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Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist im Grenzbereich zwischen anatomischer und funk-
tionaler Gehirnbildgebung angesiedelt. Ihr Hauptgegenstand sind Diffusions-
Messungen, mit denen es mo¨glich ist, mikrostrukturelle Merkmale von Hirngewe-
be zu untersuchen.
Meine Interesse fu¨r die Gehirnforschung hatte sich bereits in der Oberstufen-
Zeit (1992/3) entwickelt. Damals experimentierte ich mit EEG-Elektroden und
EEG-Vorversta¨rkern, die mir von der Firma Picker (Langenfeld/Rheinland) zur
Verfu¨gung gestellt worden waren.
Publikationen ergaben sich aus diesen Experimenten jedoch keine, im Gegen-
satz zu vielen anderen von mir als Schu¨ler und Student realisierten Projekte, aus
denen zwischen September 1987 und Mai 1997 insgesamt 47 Vero¨ffentlichungen
in Elektronik- und Computer-Fachzeitschriften (ohne Peer-Review), wie z.B. c’t,
mc und Elektor, resultierten.
Wa¨hrend der Vorbereitung auf meine Diplom-Pru¨fung in experimenteller Fest-
ko¨rperphysik hatte ich (ohne die neurowissenschaftliche Fachliteratur zu kennen)
folgende Idee, die mich fu¨r die Arbeit in der Magnet-Resonanz motivierte: Mit ei-
ner Orts-‘Auflo¨sung’ im Mikrometerbereich sollte eine anatomische in eine funk-
tionale Gehirnbildgebung u¨bergehen. Auf diese Weise machte ich mir bewusst,
dass sich die MR-Bildgebung nicht auf die Abbildung anatomischer Strukturen
beschra¨nkt.
Es zeigte sich, dass im FZJ Arbeiten auf dem Gebiet der funktionalen MR-
(Gehirn-)Bildgebung durchgefu¨hrt wurden, an denen ich mich mit Beginn meines
Hauptpraktikums (Apr.-Okt. 1997) beteiligen konnte. Aus meinem Interesse fu¨r
eine Steigerung der Messgenauigkeit ließ ich den Bau einer Phased-Array-Spule
im Arbeitsplan meiner Diplomarbeit [1] festlegen.
Wa¨hrend meiner Diplomarbeit im IME, deren Hauptgegenstand die funk-
tionale MR-Echtzeitbildgebung (FIRE: Functional Imaging in REal-Time) war,
wurde ich auf das Potential von MR-Diffusionsbildgebung fu¨r die Untersuchung
mikroskopischer Merkmale und insbesondere fu¨r die Rekonstruktion neuronaler
Konnektivita¨t aufmerksam.
Bei einem Gespra¨ch mit Professor Bob Turner in einem Londoner Pub anla¨ss-
lich des Biomed-II-Meetings1 im Juni 1998 verfestigte sich mein Wunsch, Diffusi-
1Biomed (II) ist ein Programm der Europa¨ischen Union zur Fo¨rderung der biomedizinischen
Forschung
1
onsbildgebung zum Hauptthema meiner Promotion zu machen. Er a¨ußerte, dass
es mit MR zuku¨nftig mo¨glich sein sollte, den Verlauf einzelner Nervenfasern zu
verfolgen.
Am 19.Juli 1998, noch vor Bewilligung meiner Einstellung als Doktorand (zum
1.Okt. 1998), wurde von mir bei Professor Zilles (Direktor des IME) per Email
ein ausfu¨hrlich begru¨ndeter Antrag fu¨r eine Kooperation zur Diffusionsbildgebung
mit der Arbeitsgruppe von Professor Hennig (Radiologische Klinik der Univer-
sita¨t Freiburg) gestellt. Da im IME die Priorita¨ten anders gesetzt wurden, kam
diese Kooperation jedoch nicht zustande.
Um intensiver an meiner urspru¨nglichen Idee zur Messung der Mikrostruktur
und Mikrodynamik des Gehirns arbeiten zu ko¨nnen, wechselte ich mit Beginn
meiner Promotion das Arbeitsgebiet (von FIRE- zum Diffusions-Projekt).
Die Priorita¨tensetzung im IME fu¨hrte auch dazu, dass meine Projektidee fu¨r
eine Oberfla¨chengradientenspule bis jetzt noch nicht zum Tragen gekommen ist.
Stattdessen wurde von mir mit einer vom IME angeschafften TMS-Spule vorlieb
genommen.
Neben meinem eigentlichen Thema befasste ich mich wa¨hrend der Disser-
tation auch mit der Fortfu¨hrung von Arbeiten zum FIRE-Projekt (insgesamt
ca. 6 Monate, siehe Anhang). Hierzu za¨hlt insbesondere die Entwicklung eines
neuen Verfahrens zur nicht-linearen Optimierung, die auf Anregungen der Refe-
rees zuru¨ckgeht, von denen das gegen Ende meiner Diplomarbeit (im Juli 1998)
submittierte und inzwischen publizierte [2] FIRE-Paper-Manuskripts begutachtet
wurde.
Die vorliegende Dissertations-Version, datierend vom 12.11.2001, weist geringfu¨gi-
ge Modifikationen gegenu¨ber der Abgabeversion vom 22.06.2001 auf.
Die mu¨ndliche Promotionspru¨fung erfolgte am 05.10.2001, wobei die Pru¨fungs-
kommission aus folgenden Personen bestand: Professor Dr. Dieter Suter, Pro-
fessor Dr. Karl Zilles, Professor Dr. Hellmut Keiter (Dekan des Fachbereichs
Physik) und Dr. Klaus Wacker (wissenschaftlicher Mitarbeiter des Lehrstuhls fu¨r
Experimentelle Physik V).
2
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 10
2 Neurobiologische Grundlagen 13
2.1 Makroskopische Gehirn-Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2 Funktionale Einheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3 Mikrostruktur der weissen Hirnsubstanz . . . . . . . . . . . . . . 17
3 ‘Mikroskopische’ MR-Bildgebung 22
3.1 Diffusion: Theoretische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1.1 Propagatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1.2 Geschwindigkeits-Korrelationsfunktion . . . . . . . . . . . 26
3.1.3 Diffusionsgleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2 Diffusions-NMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2.1 Spin-Echo mit konstantem Feld-Gradienten . . . . . . . . . 29
3.2.2 Spin-Echo mit gepulsten Gradienten . . . . . . . . . . . . 31
3.2.3 Spin-Echo mit einzelnen Gradientenpulsen . . . . . . . . . 37
3.2.4 Stimulierte Echos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2.5 Gradienten-Echos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2.6 Diffusionsmessungen mit B1-Feldgradienten . . . . . . . . 39
3.3 MR-Bildgebung (MRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3.1 Wirbelstro¨me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3.2 Maxwell-Term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.4 Diffusions-MRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.4.1 Grundprinzipien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.4.2 Bildgebungs-Sequenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.4.3 Eddy-Current-bedingte Gradientenfelder . . . . . . . . . . 60
3.4.4 Einfluss der Wahl des Schichtprofils . . . . . . . . . . . . . 65
3.4.5 Artefakte aufgrund der cerebrospinalen Flu¨ssigkeit (CSF) . 69
3.4.6 Hintergrund-Gradienten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.4.7 Maxwell-Term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.5 Diffusions-NMR und -MRI: Verallgemeinerungen und Erweiterungen 76
3.5.1 Diffusions-Bildgebung mit 1D-Messverfahren . . . . . . . 76
3.5.2 Diffusion-Tensor-Imaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3
3.5.3 Diffusions-Spektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.5.4 Diffusionsmessungen mit anderen Kernen . . . . . . . . . . 88
3.6 Nicht-diffusionsbasierte Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.6.1 Magnetization-Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.6.2 Zero-/Multi-Quantum-Coherence . . . . . . . . . . . . . . 90
4 Diffusion in biologischen Systemen 95
4.1 Effekte der Mikrostruktur und Mikrodynamik . . . . . . . . . . . 96
4.1.1 Temperatur-Abha¨ngigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.1.2 Beschra¨nkte Diffusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.1.3 Gehinderte Diffusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.1.4 Anisotrope Diffusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.1.5 Diffusion in Mehr-Kompartiment-Systemen . . . . . . . . . 99
4.1.6 Metaboliten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.2 Theoretische Ansa¨tze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.2.1 Monte-Carlo-Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.2.2 Effective-Medium-Theorien (EMT) . . . . . . . . . . . . . 101
4.2.3 Porous-Media-Theorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.2.4 q-Space-Imaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.2.5 Eigenmoden-Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.2.6 Diffusion in fraktalen Geometrien . . . . . . . . . . . . . . 114
4.2.7 IVIM-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
4.2.8 Theorien fu¨r die Signal-Relaxation . . . . . . . . . . . . . 115
4.3 Experimentelle Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.3.1 MR-Mikroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.3.2 Einfu¨hrung: Diffusion in makroskopischen, biologischen Sy-
stemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.3.3 DT-MRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.3.4 Multi-Angle-Diffusion(MAD)-Imaging . . . . . . . . . . . . 133
4.3.5 Experimentelle Modellsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5 Algorithmen fu¨r Konnektivita¨ts-Rekonstruktion 152
5.1 Visualisierung von DT-MRI-Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
5.2 Fiber-Tracking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
5.3 fMRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
5.3.1 Analyse von Ruhezustands-Fluktuationen . . . . . . . . . 170
5.3.2 Structural-Equation-Modeling . . . . . . . . . . . . . . . . 171
6 Verwendung von Oberfla¨chengradientenspulen 175
6.1 Transcranial Magnetic Stimulation . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
6.2 Verwendung von separaten Diffusions-Gradienten-Spulen fu¨r DWI 182
6.3 Detektion elektrischer neuronaler Aktivierung? . . . . . . . . . . . 183
6.4 TMS-Diffusions-Experimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
4
7 Zusammenfassung und Ausblick 195
8 Danksagungen 197
9 Publikationen, Vortra¨ge etc. 201
A Abku¨rzungen 209
B Abstracts 218
B.1 Diffusion-Tensor Magnetic-Resonance Imaging (DT-MRI): Tracking
fiber bundles by solving differential equations . . . . . . . . . . . 218
B.2 Solving the Diffusion Equation for Fiber Tracking in the Living
Human Brain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
B.3 A First-Principles Approach for Diffusion Tensor based Fiber Track-
ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
C Functional Imaging in REal-Time (FIRE) 226
C.1 Nicht-lineare Optimierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
C.2 Volumen-Visualisierung unter Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
D MAD-Messungen 232
E MT-Messungen 234
Literaturverzeichnis 239
Stichwortverzeichnis 269
Diese Arbeit wurde erstellt mit LATEX.
5
Abbildungsverzeichnis
2.1 Fotographisches, axiales Schnittbild eines menschlichen Gehirns. . 19
2.2 Schematische Darstellung eines Neurons. . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3 Elektronenmikroskopische Aufnahme des Corpus Callosum (mitt-
leres Segment). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.4 Unterteilungsschema fu¨r das Corpus Callosum. . . . . . . . . . . . 21
3.1 Maximal erreichbarer b-Faktor als Funktion der Gradientensta¨rke. 31
3.2 Abha¨ngigkeit der zum Erreichen eines bestimmten b-Faktors er-
forderlichen Echozeit von der Gradientensta¨rke. . . . . . . . . . . 32
3.3 Pulsed-Gradient-Spin-Echo(PGSE)-Sequenz nach Stejskal und Tan-
ner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.4 Auswirkung von Puls-Amplitudenunterschieden bei der Stejskal-
Tanner-Sequenz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.5 Abha¨ngigkeit der bei der Stejskal-Tanner-Methode fu¨r das Errei-
chen eines bestimmten b-Faktors erforderlichen ‘Latenzzeit’. . . . 34
3.6 Abha¨ngigkeit des b-Faktors von der Gradientenfrequenz bei der
OGSE-Methode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.7 STEAM-Sequenz fu¨r Diffusionsmessungen. . . . . . . . . . . . . . 39
3.8 ’Maxwelleffekt’: Zustandekommen des Sekunda¨rfeldes BC. . . . . 42
3.9 Der in der Beschreibung der Methoden zur Kompensation des
‘Maxwelleffekts’ (bei axialen Schichten) verwendete EPI-Readout. 48
3.10 Durch den Maxwelleffekt hervorgerufene Signalabnahme in axialen
EPI-Bildern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.11 Sequenz-Diagramm zu den Methoden fu¨r die Kompensation des
Signal-Abfalls in axialen EPI-Bildern aufgrund des z2-Sekunda¨rfel-
des. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.12 Kompensation des Maxwelleffekts durch eine Schicht-Intensita¨ts-
Korrektur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.13 Abha¨ngigkeit des statistischen Fehlers von ADC vom b-Faktor. . . 54
3.14 Abha¨ngigkeit des optimalen b-Faktors vom Diffusionskoeffizienten. 55
3.15 Gehirn-Bilder aufgenommen mit einer anatomischen T2-gewichteten,
einer Single-Shot-STEAM- und einer Spin-Echo-EPI-Sequenz. . . 59
3.16 Differenzbilder von diffusionsgewichteten MR-Bildern. . . . . . . . 61
3.17 Eddy-Current-Effekte bei Gehirnbildern. . . . . . . . . . . . . . . 62
6
3.18 Logarithmierte Signalda¨mpfung bei einer Diffusionsmessung in Ab-
ha¨ngigkeit von der Schichtdicke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.19 Der gleiche Plot fu¨r eine Messung mit verschobener Schicht. . . . 71
3.20 Logarithmierte Signalda¨mpfung in Abha¨ngigkeit vom Field-of-View. 72
3.21 Der gleiche Plot fu¨r eine Messung mit verschobener Schicht. . . . 73
3.22 PGSE-Sequenz nach Stejskal und Tanner mit zusa¨tzlich dargestell-
tem Hintergrund-Gradienten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.23 Relativer Fehler ∆ADC/ADC bei Vernachla¨ssigung von Hinter-
grundgradienten als Funktion der Sta¨rke des Diffusionsgradienten. 75
3.24 Sequenz fu¨r Diffusionsmessungen mit verminderter Empfindlich-
keit gegenu¨ber Hintergrundgradienten. . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.25 Allgemeine DW-EPI-Sequenz (“g(eneral)DW-EPI”) fu¨r Analyse
der Gradientenmischterme bei DT-MRI. . . . . . . . . . . . . . . 82
3.26 Bildkodierung bei der “gDW-EPI”-Sequenz . . . . . . . . . . . . . 83
3.27 Analytische Ausdru¨cke fu¨r die aus den einzelnen Bestandteilen der
gDW-EPI-Sequenz durch paarweise Wechselwirkung resultieren-
den Elemente bij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.28 Sequenz fu¨r Zero-Quantum-Coherence(ZQC)-Bildgebung nach [185]. 90
3.29 ZQC-‘gewichtete’ EPI-Bilder eines kugelfo¨rmigen Wasserphantoms
mit einem darin befindlichen Polymerfaser-Bu¨ndel. . . . . . . . . 92
3.30 ZQC-Subtraktionsbilder (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.31 ZQC-‘gewichtete’ EPI-Bilder (Mittelung u¨ber 81 Einzelbilder). . . 93
3.32 ZQC-Subtraktions-Bilder (II). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.1 Geometrisches Modell fu¨r die Diffusion in biologischem Gewebe . 105
4.2 Anisotropie verschiedener MR-Parameter invivo [242]. . . . . . . . 129
4.3 Timing-Diagramm der hier verwendeten Diffusions-Tensor-Sequenz
(Ausschitt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4.4 Gehirn-Bilder aus einer Diffusions-Tensor-Messung. . . . . . . . . 131
4.5 Anisotropie-Index-Bilder fu¨r einen Gehirn-DT-Datensatz. . . . . . 132
4.6 Grafische Darstellung eines Diffusionsellipsoiden. . . . . . . . . . . 136
4.7 Spha¨roid-Darstellung fu¨r ein Diffusions-Mess-Signal. . . . . . . . . 137
4.8 Spha¨roid-Darstellung fu¨r ein logarithmiertes Mess-Signal. . . . . . 137
4.9 Schnitt durch einen Diffusionsellipsoiden. . . . . . . . . . . . . . . 138
4.10 Diffusions-Messignal als Funktion der Gradientenrichtung (in 2D). 138
4.11 Logarithmiertes Mess-Signal (2D). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
4.12 Signal-‘Spha¨roid’ eines Voxels mit zwei verschiedenen Diffusions-
Kompartimenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
4.13 Richtungen des Diffusionsgradienten bei der MAD-Messung. . . . 142
4.14 Parameter der Bewegungskorrektur fu¨r die 22 Einzel-Datensa¨tze
(jeweils 3 Richtungen, siehe Text). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
4.15 Anisotropie-Map zu den MAD-Daten (64 Richtungen). . . . . . . 144
7
4.16 Darstellung des relativen Fehlers bei der Beschreibung der MAD-
Daten (64 Richtungen) durch Diffusionstensoren. . . . . . . . . . 148
4.17 Histogramme des relativen Fehlers bei der Beschreibung der MAD-
Daten durch Diffusions-Tensoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
4.18 Histogramm-Ausschnittsvergro¨ßerung. . . . . . . . . . . . . . . . 149
4.19 Faserphantome aus Glasfasern: Atomanordnung in Silicaten. . . . 150
4.20 MR-Aufnahme des Anisotropie-Phantoms (ROI1). . . . . . . . . . 150
4.21 MR-Aufnahme des Anisotropie-Phantoms (ROI2). . . . . . . . . . 151
5.1 Farb-Darstellung eines DT-Vektorfelds. . . . . . . . . . . . . . . . 153
5.2 Aufsicht auf ein DT-Vektorfeld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
5.3 Ausschnittsvergro¨ßerung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
5.4 Fu¨r das DT-Vektorfeld der vorherigen Abbildung berechnete Strom-
linien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
5.5 Grafische Veranschaulichung des Konnektivita¨ts-Algorithmus von
Jones et. al. [304]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
5.6 Fiber-Tracking: Sich ‘ku¨ssende’ und sich kreuzende Faserbahnen. . 164
5.7 Ergebnis einer Diffusionsausbreitungs-Berechnung. . . . . . . . . . 165
5.8 Ausbreitung eines (virtuellen) Konzentrationspeaks in einem Fa-
serbu¨ndel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
5.9 Diffusionssimulationen bei einem sich aufspaltenden Faserbu¨ndel. 167
5.10 Zugeho¨rige idealisierte Konzentrationsisolinien und abgeleitete Kru¨m-
mungslinien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
5.11 Grafische Darstellung eines Konnektivita¨t-Modells . . . . . . . . . 172
6.1 Prinzipschaltbild eines transkraniellen Magnet-Stimulators zusam-
men mit typischer Stromcharakteristik. . . . . . . . . . . . . . . . 178
6.2 Gemessene Stromcharakteristik des verwendeten transkraniellen
Magnet-Stimulators. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
6.3 Foto eines kommerziellen TMS-Gera¨tes und zugeho¨riger TMS-Spulen
(Ring- und “Schmetterlings”-Spule). . . . . . . . . . . . . . . . . 180
6.4 Berechnetes Feld einer ringfo¨rmigen TMS-Spule [364] . . . . . . . 181
6.5 Berechnetes Feld einer Butterfly-TMS-Spule [364] (Abstand zur
TMS-Spule: 1.1cm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
6.6 Ergebnis fu¨r einen Abstand von 1.6cm zur TMS-Spule. . . . . . . 183
6.7 Ergebnis fu¨r einen Abstand von 2.1cm. . . . . . . . . . . . . . . . 184
6.8 Ro¨ntgenaufnahme der verwendeten TMS-Spule (Draufsicht) . . . 187
6.9 Ro¨ntgenaufnahme der TMS-Spule (Seitenansicht) . . . . . . . . . 188
6.10 Einfluss des TMS-Setup auf EPI-Messungen . . . . . . . . . . . . 189
6.11 EPI-Messung mit TMS-Diffusionsgewichtung an Phantom (Anfa¨ng-
licher Stromanstieg: I˙0 = 7A/µs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
6.12 Selbe Messung mit I˙0 = 15A/µs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
6.13 Ergebnisse von einer anderen EPI-Sequenz. . . . . . . . . . . . . . 192
8
6.14 Korrelationsmap zu einer ‘funktionalen’ Diffusionsmessung (posi-
tive Werte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
6.15 Korrelationsmap zu einer ‘funktionalen’ Diffusionsmessung (nega-
tive Werte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
C.1 Flussdiagramm des ECO-Algorithmus’ fu¨r des Fall eines zweidi-
mensionalen Optimierungsproblems. . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
C.2 Ergebnisse des ECO-Verfahrens fu¨r ein Optimimierungsproblem
mit bekannter Lo¨sung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
C.3 Volumen-Visualierung eines FIRE-fMRI-Datensatzes. . . . . . . . 230
C.4 Volumen-Visualisierung desselben Datensatzes mit anderem Ren-
dering-Algorithmus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
E.1 Anatomische Bilder ohne MT-Gewichtung (TE = 22ms). . . . . . 235
E.2 MT-gewichtete Bilder (TE = 22ms). . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
E.3 MT-Differenzbilder (TE = 22ms). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
E.4 Anatomische Bilder ohne MT-Gewichtung (TE = 90ms). . . . . . 236
E.5 Anatomische Bilder mit MT-Gewichtung (TE = 90ms). . . . . . . 236
E.6 MT-Differenzbilder zu den beiden vorangegangenen Abbildungen. 236
E.7 EPI-Bilder ohne MT-Gewichtung (keine Bewegungskorrektur). . . 237
E.8 MT-gewichtete EPI-Bilder (keine Bewegungskorrektur). . . . . . . 237
E.9 EPI-MT-Differenzbilder zu den letzten beiden Abbildungen. . . . 237
E.10 EPI-Bilder ohne MT-Gewichtung (bewegungskorrigiert). . . . . . 238
E.11 MT-gewichtete EPI-Bilder (bewegungskorrigiert). . . . . . . . . . 238
E.12 Zu den beiden vorangegangenen Abbildungen geho¨rige EPI-MT-
Differenzbilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
9
Kapitel 1
Einleitung
Die seit mehr als 10 Jahren verfu¨gbaren Methoden der funktionalen Gehirnbild-
gebung (PET, fMRI) [1] haben sich zu unverzichtbaren Hilfsmittel der Hirnfor-
schung entwickelt. Ging es zuna¨chst um eine funktionale Kartierung des Gehirns,
richtet sich das Interesse in letzter Zeit vermehrt auf die Untersuchung des Zu-
sammenwirkens von miteinander verbundenen Hirnarealen. Hiervon werden u.a.
Aufschlu¨sse u¨ber das Zustandekommen verschiedener kognitiver Leistungen er-
hofft.
Die u¨ber eine Gehirn-Kartierung hinausgehenden Arbeiten gliedern sich in
verschiedene Fragestellungen. Eine der vorrangisten betrifft die neuronale Kon-
nektivita¨t, die “Verschaltung” der Neuronen, die fu¨r das Funktionieren des Ge-
hirns von grundlegender Bedeutung ist.
Konnektivita¨t wird vielfach als wesentliche Voraussetzung fu¨r die Existenz von
Bewusstsein angesehen [3, 4]. Nicht auszuschließen ist, dass zusa¨tzlich bestimmte,
bis jetzt noch nicht erkannte (mikroskopische) Merkmale die Voraussetzungen fu¨r
Bewusstsein schaffen [5] (siehe auch [6], die Homepage des Labors von Christoph
Koch, einem der Autoren). Referenz [7] zur Folge sollte sich die Gehirnfunktion
im Rahmen der klassischen Physik beschreiben lassen ko¨nnen. Eine quantenme-
chanische Betrachtungsweise wa¨re somit nicht erforderlich.
Als Beispiel dafu¨r, dass selbst das vollsta¨ndige Wissen u¨ber die Konnektivita¨t
eines neuronalen Netzwerkes nicht zur Erkla¨rung seiner Funktion und Dynamik
ausreicht, wird in [5] die Untersuchung des Fadenwurms c.elegans genannt, bei
der eine vollsta¨ndige Kartierung der ca. 600 elektrischen und etwa 5000 che-
mischen Synapsen1 zwischen seinen 302 Neuronen durchgefu¨hrt wurde [8]. Die
1Bei elektrischen Synapsen ist der Abstand zwischen beiden Synapsenha¨lften so klein, dass
eine elektrische Weitergabe eines Eingangssignals erfolgen kann. Bei chemischen Synapsen ist
der Spalt deutlich gro¨ßer und gestattet eine Signalu¨bertragung nur mittels chemischer Neuro-
transmitter.
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Daten zu den synaptischen Verbindungen wurden in [8], einem 340-seitigen Pa-
per, vero¨ffentlicht und sind in elektronischer Form abrufbar unter [9]. Fu¨r eine
aktuelle Arbeit zur Konnektivita¨tsanalyse von c.elegans sei auf [10] verwiesen.
Bis vor geraumer Zeit noch [11] standen fu¨r die Untersuchung der anato-
mischen Konnektivita¨t, also der Verbindung von Neuronen durch Axone, beim
Menschen nur unzureichende Methoden zur Verfu¨gung. Einige Techniken, die
detaillierte Konnektivita¨ts-Informationen fu¨r Tiere lieferten, ließen sich nicht auf
den Menschen u¨bertragen, da sie Eingriffe in das lebende Gehirn erfordern. Es
war ein Verdienst des genannten Nature-Papers [11], auf dieses Defizit in der
neuroanatomischen Methodik deutlich hingewiesen zu haben.
Fu¨r die Untersuchung der anatomischen Konnektivita¨t mit bildgebenden Ver-
fahren ist eine mo¨glichst hohe ra¨umliche Auflo¨sung wu¨nschenswert. Wenn es wie
bei den zur Zeit durchgefu¨hrten Invivo-Messungen nicht mo¨glich ist, einzelne
Axone aufzulo¨sen, reduziert sich der Nutzen der erhaltenen Konnektivita¨tsdaten:
Aufgrund von nicht-linearen Versta¨rkungsprozessen im Gehirn reicht im Prinzip
ein einziges Axon aus, um eine Aktivierung eines ganzen Hirnareals auszulo¨sen
[12]. Das Vorhandensein von Faserbu¨ndeln weist aber darauf hin, dass fu¨r die
neuronale Informationsverarbeitung eine parallele Informationsu¨bertragung not-
wendig ist.
Trotz der beschriebenen Einschra¨nkungen kommt Informationen zur anatomi-
schen Konnektivia¨t eine große Bedeutung zu. Sie ließen sich beispielsweise dazu
nutzen, den Zusammenhang zwischen La¨sionen der weissen Hirnsubstanz und
Verhaltensa¨nderungen zu untersuchen. Unter La¨sionen sollen hierbei auch eine
tempora¨re Depolarisation von Zellmembranen, wie sie sich z.B. mit TMS (trans-
kranieller Magnet-Stimulation) erzeugen lassen, verstanden werden.
Studien zu La¨sionen der grauen Hirnsubstanz haben in der Vergangenheit
einen wesentlichen Beitrag zum aktuellen Versta¨ndnis der Organisation des Ge-
hirns beigetragen. Ein sehr bekanntes Beispiel hierfu¨r stellt die Identifizierung
des fu¨r Sprache zusta¨ndigen Broca-Areals in der Mitte des 19. Jahrhunderts dar.
Eine Anwendung von Konnektivita¨ts-Informationen mit zur Zeit noch spe-
kulativem Charakter besteht darin, diese als “Constraints” fu¨r die Optimierung
gro¨ßerer ku¨nstlicher neuronaler Netzwerke zu nutzen [13].
Fu¨r die Untersuchung der neuronalen Vernetzung im menschlichen Gehirn
kommen verschiedene Verfahren der kernmagnetischen Resonanz in Betracht. Als
das nu¨tzlichste hat sich dabei die Messung der Wasser-Diffusion erwiesen [14,
15] und insbesondere die Messung des Diffusiontensors, da Nerverfaser-Bu¨ndel
eine anisotrope Diffusion aufweisen. Mit Diffusionsmessungen lassen sich aber
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nicht nur Informationen u¨ber die Mikrostruktur (von neuronalem Gewebe) erhal-
ten, sondern auch u¨ber die Mikrodynamik, z.B. insbesondere u¨ber die neuronale
Blutfluss-Regulation (Stichwort: BOLD-Effekt).
Die Anwendung von Diffusionsmessungen beschra¨nkt sich nicht auf die Be-
antwortung von Fragen der neurowissenschaftlichen Grundlagen-Forschung, von
denen hier einige umrissen wurden, sondern ist gerade auch fu¨r klinische Fra-
gestellungen relevant. Hierbei ist insbesondere der Einsatz in der Schlaganfall-
Diagnostik zu nennen [16].
Ein Potential fu¨r die Untersuchung neuronaler Konnektivita¨t besitzen auch
Messungen zum “Magnetization-Transfer” und von “Zero-Quantum-Coherences”.
Diesen Arten von Messungen werden in eigenen Abschnitten beschrieben.
Zur Gliederung der vorliegenden Dissertation: Im folgenden Kapitel wird
zuna¨chst eine Beschreibung der fu¨r die im weiteren beno¨tigten neurobiologischen
Grundlagen gegeben. Daran schließt sich ein Kapitel u¨ber die physikalischen und
methodischen Grundlagen von Diffusions-MR-Messungen an. Das dann folgende
Kapitel 4 ist den Diffusions-”Signaturen” von biologischen Systemen gewidmet
mit besonderem Augenmerk auf der Untersuchung der weissen Hirnsubstanz.
Es folgt schließlich ein Kapitel u¨ber Algorithmen fu¨r die Rekonstruktion neu-
ronaler Konnektivita¨t und eines zum Einsatz von Oberfla¨chengradienten-Spulen.
Zur Zeit ist keine umfassende Abhandlung u¨ber die bisherigen Forschungs-
ergebnisse zum Thema meiner Arbeit verfu¨gbar. Daher wurde es erforderlich,
auf eine Vielzahl von Publikationen einzugehen. Zu einem großen Teilkomplex,
der MR-(Diffusions-)Bildgebung ist mit dem Buch von Callaghan [17] zwar ein
Standardwerk vorhanden (fu¨r einen allgemeineren U¨berblick u¨ber NMR siehe die
Enzyklopa¨die [18]), aber viele Arbeiten, insbesondere zur Gehirnbildgebung, sind
in [17] nicht beru¨cksichtigt, da sie in die Zeit nach Erscheinen der aktuellen Auf-
lage im Jahr 1991 fallen. Review-Paper ko¨nnen auch kein U¨berblick u¨ber die fu¨r
meine Arbeit relevanten Ergebnisse verschaffen, da sie jeweils nur Teilaspekte
behandeln [19].
Im Anhang schließlich wird kurz auf die wa¨hrend der Promotion durchgefu¨hr-
ten Arbeiten zum FIRE-Projekt eingegangen.
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Kapitel 2
Neurobiologische Grundlagen
Die Auswahl der in diesem Kapitel zusammengestellten Informationen wurde im
Hinblick auf die nachfolgenden Kapitel getroffen. Der Schwerpunkt liegt auf der
Beschreibung der wichtigsten Untersuchungsmethoden und wichtigsten Erkennt-
nisse der Neuroanatomie. Physiologische Mechanismen werden nicht behandelt.
Der Zusammenhang zwischen Neuroanatomie und kognitiven Leistungen war
Gegenstand zahlreicher Studien, in denen die gesuchten anatomisch-funktiona-
len Korrelationen jedoch meistens nicht nachgewiesen werden konnten (s. z.B.
[20]). Der Grund hierfu¨r du¨rfte in zu stark vereinfachenden Modellannahmen lie-
gen. Vielversprechender scheint der Ansatz zu sein, anatomische Informationen
als Grundlage fu¨r funktionale Modelle zu verwenden, worauf in einem spa¨teren
Kapitel eingegangen wird.
Zuna¨chst aber zur Untersuchungsmethodik der Neuroanatomie: Informatio-
nen u¨ber die Struktur des Gehirns auf zellula¨rer Ebene, also auf einer Gro¨ßens-
kala von etwa 10µm, stammen bislang hauptsa¨chlich aus Post-mortem-Studien.
Die fu¨r diese Studien u¨blicherweise verwendete Untersuchungsmethode ist “Cryo-
Sectioning”: Zuna¨chst wird das Gehirn-Gewebe tiefgefroren (z.B. mit flu¨ssigem
Stickstoff), von dem danach mit einem (Ultra-)Mikrotom sukzessiv du¨nne Schich-
ten (mit ca. 20µm Dicke) abgetrennt werden. Darauf folgt eine weitere Bear-
beitung der Schnittproben, in der sie in aufeinanderfolgenden Prozess-Schritten
verschiedenen chemischen Behandlungen ausgesetzt sind. Nach jedem Verarbei-
tungschritt (“staining”) weist die abgetrennte Schicht (der Schnitt), die z.B. mit-
tels Lichtmikroskopie gescannt wird, einen anderen Kontrast, d.h. eine andere
Einfa¨rbung auf.
Bei Verwendung konventioneller Lichtmikroskopie betra¨gt die maximale Auf-
lo¨sung etwa 1µm, was dem Durchmesser der du¨nnsten Nervernfasern im mensch-
lichen Gehirn entspricht. Daneben findet auch konfokale Lasermikroskopie [21]
oder die Elektronenmikroskopie Verwendung, die eine deutlich ho¨here Auflo¨sung
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erlaubt.
In letzter Zeit ist es durch Fortschritte der Rechnerentwicklung mo¨glich ge-
worden, eine digitale Speicherung und Verarbeitung von hochaufgelo¨sten Cryo-
Schichtbildern von ganzen Gehirnen vorzunehmen [22, 23]. Die Speicheranforde-
rungen dafu¨r sind erheblich: Um ein Gehirn mit 1l Volumen (fu¨r lebende mensch-
liche Gehirne typisch sind 1−2l) mit einer Auflo¨sung von 10×10×10µm Auflo¨sung
zu scannen (mit einem Byte pro Voxel) sind 1TB Speicher erforderlich, bei einer
Auflo¨sung von 1 × 1× 1µm 1000TB = 1PB !
2.1 Makroskopische Gehirn-Struktur
Das Gehirn besteht aus den folgenden drei Haupt-Kompartimenten: Graue Hirn-
substanz (GM=Gray Matter), weisse Hirnsubstanz (WM=White Matter) und
CSF (Cerebro-Spinal-Fluid). In der GM befinden sich die Gehirn-Neuronen und
in der WM, die von der GM umschlossen wird, u¨berwiegend die Nervenbahnen
des Gehirns.
Die la¨nglichen, gewundenen Ausstu¨lpungen der GM werden als Gyri bezeich-
net und die Einbuchtungen als Sulci. Umgeben wird die GM vom CSF, der Ge-
hirnflu¨ssigkeit, die u¨berwiegend (> 90%) aus Wasser besteht. Die CSF fu¨llt auch
die als Ventrikel bezeichneten Hohlra¨ume im Gehirn.
Die markantesten anatomischen Strukturen des Gehirns sind in Abb. 2.1 an-
hand eines axialen Schnitts in Ho¨he des visuellen Cortex dargestellt. Der Abbil-
dung kann u.a. die Lage der Nervenfaserbu¨ndel mit dem gro¨ßten Durchmesser,
des Corpus Callosum (Genu und Splenium) und der Radiatio Optica, entnommen
werden. Fu¨r weitergehende Informationen sei auf [24] verwiesen, wo Angaben zum
ra¨umlichen Verlauf aller gro¨ßeren Faserbu¨ndel zu finden sind.
Es wird zwischen verschiedenen Arten von Nervenbahnen unterschieden. Pro-
jektionsbahnen, die einen geradlinigen und radia¨ren Verlauf aufweisen, verbinden
den Thalamus (einer tief liegenden Gehirnregion, die als ‘Relaystation’ der U¨ber-
mittlung von sensorischen Signalen dient) mit dem Cortex. Die intrahemispha¨ri-
schen Verbindungen werden als Assoziationsbahnen bezeichnet, die interhemi-
spha¨rischen Verbindungen als Kommissurenbahnen. U-Fasern sind Fasern, die
an der Oberfla¨che der Sulci verlaufen und sie u-fo¨rmig u¨berqueren.
Eine eindeutige Klassifikation von Gehirngewebe in GM und WM ist nicht im-
mer mo¨glich, da sich GM und WM in einigen Bereichen durchdringen. Die Grenze
zwischen GM und WM ist in verschiedenen Bereichen unterschiedlich scharf. Be-
sonders unscharf ist sie im Nucleus Centralis (in der Na¨he des Motor-Cortex),
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besonders scharf in der Na¨he des visuellen Cortex (Area 17, Lamina 6b) [26].
Das bisher bekannte Wissen u¨ber die neuronale Vernetzung stammt u¨ber-
wiegend aus elektrophysiologischen Methoden oder Tracer-Untersuchungen. Bei
ersteren wird ein Cortexareal elektrisch stimuliert und die damit einhergehende
Aktivierung in anderen Cortexarealen gemessen. Bei letzteren wird ein chemi-
scher Tracer in ein Hirnareal injiziert und untersucht, in welche anderen Areale
der Tracer (entlang von Nervenbahnen) diffundiert. Eine Beschreibung dieser (in-
vasiven) Methoden fu¨r die Bestimmung neuronaler Konnektivita¨t ist in [27, 28]
zu finden.
Mit diesen Methoden wurden Konnektivita¨tsdaten u.a. fu¨r Makaken-Affen
([29], [30], [32]), Katzen ([33] und [34]) und Ratten ([37]-[40]) erhalten. Die in [33]
und [34] publizierten Konnektivita¨ts-Matrizen stehen in elektronischer Form zur
Verfu¨gung unter [35] bzw. [36]. Fu¨r Daten zum Makaken-Gehirn sei auf die von
Dr. Rolf Ko¨tter entwickelte CoCoMaC-Datenbank [41] verwiesen. Mittels einer
von der Datenbank zur Verfu¨gung gestellten, sogenannten “Objective Relational
Transformation” (ORT, siehe [42], [43] und [44]) ist es mo¨glich, Konnektivita¨ts-
daten fu¨r verschiedene Gehirn-Parzellierungs-Schemata zu erhalten.
Neben den Datenbanken zur Konnektivita¨t makroskopischer Hirnareale exi-
stieren auch diverse andere Datenbanken mit Informationen u.a. u¨ber die Struktur
einzelner Neurone oder zur Elektrophysiologie (Daten aus Zellableitungen). Fu¨r
einen U¨bersichtsartikel zu den verschiedenen Datenbanken siehe [45].
Die erhaltenen Konnektivita¨ts-Matrizen erlauben eine Charakterisierung der
Netz-Topologie, also z.B. die Identifizierung neuronaler Cluster oder die Untersu-
chung, wie hierarchisch ein Netz organisiert ist. Theoretisch ist es auch mo¨glich,
aus einer gegebenen Netz-Topologie Ru¨ckschlu¨sse auf den Enstehungsprozess des
Netzes zu ziehen. Ein Beispiel dafu¨r ist die in [46] beschriebene Theorie, die die
Entstehung des Netzwerkes auf wenige Elementarprozesse zuru¨ckfu¨hrt und erfolg-
reich auf Schauspieler-Netzwerke angewendet wurde. Diese Netzwerke beschrei-
ben, wie oft zwei beliebige Schauspieler gemeinsam in einem Film aufgetreten
sind.
Im Rahmen dieser Promotion wurde versucht, diese Theorie auf neuronale
Konnektivita¨tsdaten und dabei speziell auf die Daten zum visuellen Cortex des
Makakenaffen anzuwenden. Es zeigte sich allerdings, dass das Histogramm, das
die Ha¨ufigkeit des Vernetzungsgrades der Areale (“mit wievielen anderen Area-
len ist ein Areal verbunden?”) angibt, mit zunehmendem Vernetzungsgrad nicht,
wie von der Theorie vorhergesagt, monoton abfa¨llt, sondern am Anfang zuna¨chst
ansteigt (aufgrund einer Mindestkonnektivita¨t jedes Areals).
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Einige in letzter Zeit erschienene grundlegenden Arbeiten zur Netzwerk-Theorie
sind [47], [48] und [49]. Diese befassen sich mit dem sog. “Small-World”-Pha¨no-
men von stochastischen Netzwerken, die unter Umsta¨nden als Modellsysteme fu¨r
neurale Netze dienen ko¨nnen. Das Pha¨nomen besteht darin, dass jeder Knoten
mit jedem anderen u¨ber eine relativ geringe Anzahl von ‘Kanten’ verbunden ist.
Als Ursache erweist sich, dass einige (wenige) Knoten langreichweitige Verbin-
dungen aufweisen.
Eine weitere Anwendung neuroanatomischer Konnektivita¨tsdaten findet sich
in [50]. Dort wird anhand von simulierter Gehirnaktivita¨t gezeigt, dass Netzwerke
mit einer hierarchischen Topologie den ho¨chsten Grad an funktionaler Komple-
xita¨t erlauben (als Maß fu¨r die Komplexita¨t dient eine geeignet definierte Entro-
pie).
Zuru¨ck zur Beschreibung der experimentellen Methoden: Es sei hier erwa¨hnt,
dass auch die Mo¨glichkeit besteht, neuronale Strukturen durch spezielle ‘Tracer’
fu¨r MR-Messungen zu markieren. Dafu¨r bietet sich z.B. die Verwendung einer
Lo¨sung von (paramagnetischem) Kobalt(II)-Chlorid [51] oder Mangan [52, 53]
an.
Mit Diffusions-Tensor(DT)-MR-Bildgebung ko¨nnen viele der bekannten Ner-
venbahnen im Gehirn invivo identifiziert werden [54]. Die Bedeutung der Me-
thode kann daran ermessen werden, dass bis vor geraumer Zeit eine Bestimmung
des Verlaufs von Nervenfaserbu¨ndeln selbst bei Post-mortem-Studien mit erhebli-
chen Schwierigkeiten verbunden war. Diese resultierten daraus, dass in Gehirnen
von Erwachsenen praktisch alle Nervenfasern myeliert sind und die bekannten
Fa¨rbetechniken fu¨r diese eine unzureichende Kontrastversta¨rkung ergaben. Erst
mit dem in [55] beschriebenen Verfahren wurde eine Untersuchung myelierter
Faserbu¨ndel mo¨glich, die a¨hnlich verla¨sslich ist wie die von teil-myelierten Fa-
serbu¨ndeln.
Auch wenn DT-MR-Messungen die Methode der Wahl fu¨r die Abbildung von
Nervenbahnen sind, so lassen sich aber zumindest die gro¨ßeren von ihnen bereits
mit herko¨mmlichen anatomischen MR-Sequenzen untersuchen [56]. Der Versuch
einer umfassenden Parzellierung der WM anhand von konventionellen (antomi-
schen) MRI-Datensa¨tzen wurde in [57] und [58] unternommen.
2.2 Funktionale Einheiten
Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurden von Brodmann histologische Schnit-
te des menschlichen Gehirns untersucht. Dabei stellte er durch Verwendung ver-
schiedener Staining-Methoden fest, dass es sich in 53 verschiedene Areale unter-
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teilen la¨sst. Wie die modernen funktionalen Bildgebungsverfahren gezeigt haben,
kommt dieser anatomischen Unterteilung auch eine funktionale Bedeutung zu
(fu¨r eine morphometrische Untersuchung verschiedener Hirnareale siehe [25]).
Die anatomische Abgrenzbarkeit verschiedener Gehirnareale ist durch ihre Mi-
krostruktur bedingt. Eine Mo¨glichkeit, diese auch invivo zu untersuchen, ist die
bei der vorliegenden Arbeit im Mittelpunkt stehende MR-Diffusionsbildgebung.
Sie erlaubt zwar keine wirkliche Mikrometer-Auflo¨sung, kann aber dennoch Aus-
sagen u¨ber mikroskopische Details machen, wie in den nachfolgenden Kapiteln
erla¨utert wird.
Die mikrosstrukturellen Unterschiede zwischen verschiedenen Hirnarealen er-
lauben es prinzipiell, mit Diffusionsbildgebung eine nicht-invasive Kartierung der
funktionalen Einheiten des Gehirns vorzunehmen. Da hierfu¨r keine Stimulations-
Paradigmata erforderlich wa¨ren, wu¨rde eine derartige Kartierung vermutlich we-
niger Zeit beno¨tigen als eine auf Basis von funktionalen (MR- oder PET-)Mes-
sungen.
2.3 Mikrostruktur der weissen Hirnsubstanz
Den Hauptbestanteil der WM stellen die Nervenfasern bzw. Axone dar, die,
wie erwa¨hnt, im erwachsenen menschlichen Gehirn zum gro¨ßten Teil in mye-
lierter Form vorliegen. Die Funktion dieser aus Phospholipiden gebildeten Axon-
Myelierung, auch als Myelinscheide bezeichnet, besteht in der eines elektrischen
Isolators (s.Abb. 2.2).
Die Axone in der WM weisen eine hohe Packungsdichte auf. Nur etwa 10%
des WM-Volumens (die interindividuelle Schwankung der Packungsdichte betra¨gt
etwa 5%) wird nicht von Axonen ausgefu¨llt. Der Volumenanteil von Blutgefa¨ßen
in der weissen Substanz bela¨uft sich auf lediglich etwa 3-4%, der der Gliazellen
(die in der GM fu¨r die Neuronen eine Unterstu¨tzungsfunktion wahrnehmen) auf
ca. 1%. Laut [26] liegt der Myelierung von Nervenfasern ein Optimierungskonzept
des Gehirns zugrunde: Der Grad der Myelierung entspricht der “Wichtigkeit”
der Informationen, die u¨ber die myelierten Axone transportiert wird (bzw. der
Geschwindigkeit der Datenu¨bertragung).
Der Durchmesser der Axone betra¨gt maximal etwa 20µm und minimal ca.
1µm, im Fall von unmyelierten Axonen. Genauere Informationen zur Faser-Dichte
gibt Abb. 2.4, der die Faser-Dichte fu¨r verschiedene Faser-Durchmesser und ver-
schiedene Orte im Gehirn entnommen werden kann. Weitere statistische Daten
u¨ber Nervenfasern finden sich in [60].
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Die Faserdurchmesser sind ein Beispiel fu¨r die Art von ‘mikroskopischer’ In-
formation, die prinzipiell mit Diffusionsbildgebung bei Voxelkantenla¨ngen von
einigen mm invivo erhalten werden ko¨nnen. Eine Anwendung davon wa¨re die be-
reits erwa¨hnte ’funktionale’ Kartierung des Gehirns.
Fu¨r Informationen zu den Wachstumsprozessen von Nervenfasern sei auf [61]
und [62] verwiesen. Eine U¨bersicht u¨ber die bisher bekannten genetischen Fakto-
ren bei der Wachstums-Regulation findet sich in [63].
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Abbildung 2.1: Einem Anatomie-Atlas entnommenes axiales Schnittbild eines
menschlichen Post-Mortem-Gehirns. Eingetragen sind die Namen einiger der mar-
kantesten anatomischen Strukturen.
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung eines Neurons [59] .
Abbildung 2.3: Elektronenmikroskopische Aufnahme vom mittleren Segment des
Corpus Callosum. Deutlich erkennbar ist die große Bandbreite von Faserdurch-
messern. Die Linie kennzeichnet eine La¨nge von 10µm.
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Abbildung 2.4: A: Eine in [64] zugrunde gelegte Unterteilung des Corpus Callo-
sum. Die Punkte kennzeichnen die Stellen, an denen Faserza¨hlungen vorgenom-
men wurden. B: Anhand von lichtmikroskopischen Aufnahmen ermittelte Faser-
dichten. Die gezeigten Standardabweichungen der Za¨hlergebnisse geben die bei
den 20 untersuchten Gehirnen mit einem biologischen Alter von 25-68 Jahren
gefundene Variabilita¨t an (10 Frauengehirne mit einem biologischem Alter von
43.5 ± 14.8 und 10 Ma¨nnergehirne mit einem Alter von 46.6± 10.1 Jahren). Die
Menschen, von denen die Gehirne stammen, litten unter keinen neurologischen
Krankheiten. Die Abbildung wurde [64] entnommen.
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Kapitel 3
‘Mikroskopische’ MR-Bildgebung
Bei Strukturuntersuchungen mittels kernmagnetischer Resonanz wird die erziel-
bare ra¨umliche Auflo¨sung maßgeblich durch Diffusion bestimmt. Einerseits fu¨hrt
Diffusion bei der herko¨mmlichen MR-Bildgebung, dem sog. k-Space-Imaging, zu
einer Beschra¨nkung der erreichbaren Auflo¨sung [17]. Andererseits erlaubt Diffusi-
on aber auch die Untersuchung mikrostruktureller Details, die einer Untersuchung
mittels MR sonst nicht zuga¨nglich wa¨ren.
Mit Diffusion ist hier die thermische Bewegung von Wassermoleku¨len (Brown‘-
sche Molekularbewegung) gemeint. Davon zu unterscheiden ist die Spin-Diffusion
[65], die Ausbreitung von Magnetisierung aufgrund von Dipol-Dipol-Wechselwir-
kungen zwischen Kernspins (gegensinnige Spin-Flips). Die Diffusionskonstante fu¨r
Prozesse dieser Art betra¨gt selbst im Festko¨rper typischerweise nur 10−13cm2/s
und ist damit mindestens um etwa 8 Gro¨ßenordnungen kleiner als die Diffusi-
onskonstante der thermischen Bewegung von Wassermoleku¨len (10−5cm2/s) [65].
Daher kann Spin-Diffusion bei Invivo-MR-Bildgebung vernachla¨ssigt werden. Bei
Diffusions-Messungen an Festko¨rpern mit einer hinreichend starren Gitterstruk-
tur ko¨nnte die Spin-Diffusion aber die thermische Diffusion u¨bertreffen.
Die Messung des Diffusionskoeffizienten mittels NMR wurde erstmals be-
schrieben von Hahn [66]. Die Anwendung von gepulsten Gradienten fu¨r Diffu-
sionsmessungen geht zuru¨ck auf Stejskal und Tanner [67], die dafu¨r eine spezielle
Sequenz vorgeschlagen haben (Stejskal-Tanner(ST)-Methode).
Unter “Gradient” wird das ortsabha¨ngige Magnetfeld verstanden, das dem
homogenen Hauptmagnetfeld eines MR-Scanners oder MR-Spektrometers u¨ber-
lagert wird (im Idealfall weist dieses nur eine z-Komponente auf und ha¨ngt linear
von den drei Raumkoordinaten ab). Mit “Gradient” soll aber auch die Hardware
(Gradientenspulen etc.) zum Erzeugen der Gradientenfelder verstanden werden.
Welche Bedeutung gemeint ist, ergibt sich aus dem jeweiligen Kontext.
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Die Begriffe “Gradientenspule” und “Gradientensystem” werden hier syn-
onym verwendet, wobei aber ein Gradientensystem in der Regel aus mehreren
Gradientenspulen besteht.
Unter “gepulstem Gradient” soll ein Gradient mit sehr kurzer Dauer ver-
standen werden. Bei Diffusionsmessungen mit NMR-Spektrometern betra¨gt die-
se Dauer u¨blicherweise weniger als 1ms. Bei MR-Scannern wird aber auch bei
deutlich la¨ngeren Gradienten in Anbetracht der geringen Leistungsfa¨higkeit der
Gradienten(-spulen) noch von “Pulsen” gesprochen.
Die Anwendung der ST-Methode fu¨r die Messung von Diffusions-Anisotropie
[68] wurde noch im selben Jahr publiziert wie die Methode selbst (1965).
Das ST-Verfahren wurde von Callaghan zum “q-Space-Imaging” weiterent-
wickelt, das eine systematische Untersuchung mikrostruktureller Details erlaubt.
Bei dieser Methode werden die Daten in einem durch die Diffusions-Gradienten
definierten, zum Ortsraum reziproken Fourierraum akquiriert, der zur Abgren-
zung vom k-Raum der u¨blichen MR-Bildgebung als “q-Raum” (q-Space) [69, 70]
bezeichnet wird. Ein wesentlicher Unterschied zwischen k-Space- und dem q-
Space-Imaging besteht darin, dass bei ersterem eine ein-eindeutige Abbildung
zwischen dem Raum der gemessenen Daten und dem Bildraum existiert, bei
letzterem hingegen nicht. Es tritt daher auch beim q-Space-Imaging ein (geo-
metrisches) ’Inversionsproblem’ auf, a¨hnlich dem der Quellenlokalisation in der
Magnet-Enzephalo-Graphie (MEG).
Das Lo¨sen geometrischer Inversionsprobleme ist Gegenstand der Stereologie,
einer Teildisziplin der stochastischen Geometrie [71]. Bei dieser wird versucht,
aus Projektionen Ru¨ckschlu¨sse auf die zugrundeliegenden Geometrien zu ziehen.
“Stochastisch” bezieht sich hierbei auf die Auswahl der Projektionsrichtungen.
Zur Lo¨sung von Inversions-Problemen ist im allgemeinen die Verwendung von
theoretischen Modellen notwendig, die auf die jeweilige wissenschaftliche Frage-
stellung zugeschnitten sind (siehe Unterkapitel 4.2).
Die Schwierigkeiten und Mo¨glichkeiten des q-Space-Imaging werden in [72]
anhand von k-Space-Imaging an einer Suspension von gleichgroßen (makrosko-
pischen) Kugeln in einem flu¨ssigen Medium demonstriert. Dazu wurde bei der
Fourier-Transformation die Phase der Rohdaten auf Null gesetzt. Die resultieren-
den Bilder zeigen dann zwar nicht mehr die Kugelanordnung, erlauben aber die
Ermittlung von charakteristischen La¨ngen, wie z.B. des mittleren Kugelabstands.
Die mittels NMR zuga¨ngliche Zeitskala fu¨r Diffusionsmessungen erstreckt sich
etwa u¨ber einen Bereich von einigen Millisekunden bis zu einigen Sekunden, die
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zuga¨ngliche La¨ngenskala etwa von 100A˚ bis 100µm. Wie ku¨rzlich gezeigt werden
konnte, la¨sst sich mit einer Gradientensta¨rke von etwa 200T/m eine ra¨umliche
Auflo¨sung von 7nm erzielen [73]1. Das Gradientenfeld wurde bei diesem Experi-
ment mit einer ‘Anti’-Helmholtzspule erzeugt.
Neutronenstreuung ist eine fu¨r sehr kurze Diffusionszeiten (O (1µs)) oder we-
niger) und Diffusionsla¨ngen unterhalb von 100A˚ [74, 75] geeignete Messmethodik,
die sich aufgrund dieser Charakteristika zur NMR komplementa¨r verha¨lt. Einer
Anwendung fu¨r Invivo-Messung steht jedoch der Neutronen-Zerfall entgegen.
Desweiteren sind Methoden zur Messung der Diffusion verfu¨gbar, die auf
der Verwendung von chemischen Tracern beruhen. Fu¨r die Messung speziell der
Selbst-Diffusion eignen sich Radioisotope. Allerdings kommen auch diese Verfah-
ren [76, 77] fu¨r Invivo-Untersuchungen des Gehirns nicht in Frage.
In diesem Kapitel wird zuna¨chst die Theorie der Diffusion beschrieben, wei-
testgehend unabha¨ngig von NMR. Die Verwendung von NMR fu¨r Diffusions-
Messungen ist Gegenstand von Unterkapitel 3.2. Eine Beschreibung der Diffusi-
onsbildgebung erfolgt dann in Unterkapitel 3.4. Das Kapitel wird abgeschlossen
durch eine Beschreibung von nicht-diffusions-basierten Bildgebungsverfahren, die
sich ebenfalls fu¨r die Untersuchung der ‘Substruktur’ eines Voxels eignen.
3.1 Diffusion: Theoretische Grundlagen
Nachfolgend sollen der Propagator-Formalismus, der Zusammenhang zwischen
Diffusion und Geschwindigkeits-Korrelationsfunktionen und die Diffusions(-Dif-
ferential-)Gleichungen behandelt werden.
3.1.1 Propagatoren
Eine physikalische Modellierung von Diffusions-Prozessen kann auf sehr effizien-
te Weise mit dem sog. Propagator-Formalismus erfolgen. Dieser sei eingefu¨hrt
durch die als Propagator bezeichnete Selbstkorrelationsfunktion PS
(
~r | −→r′ , t
)
.
Diese Funktion gibt die Wahrscheinlichkeit dafu¨r an, dass sich ein Teilchen (hier:
nicht-dephasierter Spin bzw. Spinpaket), das sich urspru¨nglich bei ~r befand, nach
einer Zeit t an den Ort
−→
r′ bewegt hat.
1In der zitierten Arbeit meint “Auflo¨sung” die Amplitude einer periodischen Bewegung der
gesamten Probe, bei der die Bewegung der Probe mit einer NMR-Diffusionsmessung gerade
noch nachweisbar ist.
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Es folgt eine Herleitung und Zusammenstellung von grundlegenden, auf dem
Propagator-Formalismus beruhenden Gleichungen fu¨r die Beschreibungen von
Diffusions-Prozessen [78].
In [17] wird gezeigt, dass das 1. Fick’sche Gesetz, das in seiner urspru¨ngli-
chen Form einen Teilchenfluss (pro Einheitsfla¨che und Einheitszeit) in eine li-
neare Beziehung zu einem Teilchenkonzentrationsgradienten setzt, auf den fu¨r
MR-Diffusionsmessungen am Gehirn relevanten Fall der Selbstdiffusion verallge-
meinert werden kann. Hierbei tritt der Propagator PS an die Stelle der Teilchen-
konzentration. Unter Beru¨cksichtigung der Anfangsbedingung
PS
(
~r | −→r′ , 0
)
= δ
(−→
r′ − ~r
)
(3.1)
(wobei die Dirac-δ-Funktion hier die Einheit 1/m3 hat) lautet das 1.Fick’sche
Gesetz dann wie folgt:
~J = −D∇′PS , (3.2)
wobei∇′ den∇-Operator bezu¨glich−→r′ , ~J den ‘konditionalen Wahrscheinlichkeits-
Fluss’ und D den molekularen Selbstdiffusionskoeffizienten bezeichnet, der in
anisotropen Medien zu einem Diffusions-Tensor zu verallgemeinern ist. Bei Ver-
nachla¨ssigung der Relaxation ist die Teilchenzahl erhalten und es gilt folgende
Kontinuita¨tsgleichung:
∇′ · ~J = −∂PS
∂t
. (3.3)
Die Kombination der Gleichungen 3.2 und 3.3 ergibt eine Differential-Gleichung,
die als das 2.Fick’sche Gesetz bezeichnet wird:
∂PS
∂t
= D∇′2PS. (3.4)
Im Fall einer isotropen und unbeschra¨nkten Diffusion ist PS unter der Randbe-
dingung PS → 0 fu¨r r′ →∞ gegeben durch:
PS (~r | ~r′, t) = (4piDt)−3/2 exp
{
−
(−→
r′ − ~r
)2
/4Dt
}
. (3.5)
Diese Gleichung ha¨ngt nicht von der Anfangsposition ~r, sondern nur von der re-
lativen Verschiebung ~R =
−→
r′ − ~r, bzw. dessen Betrag ab, was bereits aus der
Anfangsbedingung (Gleichung 3.1) und der Translationsinvarianz von Gleichung
3.4 folgt.
Der Propagator ist im Fall anisotroper Diffusion durch die zu Gleichung 3.5
analoge Gleichung
PS (~r | ~r′, t) =
(
64pi3DxxDyyDzzt
3
)−1/2 × (3.6)
exp
[
−(x
′ − x)2
4Dxxt
− (y
′ − y)2
4Dyy t
− (z
′ − z)2
4Dzzt
]
(3.7)
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gegeben (in dem durch die Eigenvektoren aufgespannten Koordinantensystem).
Mit dem durch Gleichung 3.5 gegebenen Propagator folgt die als Einstein-
Formel bekannte Gleichung fu¨r das mittlere Abstandsquadrat der Diffusionsaus-
breitung2: 〈
~R2
〉
= 6Dt . (3.8)
Um die Unterschiede zwischen einer Beschreibung von Diffusionsprozessen
durch 1D- und 2D-Propagatoren bzw. durch 2D- und 3D-Propagatoren darzu-
stellen wird in [80] die sog. Verschiebungs-Korrelations-Verteilung
C∆ (X,Y ) = P∆ (X,Y )− P∆ (X)P∆ (Y ) (3.9)
vorgeschlagen. Hierbei geben X und Y die Verschiebung in einer Zeit ∆ an (X =
x (∆)− x (0), Y analog). Die Dichte P∆ (X) ist definiert als
P∆ (X) =
∫
P∆ (X,Y ) dY (3.10)
(P∆ (X) entsprechend). Angewendet wurde dieser Formalismus zur Beschreibung
der Diffusion in einer Zufalls-Ansammlung von Glasku¨gelchen (mit 100µm Durch-
messer), dessen Porenraum zu 25% mit Wasser gefu¨llt war [80].
Wie sich herausstellen wird, erfordert das q-Space-Imaging die Definition ei-
ner weiteren Funktion, des ,gemittelten’ Propagators PS
(
~R, t
)
, der nur von der
relativen Verschiebung abha¨ngt (ρ (~r):Teilchendichte):
PS
(
~R, t
)
=
∫
PS
(
~r′ − ~R | ~r′, t
)
ρ
(
~r′ − ~R
)
d~r′. (3.11)
Eine Beschreibung des Zusammenhangs zwischen dem Propagator PS und
dem MR-Signal sowie dem q-Space-Formalismus wird in Abschnitt 3.2.2 gege-
ben, nach einer Erla¨uterung des Prinzips von MR-Diffusionsmessungen.
3.1.2 Geschwindigkeits-Korrelationsfunktion
Der Diffusionskoeffizient D (bzw. Diffusionstensor) gibt Auskunft, u¨ber die mitt-
lere Abweichung der Geschwindigkeit eines Teilchens von seiner Anfangsgeschwin-
digkeit. Genauer gesagt repra¨sentieren Diffusionskoeffizienten bzw. die Diffusions-
tensor-Elemente die Geschwindigkeits-Korrelations-Funktionen der betrachteten
Teilchen. Fu¨r den Selbstdiffusionstensor Dαβ (ω) gilt ([17], Eq. 6.18):
Dαβ (ω) =
1
2
∫ ∞
−∞
vα (0) vβ (t) exp (iωt) dt. (3.12)
2Diese Gleichung stellt ein Ergebnis der Promotion von Albert Einstein dar [79], die ebenfalls
Diffusion zum Thema hat.
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Die Indizes α und β stehen fu¨r die kartesischen Koordinaten x, y bzw. z. Im
Grenzfall ω → 0 ergibt sich der in der Literatur gebra¨uchliche und in dieser Ar-
beit ausschließlich verwendete Selbstdiffusionstensor Dαβ ([17], S. 336). In der
Praxis ist dieser Grenzfall erreicht, wenn die Zeitdauer der betrachteten Diffu-
sionsvorga¨nge la¨nger ist als die Geschwindigkeits-Korrelations-Zeit, die wie folgt
definiert ist [17]:
τc =
∫∞
0 vα (0) vβ (t)dt
vα (0) vβ (0)
. (3.13)
Bei einer mittleren Geschwindigkeit der Wassermoleku¨le von 1µm/ms [14]
wu¨rde sich in einem poro¨sen Medium mit ca. 10µm Porendurchmesser eine Kor-
relationszeit von etwa 10ms ergeben [17].
Der allgemeine Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeitskorrelations-
Funktion vα (0) vβ (t) und PS ist gegeben durch ([17], siehe Eq. 6.16):
vα (0) vβ (t) =
∫ ∫
ρ (~r)PS (~r | ~r′, t) vα (t, ~r′) vβ (0, ~r) d~r′d~r. (3.14)
3.1.3 Diffusionsgleichungen
Die A¨nderung von Teilchen-Konzentrationen aufgrund von Diffusion werden durch
folgende partielle Differential-Gleichung beschrieben (Diffusions-Gleichung):
∂C
∂t
= D∇2C (3.15)
Im Fall anisotroper Diffusion, wenn die Diffusion durch den Diffusions-Tensor D
beschrieben wird, ist dies zu verallgemeinern zu:
∂C
∂t
= ∇ · (D∇C) , (3.16)
oder in Komponenten-Schreibweise:
∂C
∂t
=
3∑
i,j=1
Dij
∂2C
∂xi∂xj
(3.17)
3.2 Diffusions-NMR
Fu¨r die kernmagnetische Magnetisierung M (~r, t) gilt nach [65] folgende, ge-
genu¨ber der urspru¨nglichen Form um einen Diffusions-Term erweiterte Bloch-
Gleichung:
∂ ~M (~r, t)
∂t
= −γ ~B × ~M − Mx ~ex +My ~ey
T2
− Mz −M0
T1
~ez +D∇2 ~M , (3.18)
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mit dem gyromagnetischen Verha¨ltnis γ (fu¨r Protonen: 42.5MHz/T), den Ein-
heitsvektoren entlang der Raumachsen ~ex, ~ey und ~ez sowie der z-Komponente
der Magnetisierung M , Mz, und der Anfangsmagnetisierung M0. Gleichung 3.18
beru¨cksichtigt außer der Diffusion auch die T1 und T2-Relaxation. Analytische
Lo¨sungen sind lediglich fu¨r vereinfachte Formen bekannt, z.B. wenn nur der erste
Term auf der rechten Seite beru¨cksichtigt wird [81].
In [65] wird ~M als “makroskopische” Kern-Magnetisierung bezeichnet. “Ma-
kroskopisch” meint dabei eine Gro¨ßenskala, auf der Kernspins nicht mehr einzeln
(quantenmechanisch) betrachtet werden mu¨ssen. Im weiteren wird hingegen fol-
gende (engere) Definition verwendet: Makroskopische La¨ngen sind La¨ngen, die die
typischen Voxeldimensionen (ab etwa 100µm) u¨berschreiten. La¨ngen von weniger
als 10µm sollen als mikroskopisch bezeichnet werden und der Zwischenbereich als
mesoskopisch.
Es sei angenommen, dass das B-Feld in der Probe ausschließlich aus einer
z-Komponente besteht (Bx = 0, By = 0), fu¨r die
~Bz = ~B0 +
(
~G · ~r
)
, (3.19)
gelten soll, wobei ~G die Richtung und Sta¨rke des Gradienten angibt und ~r die
Koordinaten eines Raumpunktes im Scanner. Mit der Definition der transversalen
(pra¨zedierenden) Magnetisierung
m = Mx + iMy (3.20)
und der Larmor-Frequenz des B0-Feldes, ω0 = γB0, folgt aus Gleichung 3.18:
∂m
∂t
= iω0m− m
T2
− iγ
(
~G · ~r
)
m+D∇2m (3.21)
Durch die Einfu¨hrung von ψ (~r, t) mittels
m = ψe(iω0t−t/T2), (3.22)
wobei eiω0t den Phasenfaktor der Kernmagnetisierung bzw. des MR-Signals dar-
stellt, ergibt sich aus Gleichung 3.21 die sogenannte Bloch-Torrey-Gleichung :
∂ψ
∂t
= −iγ
(
~G · ~r
)
ψ +D∇2ψ (3.23)
Bei allen MR-Diffusionsmessmethoden ist die Gesamtmagnetisierung gegeben
durch die Summe u¨ber die Phasenfaktoren aller Spinpakete. Es la¨sst sich zeigen
[66], dass im Fall isotroper und freier Diffusion gilt:
M
M0
= e−bD , (3.24)
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wobei b den sogenannten b-Faktor bezeichnet, der die Empfindlichkeit einer Dif-
fusionsmessung angibt: Je gro¨ßer er ist, desto kleinere Diffusionskoeffizienten
ko¨nnen gemessen werden. Der b-Faktor ist bestimmt durch die bei einer Mes-
sung angelegten Gradienten und la¨sst sich a-priori berechnen.
Die Berechnung des b-Faktors wurde fu¨r einen sehr allgemeinen Fall in der
grundlegenden Arbeit von Stejskal und Tanner [67] beschrieben. In ihr wird fol-
gende Formel hergeleitet, mit der sich die mit A bezeichnete Signalintensita¨t
(zum Zeitpunkt τ ′) fu¨r eine Messung mit einem (90
◦
-)Anregungspuls, einem 180
◦
-
Refokussierungspuls (zum Zeitpunkt τ ) und einem Gradienten mit beliebigem
zeitlichen Verlauf berechnen la¨sst:
ln
[
A (τ ′)
A (0)
]
= −γ2D
[∫ τ ′
0
F 2 (t) dt− 4~f ·
∫ τ ′
τ
~F (t) dt+ 4f2 (τ ′ − τ )
]
, (3.25)
mit
~F (t) =
∫ t
0
~G (t′) dt′ , (3.26)(
~F (t)
)2
= F 2 (t) (3.27)
und
~f = ~F (τ ) . (3.28)
Der b-Faktor des Signal zum Echozeitpunkt TE = 2τ lautet demnach:
b = γ2
[∫ TE
0
F 2dt− 4~f ·
∫ TE
TE/2
~Fdt+ 4f2 (τ )
]
. (3.29)
Die aus den Messdaten berechneten Diffusionskoeffizienten werden oft als
“Apparent Diffusion Coefficient” (ADC) bezeichnet. Hierdurch wird kenntlich
gemacht, dass das zugrundeliegende Diffusionsverhalten (z.B. freie und isotrope
oder gehinderte Diffusion, siehe dazu na¨chstes Kapitel) nicht (genau) bekannt ist.
3.2.1 Spin-Echo mit konstantem Feld-Gradienten
Diese Methode wurde erstmals von Erwin Hahn in [66], einem der ersten MR-
Paper u¨berhaupt, beschrieben. Sie verwendet eine Pulssequenz, die aus einem HF-
Anregungspuls und einem zum Zeitpunkt TE/2 eingestrahlten 180
◦
-Refokussier-
ungspuls besteht sowie einem wa¨hrend der ganzen Messung u¨ber anliegenden
Gradienten. Zum Echozeitpunkt TE erfolgt das Auslesen des Signals.
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Durch diese Messung kann nicht nur der Diffusionskoeffizient (D) bestimmt
werden, sondern auch die Relaxationszeit T2. Es wurde gezeigt, dass fu¨r die trans-
versale Magnetisierung gilt3:
M ∝ e(−t/T2) · e−(γG)2DT 3E/12 (3.30)
Der zu Gleichung 3.30 geho¨rige b-Faktor, ein Spezialfall von Gleichung 3.25, lautet
demnach:
b = γ2G2T 3E/12 . (3.31)
In Abb. 3.1 ist b als Funktion der Gradientensta¨rke fu¨r TE = 100ms dargestellt.
Dieser Wert wurde ebenso wie die anderen in diesem Unterkapitel angegebenen
Parameter-Werte im Hinblick auf die Mo¨glichkeiten und Erfordernisse der MR-
Gehirn-Bildgebung festgelegt.
Bei der gewa¨hlten Echozeit ist ungefa¨hr das SNR (Signal-to-Noise-Ratio) er-
reicht, das fu¨r Invivo-Messungen bei 1.5T nicht unterschritten werden sollte. Da-
her repra¨sentiert Abb. 3.1 auch den fu¨r eine gegebene Gradientensta¨rke maximal
erzielbaren b-Faktor. Da bei Messungen mit konstantem Gradienten die Diffu-
sionsgewichtung sta¨rker ist als bei allen anderen Messmethoden (fu¨r dieselbe
Echozeit und dieselbe maximale Gradientensta¨rke) gibt Abb. 3.1 gleichzeitig die
gro¨ßte praktisch nutzbare Diffusionsgewichtung an.
Durch Umstellen von Gleichung 3.31 la¨sst sich die fu¨r das Erreichen eines
bestimmten b-Faktors minimal erforderliche Echozeit ermitteln (siehe erga¨nzend
Abb. 3.2):
TE =
3
√
12b
γ2G2
. (3.32)
Um T2 und D in einer einzigen Messung, d.h. mit einer einzigen Signalanre-
gung, bestimmen zu ko¨nnen, wurde von Carr und Purcell [82] die Verwendung
vom mehreren 180
◦
-Pulsen vorgeschlagen, die mit konstantem zeitlichen Ab-
stand aufeinanderfolgen. Spa¨ter wurde diese Sequenz von Meiboom und Gill zur
CPMG-Sequenz [83] erweitert. Von ihnen wurde eine Phasenkoha¨renz zwischen
den einzelnen Pulsen eingefu¨hrt (d.h. alle 180
◦
-Pulse haben dieselbe Phase) sowie
zusa¨tzlich eine 90
◦
-Phasenverschiebung zwischen dem (90
◦
-)Anregungspuls und
den 180
◦
-Pulsen. Diese Modifikation fu¨hrt zu einer gro¨ßeren Toleranz gegenu¨ber
Ungenauigkeiten bei der Generierung der HF-Pulse (bedingt durch Hardware-
Instabilita¨ten etc.).
3Bei der in [66] angegebenen Gleichung 3.30 wurde der Nenner im Exponent des zweiten
Faktors, “12”, fa¨lschlicherweise mit “3” angegeben [82].
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Abbildung 3.1: Maximal erreichbarer b-Faktor bei einer Echozeit von 100ms und
einem bis zur Echozeit sta¨ndig eingeschalteten Gradienten in Abha¨ngigkeit von
der Gradientensta¨rke (s. Gleichung 3.31).
3.2.2 Spin-Echo mit gepulsten Gradienten
Diese Form der Diffusions-Messung, die als Stejskal-Tanner(ST)-Methode be-
kannt ist, stellt eine, bereits in [67] beschriebene, spezielle Anwendung von Glei-
chung 3.25 dar.
Es werden zwei, bei NMR-Messungen in der Regel kurze (δ  ∆) Gradienten-
pulse mit der La¨nge δ angelegt, deren steigende Flanken einen zeitlichen Abstand
∆ haben, was einer ‘Wartezeit’ von ∆− δ zwischen den Pulsen entspricht. In der
Mitte beider Gradientenpulse, deren Form als identisch angenommen wird, erfolgt
die Einstrahlung eines 180
◦
-HF-Pulses (Abb. 3.3). Der Oberbegriff fu¨r Messungen
dieser Art (die eine gro¨ßere Zahl von Gradienten-Pulsen einschließen ko¨nnen) ist
PGSE (Pulsed-Gradient-Spin-Echo).
Unter Verwendung von Gleichung 3.25 wurde im Rahmen der vorliegenden
Arbeit simuliert, welche Auswirkung eine Asymmetrie des Gradientenpaars auf
das Messergebnis hat. Ein Ergebnis einer Simulation, bei der fu¨r Diffusions-MRI-
Messungen typische Parameter angenommen wurden (δ = 20ms, ∆ = 40ms), ist
in Abb. 3.4 dargestellt, die den b-Faktor der Messung als Funktion der Sta¨rke
des zweiten Gradientenpulses angibt. Fu¨r den ersten Gradientenpuls wurde ei-
ne konstante Sta¨rke von 20mT/m angenommen. Wie zu erkennen ist, fu¨hrt eine
(moderate) Verkleinerung des zweiten Gradienten (bei konstanter Echozeit und
konstanter Gradientendauer) zu einer Signalzunahme und eine Vergro¨ßerung zu
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Abbildung 3.2: Erforderliche Echozeit (TE) fu¨r das Erreichen eines bestimmten
b-Faktors in Abha¨ngigkeit von der Gradientensta¨rke (konstanter Gradient, siehe
Gleichung 3.32). Als b-Faktoren wurden gewa¨hlt (Aufza¨hlung sukzessiv von der
untersten zur obersten Kurve): 250, 500, 1000 und 2000s/mm2.
einer Signalabnahme. Dieses Verhalten wurde mit MRI-Messungen experimentell
verifiziert. Bei einer sta¨rkeren Verkleinerung wird aus der Signalzunahme eine
Signalabnahme. Dieser U¨bergang erfolgt etwa bei −10mT/m, bei dem die maxi-
male Signalintensita¨t und die geringste Diffusions-Sensitivita¨t erreicht wird.
Fu¨r MR-Bildgebung jedoch sollten die Integrale der beiden Gradientenpulse
u¨bereinstimmen, damit die anschließende Bildkodierung in der Mitte des k-Raums
starten kann. Je sta¨rker die Gradienten sind, desto gro¨ßer die Anforderungen an
ihre relative Genauigkeit (da die absolute Integraldifferenz unter einem konstan-
ten Wert gehalten werden soll).
Der Zusammenhang zwischen der Phase der Spins und dem Mess-Signal ergibt
sich bei der ST-Methode wie folgt: Wa¨hrend die Gradienten anliegen, akkumu-
lieren die Spinpakete eine Phase. Falls sich ein Spinpaket nicht bewegt hat, ist
die resultierende Phase aufgrund der Rephasierung durch den 180
◦
-Puls null. Fu¨r
den Fall, dass sich ein Spinpaket wa¨hrend der Messung (genauer: zwischen den
Pulsen) vom urspru¨nglichen Ort entfernt hat (von z1 nach z2), ergibt sich eine
32
Abbildung 3.3: Pulsed-Gradient-Spin-Echo(PGSE)-Sequenz nach Stejskal und
Tanner.
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Abbildung 3.4: Auswirkung eines Amplitudenunterschieds zwischen zwei Stejskal-
Tanner-Pulsen. Der Plot, der mit dem Computer-Algebra-System Maple anhand
von Gleichung 3.25 erstellt wurde, zeigt die Abha¨ngigkeit des b-Faktors von der
Amplitude des zweiten ST-Pulses. Fu¨r den ersten Puls wurde eine Amplitude von
20mT/m angenommen. U¨brige Parameter: δ = 20ms, ∆ = 40ms.
Phasena¨nderung von
φ′ = φ2 − φ1 = γGδ (z2 − z1) (3.33)
mit der Anfangs-Phase
φ1 = γ
∫ δ
0
Gz1dt = γGδz1 (3.34)
und der End-Phase
φ2 = γ
∫ ∆+δ
∆
Gz2dt = γGδz2 . (3.35)
Das Mess-Signal ist dann gegeben durch Summe aller Phasenfaktoren (fu¨r T2 →
∞):
M
M0
=
N∑
j=1
exp
(
iφ′j
)
. (3.36)
Fu¨r ST-Messungen gilt ein b-Faktor von
b = γ2δ2G2 (∆− δ/3) . (3.37)
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Zur Erho¨hung desselben ko¨nnen sowohl δ, die Gradientensta¨rke G oder ∆ ver-
gro¨ßert werden. Aufgrund von Hardware-Limitierungen (Gradienten-Ku¨hlung)
sind einer Erho¨hung der beiden erstgenannten Parameter jedoch Grenzen ge-
setzt. Lediglich ∆ kann im Prinzip beliebig erho¨ht werden, allerdings auf Kosten
des SNR. Die bei gegebenem G und δ zum Erreichen eines bestimmten b-Faktors
erforderliche Zeit ∆ ergibt sich durch Umformung von Gleichung 3.37:
∆ =
b
γ2G2δ2
+
δ
3
. (3.38)
Die minimale Echozeit betra¨gt dann TE,min = 2∆.
Wie die ‘Wartezeit’ zwischen den zwei Pulsen, td = ∆− δ, (∆ aus Gleichung
3.38), bei konstantem δ und b (δ = 25ms, b: verschiedene Werte) von G abha¨ngt,
ist in Abb. 3.5 gezeigt.
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Abbildung 3.5: Abha¨ngigkeit der bei der Stejskal-Tanner-Methode fu¨r das Errei-
chen eines bestimmten b-Faktors erforderlichen ‘Latenzzeit’ td = ∆−δ (δ = 25ms,
∆: Gleichung 3.38). Als b-Faktoren wurden gewa¨hlt (Aufza¨hlung sukzessiv von
der untersten zur obersten Kurve): 250, 500, 1000 und 2000s/mm2.
Die Signalabnahme kann beim Stejskal-Tanner-Experiment nicht nur als eine
Funktion des b-Faktors, sondern auch als eine Funktion von [17]
~q = (2pi)−1 γδ ~G (3.39)
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beschrieben werden. Auf dieses “q” bezieht sich das am Kapitelanfang erwa¨hnte
“q-Space-Imaging”, das nichts anderes meint als eine Messung der Echoamplitu-
de fu¨r verschiedene Vektoren ~q.
U¨ber die Abha¨ngigkeit der Magnetisierung M von ~q la¨sst sich ein weite-
res, zum Diffusionskoeffizient D a¨quivalentes Maß fu¨r die Diffusion definieren:
“RTOP” (RTOP = Return to The Origin Probability), die Wahrscheinlichkeit
fu¨r die Ru¨ckkehr eines Teilchens zu seiner urspru¨nglichen Position, oder genauer,
in die Na¨he seines Ursprungs. Dieses relativ ungebra¨uchliche Maß sei hier ein-
gefu¨hrt, da es in mehreren Arbeiten zur Porous-Media-Theorie verwendet wurde.
Mathematisch ist es wie folgt definiert [84]:
P (t|ρ) ≡
∫
M (~q, t)
d~q
(2pi)3
, (3.40)
wobei ρ hier die Sta¨rke der Oberfla¨chen-Relaxation beschreibt. Ebenfalls in [84]
ist der Zusammenhang zwischen RTOP und der Wahrscheinlichkeit angegeben,
dass ein Teilchen sich wieder bis auf eine vorgegebene Distanz seinem Ursprung
na¨hert.
Mit der Definition 3.39 gilt fu¨r die Echo-Amplitude einer PGSE-Messung 4
([17], Eq. 6.28):
E∆ (~q) =
∫
ρ (~r)
∫
PS
(
~r | −→r′ ,∆
)
exp
[
i2pi~q ·
(−→
r′ − ~r
)]
d
−→
r′ d~r . (3.41)
Hierbei bezeichnet ρ (~r) die Konzentration der diffundierenden Teilchen. Eine
interessante Fragestellung ist es, aus dem gemessenen Signal Ru¨ckschlu¨sse auf
die Mikrogeometrie zu ziehen. Hierbei sto¨ßt man auf das zu Beginn des Kapitel
erwa¨hnte Inversionsproblem.
Da der Phasenfaktor in dieser Gleichung nur von der Differenz
−→
r′ −~r abha¨ngt,
kann Gleichung 3.41 durch die Substitution
−→
r′ = ~r+ ~R in folgende Gleichung um-
geformt werden (unter Verwendung des in Gleichung 3.11 definierten gemittelten
Propagators):
E∆ (~q) =
∫
PS
(
~R,∆
)
exp
(
i2pi~q · ~R
)
d~R . (3.42)
Fu¨r lange Diffusionszeiten ∆ reduziert sich der Propagator PS auf ρ
(−→
r′
)
,
da die Teilchen mit zunehmender Diffusionsdauer die Information u¨ber ihre ur-
spru¨ngliche Position verlieren ([17], Kapitel 7.3):
lim
∆→∞
PS
(
~r | −→r′ ,∆
)
= ρ (~r′) . (3.43)
4Gleichung 3.41 korrigiert einen Druckfehler in [17].
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Mit Gleichung 3.41 folgt hieraus, dass
E∞ (~q) = |S (~q)|2 , (3.44)
wobei S fu¨r die Fourier-Transformierte von ρ steht:
S (~q) =
∫
ρ (~r) exp [i2pi~q · ~r] d~r . (3.45)
Damit ist das PGSE-Messsignal also gegeben durch das Quadrat der Fourier-
Transformierten der Dichte-Funktion ρ.
Aus Gleichung 3.43 folgt, dass der mittlere Propagator PS
(
~R,∆
)
(Gleichung
3.11) fu¨r lange Diffusionszeiten mit der Autokorrelationsfunktion von ρ u¨berein-
stimmt:
PS
(
~R,∞
)
=
∫
ρ
(
~r + ~R
)
ρ (~r) d~r . (3.46)
Weitere, speziellere theoretische Ansa¨tze zur Auswertung von q-Space-Mes-
sungen folgen in Abschnitt 4.2.4.
Anstelle von einzelnen Gradientenpaaren ko¨nnen auch mehrere identische
Gradientenpaare vor der Signal-Aufnahme stehen. In [86] wurde beschrieben,
wie der Diffusions-Koeffizient bei derartigen Messungen bestimmt wird.
Eine andere PGSE-Variante besteht in einer Aneinanderreihung von mehreren
ST-Pra¨parationen mit variierender Gradientenrichtung. Wie in [87] gezeigt wird,
kann durch derartige Messungen die intrinsische Mehrdeutigkeit des q-Space-
Imagings teilweise aufgehoben werden.
Anstelle von (uni-polaren) Gradientenpulsen ko¨nnen auch oszillierende Gra-
dientenfelder verwendet werden [88]. Der Vorteil dieser als OGSE (Oscillating-
Gradient Spin Echo) bekannten Methode ist, dass sie geringere Anforderungen an
die Gradienten-Hardware stellt als PGSE-Messungen. Ein Nachteil besteht darin,
dass die Definition einer Diffusionszeit schwieriger ist als bei der Verwendung von
(scharfen) Gradientenpulsen, da die Diffusions-Gradienten fortwa¨hrend die Phase
der Spins a¨ndern. Wenn die Gradienten-Oszillation periodisch erfolgt, kann eine
‘Pseudo’-Diffusionszeit definiert werden als die Dauer einer Oszillation.
Fu¨r sinusfo¨rmige Gradienten-Oszillationen gilt fu¨r die Abha¨ngigkeit der Sig-
nalabnahme von der Gradientenamplitude (G) [89]:
E(G)
E(0)
= exp
{
−γ2DS
[
G20
2
3
τ 3 +GG0
n
pif2
(
n
f
+ 2t1 − τ
)
+G2
3
4
n
pi2f3
]}
.
(3.47)
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G0 ist ein Gradienten-Offset (auch als Hintergrund-Gradient bezeichnet), f die
Gradienten-Oszillations-Frequenz, n die Anzahl der Gradienten-Sinuswellen, τ
der Zeitpunkt des 180
◦
-Pulses und t1 die Zeitspanne zwischen dem 90
◦
- bzw.
dem 180
◦
-Puls und dem Einsetzen der Gradientenoszillationen. Im folgenden wird
angenommen, dass die Gradienten-Oszillationen sich u¨ber die ganze Messung
erstrecken, d.h. n = fτ = fTE/2 und t1 = 0. Bei G0 = 0 vereinfacht sich
Gleichung 3.47 zu
E(G)
E(0)
= exp
[
−γ2D 3nG
2
4pi2f3
]
. (3.48)
Der zugeho¨rige b-Faktor,
b = γ2
3nG2
4pi2f3
, (3.49)
ist in Abbildung 3.6 als Funktion der Gradientenfrequenz f dargestellt. Wie die
Abbildung zeigt, reduziert sich die Empfindlichkeit einer Diffusionsmessung mit
zunehmender Gradientenfrequenz deutlich (bei konstanter Dauer der Diffusions-
Gewichtungs-Periode). Dieses erkla¨rt, warum Echo-Planar-Bildgebung trotz der
bei der Bildkodierung aktiven starken Read-Gradienten kaum eine intrinsische
Diffusionsgewichtung aufweist. Fu¨r EPI-Sequenzen, die den sogenannten Booster
des Magnetom-Vision-Scanners benutzen, betra¨gt der b-Faktor beispielsweise nur
etwa 1s/mm−2.
Der wesentlichste Bestandteils dieses “Boosters” ist ein großer Kondensator,
der zusammen mit den Gradientenspulen einen Schwingkreis bildet und eine deut-
lich bessere Gradienten-Performance erlaubt als es durch die Verwendung der
Gradientenversta¨rker (des Magnetom-Vision-Scanners) mo¨glich wa¨re (die Reso-
nanzfrequenz betra¨gt 833Hz, was einer Periodendauer von 1.2ms entspricht).
Der durch Gleichung 3.49 gegebene b-Faktor steigt (linear) mit der Anzahl
der Wiederholung der Gradientenpuls-Paare (n). Bei einer gegebenen Echozeit
kann n daher um so gro¨ßer gewa¨hlt werden, je ku¨rzer die Diffusionszeit ist.
3.2.3 Spin-Echo mit einzelnen Gradientenpulsen
Wie ju¨ngst gezeigt wurde, la¨sst sich der Diffusions-Koeffizient sogar mit einer
Pulssequenz ermitteln, in der nur ein einziger Diffusions-Gradientenpuls Verwen-
dung findet [90]. Diese Methode, die eine ra¨umliche Modulation der Magneti-
sierung (siehe Abschnitt 3.6.2) generiert, setzt jedoch eine mehrfach wiederholte
Messung voraus, damit genug Datenpunkte fu¨r das erforderliche Kurven-Fitting
zur Verfu¨gung stehen. Der Vorteil liegt darin, dass die Anspru¨che an die Repro-
duzierbarkeit der Gradientenpulse herabgesetzt werden (siehe Unterkapitel 6.4).
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Abbildung 3.6: Abha¨ngigkeit des b-Faktors von der Gradientenfrequenz bei der
OGSE-Methode fu¨r Gradientensta¨rken von 25, 40 und 100mT/m (untere, mitt-
lere und obere Kurve), siehe Gleichung 3.49. Dem Plot liegt ein sinusfo¨rmiger
Gradientenverlauf und eine Echozeit von 100ms zugrunde.
3.2.4 Stimulierte Echos
Die STEAM-Sequenz (STEAM: STimulated Echo Acquisition Mode) besteht in
der einfachsten Form aus drei aufeinanderfolgenden HF-Pulsen, fu¨r die u¨blicher-
weise ein Flip-Winkel von 90
◦
gewa¨hlt wird. Die mit dem ersten Puls angeregte
Magnetisierung wird mit dem zweiten Puls in longitudinaler Richtung ‘gespei-
chert’. Der dritte Puls konvertiert die longitudinale schließlich wieder in eine
transversale Magnetisierung. Darauf folgt das Auslesen des von Hahn [66] als sti-
muliertes Echo bezeichneten Signals.
Die Pulssequenz einer fu¨r Diffusionsmessungen geeigneten STEAM-Variante
ist in Abb. 3.7 gezeigt. Der Unterschied zur Grund-Sequenz besteht in der Erga¨nz-
ung von zwei mo¨glichst formgleichen Diffusionsgradienten, wobei der erste auf den
ersten HF-Puls folgt und der zweite auf den dritten HF-Puls. Da die Magnetisie-
rung in longitudinaler Richtung relativ langsam relaxiert (bei Invivo-Messungen
an Wasser-Protonen ist T1 u¨blicherweise mehr als doppelt so groß wie T2) er-
lauben STEAM-basierte Diffusionsmessungen die Verwendung deutlich la¨ngerer
Diffusionszeiten.
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Abbildung 3.7: Um Diffusions-Gradientenpulse erga¨nzte STEAM-Sequenz.
STEAM-Diffusionsmessungen erlauben die Durchfu¨hrung von Diffusionsmessun-
gen mit la¨ngeren Diffusionszeiten (in der Gro¨ßenordnung von T1).
Ein wesentlicher Nachteil der Methode besteht darin, dass sich die Signalsta¨rke
gegenu¨ber einer entsprechenden Spinecho-Messung um 50% reduziert. In [91] ist
zwar ein Verfahren zur Kompensation dieses Signalverlusts beschrieben worden.
Es ist jedoch fu¨r Diffusionsmessungen nicht geeignet, da die erforderliche Pha-
seninformation durch die Diffusionsgradienten zersto¨rt wird.
Eine Beschreibung nicht-linearer stimulierter Echos, die bei Feldsta¨rken von
mehr als 7T relevant werden, findet sich in [92].
3.2.5 Gradienten-Echos
Der Effekt der Diffusion auf die Signal-Amplitude ist bei einer Sequenz mit zwei
gleichen Pulsen unterschiedlicher Polarita¨t dieselbe wie bei der ST-Methode. Al-
lerdings erfolgt keine Rephasierung von Spins, die durch Suszeptibilia¨tsgradienten
dephasiert wurden, weshalb die Signalabnahme bei GE-Diffusionsmessungen im-
mer auch von der T ∗2 -Relaxation abha¨ngt.
Eine Anwendung dieser Methode wird beschrieben in Kapitel 6, das Diffusi-
onsmessungen mittels Oberfla¨chengradientenspulen behandelt.
3.2.6 Diffusionsmessungen mit B1-Feldgradienten
Hierbei wird mit einer senkrecht zur NMR-Sende-/Empfangsspule ausgerichteten
zweiten HF-Spule ein B1-Feld-Gradient erzeugt. Ein Vorteil der Methode liegt
darin, dass dieses Feld sehr schnell geschaltet werden kann und sehr hohe Gradi-
entensta¨rken und somit sehr große b-Faktoren mo¨glich sind [93]. Vorteilhaft ist
ferner, dass Suszeptibilita¨ts-Unterschiede innerhalb der Probe praktisch keinen
Einfluss auf den gemessenen Diffusionskoeffizienten haben [94].
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3.3 MR-Bildgebung (MRI)
In dieser Arbeit soll vorausgesetzt werden, dass die MR-Bildgebung bereits in
Grundzu¨gen bekannt ist (fu¨r eine Einfu¨hrung in die MR-Bildgebung siehe z.B.
[95] oder [96]). Daher sollen hier nur auf zwei Aspekte eingegangen werden: Wir-
belstro¨me und die durch die sie hervorgerufenen Artefakte, die besonders fu¨r
die MR-Diffusions-Bildgebung relevant sind, und der bislang wenig beachtete
“Maxwell-Effekt”, dessen Relevanz fu¨r Diffusions-Messungen weiter unten be-
urteilt wird. Die Anwendung der MR-Bildgebung fu¨r Diffusions-Messungen ist
Gegenstand des nachfolgenden Unterkapitels (3.4) und speziell des Abschnitts
3.4.2, in dem der Einsatz verschiedener Pulssequenzen diskutiert wird.
3.3.1 Wirbelstro¨me
Durch das Schalten der Gradienten werden in elektrisch leitfa¨higen, sich in der
Na¨he der Gradientenspulen befindlichen Scanner-Komponenten Stro¨me, sogen-
nante Wirbelstro¨me (engl. Eddy-Currents) induziert. Diese Stro¨me, zu deren Ver-
meidung und Kompensation von den MR-Gera¨teherstellern große Anstrengungen
unternommen werden, fu¨hren zu zusa¨tzlichen, unerwu¨nschten Gradientenfeldern.
Diese Felder sind den Bildgebungsgradienten u¨berlagert und fu¨hren zu Bildarte-
fakten, deren Ausmaß von der Sta¨rke der Eddy-Currents abha¨ngt.
Eine wirksame Methode zur Vermeidung von Wirbelstromartefakten ist als
Preemphasis bekannt, bei der die Wirbelstro¨me durch eine Vorverzerrung der
Gradientenform beru¨cksichtigt werden.
Die verbleibenden Einflu¨sse auf die Bildgebung lassen sich durch die Aufnah-
me von Referenz-Scans weiter vermindern. Dazu wird z.B. vor der eigentlichen
Bildkodierung die mittlere k-Raum-Zeile einmal oder mehrmals [97] ausgelesen,
d.h. ohne Einschalten eines Phasen-Kodier-Gradienten. Die Referenz-Scans wer-
den dazu verwendet, die Lage der Bild-Echos im k-Raum zu korrigieren. Dieser
Vorgang wird als Phasenkorrektur bezeichnet [99].
Fu¨r die Phasenkorrektur werden bei inaktivem Phasenkodier-Gradient N Ech-
os akquiriert und fouriertransformiert. Aus den so gewonnenen Projektionen ~P
(mittlere k-Raum-Zeile) wird ausgehend von folgender Gleichung die Phasenent-
wicklung zwischen aufeinanderfolgenden Echos bestimmt (siehe [99] fu¨r Details):
ei∆φjr = n
(
~P+r · ~Pj
)
, (3.50)
wobei P+ die Transponierte des Komplex-konjugierten von P , φjr die durch
Eddy-Currents verursachte Phasendifferenz zwischen dem j-ten Echo und dem
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Referenzecho und n einen Normierungsfaktor bezeichnet.
Zur Korrektur von geometrischen Verzerrungen von EPI-Bilddatensa¨tzen wur-
de die Verwendung von Field-Maps vorgeschlagen [100, 101, 102]. Zu unterschei-
den ist, ob die Field-Maps ebenfalls mit EPI gemessen werden, oder mit einem
anderen Sequenz-Typ [100]. Letzteres bedeutet, dass die Durchfu¨hrung eines Mat-
chings von verschiedenartigen Bilddatensa¨tzen erforderlich ist - mit allen damit
verbundenen Schwierigkeiten. Anscheinend werden die z.Z. besten Korrektur-
Ergebnisse von dem in [102] beschriebenen Verfahren erzielt.
Auf Verfahren, die speziell fu¨r die Korrektur von Eddy-Current-Artefakten bei
Diffusions-(Tensor-)Bildgebung entwickelt wurden, soll weiter unten eingegangen
werden.
3.3.2 Maxwell-Term
Aus der Forderung, dass die Gradientenfelder den Maxwellgleichungen genu¨gen
mu¨ssen, folgt die Existenz von zusa¨tzlichen Feldern, die in der vorliegenden Ar-
beit “Sekunda¨rfelder” genannt werden (U¨bersetzung fu¨r engl. concomitant fields).
Referenz [103] war das erste Paper in dem das Auftreten dieser Felder, das im
weiteren als “Maxwell-Effekt” bezeichnet wird, thematisiert wurde. Implikatio-
nen hat dieser Effekt hauptsa¨chlich fu¨r EPI (s.u.).
Die Gradientenfelder im (menschlichen) Gehirn werden na¨herungsweise durch
die Maxwell-Gleichungen fu¨r das Vakuum beschrieben:
div ~B = 0 , (3.51)
rot ~B = 0 . (3.52)
Das nominale Feld des x-Gradienten, ~Bn,x (x) = xG~ez (~ex, ~ey, ~ez: Einheitsvektoren
in x,y,z-Richtung), beispielsweise, erfu¨llt Gleichung 3.51, jedoch nicht Gleichung
3.52.
Es la¨sst sich aber durch Addition des Terms zG~ex ein Feld konstruieren, das
dieses Problem nicht aufweist:
~B (x, z) = xG~ez + zG~ex . (3.53)
Damit tritt ein zusa¨tzlicher Gradient in der Bx-Komponente auf. Daraus ergibt
sich, dass das B-Feld, das die Ausrichtung der Kernspins bestimmt, von der B0-
Richtung abweicht. An die Stelle einer fu¨r alle Kernspins gu¨ltigen z-Achse tritt
also eine ‘lokale’ z-Achse (siehe Abb. 3.8).
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Abbildung 3.8: Das Sekunda¨rfeld BC gibt an, um wieviel der Betrag des
Magnetfeld-Vektors B = ~B, ‖B‖ = | ~B| (die gesamte Hypothenuse), gro¨ßer
ist als die Summe aus dem Hauptmagnetfeld B0 und dem Feld der Gradienten,
G · r = ~G · ~r. Zu beachten ist, dass auch die Richtung des resultierenden Feldes
von B0 weggeneigt ist. Der Betrag der transversalen Komponenten,
√
B2x +B
2
y ,
BC und ~G·~r sind fu¨r Veranschaulichungszwecke u¨bertrieben groß gewa¨hlt worden
[104].
Auch die Gradienten in y- und z-Richtung sind mit Sekunda¨rgradienten ver-
bunden (siehe Tab. 1). Die Wahl der in der Bedingungsgleichung fu¨r den z-
Gradienten, a + b = −1, (Tab. 1) auftretenden Koeffizienten a und b ha¨ngt von
der verwendeten Gradientenspule ab. Zum Beispiel gilt fu¨r eine Maxwell-Spule
a = b = −0.5 und fu¨r eine Quadrupol-Spule a = −1, b = 0 oder a = 0, b = −1 (je
nach Spulenorientierung) [103].
Achse Bildgebungs- zu erfu¨llende daraus Sekunda¨r- Sekunda¨r-
gradient Bedingung folgend gradienten felder
x Gx = ∂Bz/∂x rotB = 0 ∂Bx/∂z − ∂Bz/∂x ∂Bx/∂z Bx = Gxz
= 0
y Gy = ∂Bz/∂y rotB = 0 ∂Bz/∂y − ∂By/∂z ∂By/∂z By = Gyz
= 0
z Gz = ∂Bz/∂z divB = 0 Bx/∂x+ ∂By/∂y ∂Bx/∂x, ∂By/∂y Bx = aGzx
+∂Bz/∂z = 0 By = bGzy
a+ b = −1
Tabelle 1. Zusa¨tzliche, aus den Maxwell-Gleichungen folgende Sekunda¨r-Gra-
dientenfelder Bx und By.
Wie in [104] erla¨utert worden ist, kehren die Spins nach einem Ausschalten
der Gradienten innerhalb einer so kurzen Zeitspanne wieder in ihre Ausgangsori-
entierung (B0) zuru¨ck, dass die Auslenkung fu¨r den Messprozess unerheblich ist.
Die durch den Maxwell-Effekt beeinflusste B-Feldsta¨rke la¨sst sich nach [104]
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in guter Na¨herung beschreiben durch (B steht fu¨r den Betrag von ~B):
B = B0 +Gxx+Gyy +Gzz +
1
8B0
G2zx
2 +
1
8B0
G2zy
2 +
1
2B0
[
G2x +G
2
y
]
z2
− 1
2B0
GyGzyz − 1
2B0
GxGzxz + . . . (3.54)
wobei Terme der Ordnung 1/B20 und ho¨her bei den zur Zeit u¨blichen Messungen
vernachla¨ssigt werden ko¨nnen. Bei der Herleitung wurden baugleiche symmetri-
sche x- und y-Gradientenspulen angenommen, die sich durch eine 90
◦
-Drehung
um die B0-Achse ineinander u¨berfu¨hren lassen. Weitere Bedingungen an die Spu-
lengeometrie wurden nicht gestellt.
Aus Gleichung 3.54 resultiert ein effektives Gradientenfeld
−→
Geff mit den Kom-
ponenten:
Geff ,x ≡ ∂B
∂x
= Gx +
G2z
4B0
x− 1
2B0
GxGzz (3.55)
Geff ,y ≡ ∂B
∂y
= Gy +
G2z
4B0
y − 1
2B0
GyGzz (3.56)
Geff ,z ≡ ∂B
∂z
= Gz +
1
B0
[
G2x +G
2
y
]
z − 1
2B0
GyGzx . (3.57)
Wa¨hrend die konventiontielle MR-Bildgebung (worunter Variationen der FLA-
SH-Sequenz verstanden werden sollen) durch die Sekunda¨rfelder kaum beein-
flusst wird, muss bei schneller MR-Bildgebung mit Artefakten gerechnet werden
[105, 106].
Die Auswirkungen der Sekunda¨rgradienten auf die Akquisition axialer Schich-
ten mit EPI ist in [105] untersucht worden. Die Annahme axialer Schichten ergibt
nach Gleichung 3.54 folgendes Sekunda¨r-Feld:
BC =
1
2B0
G2roz
2 , (3.58)
wobei Gro die Sta¨rke des Readout-Gradienten ( ~Gro = Gx~ex + Gy~ey) angibt. Bei
der genannten Studie konnten drei verschiedene Effekte identifiziert werden:
• A¨nderung der Larmorfrequenz
Die Larmorfrequenz der Spins verschiebt sich von der voreingestellten De-
modulations-Frequenz des Empfa¨ngers um
∆f (z) = γBC (z) / (2pi) , (3.59)
was einer ra¨umlichen Verschiebung
δro =
1
2B0
Groz
2 (3.60)
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entlang der Readout-Richtung entspricht. Da der Readout-Gradient bei EPI
bipolar ist, alterniert δro zwischen den geraden und ungeraden Zeilen. Die-
ses fu¨hrt zu einem Nyquist-Ghost, der gegeben ist durch das Differenzbild
aus dem nach links und dem nach rechts verschobenen Bild [105]. Damit
derartige Nyquist-Ghosts wahrnehmbar sind, muss die Verschiebung nach
Gleichung 3.60 gro¨ßer sein als die halbe x-Ausdehnung eines Pixels [105].
Es zeigt sich, dass diese Bedinging bei der z.Zt. u¨blichen Echoplanarbild-
gebung nur bei sehr großen Schicht-Verschiebungen (ungefa¨hr z > 30cm)
auftritt.
• Phasena¨nderung
Das Magnetfeld BC erzeugt u¨ber den ganzen Echozug eine zeitabha¨ngige
Phase. Im Mittelpunkt des m-ten Echos (tm, m = 1, 2, . . .) kann diese Phase
wie folgt berechnet werden:
φ (m, z) = γ
∫ tm
0
BCdt . (3.61)
Fu¨r die in Abb. 3.9 angegebene Sequenz ergibt die Integration:
φ (m, z) = mλ (z)− λ (z)
2
+ φp (z) , (3.62)
wobei
λ (z) =
γg2roz
2
2B0
(
2
3
t1 + t2
)
(3.63)
und
φp (z) =
γg2pz
2
2B0
(
2
3
t1,p + t2,p
)
. (3.64)
Hierbei bezeichnet φp die BC -bedingte Phase aufgrund des initialen Depha-
sierungsgradienten gp.
In Single-Shot-EPI entsprechen aufeinanderfolgende m-Werte aufeinander-
folgenden k-Raum-Linien entlang der Phasenkodierrichtung. Damit beschreibt
Gleichung 3.61 einen linearen Phasen-Verlauf im k-Raum, was einer Ver-
schiebung δpe im Ortsraum entspricht:
δpe (z) =
Lpe
epi
λ (z) , (3.65)
wobei Lpe die Ausdehnung des FOV in Phasenkodierrichtung angibt. Fu¨r
folgenden, realistischen Parameter-Satz, gro = 22mT/m, z = 24cm, B0 =
1.5T, t1 = 184µs und t2 = 512µs, ergibt sich δpe = 0.251Lpe; dies entspricht
einer Verschiebung um ein Viertel der Bildho¨he!
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• Signalabnahme
Die Sekunda¨r-Gradienten bewirken auch eine Dispersion der Spin-Phasen
innerhalb einer Schicht (mit einer nicht vernachla¨ssigbaren Dicke). Da die
Bildintensita¨t hauptsa¨chlich durch die Datenwerte in der k-Raum-Mitte
bestimmt wird, kann der Signalabfall na¨herungsweise aus der BC-Phase
berechnet werden, die sich bis zum Erreichen des k-Raum-Mittelpunkts
akkumuliert hat. Wenn das zentrale Echo die Nummer M tra¨gt, gilt nach
Gleichung 3.62
φ (z) = Mλ (z)− λ (z)
2
+ φp (z) . (3.66)
Mit dieser (ra¨umlich quadratischen) Phase la¨sst sich die normierte Signalin-
tensita¨t fu¨r eine Schicht mit einer Verschiebung z0 in z-Richtung berechnen:∣∣∣∣sz=z0sz=0
∣∣∣∣ = 1∆z
∣∣∣∣∣
∫ z0+∆z/2
z0−∆z/2
eiφ(z)dz
∣∣∣∣∣ , (3.67)
wobei ∆z die Schichtdicke angibt. In Abb. 3.10 ist die theoretisch erwar-
tete Signal-Abnahme zusammen mit der fu¨r ein Phantom experimentell
bestimmten Signal-Abnahme dargestellt.
Der erstgenannte Effekt ließe sich durch eine Anpassung der Empfa¨nger-
Frequenz, der zweite durch Anpassung der Phase des Empfa¨ngers korrigieren.
Stattdessen kann auch eine Phasenkorrektur der gemessenen Daten durchgefu¨hrt
werden, wobei die Phasenfehler durch Gleichungen 3.59 und 3.62 bestimmt sind.
Nachstehend sollen Verfahren beschrieben werden, die sich zur Kompensation
des in obiger Liste zuletzt genannten Effekts eignen. Die Beschreibung stu¨tzt sich
auf das Pulssequenzdiamgramm in Abb. 3.11.
Wie bereits dargelegt, wird der Signalabfall in axialen EPI Bildern durch die
u¨ber das Intervall [z0 −∆z/2; z0 + ∆z/2] in z-Richtung (quadratisch) variierende
Phase φ (z) verursacht, wobei z0 die Position der Schicht und ∆z die Schichtdicke
angibt. Fu¨r gebra¨uchliche Schichtdicken kann die Auffa¨cherung linear approxi-
miert werden:
Ψ (z, z0) ≈ φ (z0) +
(
dφ (z)
dz
)
z=z0
(z − z0) ≡ α (z0) + β (z0) z . (3.68)
Aus den Gleichungen 3.63, 3.64 und 3.66 erha¨lt man fu¨r α (z0) und β (z0):
α (z0) = − γz
2
0
2B0
[
g2ro
(
M − 1
2
)(
2
3
t1 + t2
)
+ g2p
(
2
3
t1p + t2p
)]
, (3.69)
β (z0) = −γz0
B0
[
g2ro
(
M − 1
2
)(
2
3
t1 + t2
)
+ g2p
(
2
3
t1p + t2p
)]
. (3.70)
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Aus Gleichung 3.67 geht hervor, dass die konstante Phase α (z0) bei Magni-
tuden-Bildern keine A¨nderung der Signal-Intensita¨t verursacht. Es muss also nur
die lineare Phase kompensiert werden, was durch Anlegen eines Gradienten in
Schicht-Selektions-Richtung vor dem Lesegradienten-Zug erfolgen kann. Fu¨r den
zusa¨tzlichen Gradienten Gz,c (siehe Abb. 3.11a) muss folgende Gleichung erfu¨llt
sein:
β (z0) = −γ
∫ Tz,c
0
Gz,cdt , (3.71)
wobei Tz,c die Dauer angibt, fu¨r die Gz,c anliegt.
Fu¨r die beschriebene Kompensations-Methode (Abb. 3.11a) wird angenom-
men, dass die Bildintensita¨t durch die mittlere k-Raum-Zeile bestimmt ist. Eine
genauere Methode (Abb. 3.11b) besteht in der Kompensation der Phase fu¨r je-
des Echo. Der Kompensations-Gradient la¨sst sich analog zu obiger Herleitung
bestimmen, wobei φ (z) durch φ (m, z) zu ersetzen ist (Gleichung 3.62).
Fu¨r das erste Echo ist der Fla¨cheninhalt des geblippten Gradienten Gz,c1
gegeben durch
A1 (z0) =
∫
Gz,c1dt = − 1
2B0
[
g2ro
(
2
3
t1 + t2
)
+ 2g2p
(
2
3
t1p + t2p
)]
z0 , (3.72)
wobei fu¨r alle nachfolgenden Echos die Blips Gz,cm (m = 2, 3, . . .) denselben
Fla¨cheninhalt
Am (z0) =
∫
Gz,cmdt = −g
2
ro
B0
(
2
3
t1 + t2
)
z0 (m = 2, 3, . . .) (3.73)
aufweisen.
Eine weitere Steigerung der Kompensationsgenauigkeit la¨sst sich erzielen,
wenn durch Anlegen eines Gradienten in Schichtselektions-Richtung wa¨hrend des
Readouts die Phasena¨nderung von einem k-Raum-Punkt zum na¨chsten (“intra-
view”) kompensiert wird (Abb. 3.11c). Der entsprechende Kompensationsgradi-
ent ist gegeben durch ([105]):
Gz,c,intra (z0) = −G
2
ro
B0
z0 . (3.74)
Die Sekunda¨r-Phase, die wa¨hrend des Anliegens des Vorphasierungs-Lese-Gradi-
enten akquiriert wird, kann mit einem Gradienten analog zu Gleichung 3.74, bei
dem gro durch die Amplitude des Vorphasierungsgradienten ersetzt wird, oder
durch das Hinzufu¨gen eines ‘Vor-Kompensierungs’ -Gradienten in Schichtselekti-
ons-Richtung mit dem Fa¨cheninhalt∫
Gz,c,pdt = −
z0g2p
B0
(
2
3
t1p + t2p
)
(3.75)
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ausgeglichen werden.
Die von der Theorie geforderten quadratischen Rampen lassen sich fu¨r eine
leichtere Sequenz-Implementierung z.B. durch lineare Rampen (siehe Abb. 3.11d)
ersetzen. Eine noch sta¨rkere Vereinfachung stellt die Verwendung von konstanten
Gradienten dar (Abb. 3.11e), dessen Amplitude gegeben ist durch (Ref. [105]):
G¯z,c,intra (z0) = −gro (3t2 + 2t1)
3B0 (t2 + 2t1)
z0 . (3.76)
Anstelle den Maxwell-Effekt eines Gradienten durch einen Gradienten entlang
einer anderen Achse zu kompensieren kann eine Kompensierung auch mit dem
‘verursachenden’ Gradienten selbst durchgefu¨hrt werden (siehe zweite Zeile in
Abb. 3.11), bei der vor dem 180
◦
ein bi-polarer Gradient angelegt wird. Dieser
Gradient muss folgende Bedingungen erfu¨llen:∫ Tc
0
Gro,cdt = 0 (3.77)
∫ Tc
0
G2ro,cdt =
∫ T
0
G2rodt , (3.78)
wobei Tc die Dauer von gro,c angibt und T die Zeitspanne vom Beginn des Read-
outs (beginnend mit dem Vorphasierungsgradienten) bis zum Erreichen des k-
Raum-Ursprungs. Die Bedingung aus Gleichung 3.78 gewa¨hrleistet die Kompen-
sation der Sekunda¨rphase und die aus Gleichung 3.77, dass keine zusa¨tzliche
lineare Phase auftritt.
Diese Methode, bei der analog zu dem in Abb. 3.11a dargestellten Verfahren
eine Phasenkompensation in der Mitte des k-Raums erfolgt, erfordert das Vor-
handenseins eines 180
◦
-Refokussierungspulses in der Sequenz.
Wie wirksam bereits die einfachst mo¨gliche Korrektur-Methode (Abb. 3.11a)
funktioniert, ist aus Abb. 3.12 ersichtlich.
Abschließend sei erwa¨hnt, dass die zuletzt beschriebenen Verfahren zur Ver-
meidung der durch den Maxwell-Effekt bedingten Signalauslo¨schung auch zur
Vermeidung der von Suszeptibilita¨tsgradienten herru¨hrenden Signalauslo¨schung
eingesetzt werden ko¨nnten. Diese stellen insbesondere bei fMRI-Untersuchung
frontaler und tiefergelegener Hirnareale (z.B. die fu¨r die emotionale Wahrneh-
mung zusta¨ndige Amygdala) ein großes Problem dar.
Evtl. ließe sich die optimale Wahl der zusa¨tzlichen z-Gradienten anhand von
Field-Maps bestimmen (siehe vorangegangenen Abschnitt 3.3.1).
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Abbildung 3.9: Der EPI-Readout-Zug, auf den in Abschnitt 3.3.2 Bezug genom-
men wird. Der erste (negative) Puls ist der Vorphasierungs-Gradient mit einer
Amplitude gp, der Rampenzeit t1p und einer Plateaudauer von t2p. Die u¨brigen
Pulse geho¨ren zum Readout-Gradienten, dessen Amplitude gro, Rampenzeit t1r
und Plateau-Dauer t2r betra¨gt [105].
Verfahren zur Korrektur von Maxwell-Artefakten bei schneller Spin-Echo-
Bildgebung (siehe Abschnitt 3.4.2) sind in [106] beschrieben worden.
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Abbildung 3.10: Relative Bild-Intensita¨ten als Funktion des Schicht-Offsets fu¨r
drei verschiedene Schichtdicken: 1cm (Kreise), 1, 5cm (Sternchen), 2cm (Rau-
ten). Die experimentell ermittelten als auch die theoretischen Kurven (strich-
punktierte Linie fu¨r ∆z = 1cm, durchgezogene fu¨r ∆z = 1.5cm und gestrichelte
fu¨r ∆z = 1cm), die eine gute U¨bereinstimmung mit den experimentellen Kurven
aufweisen, zeigen, dass sich die Signalabnahme mit zunehmender Schichtdicke
versta¨rkt [105].
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Abbildung 3.11: Verschiedene Methoden zur Kompensation des Signal-Abfalls
in axialen EPI-Bildern aufgrund des z2-Sekunda¨rfeldes. (a) Nach dem
Schichtselektionsgradienten-Puls vor dem EPI-Echo-Zug wird ein zusa¨tzlicher
Gradientenpuls geschaltet. Die durch diesen Puls hervorgerufene Phase kompen-
siert die Sekunda¨rfeld-Phase in der Mitte des k-Raums (Gleichungen 3.66 und
3.71). (b) Vor jeder Echo-Akquisition wird ein Blip in Schicht-Selektionsrichtung
geschaltet, wodurch die Sekunda¨rfeld-Phase, die sich bis zu jedem Echo-
Mittelpunkt akkumuliert hat, kompensiert wird (Gleichungen 3.72 und 3.73). (c)
Anlegen eines zusa¨tzlichen Gradientenpulses in Schichtkodierrichtung wa¨hrend
jeder Echo-Akquisition. (d) Eine Na¨herung fu¨r den in (c) dargestellten Kompen-
sationsgradienten. (e) Eine weitere Na¨herung fu¨r den Kompensationsgradienten
in (c), bei dem die zusa¨tzlichen Gradientenpulse durch einen konstanten Gradi-
enten ersetzt wurden. Dargestellt ist zusa¨tzlich (zweite Bildzeile) die Methode
des “quadratic Phase Nullings” [105].
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Abbildung 3.12: Intensita¨ten zweier Serien von axialen EPI-Bildern, von denen
eine mit (offene Kreise) und eine ohne (gefu¨llte Kreise) der in Abb. 3.11a
dargestellten Modifikation des Schicht-Selektions-Gradienten akquiriert wurde.
Die Schichtdicke betrug 2cm [105].
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3.4 Diffusions-MRI
Gegenstand dieses Unterkapitels ist die Kombination der vorstehend beschriebe-
nen NMR-Sequenzen mit Bildgebungs-Sequenzen.
Einen Schwerpunkt der Ausfu¨hrungen stellen die bei Diffusions-(-Tensor)-
Bildgebung auftretenden Artefakten dar, die zu stark verfa¨lschten Mess-Ergebnis-
sen fu¨hren ko¨nnen. Die Beru¨cksichtigung von Artefakten ist besonders relevant
bei der in Kapitel 6 diskutierten Verwendung von Oberfla¨chengradienten-Spulen,
die hohe Gradientensta¨rken erlauben.
3.4.1 Grundprinzipien
Diffusionsgewichtete Bilder lassen sich durch den Einbau von Gradientenpulsen
in eine beliebige MRI-Pulssequenz erhalten. Hierdurch treten jedoch Mischterme
zwischen Diffusions- und Bildgebungsgradienten auf, die zu einer zusa¨tzlichen
Da¨mpfung des Signals fu¨hren ko¨nnen. Dieser Effekt la¨sst sich aber durch die
Wahl eines geeigneten b-Faktors beru¨cksichtigen.
Ausgehend von Gleichung 3.25 wurde fu¨r den b-Faktor einer beliebigen Dif-
fusions-Bildgebungssequenz folgende Formel hergeleitet [107]:
b = γ2
∫ TE
0
[∫ t
0
~G (t′) dt′
]2
dt . (3.79)
Die Beru¨cksichtigung des Refokussierungspulses erfolgt dadurch, dass bei den
nach ihm auftretenden Gradienten das Vorzeichen invertiert wird. Fu¨r die An-
wendbarkeit dieser Gleichung (3.79) muss die Bedingung∫ TE
0
~G (t) dt = 0 (3.80)
erfu¨llt sein.
Um aus den diffusionsgewichteten Bildern Darstellungen des Diffusionskoef-
fizienten zu erhalten, erfolgt in der Regel eine voxelweise Auswertung von Glei-
chung 3.24.
Notwendig sind mindestens zwei Bild-Akquisitionen, da neben dem b-Faktor
auch die Anfangsmagnitude S0 bestimmt werden muss. Erfolgen mehr als zwei
Akquisitionen, so ist es nach der Gauss’schen Fehlerfortpflanzung besser, Mes-
sungen fu¨r nur zwei verschiedene b-Faktoren zu wiederholen anstelle weitere b-
Faktoren zu verwenden [15]. Dieses setzt voraus, dass die b-Abha¨ngigkeit tat-
sa¨chlich monoexponentiell ist.
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Abweichungen von einem monoexponentiellen Verhalten ko¨nnen zum einen
durch die Probe selbst (siehe na¨chstes Kapitel) oder messtechnisch bedingt sein.
Abweichungen der letztgenannten Art treten insbesondere bei Messungen mit
hohen b-Faktoren auf. Verantwortlich hierfu¨r ist der Umstand, dass das Rau-
schen bei geringen Signalintensita¨ten zu einer artifiziellen Erho¨hung der Bildin-
tensita¨ten fu¨hrt, da Magnitudenbilder naturgema¨ß nicht vorzeichenbehaftet sind5.
Mit der Erho¨hung der Bildintensita¨t geht eine artifizielle Abnahme des Diffusi-
onskoeffizienten einher.
Verfahren zur Korrektur dieser Artefakte, wurden in [108] beschrieben. Ver-
wenden lassen sie sich sowohl im Fall von Gauss-verteiltem als auch nicht-Gauss-
verteiltem Rauschen. Die Verfahren aus [108] wiesen besonders bei Bildern mit
niedrigem SNR und nicht-Gauss-verteiltem Rauschen Vorteile gegenu¨ber ande-
ren bekannten Korrekturverfahren auf. Wie in der genannten Arbeit auch gezeigt
wurde, ist eine Korrektur erst bei b-Faktoren gro¨ßer als 1000s/mm2 erforderlich
bzw. sinnvoll.
Wurden n1 Bild-Datensa¨tze mit einen b-Faktor b1 akquiriert und n2 mit einem
b-Faktor b2 betra¨gt die relative Genauigkeit der Diffusionsmessung:
dD
D
=
√
1/n1 + exp [2D (b1 − b2) /n2]
SNR ·D (b1 − b2) , (3.81)
wobei SNR das Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis eines einzelnen Bilddatensatzes an-
gibt.
Fu¨r eine optimale Empfindlichkeit sollte bei Messungen mit zwei verschiede-
nen b-Faktoren (b1, b2) die Differenz zwischen ihnen 1/D betragen [15].
Dieses Ergebnis soll hergeleitet werden fu¨r eine Messung mit den zwei b-
Faktoren bmin und bmax, wobei bmin = 0 und bmax > 0. Der statistische Fehler
von ADC ist dann gegeben durch [109]:(
σADC
ADC
)2
=
(
σS0
S0
)2 [1 + exp (2bmax ·ADC)
(bmax ·ADC)2
]
exp
(
2TE
T2
)
, (3.82)
wobei σADC die Standardabweichung von ADC angibt und σS0 die Standardab-
weichung des NMR-Signals in Abwesenheit von Relaxation und Diffusion (Signal-
amplitude unmittelbar nach der Anregung).
Ein hinsichtlich des SNR optimaler Wert fu¨r den b-Faktor einer Diffusionsmes-
sung la¨sst sich durch Minimierung der rechten Seite von Gleichung 3.82 bezu¨glich
5Da sich das Rauschen in Magnitudenbildern ko¨rnigen Strukturen manifestiert, wird es in
einigen Publikationen als “Rice-Noise” bezeichnet.
53
bmax berechnen. Die Abha¨ngigkeit dieser Gleichung von bmax wird (ausschließlich)
durch den mittleren Faktor auf der rechten Seite bestimmt:
N (bmax) ≡
[
1 + exp (2bmax ·ADC)
(bmax ·ADC)2
]
. (3.83)
Die Stelle des Minimums gibt den fu¨r einen bestimmten Diffusionskoeffizienten
optimalen b-Faktor, bopt, an (siehe Plot in Abb. 3.13). Fu¨r die Abha¨ngigkeit des
b-Faktors vom Diffusionskoeffizienten ergibt sich eine Hyperbel:
bopt =
1
2
LambertW (2 exp(−2)) + 2
ADC
≈ 1.109
ADC
≈ 1
ADC
, (3.84)
die in Abb.3.14 fu¨r einen Bereich von biologisch relevanten Diffusionskoeffizienten
dargestellt ist. Die LambertW-Funktion ist definiert durch die Gleichung
LambertW (x) · exp (LambertW (x)) = x . (3.85)
Gleichung 3.84 zur Folge entspricht also der (hinsichtlich des SNR) optimale b-
Faktor ungefa¨hr dem Kehrwert des Diffusionskoeffizienten.
Abbildung 3.13: Darstellung des Faktors N (Gleichung 3.83), in Abha¨ngigkeit
von b fu¨r ADC = 0.71× 10−3mm2/s. Die Lage des Minimus der Kurve entspricht
dem b-Faktor fu¨r eine Diffusionsmessung mit optimalem SNR.
Zur grafischen Darstellung eignen sich sowohl die gemessenen Signal-Amplitu-
den als auch die daraus errechneten Diffusionskoeffizienten. Der Kontrast ist in
beiden Fa¨llen entgegengesetzt: In Graustufen-Bildern (bei denen die Helligkeit
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Abbildung 3.14: Abha¨ngigkeit des optimalen b-Faktors vom Diffusionskoeffizi-
enten D (Gleichung 3.84). Die Funktion gibt an, mit welchem b-Faktor ei-
ne Diffusionsmessung bei einen bestimmten (erwarteten) Diffusionskoeffizienten
durchgefu¨hrt werden sollte, um den Einfluß des Rauschens auf das Messergebnis
mo¨glichst gering zu halten.
eines Pixels proportional ist zu dem ihm zugeordneten Wert) des Diffusionskoef-
fizienten erscheinen Regionen mit einer schnellen Diffusion heller als die Umge-
bung, bei einer (direkten) Darstellung der gemessenen Signal-Amplituden hinge-
gen dunkler.
3.4.2 Bildgebungs-Sequenzen
Bildgebungs-Sequenzen lassen sich in Single-Shot(SShot)- und Multi-Shot(MShot)-
Verfahren unterteilen. Erstere tasten den k-Raum in einem ‘Rutsch’ ab, d.h.
mit einem einzigen HF-Anregungspuls, letztere hingegen durch ein bereichsweises
Auslesen und durch Verwendung mehrerer Anregungspulse.
Generell gilt, dass SShot-Bildgebung ku¨rzere Akquisitionszeiten erlaubt als
MShot-Bildgebung, dafu¨r aber hinsichtlich der maximalen Bildauflo¨sung sta¨rker
limitiert ist. Da die Signalabnahme wa¨hrend der Bild-Akquisition bei SShot-
Sequenzen i.a. gro¨ßer ist als bei MShot-Sequenzen, weisen erstere meistens eine
breitere Point-Spread-Function (PSF) auf (die PSF gibt an, wieviel Signal von
einem Voxel in die benachbarten Voxel ‘transportiert’ wird). MShot-Sequenzen
sind jedoch anfa¨lliger fu¨r Bewegungsartefakte [110], die sich ebenfalls in einer
Verbreiterung der PSF manifestieren. Bewegungen des Messobjekts ko¨nnen so-
mit den prinzipiellen Vorteil der MShot-Sequenzen hinsichtlich der PSF zunichte
machen.
Bei Diffusions-Messungen an Probanden ist der Geschwindigkeitsvorteil der
SShot-Sequenzen ausschlaggebend fu¨r deren Verwendung: Durch die Diffusions-
gewichtung sind die Sequenzen na¨mlich auch fu¨r makroskopische Bewegungen der
Probe sehr empfindlich (siehe Abschnitt 3.4.3). Daher sollte die Bildkodierung per
se mo¨glichst schnell erfolgen. Die makroskopischen Bewegungen fu¨hren aber bei
Multi-Shot-Techniken daru¨ber hinaus zu nur unvollsta¨ndig korrigierbaren Pha-
senspru¨ngen zwischen einzelnen k-Raum-Bereichen (bzw. -Segmenten).
Die ga¨ngigste SShot-Sequenz und gleichzeitig auch ga¨ngigste Diffusions-Se-
quenz ist gegenwa¨rtig SShot-EPI. Um mit SShot-EPI Diffusionsmessungen durch-
fu¨hren zu ko¨nnen, ist lediglich zwischen Anregungspuls und Readout-Block eine
Diffusions-Pra¨paration zu erga¨nzen, wie z.B. die ST-Sequenz. Der Readout erfolgt
gewo¨hnlich zeilenweise, allerdings finden z.B. auch spiralenfo¨rmige k-Raum-Tra-
jektorien Verwendung [15].
Alternativen zu EPI sind SShot-RARE- [111] und SShot-GRASE- [113, 114]
sowie SShot-STEAM-Sequenzen, auf die gegen Ende dieses Abschnitts eingegan-
gen wird. Diese haben aber (bislang) fu¨r (klinische) MR-Diffusionsbildgebung
eine, verglichen mit EPI untergeordnete Bedeutung. So gibt es meines Wissens
nach bis jetzt noch keine Arbeit, die sich mit der Verwendung der genannten
Sequenzen fu¨r Diffusions-Tensor-Messungen befasst.
Wie aus dem weiteren ersichtlich, ist ein wesentlicher Grund dafu¨r, dass sich
EPI als ‘Gold-Standard’ etabliert hat, seine konzeptionelle Einfachheit.
Das Prinzip bei RARE (fu¨r engl. Rapid Acquisition with Relaxation Enhance-
ment) besteht darin, mit 180
◦
-(Refokussierungs-)Pulsen von einer k-Raum-Zeile
einer k-Raum-Ha¨lfte (i.d.R ky < 0 oder ky > 0) zu der spiegelbildlichen k-Raum-
Zeile in der anderen k-Raum-Ha¨lfte zu ‘springen’. Im Gegensatz zu EPI werden
die k-Raum-Zeilen immer nur in einer Richtung ausgelesen.
Der Vorteil der Methode liegt in den deutlich geringeren Anforderungen an
die Feldhomogenita¨t und die Bildgebungsgradienten (verglichen mit EPI). Der
Nachteil besteht in der großen Zahl von beno¨tigten 180
◦
-Pulsen. Dieses fu¨hrt ei-
nerseits dazu, dass vermehrt Magnetisierung außerhalb der gewu¨nschten Schicht
zum Mess-Signal beitra¨gt, und andererseits zu einer erho¨hten HF-Belastung fu¨r
den Probanden. Der erstgenannte Effekt la¨sst sich reduzieren durch eine hin-
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reichend lange Pulsla¨nge. Beispielsweise ist ein rechteckiges Schichtprofil um so
‘scha¨rfer’, je mehr Sidelopes der verwendete Sinc-Puls aufweist. Aus den Anforde-
rungen an die (minimale) Dauer der HF-Pulse resultiert aber eine Bildkodierzeit,
die etwa um eine Gro¨ßenordnung ho¨her liegt als bei EPI.
Die HF-Belastung la¨sst sich durch Verringerung des Flip-Winkels der Refokus-
sierungs-Pulse reduzieren, was z.B. in [115] na¨her untersucht worden ist. Es wur-
de dort gefunden, dass eine deutliche Reduktion des Flip-Winkels nur mit einer
moderaten Signalabnahme verbunden ist: Zwischen zwei Phantom-Messungen,
von denen eine mit einem Flip-Winkel von 180
◦
und die andere mit einem 90
◦
-
Flipwinkel durchgefu¨hrt wurde, konnte lediglich ein Signalunterschied von etwa
50% festgestellt werden.
Eine Kombination aus EPI und RARE stellte die GRASE (GRadient And
Spin Echo)-Sequenz dar. Bei dieser Sequenz wird mit einem 180
◦
-Puls von einem
k-Raumblock einer k-Raumha¨lfte zum spiegelbildlichen k-Raumblock in der an-
deren k-Raumha¨lfte ‘gesprungen’, wobei ein k-Raumblock einem u¨blichen (mit
alternierendem Lesegradienten erfolgenden) EPI-Readout entspricht.
Gegenu¨ber RARE erho¨hen sich die Anforderungen an die Bildgebungsgra-
dienten. Dafu¨r reduziert sich jedoch die Anzahl der erforderlichen Refokussie-
rungspulse und damit die HF-Belastung der Probanden.
Fu¨r Messungen mit besonders hohen b-Werten wurde eine Line-Scan-Bildge-
bungsmethode entwickelt [116]. In der genannten Arbeit wird beschrieben, wie
sich auch auf klinischen Scannern hohe b-Faktoren (von deutlich u¨ber 2000s/mm2)
erzielen lassen.
Dazu werden Diffusionsgradienten mit einer geringen Sta¨rke (1−3mT/m) ver-
wendet, wodurch eine U¨berhitzung der Gradientenspulen vermieden wird. Eine
U¨berhitzung tritt z.B. beim Magnetom-Vision-Scanner auf, wenn die Gradienten
mit der maximalen Sta¨rke von 25mT/m fu¨r eine Dauer von 25ms aktiv sind. Die
geringe Gradientensta¨rke wird dann durch eine Verla¨ngerung der Einschaltdauer
ausgeglichen (der b-Faktor wa¨chst proportional zur ihrer dritten Potenz).
Der b-Faktor wurde dadurch zusa¨tzlich erho¨ht, dass fu¨r die Diffusionsgewich-
tung alle drei ‘physikalischen’ Gradienten (fu¨r die x-, y- und z-Richtung) gleich-
zeitig aktiviert wurden. Wenn die Sta¨rke der Gradienten fu¨r alle drei Richtungen
gleich ist, erho¨ht sich die Sta¨rke des resultierenden Gradienten um den Faktor√
3 (Raumdiagonale), damit aber auch die Wa¨rmeproduktion um das dreifache.
Bei der in [116] beschriebenen Studie wurde eine Einschaltdauer von 175ms
gewa¨hlt. Nach dieser Zeit ist das Signal aufgrund der Diffusion und des T2-Zerfalls
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so schwach, dass ein EPI-Readout (mit Phasenkorrektur) nicht in Frage kommt.
Um trotz der geringen Signalsta¨rke ortsaufgelo¨ste Messungen durchfu¨hren zu
ko¨nnen, wurde die Line-Scan-Methode verwendet. Diese beruht auf der Anregung
eines “Balkens” (im Ortsraum) mittels Selektion zweier orthogonaler Schichten,
von dem durch das Anlegen eines Frequenz-Kodierungs-Gradienten ein ra¨um-
lich aufgelo¨stes Mess-Signal gewonnen wird (fu¨r jeden Abschnitt des Balkens ein
Messwert).
Es gilt zu beru¨cksichtigen, dass das anregte Signal bei einer Line-Scan-Messung
um einen Faktor n kleiner ist als bei der Messung einer Schicht, wobei n das
Verha¨ltnis des Schicht-Volumens zum Volumen des ausgewa¨hlten Balkens an-
gibt. Die Line-Scan-Methode ist hinsichtlich des SNR also anderen Sequenzen,
die eine ganze Schicht anregen, im allgemeinen unterlegen (jedoch nicht bei den
in [116] beschriebenen Diffusionsmessungen).
Fu¨r Diffusionsbildgebung mit hoher ra¨umlicher Auflo¨sung (Matrixgro¨ße >
128×128) wurde die Projection-Reconstruction(PR)-Methode vorgeschlagen [117,
118]. Bei dieser wird der k-Raum entlang von Geraden abgetastet, die durch den
Ursprung des k-Raums verlaufen. Der Vorteil bei dieser Art der Abtastung ist,
das eine effektivere Phasenkorrektur mo¨glich ist (der Informationsgehalt ist im
k-Raum-Zentrum am gro¨ßten, da dort die niederfrequentesten Ortswellenanteile
kodiert sind).
Im vorangegangenem Unterkapitel 3.2 wurde beschrieben, wie STEAM fu¨r
die Erzeugung einer Diffusionsgewichtung verwendet werden kann. Es gibt aber
auch eine Bildkodierung, die auf STEAM basiert. Bei dem in [119] vorgestellten
Verfahren wird zur Aufnahme jeder k-Raum-Zeile ein stimuliertes Echo erzeugt.
Die Erweiterung des Verfahrens fu¨r Diffusionsmessungen folgte in [120]. Diese Art
der Diffusionsbildgebung weist denselben Nachteil auf wie alle MShot-Techniken:
Eine große Sto¨ranfa¨lligkeit fu¨r Bewegungen der Probe bzw. des Probanden.
Wesentlich vielversprechender erscheint hingegen die SShot-Version der STE-
AM-Diffusions-Bildgebung [121]. Dieses gilt insbesondere bei ho¨heren Feldsta¨rken
(> 1.5T), [122] die mit einem gro¨ßerem SNR, einem la¨ngeren T1 sowie ku¨rzeren
T2- und T ∗2 -Zeiten einhergehen. Bei dieser Sequenz erfolgt die STEAM-Pra¨pa-
ration bis zum zweiten (90
◦
-)Puls, an den sich ein schneller FLASH-Readout
anschließt. Die hierfu¨r verwendete geschwindigkeitsoptimierte Variante ist als
Snapshot-FLASH [17] . bekannt. Wie aus Abb. 3.15 ersichtlich, weisen mit einer
SShot-STEAM-Sequenz aufgenommene Gehirnbilder bei bestimmten Schnittebe-
nen deutlich weniger Suszeptibilita¨tsartefakte auf als die entsprechenden EPI-
Bilder.
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Abbildung 3.15: Gehirn-Bilder aufgenommen mit einer anatomischen T2-
gewichteten (links), einer Single-Shot-STEAM- (in der Mitte) und einer Spin-
Echo-EPI-Sequenz (rechts). Wie zu erkennen ist, weisen die STEAM-Bilder deut-
lich weniger Suszeptibilita¨tsartefakte auf als die EPI-Bilder [121].
Eine direkte Nutzung der Hahn-Spin-Echo- oder der CPMG-Methode fu¨r Dif-
fusionsbildgebung [123, 124] ist nur sehr eingeschra¨nkt mo¨glich, da diese vorsehen,
dass die Diffusionsgradienten wa¨hrend der Einstrahlung der HF-Pulse aktiv sind.
Dadurch wirken sie gleichzeitig (unerwu¨nschterweise) als Schichtselektionsgradi-
enten. Entsprechende Bildgebungs-Experimente sind in [125] beschrieben worden.
Eine prinzipiell einfache Lo¨sung fu¨r die unerwu¨nschte Schichtselektion besteht
darin, die Diffusionsgradienten fu¨r die Zeit inaktiv zu schalten, in der der eigent-
liche Schichtselektionsgradient anliegt. Dann sind die Formeln zur Beschreibung
des Mess-Signals, die fu¨r den Fall konstanter Diffusionsgradienten hergeleiteten
wurden, aber nur noch bedingt anwendbar.
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3.4.3 Eddy-Current-bedingte Gradientenfelder
Im folgenden soll ausfu¨hrlicher auf die bereits in Abschnitt 3.3.1 behandelten
Eddy-Current-bedingten Artefakte eingegangen werden, da diesen bei der Diffu-
sionsbildgebung aufgrund der erforderlichen (starken) Diffusionsgradienten eine
besonders große Bedeutung zukommt.
Es empfiehlt sich, Wirbelstromartefakte mo¨glichst gar nicht erst entstehen zu
lassen. Eine sequenztechnische Vermeidungs-Strategie besteht in der Verwendung
von “Dummy”-Gradienten, die vor dem HF-Anregungspuls und nach der Bildak-
quisition geschaltet werden. Diese sind so zu wa¨hlen, dass sie bis auf das Vorzei-
chen den Diffusions-Gradienten (z.B. den Stejskal-Tanner-Pulsen) entsprechen,
dass also das Gesamt-Integral u¨ber die Dummy- und Diffusionsgradienten Null
ergibt. Die Idee dabei ist, dass die Dummy-Gradienten die durch die Diffusions-
gradienten hervorgerufenen Wirbelstro¨me durch die Induktion von gegensinnigen
Stro¨men kompensieren. Der Nutzen dieser Methode wurde sowohl mittels Phan-
tom- als auch Invivo-Messungen demonstriert [99].
In [99] ist ein gebra¨uchliches Phasenkorrektur-Verfahren, das z.B. in EPI-
Sequenzen von Siemens Verwendung findet, hinsichtlich seines Nutzens fu¨r die
Unterdru¨ckung von Eddy-Current-Artefakten bei Diffusions-Messungen unter-
sucht worden. Ein wesentlicher Aspekt war dabei die Bildverschiebung aufgrund
nicht-kompensierter B0-Eddy-Currents (globale Schwankungen der Resonanzfre-
quenz).
Auch nach der Phasenkorrektur verbleiben Bildverzerrungen, die zu Artefak-
ten in den berechneten ADC-Maps fu¨hren ko¨nnen. Zur Veranschaulichung der
Bildverzerrungen sind in Abbildung 3.16 Differenzbilder von diffusionsgewichte-
ten MR-Bildern eines isotropen Wasser-Phantoms gezeigt. Der Effekt der Ed-
dycurrents verha¨lt sich bei MR-Bilder des Gehirns und Phantombildern analog,
siehe Abb. 3.17.
Die Sta¨rke der Wirbelstrom-bedingten Gradientenfelder betra¨gt relativ zu den
nominalen Gradientenfeldern nur ca. 0.1% [128]. Dies reicht bei Echo-Planar-Bild-
gebung aber, um deutlich wahrnehmbare Verzerrungen der diffusionsgewichteten
Bilder hervorzurufen.
Ein Verfahren zur Korrektur dieser residuellen Bildartefakte, auf das im fol-
genden na¨her eingegangen werden soll, ist in [126] beschrieben worden.
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Abbildung 3.16: Differenzbilder von diffusionsgewichteten MR-Bildern. Die Be-
schriftungen geben die Richtung der gewa¨hlten Diffusions-Gradienten an. Bei-
spielsweise bedeutet “xz-yz”, dass ein Bild, aufgenommen mit Diffusions-Gradient
in “yz”-Richtung (Diagonale der yz-Ebene), von einem mit Diffusions-Gradient in
“xz”-Richtung aufgenommenen Bild subtrahiert wurde. Die Aufnahme der Bilder
erfolgte mit einem Magnetom-Vision-Scanner (1.5T) und einer Spin-Echo-EPI-
Sequenz mit ST-Diffusionsgradienten (b-Faktor: ca. 1000s/mm2). Fu¨r Details zur
verwendeten Sequenz siehe Abschnitt 4.3.3.
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Abbildung 3.17: Eddy-Current-Effekte bei Gehirnbildern. Links oben ist ein (T2-
gewichtetes) Spin-Echo-EPI-Bild gezeigt. Die Umrisslinie der abgebildeten Ge-
hirnschicht wurde den u¨brigen, diffusionsgewichteten Bildern u¨berlagert, um die
durch Eddycurrents verursachten geometrischen Verzerrungen deutlicher erkenn-
bar zu machen (verursacht durch das Schalten der Diffusionsgradienten). Die
Diffusionsgewichtung erfolgte jeweils in Phasenkodier(P)-, Slice-Selection(S)- und
Readout(R)-Richtung mit einem b-Faktor von etwa 1000s/mm2 [127].
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Die Bild-Artefakte a¨ußern sich vornehmlich in einer Translation, einer Skalie-
rung und einer Scherung in Phasenkodierrichtung [126]. Der auf die rekonstru-
ierten MR-Bilder anzuwendende Algorithmus von Haselgrove und Moore sieht
dementsprechend eine spaltenweise Korrektur vor. Die Idee des Algorithmus’ be-
steht darin, die diffusionsgewichteten Bilder mit einem ungewichteten Referenz-
bild zu ,matchen’. Dazu wird jede Spalte um den Faktor M ′ (x) vergro¨ßert und
dann um die Distanz T ′ (x) verschoben, wobei
M ′ (x) = M (3.86)
T ′ (x) = T + Sx . (3.87)
Die bei Vorhandensein von Rauschen, also fu¨r reale Bilddaten optimalen Para-
meter M , T und S werden dadurch bestimmt, dass zuna¨chst fu¨r eine Vielzahl
von Skalierungsfaktoren m (in [126] wurden 30 aus dem Intervall 0.85−1.15 aus-
gewa¨hlt) die Korrelation zwischen zwei korrespondierenden Spalten des verzerrten
(diffusionsgewichteten) und des nicht-verzerrten (nicht-diffusions-gewichteten) Bil-
des berechnet werden. Fu¨r jedes m ergibt sich ein Korrelations-Vektor, bei dem
jedes Element dem Korrelationskoeffizienten fu¨r eine zyklische Verschiebung bei-
der Bild-Vektoren um eine bestimmte Anzahl von Elementen entspricht. Das
optimale m liegt vor fu¨r den Korrelations-Vektor mit dem gro¨ßten Element. Die
Position dieses Elements innerhalb des Korrelations-Vektors gibt die optimale
Translation der betrachteten Spalte an. Mittels linearer Regression lassen sich
aus den so bestimmten Verschiebungen der einzelnen Spalten die optimalen Pa-
rameter T und S berechnen.
Die Korrelationsberechnung (Kreuz-Korrelation) setzt voraus, dass die zu kor-
relierenden Bilder einen a¨hnlichen Kontrast aufweisen. Damit la¨sst sich dieses
Verfahren in der Gehirnbildgebung nur fu¨r b-Faktoren bis ca. 300s/mm2 anwen-
den. Fu¨r gro¨ßere b-Faktoren ist es erforderlich, die Verzerrungsparameter aus ei-
ner separaten Phantom-Messung oder durch Extrapolation von Parametern aus
Messungen mit niedrigerem b-Faktor zu gewinnen. Hierzu werden in [126] folgen-
de Formeln angegeben (mit einem b-Faktor von 160s/mm2 als Bezugswert):
Tb = T160
√
b
160
(3.88)
Sb = S160
√
b
160
(3.89)
(1−Mb) = (1 −M160)
√
b
160
(3.90)
Erweiterungen des Verfahrens sind in [129] beschrieben worden. Wie dort ge-
zeigt wird, la¨sst sich das Korrektur-Verfahren auch fu¨r b-Faktoren bis zu 2000smm−2
anwenden, wenn eine Unterdru¨ckung des CSF-Signals durchgefu¨hrt wird.
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Eine andere Art der Bildkorrektur basiert auf der Messung und Rekonstrukti-
on von Eddy-Current-Feldern [128, 127]. Bei dem in [128] beschriebenen Verfah-
ren wird zusa¨tzlich vor dem eigentlichen EPI-Readout die mittlere k-Raumzeile
und die mittlere k-Raumspalte (mit einer vertauschten Rolle von Phasenkodier-
und Readout-Gradient) ausgelesen.
Aus den gemessenen Projektionen la¨sst sich dann das (Eddy-Current-)Feld-
Profil fu¨r die Read(x)- und Phasenkodierrichtung (y) bestimmen. Zum Beispiel
kann die Feldverteilung fu¨r die x-Richtung aus zwei phasen-expandierten (engl.
phase-unwrapped) Echos, deren Mittelpunkte bei den Zeitpunkten t und t+nτpe
liegen, wie folgt bestimmt werden:
B0 (x, t) =
φ (x, t+ nτpe)− φ (x, t)
γnτpe
. (3.91)
Hierbei gibt τpe die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Echos an.
Ein Nachteil dieses Ansatzes besteht darin, dass sich bei Single-Shot-Sequenzen
die Messzeit durch die zusa¨tzlichen Projektions-Messungen verdreifacht. Bei Multi-
Shot-Messungen betra¨gt die Messzeitverla¨ngerung lediglich 20% [128].
Das in [127] beschriebene Verfahren beschra¨nkt sich bei der Feldberechnung
nicht auf Projektionen, sondern verwendet (ausschließlich) rekonstruierte Magnitu-
den-Bilder. Es gestattet aber dennoch, die Eddy-Current-Felder u¨ber den gesam-
ten Probenbereich orts- und zeitaufgelo¨st zu ermitteln. Dazu wird ein Modell
fu¨r das Eddy-Current-Feld verwendet, dessen Parameter iterativ optimiert wer-
den. In jedem Iterationsschritt erfolgt eine Verschiebung der Pixel an ihre, aus
dem Modell abgeleitete Original-Position. Dann wird die Gu¨te der U¨bereinstim-
mung zwischen den diffusionsgewichteten und den nicht-diffusionsgewichteten
Bildern mittels des sogenannten “Mutual Information”-Maßes bestimmt. Die-
ses gibt den Informationsgehalt der beiden kombinierten Bilder im Vergleich zu
den beiden Einzelbildern an. Die Parameter der Eddy-Current-Felder gelten als
optimal gescha¨tzt, wenn
I (U ;W ) =
∑
u∈U
∑
w∈W
p {u,w} log p {u,w}
p {u} p {w} (3.92)
ein Maximum aufweist. Hierbei bezeichnen U und W die Mengen aller in den un-
gewichteten bzw. gewichteten Bildern auftretenden Pixel-Intensita¨tswerte. p {u}
ist die Wahrscheinlichkeit fu¨r das Auftreten der Einzel-Pixel-Intensita¨ten im un-
gewichteten Bild und p {w} die entsprechende Wahrscheinlichkeit fu¨r das gewich-
tete Bild. Die Wahrscheinlichkeit fu¨r das Auftreten von Pixel-Intensita¨ts-Paaren
ist mit p {u,w} bezeichnet.
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Dieses Maß fu¨r die Registrierungs-Gu¨te hat sich bei der Registrierung von Bil-
dern mit einem deutlich verschiedenen Kontrast als sehr robust erwiesen [127]. Es
kann daher daran gedacht werden, dieses Maß auch bei der Bewegungskorrektur
von diffusionsgewichteten Bildern oder von Multi-Echo-Bilddaten (beispielsweise
aus Turbo-PEPSI-Messungen [130]) anzuwenden.
Anstelle der beschriebenen indirekten Methoden zur Bestimmung der Eddy-
Current-Felder lassen sich diese durch ortsaufgelo¨ste Messung auch direkt er-
mitteln [133]. Dieses ist beispielsweise dadurch mo¨glich, dass von einem Was-
serphantom Phasenmaps oder lokalisierte Spektren (CSI) aufgenommen werden.
Der Gradient, dessen Eddy-Current-Feld gemessen werden soll, ist bei diesen
Messungen vor der Signalanregung zu schalten. Der Abweichung von der B0-
Resonanzfrequenz entspra¨che bei den Phasenmaps die gemessene Phase und bei
CSI die Verschiebung der (Wasser-)Resonanzlinie [132]. Die Information u¨ber
die Feld-Variation ko¨nnte bei Diffusionmessungen durch einen ortsabha¨ngigen b-
Faktor beru¨cksichtigt werden.
In [133] wurde ein Verfahren beschrieben, das die Preemphasis-Parameter aus
Phasenmaps ableitet, die mit einer STEAM-Sequenz fu¨r einen durch zwei ortho-
gonale Schicht-Selektionen ausgewa¨hlten ‘Balken’ aufgenommen werden.
3.4.4 Einfluss der Wahl des Schichtprofils
Bei einer im IME durchgefu¨hrten Diffusionsmessung hatte es einen Anhaltspunkt
dafu¨r gegeben, dass der gemessene Diffusionskoeffizient von der gewa¨hlten Vo-
xelgro¨ße abha¨ngt. Aufgrund dessen wurden die nachstehenden Betrachtungen
angestellt. Der Einfachheit halber wird fu¨r die Untersuchung des Einflusses des
Schichtprofils nur eine 1D-Geometrie betrachtet und speziell der Fall, dass Mes-
sungen mit Diffusionsgradienten orthogonal zur angeregten Schicht erfolgen.
Die zeitliche Entwicklung der Schicht-Magnetisierung wird beschrieben durch
die Blochgleichung
∂tm⊥ =
(
∇ ·D∇− iΩ (~r)− 1
T2
)
m⊥ . (3.93)
Fu¨r die Bestimmung einer Lo¨sung dieser Gleichung wird zuna¨chst die Relaxation
und Pra¨zession aufgrund des B0-Felds absepariert: m⊥ = m′⊥ exp (−iωL − 1/T2)
mit ωL = γB0. Hierdurch ergibt sich anstelle von Gleichung 3.93
∂tm
′
⊥ =
(
D∂2z ± iγGz
)
m′⊥ , (3.94)
wobei “±” fu¨r das Vorzeichen des Gradienten G steht. Zur Vereinfachung der
Notation soll im weiteren der Strich von m⊥ entfallen.
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Zur Lo¨sung von Gleichung 3.94 kann der Produktansatz m⊥ = F1 (z)F2 (t)
gewa¨hlt werden. Dieser fu¨hrt auf zwei gewo¨hnliche Differentialgleichungen in t
und z, von denen die eine (in t) durch eine Exponential-Funktion und die andere
(in x) durch Airy-Wellenfunktionen gelo¨st wird. Zusammengesetzt ergeben beide
Teillo¨sungen
m(t, z) = C1 e
c1tC2 AiryAi(−(γ Gz + ic1)
γ G
3
√
iγ G
D
) (3.95)
+ C1 e
c1tC3 AiryBi(−(γ Gz + ic1)
γ G
3
√
iγ G
D
) ,
wobei C1 , C2 , C3 und c1 frei wa¨hlbare Parameter darstellen.
Eine mit dieser Lo¨sung verbundene Schwierigkeit besteht darin, dass die
anfa¨ngliche Magnetisierungsverteilung durch eine Linear-Kombination von Airy-
Funktionen zu beschreiben ist. Diese Schwierigkeit vermeidet ein anderer Ansatz,
der darin besteht, die Lo¨sungen fu¨r eine zu Gleichung 3.94 analoge Schro¨dinger-
Gleichung zu verwenden. Betrachtet wird hierzu ein Teilchen mit der Ladung
q, das sich in einem konstanten elektrischen Feld E bewegt. Die Wellenfunktion
dieses Teilchens folgt aus:
ih¯∂tψ =
(
− h¯
2
2µ
∂2z − qEz
)
ψ . (3.96)
Gleichung 3.94 ergibt sich hieraus durch folgende Ersetzungen : h¯ → 1, t→−it,
1
2µ
→ D und qE → iγG. Die Randbedingung von Gleichung 3.94, m⊥ (±∞, t) =
0, entspricht im quantenmechanischen Fall dem Verschwinden der Wellenfunkti-
on im Unendlichen.
Durch Anwendung dieser Ersetzungen auf die in [134] angegebene Lo¨sung von
Gleichung 3.96 erha¨lt man fu¨r eine gaussfo¨rmige Anfangsmagnetisierung (anfa¨ng-
liches Schichtprofil),
m⊥ (z, t = 0) =
1√
piδ2
exp
[
−(z − z¯)
2
δ2
]
, (3.97)
dessen Mittelwert durch z¯ und dessen Standardabweichung (Maß fu¨r die Dicke
der Magnetisierungsschicht) durch σ gegeben ist, die Magnetisierung
m⊥ (z, t) =
1√
piδ2 [1 + (4Dt/δ2)]
(3.98)
× exp
{
− [(z − z¯) +±iDγGt
2]
2
δ2 [1 + (4Dt/δ2)]
± iγGzt− (Dγ
2G2t3)
3
}
.
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Die Lo¨sung fu¨r nicht-gaussfo¨rmige Anfangsverteilungen la¨sst sich mittels der
in [135] fu¨r Gleichung 3.96 angegebenen Green-Funktion erhalten, die in adap-
tierter Form durch
Gt (ξ, z) =
1
2
√
1
Dpit
exp
[
− 1
12
γ2G2t3D +
1
2
iγGt (z + ξ) − 1
4
(z − ξ)2
Dt
]
, (3.99)
gegeben ist. Die Magnetisierung berechnet sich damit zu
m⊥ (z, t) =
∫ ∞
−∞
dξ Gt (ξ, z)m⊥ (ξ, 0) . (3.100)
Eine Integration von Gleichung 3.98 u¨ber den Ort, m⊥ =
∫∞
−∞ dz m⊥ (z, t),
ergibt
m⊥ (t) = (−1)±z¯γGt/pi exp
(
− 1
12
γ2G2t2
(
4Dt + 3δ2
))
. (3.101)
Auffa¨llig ist die starke Abha¨ngigkeit der Magnetisierung von der Schichtdicke.
Eine Betrachtung des Exponents zeigt, dass bereits fu¨r Schichtdicken gro¨ßer als
der typischen Diffusionsla¨nge des Experiments (gro¨ßenordnungsma¨ßig 100µm) die
diffusionsbedingte Signalabnahme u¨bertroffen wird von der Abnahme aufgrund
des Schichtdickeneffekts.
Die speziellen Werte z¯ = 0 und δ = 0 fu¨hren auf das aus [17] und [66] bekannte
Ergebnis
|m⊥ (t)| = exp
(
−1
3
Dγ2G2t3
)
. (3.102)
Die Gesamtmagnetisierung bei einer Messung mit Gradienten- oder Spin-Echo
ist durch
m⊥ (t) = exp
(
− 1
12
Dγ2G2t3
)
(3.103)
gegeben. Zwischen Gradienten- und Spinecho besteht hier kein Unterschied, da
die Relaxation in Gleichung 3.94 heraussepariert worden ist. Um diese Gleichung
zu erhalten, wurde zuna¨chst die Messung am Zeitpunkt des Refokussierungspulses
bzw. Wechsels der Gradientenrichtung in zwei Zeitintervalle unterteilt. Danach
erfolgte die Berechnung eines analytischen Ausdrucks fu¨r die Magnetisierungsver-
teilung am Ende des ersten Zeitintervalls. Diese diente dann als Anfangsverteilung
der analogen Rechnung fu¨r das zweite Intervall.
Es fa¨llt auf, dass Gleichung 3.103 u¨berhaupt nicht mehr von der Schichtdicke
δ abha¨ngt. Um herauszufinden, ob dieses Ergebnis auch fu¨r nicht-gaussfo¨rmi-
ge Schichtprofile gu¨ltig ist, wurde zuna¨chst durch Integration (Auswertung eines
Doppelintegrals) die Gesamtmagnetisierung fu¨r ein rechteckiges Schichtprofil und
verschiedene Schichtdicken berechnet. Wie sich zeigte, stimmten die Werten im
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Rahmen der numerischen Genauigkeit miteinander und mit der durch Gleichung
3.103 gegebenen Magnetisierung u¨berein.
Die in Tabelle 2 angegebenen Werte wurde fu¨r folgende Parameter erhalten:
D = 1e − 9, G = 25mT/m, TE = 20ms und γ = 2pi42e6Hz/T.
Schichtdicke (δR) Raster-Auflo¨sung Signalintensita¨t
1mm 256 × 256 .971400351
2mm 512 × 512 .971400351
3mm 768 × 768 .971400351
4mm 1024 × 1024 .971400351
Tabelle 2. Ergebnisse numerischer Berechnungen der Signalamplitude fu¨r ver-
schiedene Schichtdicken. Jeder Wert (Angabe auf 9 Stellen genau, Imagina¨rteil
kleiner als 0.5e − 10) wurde durch Integration u¨ber ein Raster mit der angege-
benen Auflo¨sung erhalten, wobei der Integrand innerhalb einer Gitterzelle durch
den Wert des Integranden in der Mitte der Gitterzelle approximiert wurde. Die
Integrationsgrenzen fu¨r z und ξ waren −δR/2 − 40µm und δR + 40µm.
Die numerische Integration fu¨r ein gaussfo¨rmiges Profil mit einer Schichtdicke
von δ = 1/6mm (Integrationsintervall: −540µm . . . 540µm, Raster-Auflo¨sung:
256 × 256 und die anderen Parameter wie oben angegeben) ergab eine Signalin-
tensita¨t von .9713788928− .2042927566e− 12 ∗ i. Analytisch (s. Gleichung 3.103)
ergibt sich ein Wert von .9714003508.
Die Unabha¨ngigkeit der Gesamt-Magnetisierung vom Schichtprofil und der
Schichtdicke la¨sst sich auch fu¨r beliebige Schichtprofile zeigen. Ausgangspunkt
hierbei ist eine Beschreibung der Anfangsverteilung der Magnetisierung durch
eine Superposition von Gauss-Funktionen m⊥,i:
m⊥ (z, 0) =
∞∑
i=0
m⊥,i (z, 0) . (3.104)
Unter Verwendung von Gleichung 3.103 folgt dann
m⊥ (t) =
∞∑
i=0
m⊥,i (z, 0) exp
(
− 1
12
Dγ2G2t3
)
(3.105)
= exp
(
− 1
12
Dγ2G2t3
) ∞∑
i=0
m⊥,i (z, 0) (3.106)
= m⊥ (t = 0) exp
(
− 1
12
Dγ2G2t3
)
. (3.107)
Fu¨r eine experimentelle Verifikation der Unabha¨ngigkeit von der Schicht-
selektion wurden Diffusionsmessungen an einem Wasser-Kugelphantom durch-
gefu¨hrt. Ergebnisse dieser Messungen, die keine systematische Abha¨ngigkeit der
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Signalda¨mpfung von der Schichtdicke erkennen ließen, sind in Abbildungen 3.18
und 3.19 dargestellt. Diese zeigen die logarithmierten Mittelwerte einer ROI als
Funktion der Schichtdicke.
Die in den Abbildungen gezeigten Fehlerbalken geben die aus der Standard-
abweichung der Intensita¨tswerte innerhalb der gewa¨hlten ROI berechnete Stan-
dardabweichung des ROI-Mittelwerts an (σMW = σROI/
√
N mit N : Anzahl der
Pixel innerhalb der ROI).
Da die auftretenden Signal-Schwankungen gro¨ßer sind als die Mittelwerts-
Standardabweichungen ko¨nnen die Schwankungen nicht allein durch thermisches
Rauschen bei der Signalakquisition (Versta¨rkerrauschen) erkla¨rt werden. Die
Schwankungen erkla¨ren sich wahrscheinlich zum gro¨ßten Teil durch Ungenauig-
keiten bei der HF-Pulsgenerierung und Schwankungen der Empfindlichkeit des
HF-Empfangsversta¨rkers.
Die leichte Da¨mpfungsabnahme bei den mit verschobener Schicht durchgefu¨hr-
ten FoV-Messungen (siehe Abb. 3.21) ko¨nnte evtl. mit einer Kombination von
Maxwelleffekt (s.u.) und einer Wechselwirkung des Readout-Gradienten mit dem
Diffusionsgradienten erkla¨rt werden.
3.4.5 Artefakte aufgrund der cerebrospinalen Flu¨ssigkeit
(CSF)
Der Diffusion von CSF (oder allgemeiner von freiem Wasser) kann eine koha¨rente
Fließbewegung u¨berlagert sein. Wenn die Fließbewegung u¨ber ein Voxel homo-
gen ist, wird die Echo-Amplitude im Fall des Stejskal-Tanner-Experiments durch
folgende Gleichung beschrieben [17]:
E = exp
(
−γ2δ2G2D∆ + iγδGv∆
)
, (3.108)
wobei v die Fließgeschwindigkeit und G die Gradientensta¨rke angibt. Die Diffu-
sion wirkt sich dieser Gleichung zur Folge nur auf die Signalamplitude aus und
der Fluss nur auf die Phase.
Somit la¨sst sich die Sta¨rke der Stro¨mung anhand von Phasenmaps (durch die
Auswertung obiger Gleichung) bestimmen. Die Genauigkeit ist dabei abha¨ngig
vom SNR, der Leistungsfa¨higkeit der verwendeten Gradienten, der Sta¨rke der
Stro¨mung und dem Vorhandensein von Suszeptibilita¨tsgradienten.
Bei einem inhomogenen Stro¨mungfeld ist Gleichung 3.108 u¨ber ein Voxel zu
integrieren, wodurch es zu einer ‘Mischung’ der Real- und Imagina¨rteile und somit
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Abbildung 3.18: Logarithmierte Signalda¨mpfung bei einer Diffusionsmessung in
Abha¨ngigkeit von der Schichtdicke. Dargestellt sind Ergebnisse von Messungen
mit Diffusionsgradient jeweils in x, y und z-Richtung. Die Berechnung der
Signalda¨mpfung und der zugeho¨rigen Standardabweichungen erfolgte fu¨r eine
ROI, die den Querschnitt des verwendeten Wasser-Phantoms fast vollsta¨ndig
umschloss. Eine systematischer Zusammenhang zwischen Signalda¨mpfung und
Schichtdicke ist nicht erkennbar. Die eingezeichneten Linien dienen lediglich ei-
ner besseren Veranschaulichung der Messdaten.
von Diffusion und Stro¨mung kommt. Eine mo¨gliche Konsequenz ist, dass durch
die Stro¨mung eine anisotrope Diffusion vorgeta¨uscht wird.
Derartige Stro¨mungsartefakte lassen sich erheblich reduzieren, wenn die Puls-
sequenz so ausgelegt wird, dass sie eine mo¨glichst geringe Flussgewichtung auf-
weist. Die Flussgewichtung ist minimal, wenn das erste Moment der Gradienten
(“Flussmoment”) verschwindet:∫ t
0
~G (t) t dt = 0 . (3.109)
Diese Bedingung ergibt sich aus Gleichung 3.108 nach Erga¨nzung einer Zeitabha¨ng-
igkeit der Gradienten [136].
Referenz [136] beschreibt die Anwendung dieses Prinzips auf Diffusions-Mes-
sungen, die doppelte stimulierte Echos verwenden. Entwickelt wurden die dort
beschriebenen Sequenzen fu¨r Messungen mit einem NMR-Spektrometer, bei de-
nen Stro¨mungen in der Probe hauptsa¨chlich durch einen Temperaturgradienten
in z-Richtung auftreten.
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Abbildung 3.19: Logarithmierte Signalda¨mpfung bei einer Diffusionsmessung in
Abha¨ngigkeit von der Schichtdicke. Darstellung analog zu Abb. 3.18, aber fu¨r
Messung mit verschobener Schicht (5cm in z-Richtung). Auch hier ist kein syste-
matischer Zusammenhang zwischen Signalda¨mpfung und Schichtdicke erkennbar.
Eine weitere Art von CSF-Artefakten wurde in [137] beschrieben: CSF-Signale
aus einem Bereich des Gehirns treten als N/2-Geisterbild verschoben in einem
anderen Bereich des Gehirns auf. Wie gezeigt wird, ist es mo¨glich, dass die relativ
symmetrischen Ventrikel zu asymmetrischen Artefakten fu¨hren, die z.B. in der
diagnostischen MR-Bildgebung Gehirn-La¨sionen vorta¨uschen ko¨nnten. Die Arte-
fakte wurden mit dem theoretischen Resultat erkla¨rt, dass sich der Intensita¨tsver-
lauf der N/2-Geister in einer Bildzeile bei u¨blichen EPI-Messungen na¨herungs-
weise durch eine Sinus-Funktion beschreiben la¨sst.
Zur Vermeidung von CSF-Artefakten werden in [137] zwei Mo¨glichkeiten vor-
geschlagen: Eine ra¨umlich-begrenzte Signalunterdru¨ckung und eine (globale) Was-
ser-Unterdru¨ckung mittels FLAIR.
Bei hohen Gradientensta¨rken (b > 1000smm−2) sorgen die Diffusionsgradi-
enten fu¨r eine implizite CSF-Unterdru¨ckung, da nur Signale aus Bereichen mit
geringer Diffusion u¨brigbleiben. CSF-gefu¨llte Bereiche za¨hlen nicht dazu, weil in
ihnen praktisch freie Diffusion herrscht.
Zur Unterscheidung von Stro¨mung und Diffusion in akquirierten MR-Bildern
kann auch Spin-Tagging verwendet werden, bei der eine ra¨umliche Modulation
der longitudinalen Magnetisierung erfolgt [138]. Im einfachsten Fall wird ein si-
nusfo¨rmiger Magnetisierungsverlauf generiert. Eine Stro¨mung a¨ußert sich dann
in einer Verschiebung der Lage der Maxima und Minima, wa¨hrend Diffusion zur
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Abbildung 3.20: Logarithmierte Signalda¨mpfung bei einer Diffusionsmessung in
Abha¨ngigkeit vom Field-of-View. Darstellung analog zu Abb. 3.18, aber fu¨r Mes-
sung mit verschobener Schicht (5cm in z-Richtung). Ein systematischer Zusam-
menhang zwischen Signalda¨mpfung und FoV ist nicht erkennbar.
einer Amplituden-Abnahme fu¨hrt.
3.4.6 Hintergrund-Gradienten
Zur Diffusionsgewichtung von MR-Bildern tragen mehrere Gradienten bei. Neben
den eigentlichen Diffusionsgradienten sind dies Hintergrundgradienten, verursacht
durch ra¨umliche Suszeptibilita¨ts-Unterschiede [139], und ggf. Bildgebungsgradi-
enten.
Der Einfluss von Hintergrund-Gradienten auf Diffusions-Messungen am mensch-
lichen Gehirn ist in [109] und [140] untersucht worden.
Zuna¨chst soll der Fall betrachtet werden, dass bei der Messung u¨ber einem
Voxel ein zeitlich konstanter, homogener Gradient anliegt [109]. Die diffusions-
bedingte Signalabnahme ist dann gegeben durch:
ln
[
S (b)
S (0)
]
= − (bd + bdb) ADC , (3.110)
wobei bd,
bd = γ
2δ2
(
∆− δ
3
)
G2 , (3.111)
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Abbildung 3.21: Logarithmierte Signalda¨mpfung bei einer Diffusionsmessung in
Abha¨ngigkeit vom Field-of-View. Darstellung analog zu Abb. 3.20, aber fu¨r Mes-
sung mit verschobener Schicht (5cm in z-Richtung). G in y, z Auch hier ist kein
systematischer Zusammenhang zwischen Signalda¨mpfung und FoV erkennbar.
den b-Faktor aufgrund der Diffusionsgradienten alleine angibt und bdb,
bdb = −γ2δ
[(
t21 + t
2
2
)
+
2δ2
3
− (TE)
2
2
]
~G · ~G0 , (3.112)
den Mischterm des Diffusions- ( ~G) und Hintergrund-Gradienten ( ~G0). S (b) be-
zeichnet das mit Diffusionsgewichtung aufgenommene Signal und S (0) das ent-
sprechende Signal ohne Diffusionsgewichtung. Die Bedeutung der anderen Varia-
blen ist aus Abb. 3.22 ersichtlich.
Festzustellen ist, dass Gleichung 3.112 zur Folge Diffusionsmessungen von sol-
chen Hintergrund-Gradienten am sta¨rksten beeinflusst werden, die parallel zu den
Diffusionsgradienten orientiert sind.
Um das Vorhandensein eines Hintergrundgradienten zu beru¨cksichtigen, wur-
de in Gleichung 3.110 der apparente Diffusionskoeffizient ADC verwendet. Durch
Umstellung dieser Gleichung folgt:
ADC =
ln [S (0)]
bd + bdb
. (3.113)
Der relative Fehler des b-Faktors bei einer Vernachla¨ssigung des Gradienten-
mischterms bdb wird wie folgt definiert:
∆b
b
=
bdb
bd + bdb
. (3.114)
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Abbildung 3.22: Pulsed-Gradient-Spin-Echo (PGSE)- Sequenz nach Stejskal und
Tanner (s.Abb. 3.3) mit eingezeichnetem Hintergrund-Gradienten.
Gema¨ß der Gauß‘schen Fehlerfortpflanzung entspricht der relative Fehler von b
dem Negativen des relativen Fehlers von ADC:
∆ADC
ADC
= −∆b
b
. (3.115)
Gleichung 3.115 beschreibt einen systematischen Fehler, im Gegensatz zu Glei-
chung 3.82, die den statistischen Fehler der Messung von ADC angibt.
Der Effekt der Nicht-Beru¨cksichtigung der Hintergrund-Gradienten manife-
stiert sich im relativen Fehler von ADC (Gleichung 3.115), ∆ADC
ADC
. Um die Ab-
ha¨ngigkeit dieses Fehlers von der verwendeten Gradientensta¨rke zu bestimmen
(Abb. 3.23), erfolgte eine Auswertung von Gleichung 3.115 unter Verwendung
der Gleichungen 3.111, 3.112 und 3.114 sowie der nach Gleichung 3.82 optimalen
Werte fu¨r TE und bmax. Wie die Abbildung zeigt, nimmt
∆ADC
ADC
mit zunehmender
Gradientensta¨rke ab.
Bis jetzt wurden Hintergrundgradienten betrachtet, die u¨ber ein Voxel hinweg
konstant sind. Daru¨ber hinaus werden Diffusionsmessungen aber auch von mi-
kroskopischen Suszeptibilita¨ts-Gradienten beeinflusst [109, 140] (siehe Abschnitt
4.2.8).
Obwohl Hintergrundgradienten wichtige Ru¨ckschlu¨sse auf das zu untersu-
chende System erlauben (der BOLD-Effekt beruht auf zeitlich variablen Mikro-
Suszeptibilita¨tsgradienten) sind sie fu¨r die Messung des ‘wahren’ Diffusionskoef-
fizienten unerwu¨nscht.
Durch geeignete Sequenzen ist es mo¨glich, den Effekt der Hintergrundgradien-
ten auf das Messsignal zu unterdru¨cken. Eine derartige Sequenz, die BGP-Sequenz
(BGP: Bipolar-Gradient-Pulse), und ihre Anwendung auf Diffusionsmessungen
am menschlichen Gehirn wurde in [109] beschrieben. Diese Sequenz (Abb. 3.24)
besteht aus zwei gleichen, symmetrisch um einen 180
◦
-Puls angeordeten Paa-
ren bipolarer Gradienten. Ein Vergleich von Ergebnissen aus Messungen mit der
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Abbildung 3.23: Abha¨ngigkeit des relativen Fehlers bei der Bestimmung des
ADC (Apparent Diffusion Coefficient) von der Sta¨rke des Diffusionsgradienten.
Es wurde die fu¨r Messungen an White-Matter (ADC = 0.71 × 10−3mm2s−1,
T2 = 72ms) optimale Echozeit, TE = 85ms, und der hierfu¨r optimale b-Faktor,
b = 1148smm−2 angenommen [109]. Desweiteren wurden folgende Parameterwer-
te zugrundegelegt (fu¨r deren Bedeutung s. Abb. 3.22): δ = 34ms, ∆ = 40ms,
t1 = 5.5ms, t2 = 5.5ms und
∣∣∣~G0∣∣∣ = 0.16mT/m fu¨r die Sta¨rke des Hintergrund-
Gradienten. Der letztgenannte Wert entstammt einer in [109] zitierten experi-
mentellen Arbeit.
BGP- und der Stejskal-Tanner-Sequenz am menschlichen Gehirn, fu¨r die ein mit
dem Magnetom-Vision vergleichbarer Scanner (1.5T) verwendet wurde, zeigten
keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den ermittelten Diffusions-
koeffizienten.
Zu beru¨cksichtigen gilt, dass die Sta¨rke der Suszeptibilita¨ts-Gradienten mit
steigendem B0 zunimmt und diese Gradienten ab einer gewissen Feldsta¨rke nicht
mehr vernachla¨ssigt werden ko¨nnen.
Abbildung 3.24: Sequenz mit zwei Paaren bi-polarer Gradientenpulse. Bei Mes-
sungen mit dieser Sequenz wird der Mischterm von Diffusions- und Hintergrund-
gradient unterdru¨ckt [109] (siehe Gleichung 3.112).
75
3.4.7 Maxwell-Term
Da dieses Gradientenfeld ortsabha¨ngig ist, mu¨sste zur Beru¨cksichtigung der Aus-
wirkung des Maxwell-Effekts auf die Diffusions-Gewichtung ein ortsabha¨ngiger
b-Faktor eingefu¨hrt werden. Auf diesen Umstand ist in der Literatur den Recher-
chen zur Folge noch nicht hingewiesen worden.
Fu¨r eine Abscha¨tzung der Gro¨ße der Abweichung vom nominalen Gradien-
tenfeld wurden folgende Parameter angenommen: Gy = 0, Gz = 0, z = 0.1m.
Aus Gleichungen 3.55-3.57 ergibt sich damit, dass erst bei Gx = 120mT/m Geff ,z
1% der Gro¨ße von Gx hat; 10% sind erreicht bei Gx = 1.2T/m. Hieraus folgt,
dass fu¨r Gehirn-Bildgebung (|x| , |y| , |z| < 0.1m) und fu¨r die Gradientensta¨rken
klinischer Scanner (typ. < 40mT/m) die Abweichung vom nominalen b-Faktor
vernachla¨ssigt werden kann.
3.5 Diffusions-NMR und -MRI: Verallgemeine-
rungen und Erweiterungen
In diesem Unterkapitel wird zuna¨chst kurz auf Diffusionsmessungen eingegangen,
die auf 1D-Messverfahren beruhen. Danach folgt ein umfangreicherer Abschnitt
zur Diffusionstensor-Bildgebung, bei dem Anisotropie-Indizes und die Berechnung
von Diffusions-Tensoren aus diffusionsgewichteten Bildern zwei Schwerpunkte
darstellen. Es folgen dann zwei ku¨rzere Abschnitte u¨ber Diffusions-Spektroskopie
und Diffusions-Messungen an Nicht-1H-Kernen.
3.5.1 Diffusions-Bildgebung mit 1D-Messverfahren
Hierunter sollen zwei Verfahren subsummiert werden: Diffusions-Bildgebung mit
B1-Feldgradienten [94] (siehe Abschnitt 3.2.6) und STRAFI [142] (STRAy Field
Imaging). Bei beiden werden u¨blicherweise fu¨r verschiedene Orientierungen der
Probe in der Messanordnung 1D-Projektionen aufgenommen, aus denen durch
Anwendung der Projection-Reconstruction(PR)-Methode (s. Abschnitt 3.4.2) zwei-
oder dreidimensionale Bilddatensa¨tze generiert werden ko¨nnen.
STRAFI-Messungen nutzen, wie der Name schon sagt, das Streufeld eines
Magneten, z.B. das eines NMR-Spektrometers. Supraleiter-Magneten mit aktiver
Abschirmung sind fu¨r STRAFI besonders vorteilhaft einsetzbar, da dessen B-
Feld bei zunehmender Entfernung vom Homogenita¨tsbereich sehr schnell abfa¨llt,
wodurch sehr hohe Gradientensta¨rken (Ableitung des B-Feldes nach dem Ort),
z.B. von 200T/m, erreicht werden ko¨nnen. Fu¨r die theoretische Fundierung von
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STRAFI sei auf [143] verwiesen, wo die Zeitentwicklung der Magnetisierung bei
Einstrahlung einer beliebigen Folge von HF-Pulsen in sehr inhomogenen stati-
schen Magnetfeldern untersucht worden ist (fu¨r Diffusionsmessungen in inhomo-
genen Feldern siehe auch [144], [145] und [146]). Bei dem in [145] beschriebenen
Verfahren wird die B0-Feldinhomogenita¨t durch die Einstrahlung von angepas-
sten HF-Pulsen teilweise kompensiert.
Eine mit STRAFI verwandte technische Entwicklung ist die “NMR-MOUSE”
[147], einem mobilen NMR-Spektrometer, das auf einem Permanent-Magneten
basiert (Resonanzfrequenzen typischerweise < 20MHz).
Auf STRAFI und die B1-Gradienten-Methode soll hier nicht weiter einge-
gangen werden, da ein Einsatz dieser Verfahren in der Invivo-Gehirnbildgebung
momentan noch nicht absehbar ist.
3.5.2 Diffusion-Tensor-Imaging
Der weiter oben eingefu¨hrte Diffusions-Koeffizient (3.24) muss im Fall anisotro-
per Diffusion zu einem Tensor zweiter Stufe verallgemeinert werden [107]. Bei
einer rein stochastischen Bewegung der Teilchen und einer idealen Messappara-
tur ist dieser Tensor symmetrisch. Von seinen neun Elementen sind somit nur
sechs voneinander unabha¨ngig. Fu¨r eine experimentelle Bestimmung des Diffusi-
onstensors reicht es also aus, die Diffusion fu¨r sechs verschiedene Richtungen zu
messen. Da fu¨r die Normierung des Mess-Signals eine zusa¨tzliche Messung ohne
Diffusions-Gewichtung erforderlich ist, ergibt sich eine minimale Anzahl von sie-
ben Messungen [148].
An die Wahl der Gradienten-Richtungen werden nur die Bedingungen gestellt,
dass die Gradienten-Richtungsvektoren nicht alle in einer Ebene liegen und es
mindestens 6 nicht-kollineare Richtungsvektoren gibt. Diese Bedingungen lassen
sich zu einem einzigen, numerisch einfacher nachpru¨fbaren Kriterium zusammen-
fassen, das auf Seite 86 bei der Beschreibung der Diffusions-Tensor-Berechnung
angegeben wird.
Wenn die Richtungen der Diffusionsgradienten so gewa¨hlt werden, dass fu¨r
ihre Realisierung immer zwei oder drei ‘physikalische’ Gradienten gleichzeitig
aktiviert werden mu¨ssen (Superpositions-Prinzip), kann der b-Faktor analog zu
konventionellen Diffusionsmessungen gegenu¨ber Messungen, bei denen nur ein
physikalischer Gradient geschaltet wird, um bis zu einem Faktor
√
3 gesteigert
werden [149].
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Ein Vergleich verschiedener Richtungsfestlegungen erfolgt in [151]. Hier wur-
de auch die intuitiv unmittelbar einsichtige Tatsache besta¨tigt, dass sich Ele-
mente des Diffusions-Tensors mit einem geringeren Rauschanteil bestimmen las-
sen, wenn Bilddatensa¨tze fu¨r 12 Diffusions-Gradienten-Richtungen aufgenommen
und verarbeitet werden, und nicht nur fu¨r sechs (bei derselben Anzahl von Da-
tensa¨tzen pro Richtung). Der eigentliche Vorteil bei der Verwendung von mehr
als 6 Gradientenrichtungen besteht aber darin, dass dann die Gu¨ltigkeit der An-
nahme eines Diffusionsellipsoids [150] untersucht werden kann (siehe dazu Ab-
schnitt 4.3.4). Fu¨r die Bestimmung von statistischen Fehlern der Diffusionsten-
soren genu¨gen Messungen mit 6 Gradientenrichtungen, da sich die Fehler z.B.
mittels Monte-Carlo-Simulationen berechnen lassen (siehe z.B. [153]), vorausge-
setzt, dass das SNR der akquirierten Bilder bekannt ist.
Wie bereits in Abschnitt 3.4 erwa¨hnt, tragen alle Gradientenpulse einer Puls-
sequenz zur Diffusions-Gewichtung bei, also auch jene, die fu¨r die Bildkodierung
erforderlich sind. Wie gezeigt wurde, ko¨nnen die berechneten Elemente des Dif-
fusionstensors signifikant verfa¨lscht sein, wenn dieser Umstand bei der Wahl des
b-Tensors nicht beru¨cksichtigt wird. Analytische Ausdru¨cke fu¨r den b-Tensor wur-
den in [154] angegeben.
Der Einfluss des Rauschens auf die Bestimmung des Diffusions-Tensors wurde
in [152] und in [153] untersucht. Das wichtigste Ergebnis aus [152]: Das Signal-zu-
Rausch-Verha¨ltnis der diffusionsgewichteten Bilder sollte nicht unter 20:1 fallen.
Das Hauptergebnis von [153] ist, dass das Rauschen zu einer artifiziellen
Erho¨hung der u¨ber eine ROI gemittelten Eigenwerte und einer ku¨nstlichen Re-
duktion ihrer Varianz fu¨hrt. In der Arbeit wurde auch auf die Schwierigkeit hinge-
wiesen, fu¨r eine ROI mittlere Eigenvektoren anzugeben. Diese ist darauf zuru¨ck-
zufu¨hren, dass es sich bei Eigenvektoren um axiale und nicht um polare Vektoren
handelt, d.h., die Eigenvektoren keine definierte Richtungen besitzen.
In [153] wurden auch die Auswirkungen des Rauschens auf Farbrepra¨senta-
tionen von Eigenwerten und auf Fiber-Tracking behandelt (siehe hierzu Kapitel
5).
Bei manchen Messungen an Systemen mit anisotroper Diffusion ist es nicht
erforderlich, alle Elemente des Diffusionstensors zu bestimmen. Der Grund dafu¨r
kann sein, dass die Probe bestimmte Symmetrien aufweist (z.B. Zylindergeome-
trie bei Nervenbahnen, [155]), durch die Abha¨ngigkeiten zwischen den Tensorele-
menten entstehen, oder dass sie einfach nicht beno¨tigt werden, wie z.B. bei der
Bestimmung der Spur des Diffusionstensors.
Als Beispiel fu¨r ‘reduzierte’ Tensor-Messungen seien medizinische Untersu-
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chungen des Gehirns genannt. Bei diesen kommt es in erster Linie darauf an,
dass die Diffusionsmaps unabha¨ngig von der Kopf-Orientierung des Probanden
im Scanner sind. Dafu¨r reicht es, die Spur des Diffusionstensors zu ermitteln,
was auf zwei verschiedene Arten mo¨glich ist: Entweder werden drei Messun-
gen durchgefu¨hrt, bei denen in jeder Raumrichtung (x-, y- oder z-Achse) ein
Diffusionsgradient angelegt wird, oder eine einzige Messung, bei der wa¨hrend
der Diffusions-Gewichtungs-Phase (nacheinander) drei zueinander orthogonale
Diffusions-Gradienten geschaltet werden [156, 157]. Fu¨r eine Messung nach dem
letztgenannten Prinzip ist die Bezeichnung Single-Shot-Trace-Messung gebra¨uch-
lich.
Durch eine Single-Shot-Messung auch Informationen u¨ber die Diffusion-An-
isotropie zu erhalten ist leider nicht mo¨glich, wie in [158] gezeigt wurde.
In [157] sind verschiedene Mo¨glichkeiten fu¨r eine isotrope Diffusionsgewich-
tungen untersucht worden. Es erfolgte u.a. auch ein Vergleich der verschiedenen
Schemata bezu¨glich ihrer Flussgewichtung. Ein Ergebnis der Studie war die Fest-
stellung von (geringfu¨gigen) Abweichungen zwischen Trace-Werten aus Single-
Shot- und ‘normalen’ Trace-Messungen. Fu¨r die Ursache dieser Abweichungen
werden in [157] lediglich Vermutungen gea¨ußert.
Ein aus einem theoretischen Modell abgeleiteter Erkla¨rungsansatz, wird dage-
gen in [156] gegeben. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass eine potentielle Schwie-
rigkeit von Single-Shot-Trace-Messungen, in der der Zeitabha¨ngigkeit des Diffu-
sionstensors besteht. Diese kann zu einer Abha¨ngigkeit der aus den Messdaten
berechneten Spur (Trace) von der Orientierung der Probe im B0-Feld fu¨hren.
Um diesen Effekt zu beschreiben wurden zwei Gro¨ßen eingefu¨hrt, ∆1 und ∆2.
Die erste beschreibt die Variation des aus der Spur des zeitabha¨ngigen Diffusi-
onstensors berechneten Magnetisierung (als Standardabweichung vom Mittelwert
dividiert durch den Mittelwert, wobei die Mittelung u¨ber alle Orientierungen der
Hauptachsen des Diffusionstensors erfolgt). Bei Messparametern, die fu¨r MR-
Bildgebung am Gehirn u¨blich sind, wurde lediglich eine marginale Abweichung
von weniger als 1% gefunden. Die zweite Gro¨ße, ∆2, vergleicht die u¨ber alle Pro-
benorientierungen gemittelte Spur des zeitabha¨ngigen Diffusionstensors mit der
Spur des nicht zeitabha¨ngigen Diffusionstensors (relativer Unterschied). Hierbei
traten deutlichere Abweichungen auf - in der Gro¨ßenordnung von 10%.
Nach [156] ko¨nnte daher eine Zeitabha¨ngigkeit des Diffusions-Tensors die in
[157] beschriebenen Abweichungen zwischen Single-Shot- und ‘normalen’ Trace-
Messungen erkla¨ren.
Um den Grad der Anisotropie unabha¨ngig von den Eigenvektoren und ska-
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leninvariant (bezu¨glich des Betrags der Eigenwerte) angeben zu ko¨nnen, wurden
verschiedene Anisotropie-Maße entwickelt [159, 160], von denen die gebra¨uchlich-
sten im folgenden aufgefu¨hrt werden sollen. In den Gleichungen bezeichnet
λbar = (λ1 + λ2 + λ3) /3 , (3.116)
den Mittelwert der drei Eigenwerte λ1, λ2 und λ3.
• Relative Anisotropie RA
RA (λ1, λ2, λ3) =
1√
3
√
(λ1 − λbar)2 + (λ2 − λbar)2 + (λ3 − λbar)2
λbar
(3.117)
• Anisotropie Aσ
Aσ (λ1, λ2, λ3) =
1√
2
RA (λ1, λ2, λ3) (3.118)
• Fraktionale Anisotropie FA
FA (λ1, λ2, λ3) =
√
3√
2
√
(λ1 − λbar)2 + (λ2 − λbar)2 + (λ3 − λbar)2√
λ21 + λ
2
2 + λ
2
3
(3.119)
• Volume-Ratio VR
VR (λ1, λ2, λ3) =
λ1λ2λ3[
λ1+λ2+λ3
3
]3 (3.120)
In [160] findet sich ein Beweis fu¨r die (Rotations-)Invarianz der drei erstge-
nannten Maße. Es konnte gezeigt werden, dass das VR(Volume-Ratio)-Maß nicht
invariant ist. Fu¨r die Beweise wurde ein Koordinatensystem eingefu¨hrt, dessen
Koordinaten den Eigenwerten entsprechen, und eine Umrechnung der Eigenwerte
in Zylinder- und Kugelkoordinaten vorgenommen.
In die bisher beschriebenen Anisotropie-Indizes gehen die Eigenwerte gleich-
berechtigt ein. Dies ist anders bei den in [161] eingefu¨hrten Indizes δij = λi − λj,
die jeweils nur zwei der drei Eigenwerte beru¨cksichtigen (λ1 > λ2 > λ3 und
i 6= j). Als besonders nu¨tzlich erweist sich δ23, da mit diesem Index zwischen ei-
nem homogenen und einem aufgefa¨cherten bzw. sich auffa¨chernden Faserbu¨ndel
unterschieden werden kann (uniaxiale vs. planare Geometrie). Der uniaxiale Fall
liegt vor, wenn δ23 ≈ 0, was der Relation λ1  λ2 ≈ λ3 entspricht. Fu¨r eine
planare Geometrie gilt: δ23  0 bzw. λ1 ≈ λ2  λ3.
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Wie in [162] gezeigt wurde, sind die Eigenwerte in der WM na¨herungsweise
linear voneinander abha¨ngig, so dass sich die Anisotropie in der WM im Prinzip
durch die Angabe eines Skalars fast vollsta¨ndig beschreiben ließe.
Die oben aufgefu¨hrten Anisotropie-Maße, die ausschließlich auf den Eigenwer-
ten der Diffusionstensoren basieren, beziehen sich auf einzelne Voxel. Die Bestim-
mung der Anisotropie kann jedoch auch anhand von zwei (oder mehr) benach-
barten Diffusionstensoren erfolgen, wie z.B. beim “Gitter”-Anisotropie-Index LIN
[163]. Dieser ist wie folgt definiert:
LIN =
√
3√
8
√
D1,ref : D1,N√
D2,ref : D2,N
+
3
4
D1,ref : D1,N√
D2,ref : D2,ref
√
D2,N : D2,N
, (3.121)
wobei der Index “ref” das Referenz-Voxel und “N” das betrachtete Nachbar-Voxel
bezeichnet. Bei den Tensoren mit dem Index “1” handelt es sich um Diffusions-
tensoren selbst, bei denen mit einer “2” nur um den anisotropen Tensor-Anteil.
Das Symbol “:” steht fu¨r das Punkt-Produkt zweier Diffusionstensoren, das ein
Maß fu¨r die Kollinearita¨t der Eigenvektoren zweier Tensoren darstellt. Fu¨r die
hier auftretenden Punkt-Produkte gilt (a und b stehen jeweils fu¨r “ref” oder “N”):
D1,a : D1,b =
3∑
k=1
3∑
s=1
(√
λa,sa,s ·
√
λb,kb,k
)2
(3.122)
und
D2,a : D2,b = D1,a : D1,b − 1
3
Trace (D1,a) Trace (D1,b) . (3.123)
Ein weiterer Anisotropie-Index nennt sich “spha¨rische Diffusions-Varianz”
(V ) [165] und zeichnet sich dadurch aus, dass die Gu¨ltigkeit einer Ein-Tensor-
Beschreibung fu¨r die Diffusion innerhalb eines Voxels keine Voraussetzung fu¨r
seine Anwendbarkeit ist und eignet sich damit besonders fu¨r die Analyse von
Daten aus den spa¨ter beschriebenen “MAD”(Multi-Angle-Diffusion)-Messungen.
Berechnet wird V als die Varianz der fu¨r verschiedene Gradientenrichtungen er-
haltenen Diffusioskoeffizienten Deff.
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Abbildung 3.25: Eine allgemeine DW-EPI-Sequenz. Die Nummerierung der
Bildgebungs- und Diffusions-Gradienten hat folgende Bedeutung: 1) Schicht-
Selektionsgradient des 90
◦
-Pulses, 2) Dephasierungsgradient in Lese- oder Pha-
senkodierrichtung oder Schicht-Refokussierungsgradient, 3) Diffusionsgradient in
Lese-, Phasenkodier- bzw. Schichtselektions-Richtung, 4) Crusher-Gradienten in
den drei Gradientenrichtungen, 5) Schicht-Selektionsgradient des 180
◦
-Pulses, 6)
Phasenkodier-Gradientenzug und 7) Lese-Gradientenzug. Die nummerierten Pfei-
le weisen auf paarweise Wechselwirkungen hin, die in einer u¨blichen DW-EPI-
Sequenz auftreten ko¨nnen. Dafu¨r gibt es folgende Mo¨glichkeiten: 1) Diffusions-
gradienten in derselben Richtung (d.h. Lese- und Leserichtung, Phasenkodier- und
Phasenkodierrichtung oder Schichtselektions- und Schichtselektionsrichtung), 2)
Diffusions-Gradient in verschiedenen Richtungen (d.h. in Lese- und Phasenkodier-
richtung, in Lese- und Schichtselektionsrichtung oder Phasenkodier- und Schicht-
selektionsrichtung, (Fortsetzung in der Bildunterschrift von Abb. 3.26).
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Abbildung 3.26: (Fortsetzung der Bildunterschrift von Abb. 3.25) 3) Diffusions-
und Bildgebungsgradienten in derselben Richtung (z.B. Lese-Dephasierungs-
und Lese-Diffusions-Gradient oder 90
◦
-Schicht-Selektions- und Diffusionsgradi-
ent in Schichtselektionsrichtung, 4) Diffusions- und Bildgebungsgradienten in
verschiedenen (orthogonalen) Richtungen (z.B. Lese-Dephasierungs- Diffusions-
gradient in Schichtselektionsrichtung, oder Crusher-Gradienten in Phasenkodier-
und Diffusionsgradient in Schichtselektions-Richtung), 5) Bildgebungsgradien-
ten in derselben Richtung (z.B. zwischen einem Paar von Crusher-Gradienten
in Lese-Richtung, einem 90
◦
-Schicht-Refokussierungs-Gradienten und einem
90
◦
-Schichtselektions-Gradienten, oder einem Lese-Dephasierungsgradienten und
den Lese-Gradienten fu¨r die Bildkodierung), 6) Bildgebungsgradienten in
verschiedenen (orthogonalen) Richtungen (z.B. Crusher-Gradienten in Lese-
und Schichtselektions-Richtung, Lese-Dephasierungs Gradient und 180
◦
-Schicht-
Selektions-Gradient), 7) aufeinanderfolgende Bildgebungsgradienten in derselben
Richtung (z.B. Blips in Phasenkodier-Richtung) und 8) aufeinanderfolgende Bild-
gebungsgradienten in verschiedenen (orthogonalen) Richtungen (z.B. die Lese-
und Phasenkodier-Gradienten der Bildkodierung) [166].
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Abbildung 3.27: Analytische Ausdru¨cke fu¨r sa¨mtliche paarweisen Gradienten-Interaktionen, die bei der in Abbn.3.25 und
3.26 dargestellten allgemeinen DW-EPI-Pulssequenz mo¨glich sind [166].
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Im folgenden wird beschrieben, wie sich ein Diffusionstensor aus lediglich sie-
ben diffusionsgewichteten Bildern berechnen la¨sst.
Die diffusionsbedingte Signalabnahme wird fu¨r jede Gradientenrichtung durch
eine eigene b-Matrix beschrieben. Fu¨r einen Gradienten
−→
Gi la¨sst sich die b-Matrix
berechnen als das a¨ußere Produkt des normierten Gradientenrichtungsvektors
−→
ri
mit sich selbst:
bi = b0
−→
ri
(−→
ri
)T
, (3.124)
wobei b0 ein skalarer Vorfaktor ist, der fu¨r alle Matrizen bi als identisch ange-
nommen werden soll. Fu¨r das gemessene Signal gilt dann:
ln
(
A (bi)
A (b = 0)
)
= −
3∑
s=1
3∑
t=1
bistDst . (3.125)
Durch Einsetzen von Gleichung 3.124 in Gleichung 3.125 ergibt sich:
ln
(
A (bi)
A (b = 0)
)
= b0
(−→
ri
)T
D
−→
ri . (3.126)
Zur Ermittlung des Tensors D sind diffusionsgewichtete Messungen mit Gra-
dienten entlang verschiedener Richtungen (wie erla¨utert mindestens 6) durch-
zufu¨hren. Die Tensor-Elemente ko¨nnen dann mit folgendem Gleichungssystem
durch lineare Regression bestimmt werden:
b111 2b
1
12 2b
1
13 b
1
22 2b
1
23 b
1
33
b211 2b
2
12 2b
2
13 b
2
22 2b
2
23 b
2
33
b311 2b
3
12 2b
3
13 b
3
22 2b
3
23 b
3
33
b411 2b
4
12 2b
4
13 b
4
22 2b
4
23 b
4
33
b511 2b
5
12 2b
5
13 b
5
22 2b
5
23 b
5
33
b611 2b
6
12 2b
6
13 b
6
22 2b
6
23 b
6
33
·
·


D11
D12
D13
D22
D23
D33

=

y1
y2
y3
y4
y5
y6
·
·

, (3.127)
wobei
yi ≡ −ln
(
A (bi)
A (b = 0)
)
, (3.128)
oder in Vektor-Notation:
B ~D = ~y , (3.129)
wobei B die Koeffizienten-Matrix in Gleichung 3.127 bezeichnet, ~D den aus den
Matrixelementen von D gebildeten Lo¨sungsvektor und ~y den Vektor mit den
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durch Gleichung 3.128 gegebenen Elementen.
Wenn Messwerte fu¨r Diffusionsgradienten mit genau sechs verschiedenen Rich-
tungen vorliegen (sowie zusa¨tzlich die Anfangsamplitude A (b = 0)) ist Gleichung
3.127 deterministisch lo¨sbar (genau so viele Gleichungen wie Unbekannte). In
diesem Fall kann eine Lo¨sung in analytischer Form angegeben werden [148].
Bei der Wahl von mehr als sechs Gradientenrichtungen ist das in Gleichung
3.127 gegebene Gleichungssystem u¨berbestimmt. Es kann aber in diesem Fall wie
u¨blich durch Multiplikation mit der Transponierten der Koeffizientenmatrix (von
links) auf ein deterministisches Problem reduziert werden:
BTB ~D = BT~y (3.130)
Zum Lo¨sen des linearen Gleichungssystems (6-dimensional) eigenen sich praktisch
alle dafu¨r bekannten Verfahren (Gauss-Jordan etc.). Die Lo¨sbarkeit ist gewa¨hr-
leistet, wenn
det
(
BTB
)
6= 0 . (3.131)
Diese Gleichung stellt zugleich das weiter oben angeku¨ndigte Kriterium fu¨r die
Wahl der Gradientenrichtungen dar.
Abschließend werden einige Details der im Rahmen dieser Arbeit implemen-
tierten Diffusionstensor-Bildgebung beschrieben.
Als Gradientenrichtungen wurden gewa¨hlt:
−→
r1 = (1 0 0)T ;
−→
r2 = (0 1 0)T ;
−→
r3 = (0 0 1)T
−→
r4 =
(
1√
2
1√
2
0
)T
;
−→
r5 =
(
0
1√
2
1√
2
)T
;
−→
r6 =
(
1√
2
0
1√
2
)T
. (3.132)
Das Programm erwartet sechs diffusionsgewichtete Bilddatensa¨tze, von denen
jeder mit einer anderen Richtung des Diffusionsgradienten zu akquirieren ist.
Damit wa¨re es mo¨glich, analog zu [148], fu¨r Gleichung 3.127 eine analytische
Lo¨sung anzugeben. Um das Programm leichter auf eine beliebige Anzahl von
Diffusionsgradienten-Richtungen verallgemeinern zu ko¨nnen (dann wa¨re Glei-
chung 3.130 anstelle von Gleichung 3.127 zu lo¨sen), werden die Elemente des Dif-
fusionstensor aber numerisch berechnet. Dazu findet das Gauss-Jordan-Verfahren
Anwendung [167].
Die Diagonalisierung der Diffusions-Tensors erfolgt dann mit einem weiteren
Verfahren aus [167].
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3.5.3 Diffusions-Spektroskopie
In dieser Arbeit ist vorrangig die Wasser-Diffusion in biologischem Gewebe von
Interesse. Mit MR-Diffusionsmessungen kann aber auch die Diffusion von Meta-
boliten, wie z.B. Phosphokreatin, Cholin und Laktat untersucht werden, um nur
die zu nennen, die im menschlichen Gehirn die ho¨chste Konzentration aufweisen
[170]. Als Basis fu¨r derartige Messungen ko¨nnen reine Spektroskopie-Sequenzen,
wie z.B. PRESS [172], oder auch spektroskopische Bildgebungssequenzen dienen,
wie z.B. CSI (Chemical Shift Imaging) oder EPSI [173].
Das Gehirn verfu¨gt u¨ber einen sehr hohen Grundumsatz, der zum gro¨ßten Teil
fu¨r das Aufrechterhalten des Ruhepotentials der Neuronen beno¨tigt wird. Dies
bedeutet, dass die Metaboliten-Konzentration unabha¨ngig von der Aktivierung
relativ konstant bleibt (verglichen mit anderen Organen). Mittels spektroskopi-
scher Bildgebung lassen sich lediglich pathologische Vera¨nderungen zuverla¨ssig
detektieren (z.B. aktivierungsbedingter Anstieg der Laktat-Konzentration).
Die Diffusion oder “Pseudo-Diffusion” (auf mikroskopischer Skala gerichtete
Bewegung) der Metaboliten unterliegt hingegen sta¨rkeren A¨nderungen. Diffusions-
Spektroskopie, mit der sich diese detektieren ließen, ka¨me damit auch fu¨r funk-
tionale Bildgebung in Betracht.
Auf Diffusions-Spektroskopie basierende funktionale Bildgebung wu¨rde sich
von BOLD-fMRI darin unterscheiden, dass eine exaktere ra¨umliche Eingrenzung
der aktivierten Areale mo¨glich wa¨re. Durch die Blutgefa¨ße wird na¨mlich das sau-
erstoffreichere Blut nicht nur zu den aktivierten Zellen transportiert, sondern auch
in benachbarte Gebiete. Der gro¨ßte Anteil der Metaboliten des Gehirns hingegen
befindet sich nicht im Blutgefa¨ßsystem (Blutvolumenanteil: ca. 3%), sondern im
Gewebe, das lediglich einen relativ langsamen Transport von Moleku¨len via Dif-
fusion erlaubt.
Ein betra¨chtliches Hindernis bei der Anwendung von Diffusions-Spektrosko-
pie-Bildgebung fu¨r Metaboliten-Messungen stellt das Signal-zu-Rausch-Verha¨lt-
nis dar. Der Grund dafu¨r ist, dass das ohnehin schon geringe SNR von Metaboliten-
Signalen (im Vergleich zu Wasser) durch die Diffusionsgewichtung weiter redu-
ziert wird. Die wenigen, bislang zu dieser Art der Bildgebung erschienenen Ar-
beiten [14] zeigen, dass Invivo-Messungen bei B0-Feldsta¨rken von mehr als 4T
durchgefu¨hrt werden sollten, um ein hinreichend hohes SNR zu erzielen.
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3.5.4 Diffusionsmessungen mit anderen Kernen
Obwohl 1H-Protonen aufgrund ihrer hohen Konzentration im menschlichen Ge-
hirn fu¨r MR-(Diffusions-)Bildgebung pra¨destiniert sind, kommen auch andere
Kerne, wie z.B. die von Xenon, in Frage. Fu¨r MR eignen sich die beiden Isotope
129Xe (Spin 1
2
, Anteil am natu¨rlichen Vorkommen: 26.5%) und 131Xe (Spin 3
2
).
In [176] wurde gezeigt, dass bei Verwendung einer auf die Xe-Resonanzfrequenz
(23.8246MHz fu¨r 129Xe) abgestimmmten HF-Spule mit einem klinischen Scanner
MR-Diffusionsmessungen an Xenon in der Gasphase mo¨glich sind.
Das Interesse an Xe-Messungen ru¨hrt daher, dass sich dieses Edelgas gut hy-
perpolarisieren la¨sst: Die mit einem optischen Pump-Prozess erzielte Vergro¨ße-
rung des Besetzungszahlunterschieds gegenu¨ber der Boltzmann-Gleichgewichts-
verteilung nimmt nach dem Hyperpolarisations-Vorgang nur langsam ab (mit
einer Zeitkonstanten in der Gro¨ßenordnung von Minuten).
MR-Messungen mit Xenon wurden bereits an verschiedenen Organismen und
Invitro-Proben durchgefu¨rt. Messungen speziell zur Diffusion von hyperpolari-
siertem Xenon sind hingegen noch rar. Eine derartige Arbeit [177] befasst sich
mit der Signalversta¨rkung in der Na¨he von Kanten. (siehe dazu auch Abschnitt
4.1.2). Der Einsatz von Xenon fu¨r die funktionale Gehirnbildgebung ist Gegen-
stand aktueller Forschung.
Eine weitere Alternative stellt 23Na dar, dessen Kern ein Quadrupol-Moment
aufweist (I = 3/2). Die biologische Bedeutung von Natrium ergibt sich aus seiner
direkten Beteiligung an neuronaler Aktivierung: Im neuronalen Ruhezustand be-
finden sich die Natrium-Ionen u¨berwiegend außerhalb der Zellen. Bei Aktivierung
stro¨men Natrium-Ionen in die Zellen hinein und Kalium-Ionen aus ihnen heraus.
Fu¨r die Ionen gilt noch mehr als fu¨r die Metaboliten, dass die Konzentra-
tion innerhalb eines Voxels u¨ber die Zeit konstant bleibt. Auch fu¨r funktionale
Natrium-Bildgebung bestu¨nde die relevante Information daher eher in der Diffu-
sion als in der Konzentration. Allerdings ko¨nnten auch unterschiedliche Relaxa-
tionszeiten fu¨r Natrium innerhalb und außerhalb der Zellen einen funktionalen
Kontrast ermo¨glichen. Aufgrund der niedrigen Natrium-Konzentration wird die
Bildgebung noch mehr als bei der 1H-Diffusions-Spektroskopie durch ein niedri-
ges SNR erschwert.
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3.6 Nicht-diffusionsbasierte Methoden
Fu¨r die Untersuchung der Mikrostruktur mit MR kommen neben der Diffusion
zwei weitere Verfahren in Betracht, die in diesem Unterkapitel kurz beschrieben
werden sollen: Magnetization-Transfer- und Multi-Quantum-Coherence-Messung-
en. Erstere erlauben z.B. die Konzentrations-Bestimmung von Makromoleku¨len,
letztere die Bestimung von ra¨umlichen Korrelationsla¨ngen (Porendurchmesser
etc.).
3.6.1 Magnetization-Transfer
Bei Magnetization-Transfer-Messungen mit MRI [178, 179] wird u¨blicherweise die
Wechselwirkung der Protonen von Makromoleku¨len, in erster Linie Lipiden und
Proteinen, mit Wasserprotonen untersucht. Dazu erfolgt eine HF-Anregung der
Kernspins der relativ unbeweglichen Makromoleku¨l-Protonen (Hr). Die ‘Sa¨tti-
gung’ dieser Protonen ruft eine Sa¨ttigung der relativ beweglichen, d.h. rela-
tiv schnell diffundierenden Wasserprotonen (Hf ) hervor, die fu¨r die eigentliche
Bildakquisition relevant sind. Zur Vermeidung einer direkten Anregung der Was-
serprotonen erfolgt die Sa¨ttigung der Hr-Protonen mit einer HF-Frequenz, die
sich deutlich von der Resonanzfrequenz der Wasserprotonen unterscheidet (um
min. 10ppm).
Da MT-Messungen von vielen verschiedenen Effekten beeinflusst werden, ist
es nicht einfach, die Messdaten theoretisch zu beschreiben. Ein einfaches Mo-
dellsystem (Mischung zweier Flu¨ssigkeiten) wurde in [180] behandelt, fu¨r das ei-
ne U¨bereinstimmung zwischen dem aus den experimentellen Daten abgeleiteten
Gro¨ßen-Verha¨ltnis der Protonen-Pools und dem Mischungsverha¨ltnis gefunden
wurde.
Im klinischen Bereich werden MT-Messungen inbesondere zur Diagnose von
Multipler-Sklerose (MS) und zur Untersuchung der Onkogenese verwendet [179].
Ein Vergleich verschiedener MR-Bildgebungsverfahren fu¨r MT-Diagnostik findet
sich in [181].
In [182] wurde mit MT-Messungen die zeitliche Entwicklung der weissen Hirn-
substanz von Sa¨uglingen untersucht. Derartige Messungen sind deshalb interes-
sant, da bei den Gehirnen von Sa¨uglingen erst ein Teil der Nervenfasern im Gehirn
myeliert ist.
Ergebnisse von MT-Messungen, die im Rahmen dieser Arbeit durchgefu¨hrt
wurden, sind im Anhang (Anhang E) beschrieben. Da ihr Nutzen fu¨r das The-
ma dieser Arbeit (“Rekonstruktion neuronaler Konnektivita¨t”) relativ begrenzt
erscheint, wurde auf eine detailliertere Analyse der aufgenommenen Daten ver-
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zichtet. Diese mu¨sste u.a. die beobachtete Abha¨ngigkeit des Kontrasts von der
verwendeten Pulssequenz erkla¨ren.
3.6.2 Zero-/Multi-Quantum-Coherence
Abbildung 3.28: Sequenz fu¨r Zero-Quantum-Coherence(ZQC)-Bildgebung nach
[185] (hier bezeichnet Gz den Schichtselektionsgradienten, nicht Gx, wie in [185]).
Direkt nach dem 90
◦
-Anregungspuls wird der Filter-(bzw. Korrelations-) Gradi-
ent angelegt. Der Wechsel dieses Gradienten zwischen x- und y-Richtung fu¨hrt zu
einem Vorzeichenwechsel des iZQC-Signalanteils (nicht aber der u¨brigen Signal-
anteile). Die Subtraktion der zwei mit diesen beiden Filter-Gradienten aufgenom-
menen Signale ergibt ein (fast) reines iZQC-Signal. Nach einer Zeit τzq wird ein
schicht-selektiver 45
◦
-HF-Puls eingestrahlt. Danach wird ein Doppel-Spin-Echo
generiert (mit Echozeit TE), um eine beobachtbare Magnetisierung zu erzeugen,
die mit einer EPI-Bildkodierung ausgelesen wird. Die Crusher-Gradienten am
Ende der Sequenz dienen der Unterdru¨ckung von stimulierten Echos.
Eine weitere Methode fu¨r die Untersuchung von Nervenfaserbu¨ndeln basiert
auf langreichweitigen Dipol-Dipol-Kopplungen, deren Bedeutung erst vor relativ
kurzer Zeit erkannt worden ist (Referenzen [183]-[191]). Diese Kopplungen sind
verantwortlich fu¨r das dipolare Demagnetisierungsfeld und rufen sog. “intermo-
lecular multiple-quantum coherences” (iMQCs) hervor.
Die Nutzung von MQCs fu¨r MR-(Gehirn-)Bildgebung beschra¨nkte sich zu-
na¨chst auf den Spezialfall der Zero-Quantum-Coherences (ZQCs) [185, 188], da
fu¨r diese das gro¨ßte relative SNR (bezogen auf konventionelle Bildgebung) erwar-
tet wurde. Neuere Arbeiten [189, 190] befassen sich auch mit MQCs ho¨herer Ord-
nung. So wurde in [189] gezeigt, dass Double-Quantum-Coherence-Bildgebung im
Prinzip auch bei einer Feldsta¨rke von 1.5T mo¨glich ist. In [190] wurde der Nutzen
von DQC-Bildgebung fu¨r fMRI untersucht.
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Die iZQCs werden erzeugt durch das Auslenken zweier Wasser-Spins in entge-
gengesetzter Richtung, die sich auf zwei ca. 10µm bis 1mm entfernten Moleku¨len
befinden. Ra¨umliche Suszeptibilita¨tsa¨nderungen auf dieser La¨ngenskala bestim-
men den mit ZQC gemessenen Kontrast.
In [185] wurden die Ergebnisse einer bei 4T durchgefu¨hrten Invivo-Bildge-
bungsstudie am Rattenhirn vorgestellt, bei denen ZQC- mit T2
∗- und T2-Messung-
en verglichen worden sind. Mit [188] folgte eine Studie zur ZQC-Bildgebung am
menschlichen Gehirn, ebenfalls durchgefu¨hrt bei 4T.
Fu¨r die erstgenannte Studie [185] wurde die in Abb. 3.28 dargestellte Se-
quenz verwendet. Direkt nach dem ersten (schichtselektiven) 90
◦
-Puls werden die
Filtergradienten geschaltet, die die Korrelationsla¨nge festlegen. Fu¨r rechteckige
Gradienten mit einer Dauer tc und einer Amplitude Gc ergibt sich eine Korrela-
tionsla¨nge d von
d =
pi
γGctc
. (3.133)
Wie in [185] gezeigt wird, resultiert aus der Subtraktion von zwei Bildern, die
jeweils mit Filtergradient in x- und y-Richtung aufgenommen werden, ein Bild
dessen Pixelintensita¨ten zum gro¨ßten Teil dem ZQC-Signal entsprechen (bis auf
einen Proportionalita¨tsfaktor).
In meiner Sequenz-Implementierung werden trapezoide Filtergradienten mit
An- und Abstiegszeiten von 700µs, einer Plateauzeit von 19300µs und einer Sta¨rke
von 10 bzw. 20mT/m (auf den Plateaus) verwendet. Dieses entspricht einer Kor-
relationsla¨nge von 0.4mm bzw. 0.2mm.
Ergebnisse einer Phantom-Messung, die von mir mit dieser Sequenz auf dem
1.5T Magnetom Vision Scanner des FZJ erzielt wurden, sind in den Abbn. 3.29-
3.32 dargestellt. Die Messungen wurden an einem mit Wasser gefu¨llten Kugel-
Phantom durchgefu¨hrt (ca. 2l Volumen), das in der Mitte eine zylindrische Aus-
sparung mit einem Durchmesser von etwa 5cm aufweist. In diese, ebenfalls mit
Wasser befu¨llte Aussparung wurde ein Bu¨ndel von Polymerfasern eingebracht.
Die (‘ZQC-gewichteten’) Bilder aus Abb. 3.29 stellen das unmittelbare Ergeb-
nis einer Einzelbild-Akquisition mit der ZQC-Sequenz dar. Eine Mittelung u¨ber
81 Messungen ergab die in Abb.3.31 gezeigten Bilder. Die zugeho¨rigen Subtrak-
tionsbilder sind in Abb. 3.30 und 3.32 dargestellt.
Ein Vergleich der beiden Substraktionsbilder in Abb. 3.32 zeigt, dass das Fa-
serbu¨ndel im rechten etwas konstrastreicher erscheint als im linken. Dieses ko¨nn-
te so interpretiert werden, dass die typische La¨ngendimension des Faserbu¨ndels
na¨her bei 0.2mm liegt als bei 0.4mm.
91
Die in Abbn. 3.29-3.32 erkennbaren Streifen-Artefakte konnten durch eine
Aba¨nderung der ZQC-Sequenz (Abb. 3.28) zum Verschwinden gebracht werden.
Hierzu wurde auf den zweiten 180
◦
-Puls verzichtet [188].
MQC-Messungen ko¨nnen ebenso wie die gewo¨hnlichen Single-Quantum-Mes-
sungen diffusionssensitiv ausgelegt werden. Ergebnisse derartiger Messungen sind
in [191] beschrieben worden. Der prinzipielle Vorteil derartiger Messungen besteht
in einer gro¨ßeren Empfindlichkeit fu¨r Diffusion, da der apparente Diffusionskoef-
fizient linear mit der MQC-Ordnung ansteigt [191], was die Verwendung kleinerer
b-Faktoren erlaubt (dafu¨r nimmt jedoch das SNR ab).
Abbildung 3.29: ZQC-‘gewichtete’ EPI-Bilder von einem Polymerfaser-Bu¨ndel.
Links oben ist das Phantom gezeigt, in das das Faserbu¨ndel eingebracht wur-
de (Messung mit Filtergradient in y-Richtung). In A-D sind Ausschnittsver-
gro¨ßerungen von Bildern dargestellt, die fu¨r verschiedene Parameterwerte erhal-
ten wurden. A: Filtergradient in y-Richtung, B: Filtergradient in x-Richtung
(Gc = 10mT/m fu¨r A,B). C, D: analog zu A,B, aber Gc = 20mT/m. Ge-
meinsame Parameter: tc = 20ms, trapezoide Gradienten, Zeit fu¨r Gradienten-
anstieg, -abfall: 700µs, Plateau-Dauer: 17.3ms. EPI-Parameter: Matrixgro¨ße =
96 × 128, FOV = (240mm)2, Schichtdicke = 5mm, treadout = 76.8ms. Die Bilder,
die sich kaum unterscheiden, zeigen lediglich ’Roh-Daten’. Fu¨r die Identifikation
von ZQC-Effekten sind Differenzbilder zu bevorzugen (siehe na¨chste Abbildung).
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Abbildung 3.30: ZQC-Subtraktions-Bilder zu Abb. 3.29. Links: A-B, Rechts: C-D.
Aufgrund des geringen SNR ist es kaum mo¨glich, das Faserbu¨ndel zu erkennen.
Abbildung 3.31: ZQC-‘gewichtete’ EPI-Bilder, die sich aus der Mittelung von 81
Einzelbildern ergeben haben (sonst analog zu Abb. 3.29). Auch diese ’Roh-Bilder’
lassen kaum einen ZQC-Effekt erkennen.
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Abbildung 3.32: ZQC-Subtraktions-Bilder zu Abb. 3.31. Die Subtraktion erfolgte
wie bei der Erstellung von Abb. 3.30, wobei die untersuchte Struktur jetzt deut-
licher hervortritt. Die Unterschiede zwischen dem linken und dem rechten Bild
weisen auf eine Abha¨ngigkeit der Messung von der gewa¨hlten Korrelationsla¨nge
hin (siehe Text).
94
Kapitel 4
Diffusion in biologischen
Systemen
Der Diffusionskoeffizient von Wasser in biologischem Gewebe mit einem typischen
Wert von 0.5 · 10−9m2/s ist etwa 4× kleiner als der fu¨r freie Wasser-Diffusion.
Grund fu¨r die Verringerung ist eine Hinderung der Diffusion durch die einzelnen
Gewebebestandteile, wie Fasern, Zell-Organellen und im Wasser gelo¨ste Makro-
moleku¨le.
Die Hinderung der Diffusion macht sich erst mit zunehmender Diffusionszeit
bemerkbar; bei sehr kurzen Diffusionszeiten (< 1ms, [192]) entspricht die Dif-
fusion praktisch der von freiem Wasser. Fu¨r die theoretische Beschreibung der
Diffusion im U¨bergangsbereich zwischen freier und ‘asymptotischer Diffusion eig-
nen sich Ansa¨tze, die im Rahmen der Porous-Media-Theorie entwickelt wurden
[192].
Aufgrund unzureichender Gradientenhardware ist der Bereich kurzer Diffusi-
onszeiten (< 10ms) fu¨r Invivo-Messungen am menschlichen Gehirn bis jetzt nicht
zuga¨nglich. Dieses wa¨re jedoch wu¨nschenswert, da dann fu¨r die Zeitabha¨ngigkeit
der Diffusionskoeffizienten elegante theoretische Beschreibung zur Verfu¨gung ste-
hen (Anwendbarkeit der Sto¨rungstheorie).
In Kapitel 6 wird aufgezeigt, wie derartige Messungen durch die Verwendung
von Oberfla¨chengradientenspulen realisiert werden ko¨nnen. Fu¨r die Untersuchung
der prinzipiellen Machbarkeit wurden die Gradientenpulse mit einem TMS-Gera¨t
generiert.
In diesem Kapitel (4) wird zuna¨chst erla¨utert, durch welche mikroskopischen
Effekte Diffusion grundsa¨tzlich beeinflusst werden kann (siehe hierzu auch den
U¨bersichtsartikel [193]).
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Danach folgt ein Unterkapitel u¨ber die theoretische Beschreibung dieser Effek-
te sowie abschließend ein Unterkapitel zu Resultaten aus Invivo-Diffusionsmes-
sungen, sowohl von eigenen als auch denen anderer (externer) Arbeitsgruppen.
Behandelt werden sowohl biologische Systeme als auch nicht-biologische, die
sich als Modelle fu¨r nicht-biologische Systeme eignen.
4.1 Effekte der Mikrostruktur und Mikrodyna-
mik
4.1.1 Temperatur-Abha¨ngigkeit
Ein sehr fundamentaler Einflussfaktor bei Diffusionsprozessen ist die Tempera-
tur, da Diffusion direkt aus der thermischen Bewegung von Moleku¨len resultiert.
Die Empfindlichkeit der Diffusion gegenu¨ber Temperatura¨nderungen ist hoch; sie
betra¨gt (fu¨r Wasser) ca. 2.4% pro 1
◦
C. Daher sollte bei Diffusions-Experimenten
der Messparameter Temperatur mo¨glichst genau kontrolliert werden. Bei 20
◦
C be-
tra¨gt der Diffusionskoeffizient von Wasser (fu¨r freie Diffusion) 2·10−9 m2
s
(±0.05m2
s
,
siehe [14]).
Aufgrund ihrer Temperatur-Abha¨ngigkeit eignet sich die Diffusion zur Durch-
fu¨hrung nicht-invasiver, ra¨umlicher Temperatur-Messungen. Diese erlauben z.B.
die U¨berwachung von Hyperthermie-Behandlungen mittels HF-Strahlung oder
Ultraschall und des Einsatzes von Lasern bei Operationen.
Fu¨r eine Temperatur-Bestimmung kommen neben den Diffusions-Messungen
auch Spektroskopie und T1-Messungen als weitere MR-Methoden in Betracht, die
in [194] hinsichtlich ihrer Messgenauigkeit verglichen wurden. Die ho¨chste prak-
tisch erzielbare Genauigkeit betra¨gt dieser Studie zur Folge etwa 0.5
◦
C (bei einer
Messung der Verschiebung des Wasser-Peaks). Mit Diffusions-Messungen sei eine
Genauigkeit von 0.7
◦
C mo¨glich.
Fu¨r Flu¨ssigkeiten wurde semi-empirisch folgender, allgemeiner Zusammen-
hang zwischen Diffusion und Temperatur gefunden [15]:
D = D∞e−Ea/kBT , (4.1)
wobei kB die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur und D∞ der Diffusionsko-
effient ist, der sich bei einer unendlich hohen Temperatur ergeben wu¨rde. EA be-
zeichnet eine Aktivierungsenergie. Fu¨r Wasser (sowohl fu¨r Wasser in freier Form
als auch fu¨r Wasser in Gewebe) wurde gefunden, dass EA der zum Aufbrechen von
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Wasserstoffbru¨cken-Bindungen erforderlichen Energie entspricht (EA = 0.18eV).
Dieses deutet darauf hin, dass Diffusion mit der kontinuierlichen Auflo¨sung und
Neubildung von Wasserstoffbru¨ckenbindungen verbunden ist.
Mit den obigen Werten, EA = 0.18eV und D = 2·10−9 m2s fu¨r T = 20
◦
C, ergibt
sich fu¨r Wasser D∞ = 2.48 · 10−6 m2
s
. d.h. die Diffusionsgeschwindigkeit betra¨gt
bei einer ‘unendlich’ hohen Temperatur gro¨ßenordnungsma¨ßig nicht mehr µm/ms,
sondern mm/ms.
4.1.2 Beschra¨nkte Diffusion
Diese Art der Diffusion (engl.: “restricted diffusion”) liegt vor, wenn Abgrenzun-
gen im Medium verhindern, dass sich Moleku¨le frei bewegen ko¨nnen [195].
In einem Plot, der die Abha¨ngigkeit der Diffusionsla¨nge gegen die Wurzel
der Diffusionszeit zeigt, ist beschra¨nkte Diffusion an einer (monoton steigenden)
Sa¨ttigungskurve zu erkennen (vgl. Gleichung 3.8). Die Sa¨ttigung ist gleichbedeu-
tend damit, dass der gemessene Diffusionskoeffizient fu¨r lange Diffusionszeiten auf
null abfa¨llt (das von den diffundierenden Spins eingenommene Volumen bleibt mit
fortschreitender Zeit konstant). Bei kurzen Diffusionszeiten hingegen diffundieren
die Spins frei, da sie die Diffusions-Beschra¨nkung noch nicht ‘spu¨ren’.
Anhand von Modellrechnungen ist es mo¨glich, aus der Zeitabha¨ngigkeit der
Diffusion Ru¨ckschlu¨sse auf die Mikrogeometrie der Probe zu ziehen. Ansa¨tze dafu¨r
werden im na¨chsten Unterkapitel (4.2) beschrieben.
Auf beschra¨nkte Diffusion zuru¨ckfu¨hren la¨sst sich der sogenannte MONET-
Effekt (MONET: Motional Narrowing Edge Enhancement). Dieser Effekt tritt
bei der Diffusion von Flu¨ssigkeiten in der Na¨he von Oberfla¨chen auf und fu¨hrt zu
einem reduzierten Diffusionskoeffizienten in diesem Bereich (was in diffusionsge-
wichteten MR-Bildern einer Zunahme der Signalintensita¨t entspricht).
In [196] wurde der MONET-Effekt fu¨r den Fall einer eindimensionalen Box un-
tersucht und in [197] fu¨r Kugeloberfla¨chen. Die letztgenannte Arbeit (von Puetz
et.al.) beinhaltet eine umfassende theoretische Abhandlung, die auch eine detail-
lierte Beschreibung der verwendeten Monte-Carlo-Simulation beinhaltet.
Die erste experimentelle Besta¨tigung der Ergebnisse von Puetz et.al. wurde
in [198] erbracht. Ein weitere Verifikation folgte in [199], wo Diffusion in du¨nnen
Glaskapillaren untersucht worden ist. Als weitere Arbeiten zum MONET-Effekt
seien [200] und [201] genannt.
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In [202] wurde mittels einer Computer-Simulation der Effekt der verwendeten
Pulssequenz auf die beobachtete Kantenversta¨rkung untersucht.
Eine im Kontext dieser Arbeit interessante Anwendung des MONET-Effekts
ko¨nnte in der Kontrastversta¨rkung der Grenzfla¨che zwischen Nervenfaserbu¨ndeln
und umgebenden Gewebe bestehen. Dann wu¨rde jedoch aufgrund der Wasser-
Permeabilita¨t des Gewebes an die Stelle der beschra¨nkten Diffusion die im na¨chsten
Abschnitt behandelte gehinderte Diffusion treten.
4.1.3 Gehinderte Diffusion
Hierbei wird die Diffusion durch Hindernisse verlangsamt. Im Unterschied zu
beschra¨nkter Diffusion gibt es jedoch keine Begrenzung fu¨r die Diffusionsla¨nge.
Gehinderte Diffusion ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der Diffusionskoeffizi-
ent mit zunehmender Diffusionszeit asymptotisch einem Grenzwert na¨hert.
Der asymptotische Diffusionskoeffizient la¨sst durch einen Tortuosity (engl. fu¨r
Gewundenheit)-Parameter λ beschreiben. Dieser ist ein Maß dafu¨r, um wieviel
sich im Mittel die zur U¨berbru¨ckung einer gegebenen Distanz erforderliche Diffu-
sionsla¨nge durch das Vorhandensein der Diffusions-Hindernisse gegenu¨ber einer
freien Diffusion vergro¨ßert.
Es gilt folgender Zusammenhang zwischen dem asypmptotischen Wert des
apparenten Diffusionskoeffizienten ADC (s. Unterkapitel 3.2) und λ:
ADC = D/λ2 (4.2)
wobei D den Diffusionskoeffizienten fu¨r freie Diffusion bezeichnet.
Die Diffusions-Barrieren ko¨nnen entweder undurchdringbar sein oder eine be-
stimmte Durchla¨ssigkeit aufweisen. Das Ausmaß der Durchla¨ssigkeit wird durch
einen Permeabilita¨ts-Koeffizienten beschrieben (dessen gebra¨uchliches Symbol
“κ” ist), der die Dimension einer Geschwindigkeit hat [203].
4.1.4 Anisotrope Diffusion
Ursachen fu¨r eine Richtungsabha¨ngigkeit der Diffusion ko¨nnen gehinderte Diffu-
sion und molekulare Anisotropie, wie z.B. bei Flu¨ssigkeitskristallen, sein.
Mit Diffusionstensor-Messungen (siehe Abschnitt 3.5.2) wurde eine anisotro-
pe Diffusion in verschiedenen biologischen Geweben festgestellt, u.a. im Muskel,
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in der WM [204] und auch in der GM. Fu¨r diese ist, wie gezeigt werden konnte,
gro¨ßtenteils gehinderte Diffusion verantwortlich (siehe Abschnitt 4.1.3).
4.1.5 Diffusion in Mehr-Kompartiment-Systemen
U¨blicherweise wird Diffusion durch die Angabe eines ADC-Wertes pro Voxel be-
schrieben. Dieses setzt voraus, dass die b-Faktor-Abha¨ngigkeit des ADC mono-
exponentiell ist. Wie sich bei Invivo-Messungen am Gehirn gezeigt hat, ist das
fu¨r b-Faktoren kleiner als 2000smm−2 auch tatsa¨chlich der Fall.
Mo¨gliche Abweichungen von einem mono-exponentiellen Verhalten lassen sich
darauf zuru¨ckfu¨hren, dass Voxel verschiedene Gewebearten mit unterschiedlichem
Diffusionseigenschaften beinhalten ko¨nnen (“Partial Voluming” [205, 206]) und
dass Gewebe seinerseits aus verschiedenen Sub-Kompartimenten, zumindest ei-
ner intra- und einer extrazellula¨ren Phase, besteht.
Bei einer hinreichend kurzen Messdauer, die in jeder Untereinheit i eine unbe-
schra¨nkte Diffusion erlaubt, und der Vernachla¨ssigung von Austausch-Prozessen
la¨sst sich die Signal-Da¨mpfung beschreiben durch:
S/S0 =
∑
i
pi exp (−bDi) , (4.3)
wobei die pi die Konzentration der Wassermoleku¨le in den Kompartimenten i und
die Di die jeweiligen Diffusionskoeffizienten angeben.
Im Grenzfall sehr langer Diffusionszeiten findet ein vollsta¨ndiger Austausch
zwischen den Kompartimenten statt. Die Diffusion wird dann wieder ada¨quat
durch eine monoexponentielle Funktion beschrieben.
Fu¨r den Bereich mittlerer Diffusionszeiten konnte im Fall zweier Komparti-
mente gezeigt werden, dass die Signalabnahme durch eine biexponentielle Funk-
tion beschrieben wird, fu¨r deren Koeffizienten analytische Ausdru¨cke angegeben
werden ko¨nnen [207].
Im Hirngewebe sind die Diffusionskoeffizienten Di sehr a¨hnlich. Dieses stellt
die Ursache fu¨r die beobachtete mono-exponentielle b-Abha¨ngigkeit des Diffusi-
onskoeffizienten im Bereich kleiner b-Faktoren dar.
Bei Diffusion in Mehr-Kompartiment-Systemen kann jedes Kompartiment ei-
ne eigene Relaxationzeit aufweisen. Dieser Umstand la¨sst sich dadurch beru¨ck-
sichtigen, dass die Koeffizienten pi aus Gleichung 4.3 durch verallgemeinerte Ge-
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wichtungsfaktoren ersetzt werden.
4.1.6 Metaboliten
Aus Messungen an Tieren und am menschlichen Gehirn sind Invivo-Daten so-
wohl u¨ber die betragsma¨ßige Gro¨ße als auch zur Richtungs-Anisotropie der Dif-
fusionkoeffizienten von Moleku¨len wie Cholin, Kreatin/Phosphor-Kreatin und
N-Acetylaspartat gewonnen worden (siehe Referenzen [170]-[175] und Unterkapi-
tel 4.3).
4.2 Theoretische Ansa¨tze
Im folgenden werden eine Reihe verschiedener theoretischer Beschreibungen fu¨r
Diffusionsvorga¨nge in biologischem Gewebe und anderen mikroskopisch struktu-
rierten Medien gegeben. Bei der Interpretation von Diffusionsmessungen kommt
ihnen eine große Bedeutung zu, wie bereits in der Einfu¨hrung von Kapitel 3 am
Beispiel des q-Space-Imagings erla¨utert wurde.
Die Gro¨ßen, fu¨r die theoretische Vorhersagen gemacht werden, sind der Pro-
pagator, die Magnetisierung, der Diffusionskoeffizient und RTOP.
Der Entwicklung von Diffusions-Theorien liegt teilweise eine kommerzielle Mo-
tivation zugrunde. Ein Beispiel dafu¨r ist das Engagement der Erdo¨l-Industrie, die
sich fu¨r den Kohlenwasserstoffgehalt von Sandsteinen (poro¨ses Medium) und all-
gemein fu¨r die Beschaffenheit von Bo¨den interessiert [208] (siehe insbesondere
Abschnitt 4.2.3).
4.2.1 Monte-Carlo-Simulation
Da es sich bei Diffusion um stochastische Prozesse handelt, bietet sich fu¨r die Be-
rechnung der Spin-Ausbreitung unmittelbar die Verwendung von Monte-Carlo-
Simulationen an.
Ein wesentlicher Vorteil derartiger Rechnungen ist das Fehlen von Beschra¨nk-
ungen bezu¨glich der geometrischen Komplexita¨t der Struktur, fu¨r die das Dif-
fusionsverhalten simuliert werden soll, und der Randbedingungen. Eine Monte-
Carlo-Simulation la¨sst sich daher im Prinzip leicht an neue Simulations-Probleme
anpassen.
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Nachteilig ist jedoch, wie unter anderem in [209] und [210] erla¨utert wird, dass
der relative Fehler der berechneten Echo-Amplitude deutlich zunimmt, wenn sie
unter 1% der Anfangsamplitude fa¨llt. Um die Abha¨ngigkeit der Diffusion von
Modellparametern zu untersuchen, die z.B. die Geometrie oder Randbedingun-
gen beschreiben, ist es erforderlich, die Simulation fu¨r eine Vielzahl von Werten
des betrachteten Parameters zu wiederholen. Eine Vereinfachung der Berechnung
ist mo¨glich, wenn zwischen den Ergebnissen fu¨r a¨hnliche Parameterwerte inter-
poliert wird.
Grundlagen der Zufallszahl-Generierung und Anwendungsbeispiele fu¨r Monte-
Carlo-Simulationen (die allerdings nicht mit Diffusion in Zusammenhang stehen)
sind in [211] zu finden. Die Anwendung von Monte-Carlo-Simulation zur Unter-
suchung der Diffusion in Faserbu¨ndeln wurde in [218, 219] beschrieben.
Bei analytischen Rechnungen (siehe nachfolgende Abschnitte) verha¨lt es sich
mit den Vor- und Nachteilen praktisch genau umgekehrt: Es lassen sich nur rela-
tiv einfache Geometrien behandeln, aber dafu¨r ko¨nnen Parameterabha¨ngigkeiten
sehr bequem untersuchen werden.
Eine Sammlung analytischer Lo¨sungen der Diffusionsgleichungen findet sich
in [212] (dort wird u.a. auch die Diffusion in Mehrphasen-Systemen behandelt).
Da Diffusion und Wa¨rmeausbreitung aus mathematischer Sicht a¨quivalent sind,
kann fu¨r eine theoretische Beschreibung der Diffusion auf theoretische Ergebnisse
zur Wa¨rmeausbreitung zuru¨ckgegriffen werden (fu¨r ein Standardwerk siehe [213]).
4.2.2 Effective-Medium-Theorien (EMT)
Die Berechnung von effektiven Diffusionskoeffzienten, die insbesondere fu¨r die
Untersuchung von Wasserdiffusion in Faserstrukturen erforderlich ist, geht bis
auf Maxwell zuru¨ck. Er hatte fu¨r die Diffusion in einem Zwei-Phasen-Systemen,
das aus einer Suspension aus Kugeln (Phase a) in einem kontinuierlichen Medium
(Phase b) besteht, gefunden [214]:
D −Db
D + 2Db
= va
Da −Db
Da + 2Db
, (4.4)
wobei va den Volumenanteil der Phase a, Da ihren Diffusionskoeffizienten,Db den
Diffusionskoeffizienten der Phase b und D den effektiven Diffusionskoeffizienten
angibt.
Fu¨r den Fall von Zylindern mit unendlicher Diffusivita¨t auf einem quadrati-
schen Gitter in einem Medium mit endlicher Diffusivita¨t wurde von Keller (1963)
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folgende Na¨herungsformel hergeleitet:
Deff
D
=
pi
3
2
2 {(pi/4)− f} 12
, (4.5)
mit (pi/4) − f  1, wobei f den Fla¨chenanteil der Zylinder an einer (quadrati-
schen) Einheitszelle angibt.
Im Fall der Diffusion zwischen a¨quidistanten, parallelen, permeablen Ebenen
ergibt sich nach Tanner folgender effektiver Diffusionskoeffizient [15]:
1
Deff
=
1
D0
+
1
κa
(4.6)
Hierbei gibt D0 den Diffusionskoeffizient fu¨r die freie Diffusion an und a den Ab-
stand zwischen den Ebenen. Fu¨r eine Anwendung auf biologische Systeme erweist
sich dieses Modell jedoch als zu einfach [192].
Die genannte Arbeit [192] zeigt, wie ein Modell, das einer experimentellen Ve-
rifizierung standha¨lt, stattdessen aussehen kann. Das Modell soll die Diffusion von
Wasser in einer Lo¨sung von roten Blutko¨rperchen (kurz: RBK, med. Bezeichnung:
Erythrozyten) beschreiben, die ihrerseits ein biologisches Modell fu¨r komplexere
Systeme darstellt. Fu¨r das Diffusions-Modell werden die RBKs als Kugeln mit
einem Radius a und einer Permeabilita¨t κ beschrieben. Weitere Parameter der
Theorie sind die intra- und extrazellula¨ren Diffusionskoeffizienten, Dint und Dext;
intra-und extrazellula¨re Wasser-Konzentrationen (vol/vol), cint und cext sowie φ,
der Volumenanteil des extrazellula¨ren Wassers. Es wurde gefunden, dass dieses
Modell durch folgende EMT-Formel beschrieben wird:
(
Deffceff −D1cint
Dextcext −D1cint
)(
Dextcext
Deffceff
)1/3
= φ , (4.7)
wobei
D1cint =
κaDintcint
κa+Dintcint
. (4.8)
und ceff = φcext + (1 − φ) cint.
Im Grenzfall φ = 0 ergibt Formel 4.7
1/Deff = (1/Dint) + cint/ (κa) (4.9)
und bei κ→ 0
Deffceff = Dextcextφ
3/2 . (4.10)
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Im folgenden soll kurz die Idee der in [192] ausfu¨hrlich beschriebenen Herlei-
tung von Gleichung 4.7 umrissen werden, da die Herleitung fu¨r Effective-Medium-
Theorien typisch ist.
Als Ausgangssituation wird ein Konzentrationsgradient von markierten Wasser-
Moleku¨len angenommen. Der durch diesen hervorgerufene Fluss der markierten
Wasser-Moleku¨le werde durch eine einzelne Zelle gesto¨rt. Als na¨chstes wird an-
genommen, dass N Zellen gleichfo¨rmig innerhalb einer kugelfo¨rmigen Region mit
dem Radius R verteilt sind. Wenn die Zellen hinreichend weit voneinander ent-
fernt sind, ist die gesamte Sto¨rung in einem Abstand r  R von der Kugel dann
N mal der Sto¨rung einer einzigen Zelle im Mittelpunkt der Region. Durch Gleich-
setzen der Ausdru¨cke fu¨r diese gesto¨rte Konzentration mit dem entsprechenden
Ausdruck fu¨r eine einzige, große Kugel mit dem Radius R und einem effektiven
Diffusionskoeffizienten Deff ergibt sich
Deffceff −D2c2
Deffceff +D2c2
= f
Dinc1 −D2c2
Dinc1 + 2D2c2
. (4.11)
Diese Gleichung ist allerdings nur fu¨r verdu¨nnte Lo¨sungen gu¨ltig und muss, um
Gleichung 4.7 zu erhalten, inkrementell angewendet werden, d.h. nach jedem Hin-
zufu¨gen weiterer Zellen.
In [215, 216] wurden analytische Ausdru¨cke fu¨r die Wasser-Diffusion in Ge-
webe angegeben, von denen einige im folgenden aufgefu¨hrt werden sollen.
Fu¨r die Herleitung der nachstehenden Gleichungen fu¨r den apparenten Dif-
fusionskoeffizienten wurde angenommen, dass das Gewebe aus quaderfo¨rmigen,
flu¨ssigkeitsgefu¨llten Zellen besteht (s. Abb. 4.1). Der intrazellula¨re Diffusionsko-
effizient sei mit DI , der extrazellula¨re mit DE bezeichnet (DE > DI). Fu¨r den
Fall unendlich langer Diffusionszeiten wurden zwei Na¨herungen gefunden, die sich
an die Berechnung des Gesamtwiderstands von Widerstandsnetzwerken anlehnen:
Die grundlegende Herleitungs-Idee besteht darin, einen Dichtegradienten ent-
lang der Ro¨hren anzunehmen. Der Fluss, der sich durch diesen Dichtegradienten
ergibt, ist bestimmt durch die Gewebe-Permeabilita¨t. Zuna¨chst werden fu¨r diese
Ausdru¨cke angegeben, aus denen dann u¨ber die Beziehung P = D/L (L: La¨nge)
die gesuchten Diffusionskoeffizienten abgeleitet werden.
Die erste (Parallel-Series Approximation) nimmt an, dass die Probe aus zwei
Arten von Ro¨hren besteht, die hier A- und B-Ro¨hren genannt werden. Die A-
Ro¨hren, deren Querschnitt dem der Zellen entspreche, sollen die Zellen ent-
lang einer Koordinatenachse samt der dazwischen befindlichen extrazellula¨ren
Flu¨ssigkeit aufnehmen. Die B-Ro¨hren sollen den extrazellula¨ren Zwischenraum
abdecken. Es wird angenommen, dass die Flusslinien entlang der La¨ngsachse der
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Ro¨hren (in x-Richtung) verlaufen. Fu¨r den effektiven Diffusionskoeffizienten der
einzelnen Zellen ergibt sich dann:
DC =
[
2
P lx
+
1
DI
]−1
. (4.12)
Fu¨r das gesamte Gewebe folgt hieraus:
ADCPSx (∆→∞) =
lylx
ayaz
ax
lx
DC
+ ax−lx
DE
+
ayax − lylz
ayaz
DE , (4.13)
wobei DE den Diffusionskoeffizienten des extrazellula¨ren Wassers angibt. Die Be-
deutung der u¨brigen Variablen ist aus Abb. 4.1 ersichtlich.
Die zweite Na¨herung (Series-Parallel Approximation) geht davon aus, dass
die Proben aus zwei Arten von Schichten, hier A- und B-Schichten genannt,
aufgebaut sind. In den A-Schichten, deren Dicke der Kantenla¨nge der Zellen ent-
sprechen soll, befinde sich jeweils eine Schicht von Zellen einschließlich des ex-
trazellula¨ren Wassers zwischen den Zellen. Die B-Schichten sollen lediglich aus
extrazellula¨rem Wasser bestehen und den Raum zwischen den A-Schichten fu¨llen.
Bei einem Konzentrationsgradienten senkrecht zu den Schichten, sind die
Flusslinien gerade und verlaufen in beiden Schichttypen senkrecht zu den Schich-
ten. Die resultierende Na¨herungsformel lautet dann:
ADCSPx (∆→∞) = ax
[
lxayaz
lylzDC + (ayaz − lylz)DE +
ax − lx
DE
]−1
. (4.14)
Ausdru¨cke speziell fu¨r die Diffusion in Faserbu¨ndeln lassen sich dadurch erhal-
ten, dass man in Gleichungen 4.13 und 4.14 eine La¨ngendimension als unendlich
betrachtet (z.B. lz, az →∞).
Wenn l = lx = ly gesetzt wird, lauten die Ergebnisse, ausgedru¨ckt in den
Variablen l und f = l2/a2, dem Volumenanteil des intrazellula¨ren Wassers,
ADCPST (∆→∞) =
√
f
√
f
DC
+
(
1−
√
f
)
DE
(4.15)
(T: transversal) sowie
ADCSPT (∆→∞) =
 √f√
fDC +
(
1 −√f
)
DE
+
(
1 −√f
)
DE
−1 (4.16)
Fu¨r die Richtung parallel zu den Fasern gilt:
ADCPS|| (∆→∞) = ADCSP|| (∆→∞) = fDI + (1− f)DE . (4.17)
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In [215] wird gezeigt, dass beide Na¨herungen (“SP” und “PS”) fu¨r die Abha¨ngig-
keit des Diffusionskoeffizienten von der Permeabilita¨t recht a¨hnliche Ergebnisse
liefern, die zudem gut mit denen einer numerischen Simulationen und denen an-
derer, bekannter Na¨herungsformeln u¨bereinstimmen.
Abbildung 4.1: Geometrisches Gewebemodell [215]. Eine Zelle sei beschrieben
durch eine Box der Gro¨ße lx × ly × lz umgeben von einer Membran mit der Per-
meabilita¨t P . Intrazellula¨re Wassermoleku¨le sollen einen Diffusionskoeffizient DI
haben und ihre transversale Magnetisierung relaxiere mit einer charakteristischen
Zeit (T2)I . Die Zellen seien auf einem periodischen Gitter mit den Gitterkonstan-
ten ax, ay, az angeordnet. Die extrazellula¨ren Wassermoleku¨le seien charakterisiert
durch DE und (T2)E.
Fu¨r eine genauere Modellierung der Diffusion in Nervenfaserbu¨ndeln sollte
fu¨r den Durchmesser der Nervenfasern eine Verteilungsfunktion angesetzt und
eine stochastische Anordnung der Fasern angenommen werden. Es ist jedoch zu
erwarten, dass die Unterschiede zu einfacheren Modellen relativ gering ausfallen
und sich nur mit sehr starken Gradienten nachweisen ließen. Eine Besta¨tigung
hierfu¨r stellt [217] dar. In dieser Arbeit wurden fu¨r die Berechnung der Diffusions-
hinderung in Gewebe (einem Faserbu¨ndel) digitalisierte Mikroskop-Aufnahmen
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verwendet. Wie sich zeigte, fielen die beobachteten A¨nderungen gegenu¨ber Vor-
hersagen einfacherer Modelle sehr gering aus.
Eine wesentliche Einschra¨nkung obiger Approximationsformeln bei der Be-
rechnung von Diffusionskoeffzienten fu¨r Faserbu¨ndel besteht darin, dass sich die
einzelnen Fasern nicht beru¨hren du¨rfen. Bei Monte-Carlo-Simulationen hingegen
wu¨rde dies [218, 219] keinen Unterschied machen.
4.2.3 Porous-Media-Theorien
Hierunter sollen theoretische Beschreibungen der Zeitabha¨ngigkeit des Diffusi-
onskoeffizienten einer Flu¨ssigkeit in einem poro¨sen Medien verstanden werden1.
Einen U¨berblick u¨ber die (so definierte) Porous-Media-Theorie gibt [220]. Bei die-
ser Theorie wird angenommen, dass beschra¨nkte Diffusion vorliegt und dass die
Diffusion u¨ber ein makroskopisches Volumen (z.B. ein Voxel) gemittelt isotrop ist.
Zu den Informationen, die durch Porous-Media-Theorien zuga¨nglich sind,
za¨hlen die Gro¨ße, Konnektivita¨t, Gro¨ßenverteilung und Form der Poren.
In dem folgenden Unterabschnitt werden Gleichungen fu¨r den Fall von PGSE-
Messungen angegeben und in dem darauf folgenden Gleichungen fu¨r Messungen
mit zeitlich konstanten Gradienten.
PGSE-Messungen
Wie von Mitra et. al. gezeigt wurde [221, 222], la¨sst sich die Zeitabha¨ngigkeit des
Diffusionskoeffizienten von Wasser in poro¨sen Medien durch folgende Gleichung
beschreiben2:
D (t)
D0
= 1 − 4
9
√
pi
S
VP
(D0t)
1
2 − S
VP
(
1
2
〈
1
R1
+
1
R2
〉
− ρS
VP
)
(D0t) +O
(
(D0t)
3
2
)
,
(4.18)
wobei sich die Gu¨te dieser Na¨herungsformel mit zunehmender Diffusionszeit re-
duziert (eine Berechung von D (t) kann allgemein anhand von Gleichung 3.8 erfol-
gen: D (t) = 〈r2 (t)〉 / (6t), wobei 〈r2 (t)〉 durch eine analytische oder numerische
Rechnung zu bestimmen ist). R1 und R2 geben die beiden Haupt-Kru¨mmungs-
radien an, D0 den Diffusionskoeffizient von Wasser ohne Diffusionsbarrieren und
VP das Porenvolumen. Die spitzen Klammern in obiger Gleichung stehen fu¨r eine
1In der Literatur werden teilweise unter dem Begriff “Porous-Media-Theorie” auch andere
theoretische Ansa¨tze, wie das q-Space-Imaging, subsummiert.
2Zu Gleichung 4.18 analoge Formeln sind fu¨r das als “Hearing the shape of the drum”
bekannte Problem hergeleitet worden [223].
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Mittelung u¨ber die Poren-Oberfla¨che. Ihr Fla¨cheninhalt sei mit S und ihre Ober-
fla¨chenrelaxivita¨t mit ρ bezeichnet.
In Arbeiten, die von obiger Gleichung Gebrauch machen, wird oft nur der
erste Term nach der “1” beru¨cksichtigt, der im folgenden mit ∆D1 bezeich-
net wird. Dies ist hinreichend fu¨r eine experimentelle Bestimmung des Ober-
fla¨chen-Volumen-Verha¨ltnisses, einer fu¨r die geometrische Charakterisierung der
Mikrostruktur wichtigen Gro¨ße.
Die durch diesen Term beschriebene Abha¨ngigkeit des Diffusionskoeffizienten
D (t) von S
VP
la¨sst sich qualitativ wie folgt herleiten: Die Spins jener Moleku¨le, die
sich in einer Grenzfla¨chen-Schicht mit der Dicke ld = (D0t)
1
2 aufhalten, weisen
gegenu¨ber den anderen Spins der Pore einen verringerten Diffusionskoeffizienten
D (t) < D0 auf. Das Volumen dieser Grenzschicht betra¨gt VS = Sld. Wenn das
Gesamtvolumen mit V bezeichnet wird, ergibt sich fu¨r den Anteil der mit der
Grenzfla¨che wechselwirkenden Spins VS/V = Sld/V = S (D0t)
1/2 /V . Dieses ent-
spricht bis auf einen Proportionalita¨tsfaktor dem gesuchten ∆D1.
Nach Gleichung 4.18 hat der Abfall des Diffusionskoeffizienten bei t = 0 eine
unendliche Steigung. Dieses weist darauf hin, dass Oberfla¨cheneffekte auch dann
relevant sein ko¨nnen, wenn
√
D0t klein gegenu¨ber der Porengro¨ße ist. Ein weite-
res Merkmal obiger Gleichung besteht darin, dass der fu¨hrende Term nicht von
der Oberfla¨chenrelaxivita¨t ρ abha¨ngt.
In [208] wird darauf hingewiesen, dass das Oberfla¨chen-Volumen-Verha¨ltnis
auch aus einer Messung des Relaxationsverlaufs bestimmt werden kann (siehe
Abschnitt 4.2.8).
Fu¨r lange Diffusionszeiten, wenn die Spins die Verbindungen zwischen den
Poren ’abtasten’, wird die Diffusion durch folgende Gleichung beschrieben [224]:
D (t)
D0
=
1
α
+
β1
t
− β2
t3/2
, (4.19)
was sich im Grenzfall t→∞ vereinfacht zu
lim
t→∞
D (t)
D0
=
1
α
. (4.20)
Der Parameter α gibt hierbei die Tortuosity des Porenraums an, analog zu λ in
Gleichung 4.2 (α = λ2). Bei Invivo-Anwendungen gilt es aber zu beru¨cksichtigen,
dass in biologischem Gewebe α nicht nur durch die Vernetzung der ’Poren’ be-
stimmt wird, sondern z.B. auch durch die Permeabilita¨t der Zellmembranen, was
die Interpretation des Parameters erschwert.
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Mittels Pade-Approximation zwischen den beiden Grenzfa¨llen der Gleichun-
gen 4.18 und 4.20 erha¨lt man [224]:
D (t)
D0
= 1−
(
1− 1
α
)
c
√
t+ (1− 1/α) t/θ
(1− 1/α) + c√t+ (1 − 1/α) t/θ , (4.21)
wobei c = (4/9
√
pi) (S/V )
√
D0 und θ ein Fit-Parameter mit der Dimension Zeit
ist.
Eine Erweiterung von Gleichung 4.18 fu¨r Gradienten mit nicht vernachla¨ssig-
bar kurzer La¨nge wurde in [224, 225] angegeben. Diese besteht darin, t auf der
rechten Seite von 4.18 durch eine ’effektive’ Zeit ∆c zu ersetzen, wobei
[∆c (∆, δ, T )]
1
2 =[
1
2
φ (∆)− 1
2
φ (T/3) + 1
4
φ (∆− T/3) + 1
4
φ (∆ + T/3)
]
− 0.147 (2δ/pi)3/2
∆− δ/8 − T/6 (4.22)
und
φ (τ ) =
1
4
(
δ
pi
) 3
2 ∫ pi
0
∫ pi
0
∣∣∣∣x1 − x2 + piτδ
∣∣∣∣ 32 sin (x1) sin (x2) dx1 dx2 . (4.23)
Diese Modifikation gilt fu¨r STEAM-Messungen mit zwei Paaren von bipolaren
Gradienten-Pulsen. Die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten 90
◦
-Puls wird
mit T bezeichnet, die zwischen dem dem ersten und dem dritten mit ∆. Die Dau-
er eines Gradienten-Puls wird wie u¨blich mit δ bezeichnet.
Messungen mit konstanten Gradienten
Hier sei der Fall des klassischen Hahn-Spin-Echo-Experiments [66] betrachtet, der
gewissermaßen die logische Fortsetzung der soeben beschriebenen Messungen mit
Gradientenpulsen nicht-vernachla¨ssigbarer La¨nge darstellt.
Die Verallgemeinerung von Gleichung 3.30, die die Signalabnahme aufgrund
freier Diffusion beschreibt, fu¨r die Diffusion in poro¨sen Medien wurde in [201]
beschrieben. Wenn die Einstrahlung des 180
◦
-Pulses zum Zeitpunkt τ (≡ Diffu-
sionszeit) erfolgt, betra¨gt die Signalintensita¨t zum Echozeitpunkt TE = 2τ :
M (2τ ) = exp
[
−2Deffg2τ 3/3 +O
(
D5/20 g
4τ 13/2S/V
)]
, (4.24)
wobei
Deff (2τ ) = D0
[
1− α
√
D0τ (S/V ) + · · ·
]
, (4.25)
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α = 32
(
2
√
2− 1
)
/105
√
pi (4.26)
und g = γ∇Bz. Gleichung 4.24 ist gu¨ltig fu¨r kurze Zeiten τ , d.h. (D0τ )
1
2 muss
z.B. kleiner sein als der mittlere Porendurchmesser.
Theoretische Ergebnisse fu¨r die CPMG-Messungen mit konstantem Diffusi-
onsgradienten finden sich in [233]. Dort wurde anhand von zwei System-Parametern
zwischen drei verschiedenen Diffusions-Regimen unterschieden (Freie Diffusion,
‘Lokalisation’ und Bewegungsmittelung).
4.2.4 q-Space-Imaging
Bei der Einfu¨hrung des q-Space-Imagings in Abschnitt 3.2.2 wurde ein mittlerer
Propagator PS fu¨r den Fall unendlicher Echozeiten angegeben (Gleichung 3.46).
Wie sich zeigte, stimmt dieser mit der Autokorrelationsfunktion der Teilchendich-
te u¨berein.
Bei endlichen, d.h. nicht infinitesimal kurzen Diffusionzeiten kann ein so all-
gemeines Ergebnis nicht erwartet werden. Allerdings wurden von Mitra et.al. eine
Verallgemeinerung von Gleichung 3.46 fu¨r poro¨se Medien gefunden, die es erlaub-
te, die Ergebnisse einer Monte-Carlo-Simulation mit beachtlicher Genauigkeit zu
reproduzieren [221]. Die vorgeschlagene pha¨nomenologische Ansatz-Funktion
PS (~r − ~r1, t) = C (t)
[4piD1 (t) t]
d/2
exp
[
− (~r − ~r1)
4D1 (t) t
]
S (~r − ~r1) , t ≥ 0 , (4.27)
gilt fu¨r nicht zu kurze Diffusionszeiten. Diese mu¨ssen der Bedingung
(D0t)
1/2  a (4.28)
genu¨gen, wobei a die typische Porengro¨ße angibt. Bei einem D0 von 10e − 9m2s
und a = 1µm, beispielsweise, ergibt sich die Forderung t  1ms. Mit S (~r − ~r1)
ist die Autokorrelationsfunktion zur Dichtefunktion χ (~r) bezeichnet (χ = 1 fu¨r
~r innerhalb der flu¨ssigen und χ = 0 fu¨r ~r innerhalb der festen Phase):
S (~r − ~r1) = 1
VP
∫
d
−→
R′χ
(
~r + ~R′
)
χ
(
~r1 +
−→
R′
)
. (4.29)
In Gleichung 4.27 bezeichnen C(t) und D1(t) Normierungskonstanten, die gleich-
zeitig den beiden folgenden Normierungsbedingungen genu¨gen mu¨ssen:∫
d~rGA (~r, t) = 1 (4.30)
und ∫
d~rGA (~r, t) r
2 =
〈
|~r (t)− ~r (0)|2
〉
= 2dtD (t) . (4.31)
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Der zeitabha¨ngige Vorfaktor, durch den sich Gleichung 4.27 von Gleichung
3.46 unterscheidet, konvergiert fu¨r t→∞ (erwartungsgema¨ß) gegen 1.
Gegenu¨ber [221] wird in [210] zusa¨tzlich zur Diffusion auch Relaxation beru¨ck-
sichtigt.
Mit q-Space-Imaging kann auch die Konnektivita¨t von Poren untersucht wer-
den [17, 226]. Konnektivita¨t meint hierbei die Verbindung benachbarter Poren
durch feine Kapillare. Die Position der Poren (bzw. deren Mittelpunkt) seien
beschrieben durch ~r0i und ihre Dichte durch ρ0i (~x), mit i = 1 . . . N als Poren-
nummer und ~x als dem Abstand vom Porenmittelpunkt.
Zur Dichte in jedem Raumpunkt tragen im Prinzip die Dichtefunktionen al-
ler Poren bei, jedoch reicht es in vielen Fa¨llen, nur die Poren in unmittelbarer
Nachbarschaft eines gegebenen Raumpunktes zu beru¨cksichtigen.
Fu¨r einen Raumpunkt ~r lassen sich die einzelnen Beitra¨ge in folgendem Vektor
zusammenfassen:
~ρ (~r) =
1
N
[ρ01 (~r − ~r01) , . . . , ρ0i (~r − ~r0i) , . . . , ρ0N (~r − ~r0N )]T (4.32)
Die Konnektivita¨t sei beschrieben durch eine Matrix C mit den Elementen Cij ∈
{0, 1} und der Normierungsbedingung ∀i∑Nj=1 Cij = 1. Mit diesen Definitionen
folgt fu¨r die Echoamplitude im Grenzfall unendlich langer Echozeiten: [17]:
E∞ (~q) =
1
N
∫ ∫
~ρT (~r)C~ρ
(−→
r′
)
exp
[
i2pi~q ·
(−→
r′ − ~r
)]
d~rd
−→
r′ (4.33)
Eine Verallgemeinerung von PGSE-Messungen besteht darin, anstelle von ei-
nem Gradientenpuls-Paar vor der Signal-Akquisition mehrere Gradientenpuls-
Paare mit variierender Gradientenrichtung zu schalten [87]. Damit kann die int-
rinsische Mehrdeutigkeit des q-Space-Imagings teilweise aufgehoben werden. Un-
ter anderem wird es mo¨glich, zwischen einer elliptischen und nicht-elliptischen
Porenform zu unterscheiden, oder festzustellen, ob eine beobachtete Diffusions-
Anisotropie auf die mikroskopische Struktur zuru¨ckzufu¨hren ist, oder auf eine
molekulare Materialeigenschaft.
Welche Auswirkung eine nicht-vernachla¨ssigbar kurze Dauer der Diffusions-
Gradienten auf die Interpretation von PGSE-Messungen hat, ist in [227] und
[228] untersucht worden. Mitra el. al. [228] gehen bei ihrer Analyse vom q-Space-
Imaging aus: Fu¨r eine Probe aus poro¨sem Material wu¨rde ein Poren-Volumen
suggeriert, das kleiner ist als das tatsa¨chliche Volumen.
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Zur Vermeidung derartiger Messfehler wurde in [228] eine Verallgemeinerung
des q-Space-Imagings eingefu¨hrt, das COM -q-Space-Imaging (COM = Center-
Of-Mass). COM bezieht sich dabei auf die Schwerpunkte der Trajektorien, die
die Spins wa¨hrend des Anliegens der Gradienten beschreiben.
Bei diesem erweiterten q-Space-Imaging wird von folgender Gleichung fu¨r die
Magnetisierung M ausgegangen:
M [~q, δ, t] = C(t)
∫
d~rd
−→
r′ exp
(
i~q ·
(
~r −−→r′
))
×G0
(
~r −−→r′ ,D (t) t
)
V pcm (~r, δ)pcm
(−→
r′ , δ
)
, (4.34)
wobei
G0 (~r,Dt) = exp
(
−r2/ (4Dt)
)
/ (4piDt)3/2 . (4.35)
Hierbei bezeichnet pcm (~r, δ) die COM-Verteilungs-Funktion, die die Wahr-
scheinlichkeit angibt, den COM eines Random-Walks der Dauer δ an der Position
~r zu finden.C (t) undD (t) sind Normierungskonstanten, deren Festlegung wie bei
Gleichung 4.27 erfolgt. Die erste Bedingung ist M
[
~0, δ, 1
]
= 1. Die zweite Bedin-
gung besteht darin, dass das gemessene mittlere Abstandsquadrat gleichgesetzt
wird mit dem, das aus Gleichung 4.34 folgt. Mit V wird das Gesamt-Volumen
der Probe bezeichnet (feste und flu¨ssige Phase).
4.2.5 Eigenmoden-Ansatz
Diffusion in poro¨sen Medien la¨sst sich sehr allgemein durch Eigenzusta¨nde (der
Magnetisierung) beschreiben, aus denen sich dann experimentell zuga¨ngliche Gro¨-
ßen ableiten lassen.
Die Diffusions-Eigenzusta¨nde eines poro¨sen Mediums sind die Lo¨sungen des
Eigenwert-Problems
µψµ +Dp∇2ψµ = 0 (4.36)
(innerhalb des Porenraums, Dp: Diffusionskoeffizient des ’freien’ Fu¨llmediums)
und
∂ψµ
∂n
+
ρ
Dp
ψµ = 0 (4.37)
(an der Poren-Matrix-Grenzfla¨che; der erste Term auf der linken Seite von Glei-
chung 4.37 bezeichnet die ra¨umliche Ableitung von ψµ la¨ngs der Oberfla¨chen-
normalen). Hierbei gibt µ den Eigenwert und ψµ (~r) die Eigenfunktion an und ρ
die Oberfla¨chenrelaxivita¨t, die ein Maß fu¨r die Fa¨higkeit der Porenoberfla¨che zur
Erho¨hung der Relaxationsrate ist und die Dimension einer Geschwindigkeit be-
sitzt (Materialkonstante; fu¨r Gestein typischerweise Nanometer bis Mikrometer
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pro Sekunde).
Es kann gezeigt werden, dass die Eigenwerte alle reell-wertig und gro¨ßer null
sind, wenn ρ > 0 [229], und dass Eigenfunktionen, die zu verschiedenen Eigen-
werten geho¨ren, zueinander orthogonal sind und auf 1 normiert werden ko¨nnen,
d.h. ∫
Vp
dV ψ∗µψν = δµν . (4.38)
In diesen Eigenzusta¨nden kann eine Entwicklung des (Diffusions-)Propagators
durchgefu¨hrt werden. Diese lautet fu¨r einen vollsta¨ndigen Satz von Zusta¨nden
{ψµ}:
PS
(
~r,
−→
r′
)
=
∑
µ
e−µtψµ (~r)ψ∗µ
(−→
r′
)
. (4.39)
Mit Gleichung 3.41 la¨sst sich aus dem Propagator die PGSE-Echoamplitude
(a¨quivalent zur Magnetisierung) ableiten. Mit dem obigen Propagator (Gleichung
4.39) ergibt sich fu¨r die Magnetisierung
M (~q, t)
∑
λ
e−λt
∣∣∣ψ˜λ (~q)∣∣∣2 , (4.40)
wobei ψ˜λ (~q) die Fourier-Transformierte von ψλ (~r) ist, beschra¨nkt auf den Poren-
raum VP ,
ψ˜λ (~q) =
1
VP
∫
VP
dV ψλ (~r) e
−i~q·r . (4.41)
Die Anwendung dieses Ansatzes fu¨r die Modellierung der Diffusion in poro¨sen
Medien mit periodischer Strukturen wurde in [230] (ohne Wand-Relaxation) und
in [231] (mit Wand-Relaxation) beschrieben. In [229] folgte eine Verallgemeine-
rung auf Strukturen mit beliebiger Geometrie.
Ein wichtiges Ergebnis aus [229] besteht darin, dass es aus theoretischer Sicht
mo¨glich ist, dass der Diffusionskoeffizient D (t) fu¨r mittlere Diffusionszeiten einen
Anstieg aufweist. Experimentell wurde bislang jedoch nur ein monotoner Abfall
des Diffusionskoeffizienten beobachtet.
Mit dem Eigenmoden-Ansatz wurden exakte Lo¨sungen fu¨r den Propagator
einfacher Geometrien und die zugeho¨rigen Ausdru¨cke fu¨r die PGSE-Amplitude
hergeleitet. Es folgen Formeln fu¨r die PGSE-Amplitude bei planaren, spha¨rischen
und zylindrischen Geometrien [232]. Die Oberfla¨chen-Relaxivita¨t sei durchga¨ngig
mit ρ bezeichnet.
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Planare Pore
Der Diffusionsgradient werde angelegt entlang der z-Richtung, die senkrecht
zu zwei parallelen Begrenzungsebenen orientiert sei. Die Ebenen sollen einen Ab-
stand von 2a zueinander haben und sich an den Stellen z = ±a befinden. Der
Abstand 2a wurde gewa¨hlt, um die die Ergebnisse besser mit denen fu¨r eine Ku-
gel (s.u.) vergleichen zu ko¨nnen.
Fu¨r die Echo-Amplitude gilt:
E (q,∆)) =
∞∑
n=0
exp
[
−ξ
2
nD∆
a2
]
2 (1 + sin (2ξn) /2ξn)
−1
× [(2piqa) sin (2piqa) cos ξn − ξn cos (2piqa) sin ξn]
2[
(2piqa)2 − ξ2n
]2
+
∞∑
m=0
exp
[
−ζ
2
mD∆
a2
]
2 (1− sin (2ζm) /2ζm)−1
× [(2piqa) cos (2piqa) sin ζm − ζm sin (2piqa) cos ζm]
2[
(2piqa)2 − ζ2m
]2 . (4.42)
Hierbei bezeichnen ξn und ζm die Lo¨sungs-Eigenwerte, die gegeben sind durch
ξn tan (ξn) = ρa/D (4.43)
und
ζm cot (ζm) = −ρa/D . (4.44)
Zylindrische Pore
Es wird die Diffusion in einem Zylinder mit Radius a betrachtet. Die longitudi-
nale Symmetrieachse falle mit der z-Achse zusammen und der Diffusionsgradient
werde in einer dazu orthogonalen Richtung angelegt.
Als Signalintensita¨t ergibt sich in diesem Fall:
E (q,∆) =
∑
k
4 exp
[
−β20kD∆/a2
] β20k[
(ρa/D)2 + β20k
]
×{(2piqa)J
′
0 (2piqa) + (ρa/D) J0 (2piqa)}2[
(2piqa)2 − β20k
]2
+
∑
nk
8 exp
[
−β2nkD∆/a2
]
× β
2
nk[
(ρa/D)2 + β2nk − n2
]
113
×{(2piqa)J
′
n (2piqa) + (ρa/D) Jn (2piqa)}2[
(2piqa)2 − β2nk
]2 . (4.45)
Die Jn bezeichnen die (zylindrischen) Besselfunktionen und die βnk die Eigenwer-
te, fu¨r die gilt:
βnkJ
′
n (βnk) /Jn (βnk) = −ρa/D (4.46)
Kugelfo¨rmige Pore
Die Relaxations-aktive Oberfla¨che befinde sich in einem Abstand a vom Ur-
sprung.
Die Entwicklung der Echo-Amplitude nach den Diffusions-Eigenmoden lautet
dann:
E (q,∆) =
∑
nk
6 exp
[
−α2nkD∆/a2
]
× (2n + 1)α
2
nk[(
ρa/D − 1
2
)2
+ α2nk −
(
n+ 1
2
)2]
×{(2piqa) j
′
n (2piqa)}2[
(2piqa)2 − α2nk
]2 (4.47)
mit den durch
αnk
j ′n (αnk)
jn (αnk)
= −ρa
D
(4.48)
gegebenen Eigenwerten, wobei mit jn die spha¨rischen Besselfunktionen bezeichnet
sind.
4.2.6 Diffusion in fraktalen Geometrien
Eines der relevantesten Ergebnisse, das bei der Untersuchung von Diffusions-
Prozessen in fraktalen Geometrien [234] erhalten wurde, ist eine Verallgemei-
nerung der Formel fu¨r den mittleren quadratischen Abstand r2 (Gleichung 3.8)
[17]:
r2 = 6Dt2/(2+θ), (4.49)
wobei θ die “effektive Dimensionalita¨t” des “Random-walks” der diffundierenden
Teilchen angibt [17]. Im Fall der Brown’schen Molekularbewegung gilt θ = 0,
wodurch die Einstein-Formel (Gleichung 3.8) als Spezialfall in dieser Gleichung
enthalten ist.
Der Fall θ > 0, der in Gleichung 4.49 einem Exponenten kleiner als 1 ent-
spricht, wird als “Sub-Diffusion” bezeichnet, der Fall θ < 0 als “Super-Diffusion”
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[235].
Fu¨r q-Space-Imaging ergibt sich die folgende Erweiterung [17]:
E∆ (q) = exp
(
− (2pi)2 q2D∆2/(2+θ)
)
(4.50)
Bei der Literaturrecherche zu der vorliegenden Arbeit hat sich kein Anhalts-
punkt dafu¨r ergeben, dass die Theorie der fraktalen Diffusion einmal auf neurona-
les Gewebe angewendet worden wa¨re. Ein eventueller fraktaler Charakter wu¨rde
sich aber wohl erst bei gro¨ßeren Diffusionsla¨ngen zeigen (bei einem Vielfachen
von 20µm, der typischen La¨ngenausdehnung eines Neurons) und dementspre-
chend langen Diffusionszeiten.
Eine Abweichung von der
√
t-Abha¨ngigkeit der Einsteinformel tritt auch bei
der Diffusion durch sehr enge Kana¨le auf (mit einem Durchmesser von einigen A˚).
Fu¨r diese als Single-File(“Ga¨nsemarsch”)-Diffusion beschriebene Situation [236]
ergibt sich fu¨r das mittlere Abstandsquadrat
〈∆x2〉 = 2F√t , (4.51)
wobei F das Analogon zum Diffusionskoeffizienten ist (mit anderer Dimension).
4.2.7 IVIM-Modell
Von LeBihan et. al. wurde zur Beschreibung der Diffusion in der grauen Hirnsub-
stanz (GM) (oder allgemeiner fu¨r relativ stark perfundiertes Gewebe) das IVIM -
Modell (IVIM: Intra-Voxel Incoherent Motion) eingefu¨hrt [237]. Dieses stellt einen
Spezialfall der in Abschnitt 4.1.5 behandelten Multi-Kompartiment-Modells dar:
S/S0 = (1− f) e−bD + fe−bD∗ . (4.52)
Hierbei gibt f den Volumenanteil des intravaskula¨ren Wassers, D den Diffusi-
onskoeffizienten des extravaskula¨ren Wassers und D∗ den sogenannten ”Pseudo-
Diffusionskoeffizienten” des intravaskula¨ren Wasser an. Diese Bezeichnung ru¨hrt
daher, dass die Bewegung der intravaskula¨ren Wassermoleku¨le aufgrund des Blut-
flusses u¨berwiegend koha¨rent erfolgt und nur zu einem geringen Teil thermisch
bedingt ist.
4.2.8 Theorien fu¨r die Signal-Relaxation
Gegenstand dieses Abschnitts sind die Auswirkung der Diffusion auf einen Free-
Induction-Decay (FID), d.h. auf die transversale Signalrelaxation nach einem
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HF-Anregungspuls. Unterschiede in der Suszeptibilita¨t zwischen Porenmaterial
und Fu¨llmedium verursachen im B0-Feld Gradienten innerhalb der Probe. Diese
Gradienten und Relaxationszentren, wie z.B. paramagnetische Substanzen, in-
nerhalb der Probe fu¨hren zu einem Relaxationsverlauf, der im allgemeinen durch
eine multi-exponentielle Funktion ada¨quat beschrieben wird.
Fu¨r die Signal-Relaxation bei einfachen Geometrien mit relaxierender Ober-
fla¨che lassen sich analytische Formeln angeben [238]. Die dort zu findenden klas-
sischen Ergebnisse von Brownstein und Tarr sollen im folgenden kurz zusammen-
gefasst werden.
Die Signal-Relaxation wird beschrieben durch folgende Reihe:
M (t) = M (0)
∞∑
n=0
Ine
−t/Tn . (4.53)
Die Koeffizienten In und Tn wurden fu¨r drei einfache Geometrien bestimmt3.
Fu¨r die Rechnungen wurde eine homogene und isotrope Diffusion angenommen
(innerhalb der flu¨ssigen Phase). Eine weitere Voraussetzung ist, dass alle akti-
ven Oberfla¨chen eine gemeinsame, ra¨umlich und zeitlich konstante Relaxivita¨t ρ
aufweisen.
• Planare Geometrie
Die Diffusion wird betrachtet fu¨r die Region, die durch parallele Ebenen
bei z = 0 und z = a begrenzt wird. Nur die Ebene bei z = a wird als aktiv
angenommen.
Die Formeln fu¨r die Koeffzienten In und Tn lauten in diesem Fall:
Tn =
a2
Dξ2n
, (4.54)
In =
4sin2ξn
ξn [2ξn + sin (2ξn)]
, (4.55)
wobei die ξn die positiven Lo¨sungen der Gleichung
ξn tan ξn = ρa/D (4.56)
darstellen.
3Der Index n bezieht sich auf die Moden-Nummer; Tn bedeutet fu¨r den Fall von Spin-Gitter-
Relaxation eigentlich (T1)n und fu¨r den Fall von Spin-Spin-Relaxation (T2)n.
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• Zylinder-Geometrie
Die Diffusions-Region ist in diesem Fall das Innere eines Zylinders mit dem
Radius r = a und aktiver Oberfla¨che. Die Koeffizienten sind dann gegeben
durch:
Tn =
a2
Dη2n
, (4.57)
In =
4J21 (ηn)
η2n [J
2
0 (ηn) + J
2
1 (ηn)]
. (4.58)
Die ηn sind hierbei die positiven Lo¨sungen von:
ηnJ1 (ηn) /J0 (ηn) = ρa/D (4.59)
• Kugel-Geometrie
Die Diffusions-Region sei das Innere einer Kugel mit dem Radius a und
aktiver Oberfla¨che. Die Formeln fu¨r Tn und In sind dann:
Tn =
a2
Dζ2n
, (4.60)
In =
12 (sin ζn − ζn cos ζn)2
ζ3n [2ζn − sin (2ζn)]
, (4.61)
mit ζn als den positiven Lo¨sungen von
1− ζn cot ζn = ρa/D . (4.62)
Ein weiteres Ergebnis aus [238] ist, dass die anfa¨ngliche (initiale) Relaxati-
onskonstante gegeben ist durch:
Ti =
V
ρS
; , (4.63)
wobei V/S das Volumen-Oberfla¨chen-Verha¨ltnis der zugrundeliegenden Proben-
Mikrogeometrie bezeichnet.
In [239] ist beschrieben worden, wie sich durch CPMG-Messungen (mit einem
NMR-Spektrometer) die Verteilung von Hintergrundgradienten in einer Probe
bestimmen lassen. Dazu wurde folgende, fu¨r gro¨ßere Poren (Poren-Durchmesser
gro¨sser als Dephasierungsla¨nge, lg ≡ {D0/ (γG)} mit D0 Diffusionskoeffizient der
Fu¨llflu¨ssigkeit, gyromagnetischem Verha¨ltnis γ und Gradientensta¨rkeG) geltende
Formel hergeleitet:
M (t, TE)
M (t, TE = 160ρs)
≈
∫ Gmax
0
dGefff (Geff) exp
{
− 1
12
D0γ
2G2effT
2
Et
}
. (4.64)
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Hierbei ist t die Zeit des k-ten Echo, d.h. t = kTE. Die Messungen wurden
an sechs verschiedenen Gesteinsarten durchgefu¨hrt (tE = 300ρs). Mittels einer
Fitting-Prozedur la¨sst sich die Verteilungsfunktion f (geff) aus den gemessenen
Daten M (t, tE) bestimmen.
Gleichungen fu¨r die Relaxation von Wasserprotonen in einer stochastischen
Anordnung von paramagnetischen (d.h. Relaxations-aktiven) Zylindern finden
sich in [240]. Die Anwendung, fu¨r die diese Gleichungen entwickelt wurden, ist die
Modellierung der Signal-Relaxation von neuronalem Gewebe zur Untersuchung
des BOLD-Effekts. Die Zylinder repra¨sentieren in diesem Fall die Blut-Gefa¨ße
(Kapillare).
4.3 Experimentelle Ergebnisse
Im folgenden werden Ergebnisse eigener Diffusionsmessungen vorgestellt und eine
Zusammenfassung von publizierten Mess-Resultaten gegeben.
Zuna¨chst aber kurz zu den Mo¨glichkeiten von T2-Relaxationsmessungen fu¨r
die Untersuchung neuronaler Konnektivita¨t: Mit diesen Messungen la¨sst sich zwi-
schen verschiedenen Wasser-Kompartimenten im Gehirn unterscheiden [241]. Es
ko¨nnen anhand der Relaxationszeit relativ leicht die folgenden drei Komparti-
mente identifiziert werden: CSF, Wasser in der Myelin-Scheide sowie Wasser im
Cytoplasma und extrazellula¨ren Raum.
Eine Darstellung des Myelin-Wasseranteils, z.B., erlaubt es, die Faserstruk-
turen im Gehirn abzubilden. Eine Untersuchung der lokalen Orientierung der
Faserbahnen ist jedoch mit T2-Relaxationsmessungen nicht mo¨glich und bleibt
Diffusions-(Tensor-)Messungen vorbehalten.
4.3.1 MR-Mikroskopie
Diese wird gewo¨hnlich mit MR-Spektrometern durchgefu¨hrt, mit denen gegenu¨ber
MR-Scannern deutlich ho¨here B0-Feldsta¨rken und Gradientensta¨rken erreicht
werden ko¨nnen. Das Auflo¨sungslimit betra¨gt bei realistischem Aufwand fu¨r MR-
Mikroskopie etwa 10µm × 10µm × 10µm. Hierbei ist jedoch mit Messzeiten von
einigen Stunden zu rechnen. In [17], wo Fragen bezu¨glich der Auflo¨sung von
MR-Bildgebung ausfu¨hrlich behandelt werden, wird als theoretisches Limit eine
Auflo¨sung von 1µm × 1µm × 1µm genannt, die sich nur bei sehr großer experi-
menteller Sorgfalt erreichen la¨sst.
Ergebnisse von MR-Mikroskopie-Messungen an einzelnen, lebenden Zellen
sind u.a. in Referenzen [244]-[247] beschrieben. Der Nutzen der Daten aus der-
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artigen Messungen fu¨r Diffusions-MR-Gehirnbildgebung besteht darin, dass sie
zur Interpretation der gemessenen Diffusionskoeffizienten herangezogen werden
ko¨nnen. Theoretisch ließe sich aus Messungen der Wasser-Diffusion in einzelnen
Zellen das Diffusionverhalten fu¨r Zellverba¨nde ableiten.
Mit NMR-Mikroskopie ist es gegenwa¨rtig mo¨glich, zwischen dem Cytoplasma
und dem Nukleus zu unterscheiden [244, 245, 246]. In [244] wurde fu¨r Neuro-
nen der Spezies “Aplysia californica” herausgefunden, dass das Cyotoplasma ein
gegenu¨ber Wasser (genauer: ASW, artifical sea water) einen 10-fach reduzierten
Diffusionskoeffizient aufweist, und dass dieser Diffusionskoeffizient bei verschie-
denen Neuronen derselben Spezies sehr a¨hnlich ist (Standardabweichung kleiner
als 10% des Mittelwertes). Die fu¨r den Nukleus gefundenen Diffusionskoeffizien-
ten differieren jedoch um bis zu einem Faktor 2. Nach [244] sollte es mo¨glich sein,
fu¨r die (kleineren) Neuronen von Sa¨ugetieren in lebendem Gewebe mit Diffusi-
onsmessungen den (u¨ber mehrere Zellen gemittelten) Quotient aus Cytoplasma-
und Nukleus-Volumen zu bestimmen.
Referenz [246] beschreibt die Ergebnisse von T2-Bildgebung an einzelnen Neu-
ronen, fu¨r die sowohl eine gewo¨hnliche Spin-Echo als auch eine CPMG-Sequenz
verwendet wurde. Letztere reduziert den Effekt von probeninha¨renten Suszeptibi-
lita¨tsgradienten (Signalabnahme und Bildverzerrung). Die ermittelten T2-Werte
stimmten in beiden Fa¨llen gut u¨berein, so dass die Wirkung der Suszeptibilita¨ts-
Gradienten auf T2-Messungen mit NMR-Mikroskopie als gering einzustufen ist.
Eine Untersuchung, die in einem Vergleich der Ergebnisse einer PGSE- und ei-
ner BGP(Bipolar-Gradient-Puls)-Sequenz bestand, ergab, dass auch die Bestim-
mung des Diffusionskoeffzienten nur in einem geringen Maße von Suszeptibilita¨ts-
Gradienten beeinflusst wird [248]. Eine a¨hnliche Vergleichmessung am mensch-
lichen Gehirn (mit einem dem Magnetom-Vision vergleichbaren Scanner) fu¨hrte
zum selben Resultat [109].
4.3.2 Einfu¨hrung: Diffusion in makroskopischen, biologi-
schen Systemen
Da MR-Mikroskopie sehr zeitaufwendig ist, wurde die Diffusion in Zellen und
Nervenfasern u¨berwiegend mit Messungen an makroskopischen Gewebe-Proben
oder lebenden Organismen untersucht. Einige der hierbei gewonnenen Ergebnisse
werden nachstehend beschrieben.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass bei Messungen an biologischem
Gewebe auch andere NMR-Parameter als der Diffusionskoeffizient eine Anisotro-
pie aufweisen ko¨nnen [242]. So wurde fu¨r Knorpel- und Sehnen eine Abha¨ngigkeit
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der T2-Relaxation von der Orientierung im B0-Feld gefunden. Die T2-Zeiten wei-
sen fu¨r einen Winkel von 55
◦
zwischen der Faserrichtung und der Richtung des
B0-Feldes ein Maximum auf. In [242] wird dies damit erkla¨rt, dass zum einen
die Wassermoleku¨le durch die Fasern ausgerichtet werden und zum anderen die
Dipol-Dipol-Wechselwirkungen zweier Spins am geringsten sind, wenn die Ver-
bindungsgerade zwischen ihnen mit dem B0-Feld den “magischen” Winkel von
55% einschließt.
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse dieser Studie gibt Abb.
4.2. Die fu¨r die PGSE-Messungen, bei denen ein konstanter Gradient entlang
der B0-Richtung verwendet wurde, angegebenen Parameter entstammen einem
bi-exponentiellen Fit mit folgender Funktion:
S (b) /S (0) = (1− c) e−bd1 + ce−bd2 . (4.65)
Die Diffusion innerhalb von Fasern wurde in [249] und [250] untersucht. Die
Arbeit [249] bezog sich auf die Diffusion in Muskelzellen, wobei insbesondere die
Diffusion von Phosphor-Kreatin und ATP untersucht wurde. In [250] wurde die
Diffusion in Nervenfasern untersucht, was aufgrund des großen Durchmessers der
verwendeten Fasern bequem mo¨glich war.
In [207] wurde bei Invivo- und Post-mortem-Diffusionsmessungen an Rat-
tenhirnen eine bi-exponentielle Abha¨ngigkeit des Diffusionskoeffizienten vom b-
Faktor gefunden. Die Studie zeigte, dass eine Korrelation zwischen A¨nderungen
des Anteils des intra- bzw. extrazellula¨ren Wassers und A¨nderungen des Anteils
der beiden Exponentialfunktionen am Gesamtsignal besteht. Allerdings wurde
auch gezeigt, dass die beiden Volumenanteile und die beiden Gewichtungskoeffi-
zienten nicht direkt miteinander identifiziert werden ko¨nnen. Wie die Volumen-
anteile aus einem biexponentiellen D(b)-Verlauf bestimmt werden ko¨nnten, ist
jedoch anscheinend bis jetzt eine offene Frage.
Eine in [251] vorgeschlagene und bislang noch nicht u¨berpru¨fte Hypothese
besagt, dass die langsame und die schnelle Komponente sowohl intra- als auch
extrazellula¨r pra¨sent sind, jedoch mit einem unterschiedlichen Anteil.
Unterstu¨tzung erha¨lt diese Hypothese durch die in [252] vorgestellten Ergeb-
nisse aus Diffusions-Messungen an Ratterhirnen. Diese Ergebnisse besagen, dass
der ADC im intra- und extrazellula¨ren Raum a¨hnliche Werte aufweist, wobei fu¨r
die gewa¨hlten b-Faktoren eine monoexponentielle b-Abha¨ngigkeit der Diffusivita¨t
gefunden wurde. Sie stehen damit im Widerspruch zu der weit verbreiteten An-
nahme einer verglichen mit der intrazellula¨ren Diffusion (signifikant) schnelleren
Diffusion im extrazellula¨ren Raum.
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Fu¨r die Messung wurden sog. “kompartiment-selektive” Marker verwendet4.
Zur Untersuchung der extrazellula¨ren Diffusion dienten exogene Markermoleku¨le
(PPA, Mannitol, PEG-200, PEG-1000, PEG-2000 und PEG-4600), fu¨r die intra-
zellula¨re Diffusion der endogene Marker NAA (1H-Diffusionsspektroskopie).
Durch Diffusions-Messungen mit hoher Gradientensta¨rke wurde besta¨tigt,
dass D (b) auch im menschlichen Gehirn ada¨quat durch eine biexponentielle Funk-
tion beschrieben wird [116, 253, 254, 251]. In [254] wurde zudem ein neuer Effekt
gefunden: Die relativen Anteile der beiden Expontential-Funktionen ha¨ngen in
der WM von der Richtung der angelegten Gradienten ab. Als mo¨gliche Ursa-
che hierfu¨r wird genannt, dass die Rate fu¨r den Wasser-Austausch zwischen zwei
Kompartimenten richtungsaba¨ngig sein ko¨nnte.
Die Studie [254] ergab auch, dass der Diffusionskoeffizient der schnellabfallen-
den Komponente, kurz ‘schneller’ Diffusionskoeffizient, der etwa dem bei niedri-
geren b-Faktoren gemessenen Diffusionskoeffizient entspricht, eine dreimal nied-
rigere Anisotropie aufweist als der ‘langsame’ Diffusionskoeffizient. Dieser Unter-
schied wird damit erkla¨rt, dass der langsame Diffusionskoeffizient u¨berwiegend
das Diffusionsverhalten des intraaxonalen Wassers beschreibt. Das bedeutet, dass
Diffusionsmessungen mit hohen Gradientensta¨rken bessere Ausgangsdaten fu¨r
Fiber-Tracking liefern ko¨nnten, da die bislang u¨blichen Messungen hauptsa¨chlich
nur fu¨r die Diffusion in der Umgebung der Nervenfasern empfindlich sind (fu¨r
eine Charakterisierung der langsamen Komponente siehe auch [255]).
Die Ausdehnung von biexponentiellen Messungen auf DT-Bildgebung war Ge-
genstand von [251]. Hierbei wurden aus Post-mortem-Messungen an Rattenge-
hirnen Parameter-Maps fu¨r die ‘langsamen’ und ‘schnellen’ Diffusions-Tensoren
gewonnen (Messzeit pro Gehirn, d.h. pro Gehirn-Schicht mit 64 × 64 Auflo¨sung
und 10 verschiedenen b-Faktoren zwischen 0 und 10000s/mm2 : 4 Stunden).
Eines der bislang komplexesten WM-Diffusions-Modelle und seine Anwen-
dung auf Ex-Vivo Proben (Sehnerven von Ku¨hen) wurde in [256] beschrieben.
Bei diesem Modell wird zwischen drei Kompartimenten unterschieden: Ellipsoid-
fo¨rmigen Axonen, kugelfo¨rmigen Glia-Zellen und dem extrazellula¨re Raum. Fu¨r
die Zellmembranen der beiden Zelltypen ist jeweils ein eigener Permeabilita¨ts-
Koeffizient vorgesehen. Es wird angenommen, dass sich die Diffusion im Intra-
und Extrazellular-Raum jeweils durch einen Diffusionskoeffizienten beschreiben
la¨sst.
4Der Begriff “kompartiment-selektiv” soll darauf hinweisen, dass die Marker nicht streng auf
ein Kompartiment beschra¨nkt sind (“kompartiment-spezifisch”), sondern sich auch zu einem
gewissen Maß in das jeweils andere Kompartiment ausbreiten.
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Mit dem Modell, das die Festlegung von insgesamt 9 Parametern erfordert,
wurde die Abha¨ngigkeit des Diffusionskoeffizienten vom b-Faktor numerisch be-
stimmt. Der Verlauf dieser Funktion ließe sich offenbar nur na¨herungsweise durch
eine Summe von Exponential-Funktionen beschreiben.
Es wurde gezeigt, dass die Komplexita¨t des Modells fu¨r die Beschreibung der
Messdaten ausreicht. Eine Verfeinerung des Modells erbrachte kaum Verbesse-
rungen, sondern fu¨hrte zu instabileren Fits [256].
Die gefitteten Parameter zeigten eine gute U¨bereinstimmung mit den ‘tatsa¨chli-
chen’ Werten, die u.a. mit Elektronen-Mikroskopie bestimmt wurden (Zellabmes-
sungen).
In [257] wurde der Ischiasnerv des Frosches untersucht. Hierbei wurden drei
Kompartimente mit unterschiedlichen T2-Zeiten nachgewiesen. Das erste Kom-
partiment (T2 = 17 ± 6ms, 29/100 Volumenanteil) besteht aus ‘unbeweglichem’,
an Proteinen und Phospholipiden angelagertem Wasser, das zweite (T2 = 70 ±
14ms, 50/100) aus axoplasmatischen, d.h. innerhalb der Axone befindlichem Was-
ser und das dritte (T2 = 320 ± 21ms, 21/100) aus extrazellula¨rem Wasser. Fu¨r
eine T2-Bestimmung der Diffusionskompartimente von myelierten und unmyelier-
ten Nervenfasern sei auch auf [258] verwiesen (keine Messung der Diffusionskoef-
fizienten).
Eine interessante Idee fu¨r die Auswertung multiexponentieller D (b)-Kurven
wurde in [259] beschrieben. Diese besteht in der Anwendung der Laplace-Trans-
formation, mit der sog. ‘Diffusogramme’ generiert werden. Es kann entweder ein
direkter Vergleich verschiedener Diffusogramme oder eine Identifizierung der ein-
zelnen Beitra¨ge einer multiexponentiellen Beschreibungen erfolgen.
Der Vollsta¨ndigkeit halber sei erwa¨hnt, dass Diffusionsmessungen nicht nur an
tierischen, sondern auch an pflanzlichen Zellen durchgefu¨hrt werden [260] (Diffu-
sion zwischen Zellkompartimenten beim Apfel). Neben dieser NMR-Studie seien
auch die PFG-Bildgebungs-Messungen an Stengeln von Tomaten- und Maispflan-
zen aus [261, 262] erwa¨hnt.
Die Anwendung der in Abschnitt 4.2.3 beschriebenen Porous-Media-Theorie
[222] auf ein biologisches System (Suspension von Erythrozyten) erfolgte in [192].
Die Theorie zeigte eine sehr gute U¨bereinstimmung mit dem Experiment und er-
laubte die Bestimmung des mittleren Zelldurchmessers. Zuvor hatte eine a¨hnliche
Messung an Kunststoff-Ku¨gelchen (mit einem Durchmesser von 16µm) ebenfalls
zu einer genauen Durchmesser-Bestimmung gefu¨hrt [70].
Referenz [263] beschreibt die Ergebnisse aus einer Anwendung der Porous-
122
Media-Theorie fu¨r die Untersuchung von Tumoren. Dabei wurden sowohl der
Limit kurzer (Bestimmung von S/V ) als auch der langer Diffusionszeiten be-
trachtet.
Die Erstellung von S/V-Maps ist bislang offenbar nur fu¨r pflanzliches Gewebe
beschrieben worden. Eine Messung an Mo¨hren war Gegenstand von [264] und
eine an Sellerie von [265].
Bei der Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung (Creutzfeldt-Jakob Disease: CJD) ist
der Diffusionskoeffizient in den betroffenen Gehirnregionen in der GM um et-
wa 50% reduziert [266]. Dieser Effekt wird mit einer zunehmenden Diffusions-
Hinderung durch die bei CJD histologisch beobachteten Bildung von Vakuuolen
(Hohlra¨umen) innerhalb der Neuronen erkla¨rt. Mit hinreichend leistungsfa¨higen
Gradienten wa¨re es wahrscheinlich mo¨glich, mit Diffusionsmessungen eine Cha-
rakterisierung dieser Vakuuolen vorzunehmen und dadurch CJD zu diagnostizie-
ren bzw. von anderen Erkrankungen abzugrenzen.
Die Untersuchung pathologischer Vera¨nderungen mit Diffusionsmessungen war
auch Gegenstand von [237].
Die Anwendung des q-Space-Imagings auf das Rattengehirn wurde in [267]
beschrieben (Invivo/post-mortem-Vergleich) Ergebnisse von ra¨umlich aufgelo¨sten
q-Space-Messungen an Ma¨use-Gehirnen wurden in [268] vorgestellt.
Fu¨r experimentelle Ergebnisse aus den Messungen mit einer TMS-Spule als
Gradientenspule sei auf das Kapitel 6 verwiesen.
4.3.3 DT-MRI
Diffusions-Messungen an unmyelierten Nervenfasern haben gezeigt, dass die Neu-
rofilamente der Neuronen kaum zur Diffusions-Anisotropie beitragen. Als Haupt-
ursache hat sich die Hinderung der Diffusion durch Membranen herausgestellt, die
die Myelierung der Nervenfasern bilden oder sich innerhalb des von der Myelin-
Scheide umschlossenen Bereichs befinden ([250] und [248]).
Ergebnisse von Diffusions-Tensor-Messungen am menschlichen Gehirn wur-
den u.a. in [54], [269], [270], [271] und [272] vorgestellt (fu¨r repra¨sentative diffusi-
onsgewichtete MR-Bilder, akquiriert mit der in der Abb. 4.3 gezeigten Sequenz,
siehe Abbildung 4.4; fu¨r Anisotropie-Maps siehe Abb. 4.5). Resultate von DT-
Messungen am menschlichen Myokard-Gewebe wurden in [274] vorgestellt. Um
die Diffusion bei langen Diffusionszeiten untersuchen zu ko¨nnen, wurde bei die-
ser Studie eine auf STEAM basierende Pulssequenz verwendet (siehe Abschnitt
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3.2.4).
In [269] sind Eigenwerte und Diffusionskoeffizienten von Diffusionstensoren
angegeben, die fu¨r verschiedene Gehirnregionen in der grauen und der weissen
Hirnsubstanz bestimmt worden sind. Ein wichtiges Ergebnis von [269] ist, dass
die Diffusion fu¨r einen Nervenstrang in transversaler Richtung 10-mal kleiner ist,
als in longitudinaler Richtung. In vorrangegangenen Arbeiten war eine maximale
Anisotropie von 3:1 gefunden worden. Fu¨r die Variabilita¨t der Anisotropie zwi-
schen verschiedenen Arbeiten konnte von den Autoren keine mikroskopische Er-
kla¨rung gefunden werden. Vielmehr wurde fu¨r zwei verschiedene Regionen mit ei-
ner sehr unterschiedlichen Faserdichte (500.000 Fasern/mm2 im Corpus Callosum
und 60.000 Fasern/mm2 in der Vergleichsregion) eine sehr a¨hnliche Diffusions-
Anisotropie gemessen.
Eine kleine Zusammenstellung von DT-Messgro¨ßen (mittlerer Diffusionskoef-
fizient und Grad der Anisotropie) findet sich in Tabelle 3.
Da die (Wasser-)Diffusion im Gewebe durch eine Vielzahl von Einfluss-Fak-
toren bestimmt wird, gestaltet sich die Aufstellung von theoretischen Modellen
ohne freie Parameter als a¨ußerst schwierig. Dieses zeigt sich darin, dass bei allen
zitierten theoretischen Arbeiten fu¨r die Berechnungen zur Diffusion auf expe-
rimentell bestimmte Diffusionskoeffizienten zuru¨ckgegriffen wird. Damit werden
gewo¨hnlich aus dem Diffusionsverhalten fu¨r einen ‘Systemzustand’ Ru¨ckschlu¨sse
gezogen auf die Diffusion in einem anderen Systemzustand. Als Beispiel hierfu¨r
sei der Schlaganfall genannt [215], bei dem große A¨nderungen des ADC auftreten.
Bereits einige Minuten nach dem Schlaganfall fa¨llt der fu¨r lange Diffusions-
zeiten gemessene Diffusions-Koeffizient um bis zu 30%-50%. Eine plausible Er-
kla¨rung fu¨r die Abnahme des ADC, die in [215] ausfu¨hrlich diskutiert wird, be-
steht darin, dass sich durch das Anschwellen der Zellen die Gewundenheit des
extrazellula¨ren Raums vergro¨ßert. In der genannten Arbeit werden außer der
Gewundenheit fu¨r die Erkla¨rung der gemessenen ADCs folgende Parameter be-
trachtet: Zell-Volumen-Anteil f (f = VI/ (VE + VI)), intrazellula¨rer Diffusionsko-
effizient DI , extrazellula¨rer Diffusionskoeffizient DE und Permeabilita¨t der Zell-
membran P , wobei gezeigt wurde, dass letztere na¨herungsweise als null betrachtet
werden kann.
Der Arbeit [252] zur Folge (in der nachgewiesen wurde, dass der ADC im
intra- und extrazellula¨ren Raum a¨hnliche Werte aufweist) besteht eine plausible
Erkla¨rung fu¨r die Abnahme des gemessenen Diffusionskoeffizienten im Fall von
Hirnverletzungen in einer Abnahme der intrazellula¨ren Diffusivita¨t.
Nach der anfa¨nglichen Abnahme bleibt der ADC relativ konstant, um dann
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nach etwa einem Tag allma¨hlich anzusteigen (auf Werte, die gro¨ßer sind als im
gesunden Gewebe). Dieses Verhalten kann mit der Ausflo¨sung von Zellmembra-
nen und einer Abnahme des zellula¨ren Volumenanteils erkla¨rt werden [215].
Eine weitere Auswirkung eines Schlaganfalls auf die Diffusion besteht in einer
A¨nderung der Abha¨ngigkeit des Diffusionskoeffizienten von der Diffusionszeit. Im
gesundem Gewebe wird bereits in einer Zeit von 4 bis 11ms ein konstanter Wert
erreicht, nicht aber in dem vom Schlaganfall betroffenen Gewebe. Dort kann dies
bis zu 2s dauern. Die Konstanz des Diffusionskoeffizienten (der Spur des Tensors)
und auch der Diffusionsanisotropie u¨ber einen Bereich von 8 bis 80ms wurde in ei-
ner Bildgebungsstudie [276] fu¨r das gesunde menschliche Gehirn gezeigt. In [193]
war eine Abnahme des Diffusionskoeffizienten bei Diffusionszeiten von unter 20ms
beobachtet worden.
In [248] wurde in einer NMR-Messung an einem Faserbu¨ndel bei einer Ver-
ku¨rzung der Diffusionszeit von 28ms auf 2ms eine Verdopplung des transversalen
Diffusionskoeffizienten beobachtet (und keine A¨nderung in longitudinaler Rich-
tung).
Der Effekt des Anschwellens von Nervenfasern auf den gemessenen ADC wur-
de in [218] anhand von Daten fu¨r Ru¨ckenmarksverletzungen bei Ratten unter-
sucht. Die beobachteten A¨nderungen im Diffusionskoeffizienten konnten dadurch
erkla¨rt werden, dass das Anschwellen der Axone zu einer A¨nderung ihrer Anord-
nung fu¨hrt (gro¨ßere Packungsdichte).
Bei Messungen an einem System, bei dem sich die fu¨r die Diffusion relevanten
Parameter nicht a¨ndern bzw. a¨ndern lassen, ko¨nnen die Messergebnisse nur qua-
litativ interpretiert werden, wie z.B. im Fall der in Tabelle 3 gegebenen Daten:
Da die Nervenfasern in der GM weniger gerichtet verlaufen als in der WM ist die
Diffusions-Anisotropie in ersterer meistens deutlich niedriger. Wie aus der Ta-
belle auch ersichtlich, weist die mittlere Diffusivita¨t in der GM einen niedrigeren
Wert auf als in der WM. Dieses ko¨nnte mit einer sta¨rkeren Diffusionshinderung
in der WM aufgrund der Axon-Myelierung erkla¨rt werden.
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Mean Diffusivity Anisotropy
(1-(Volume Ratio))
Cerebrospinal Fluid 3.19 ± 0.010 0.02 ± 0.01
Gray Matter (Frontal Cortex) 0.83 ± 0.05 0.08 ± 0.05
Caudate Nucleus 0.67 ± 0.02 0.08 ± 0.03
White Matter
Pyramidal Tract 0.71 ± 0.04 0.93 ± 0.04
Corpus Callosum (splenium) 0.69 ± 0.05 0.86 ± 0.05
Internal Capsule 0.64 ± 0.03 0.70 ± 0.08
Centrum Semiovale 0.65 ± 0.02 0.27 ± 0.03
Tabelle 3. Diffusionskoeffizienten von Wasser im menschlichen Gehirn (Einheit:
10−3mm2/s) [15]. Fu¨r die Anisotropie wird 1−VR (VR: Volume Ratio) angege-
ben, um zu beru¨cksichtigen, dass VR = 1 einer vollsta¨ndig isotropen und VR = 0
einer vollsta¨ndig anisotropen Diffusion entspricht.
Bei [277] handelt es sich sich um eine Mehr-Probanden-Studie zur Untersu-
chung der Diffusionsanisotropie im Pyramidal-Trakt (Verbindung zwischen Ge-
hirn und Ru¨ckenmark). Dieser WM-Bereich wurde ausgewa¨hlt, da in ihm die
Fasern einen sehr einheitlichen (parallelen) Verlauf aufweisen.
Fu¨r die Auswertung erfolgte eine Unterteilung des Pyramidal-Trakts in die
drei Abschnitte “Pedunculus Cerebrus” (Großhirnschenkel), “Pons” (Bru¨cke) und
“Medulla”. Wie sich zeigte, ist die Organisation der Fasern im Pedunculus Cere-
brus am einheitlichsten. Dieser Abschnitt eignet sich daher am besten fu¨r inter-
individuelle Vergleiche.
Ein derartiger Vergleich (s. Tab. 4) betraf die Diffusions-Anisotropie bei einer
Gruppe von 10 ju¨ngeren (in einem Alter von 24 bis 36 Jahren, Mittel: 29.5) und
10 a¨lteren Probanden (in einem Alter von 64-76 Jahren, Mittel: 69.2). Hierbei
zeigte sich, dass die Diffusionsanisotropie mit zunehmenden Alter abnimmt. Als
mo¨gliche Ursachen werden in [277] der Verlust von kleineren myelierten Fasern,
die Bildung von Ablagerungen (Gliose) und eine globale Abnahme der Wasserkon-
zentration genannt. Letzteres wu¨rde hauptsa¨chlich zu einer Reduktion des Anteil
des fu¨r die Diffusions-Anisotropie ausschlaggebenden “freien” Wassers fu¨hren.
Der Anteil des “gebundenen” Wassers hingegen bliebe relativ konstant.
Relative Anisotropie Trace(D) λ1 λ2 λ3
Cerebrus pedunculus
Ju¨ngere Probanden 0.53± 0.13 2351± 110 1595± 111 484± 59 273± 48
A¨ltere Probanden 0.50± 0.13 2234± 169 1460± 120 491± 71 283± 55
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Tabelle 4. Aus dem Diffusions-Tensor abgeleitete Gro¨ßen fu¨r zwei verschiede-
ne Probanden-Gruppen (Einheit der Diffusionskoeffizienten: µm2/s). Alle Werte
sind zusammen mit ihrer Standardabweichung angegeben.
Eine an Ratten durchgefu¨hrte DT-MRI-Studie zur Entwicklung von neurona-
len Faserstrukturen kurz nach der Geburt wurde in [278] vorgestellt. Die Studie
besta¨tigte, dass es in der fru¨hen neuronalen Entwicklungsphase zu einer Zunahme
der Diffusionsanisotropie kommt. Als Ursache hierfu¨r wird allgemein die Zunahme
der Myelierung angesehen. Fu¨r die Sehnerven wurde jedoch in [278] festgestellt,
dass der transversale Diffusionskoeffizient relativ konstant blieb, der longitudina-
le Diffusionskoeffizient hingegen deutlich zunahm. Bei einer Zunahme der Diffu-
sionsanisotropie aufgrund einer zunehmenden Myelierung wu¨rde erwartet, dass
der transversale Diffusionskoeffizient deutlich abnimmt und sich der longitudinale
Diffusionskoeffizient kaum a¨ndert.
Bei einer elektronen-mikroskopischen Untersuchung wurde eine zunehmende
Streckung der Sehnerven wa¨hrend ihrer Entwicklung festgestellt. Dieses Verhal-
ten stellt eine plausible Erkla¨rung fu¨r die gemessenen Diffusions-A¨nderungen dar.
Weitere Mess-Ergebnisse zur Diffusionsanisotropie im Ratten-Gehirn finden
sich in [279], [280] und [281].
Bei DT-Messungen an Tumor-Patienten [282] wurde festgestellt, dass die
Tumor-Regionen eine geringere Diffusions-Anisotropie aufweisen als das umge-
bende Gewebe.
Die Untersuchung der Anisotropie in von Schlaganfall betroffenen WM-Struk-
turen war Gegenstand von [283].
In Untersuchungen von Schizophrenie-Patienten mit DT-MRI [284] zeigte
sich ebenfalls eine Abnahme der Diffusions-Anisotropie gegenu¨ber der Kontroll-
Gruppe. Es wurde zudem gezeigt, dass das Volumen der WM nicht reduziert war
und somit keinen Anhaltspunkt fu¨r eine pathologische Vera¨nderung gab. Wohl
aber wurde eine Reduktion des GM-Volumens festgestellt.
Erste Versuche zur Kombination von fMRI und DT-Daten, auf die in Un-
terkapitel 5.3 eingegangen wird, wurden in [272] (Erratum in [273]) und [286]
beschrieben.
DT-MRI-Daten lassen sich auch verwenden fu¨r eine genauere Quellenloka-
lisation bei der Auswertung von MEG-Daten [287]. Dieser Anwendung ist recht
vielversprechend, da das MEG-Signal zu einem wesentlichen Teil durch die U¨bert-
ragung von Nervenimpulsen in Faserbu¨ndeln bedingt ist. Analog ließen sich mit
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DT-MRI-Daten auch fu¨r eine (genauere) Berechnung der durch TMS hervorge-
rufenen elektrischen Stro¨me nutzen.
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Abbildung 4.2: Dargestellt sind die Ergebnisse einer Untersuchung der Abha¨ngig-
keit von MR-Messparametern von der Orientierung verschiedener Proben zur
Richtung des B0-Feldes [242]. Fu¨r die Fa¨lle, in denen eine Anisotropie nachge-
wiesen wurde, sind die Messwerte zu allen drei gewa¨hlten Richtungen angegeben
(0
◦
, 55
◦
, 90
◦
). Wurde keine Anisotropie gefunden, ist der Durchschnittswert an-
gegeben (grau unterlegte Felder). Jeder Messwert entspricht dem Mittelwert von
mindestens drei Messungen und der Standardabweichung der Mittelung. Proben-
material: Sehnen (“tendon”), Knorpel (“cartilage”), Nieren (“kidney”), Muskeln,
weisse Hirnsubstanz und Augen-Nerven. Fu¨r eine weitere Beschreibung der Mes-
sungen siehe Text.
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Abbildung 4.3: Timing-Diagramm der verwendeten Diffusions-Tensor-Sequenz
(Ausschitt). Dargestellt ist der Teil der Pulssequenz, der fu¨r die Bildakquisiti-
on mit Diffusionsgradient entlang der Phasenkodier-Richtung zusta¨ndig ist. Die
beiden Gradienten mit negativem Vorzeichen zu Beginn und Ende der Sequenz
dienen zur Kompensation der durch die beiden Stejskal-Tanner-Gradienten in der
Mitte der Sequenz hervorgerufenen Eddy-Currents. Das Pulssequenzdiagramm
wurde erstellt mit dem Programm “xpargen” von Siemens.
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Abbildung 4.4: Gehirn-Bilder aus einer Diffusions-Tensor-Messung. Die Bilder in
der oberen Reihe sind Ergebnisse einer Einzel-Messung, die in der unteren wurden
durch Mittelung von sechs Einzelbildern generiert, die von bewegungskorrigier-
ten (SPM99 [275]) 3D-Diffusions-Datensa¨tzen (16 Schichten) stammen. Bei A
und D handelt es sich um nicht-gewichtete Referenzbilder (b = 0). Die u¨brigen
Bilder weisen eine Diffusionsgewichtung von ca. 1000s/mm2 auf. Als Beispiel-
Bilder wurden Ergebnisse von Messungen fu¨r zwei der sechs Diffusionsgradienten-
Richtungen ausgewa¨hlt (B, E: x-Richtung, d.h. in Bildzeilenrichtung C, F: y-
Richtung, d.h. in Bildspaltenrichtung). Fu¨r eine deutlichere Darstellung wur-
de der Bildkontrast der diffusionsgewichteten Bilder angehoben: In Wirklich-
keit entspricht im vorliegenden Fall die maximale Intensita¨t (Bildhelligkeit)
der diffusionsgewichteten Bilder etwa 30% der maximalen Intensita¨t der nicht-
diffusionsgewichteten Bilder. Diffusionsgewichtete Bilder, die direkt nur schwie-
rig zu interpretieren sind, stellen die Ausgangsdaten fu¨r die Diffusions-Tensor-
Berechnungen dar.
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Abbildung 4.5: Anisotropie-Index-Bilder fu¨r einen Gehirn-DT-Datensatz. Als
Maß fu¨r die Anisotropie wurde der Relative Anisotropie(RA)-Index (siehe Text)
gewa¨hlt. Pixel mitRA < 0.3 und solche fu¨r die aufgrund eines zu geringen Signals
keine Anisotropie berechnet werden konnte sind schwarz dargestellt. Die hellen
Bereiche stellen Faserstrukturen in der WM dar (ho¨here Intensita¨ten entsprechen
einer gro¨ßeren Anisotropie).
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4.3.4 Multi-Angle-Diffusion(MAD)-Imaging
Fu¨r die Diffusions-Tensor-Bildgebung wird angenommen, dass die Diffusions-
Anisotropie innerhalb eines Voxels homogen ist, d.h., dass das Diffusionverhalten
fu¨r ein Voxel durch einen einzigen Tensor vollsta¨ndig beschrieben werden kann.
Eine Konsequenz hiervon ist, dass die Front einer anfa¨nglich kugelsymmetrischen
Konzentrationsverteilung die Form eines Ellipsoiden annimmt. Hierzu a¨quivalent
ist, dass die Isofla¨chen des Propagators (Verallgemeinerung von Gleichung 3.5)
Ellipsoide darstellen.
Tatsa¨chlich ist aber auch bei der DT-Bildgebung Partial-Voluming zu beru¨ck-
sichtigen: Ein einzelnes Voxel kann mehrere Bereiche u¨berdecken, die durch ver-
schiedene Diffusions-Tensoren charakterisiert sind. Wenn es keinen Bereich gibt,
der dominant zum Diffusions-Tensor beitra¨gt, besitzt die Angabe eines Diffusions-
Tensors wenig Aussagekraft.
Eine Untersuchung des Einflusses von Partial-Voluming auf DT-Messungen
wurde in [289] beschrieben. Fu¨r diese Untersuchung wurden mit einem, einen
Ikosaeder definierenden (minimalistischen) Satz von sechs Gradientenrichtungen
zwei Serien von 27 DT-Datensa¨tzen aufgenommen. Bei einer der beiden Mess-
Serien wurden die Gradientenrichtungen konstant gehalten, bei der zweiten je-
doch von Messung zu Messung um einen zufa¨lligen, aber fu¨r alle Gradienten-
richtungen identischen Raumwinkel variiert (diese Methode ist ein erstes Beispiel
fu¨r eine MAD-Messung). Zu beiden Serien wurde fu¨r jedes Voxel die Varianz
des FA-Index und der Tensor-Spur berechnet. Anhand der Differenz der Vari-
anzen beider Serien wird der Effekt von Partial-Voluming erla¨utert, wobei zwei
unterschiedliche Messauflo¨sungen beru¨cksichtigt wurden (64 × 64 Aufo¨sung mit
3.75×3.75×7mm3 Voxelgro¨ße sowie 128×128 Auflo¨sung mit 1.88×1.88×5mm3
Voxelgro¨ße).
In [289] wurde besta¨tigt, dass sich die Auswirkungen des Partial-Voluming
mit abnehmender Voxelgro¨ße verringern (Verkleinerung der Voxel → Reduktion
des Anteils ‘inhomogener’ Voxel an der Gesamtheit aller Voxel).
Außer einer Bewertung der Gu¨ltigkeit einer Diffusions-Tensor-Beschreibung
erlauben es MAD-Messungen im Prinzip auch, Informationen u¨ber die Voxel-
‘Substruktur’ zu erhalten, z.B. zu ermitteln, wieviele (unterschiedlich orientier-
te) Faserbu¨ndel durch ein Voxel verlaufen. Entsprechende Ergebnisse aus einer
Invivo-Messung am menschlichen Gehirn sind in [165, 290] beschrieben worden.
In der letztgenannten Publikation wurde fu¨r die Diffusionsbildgebung bei jeder
Messung der Diffusionsgradient in einer von insgesamt 126 Richtungen angelegt.
Unter MAD-Messungen sollen Messungen mit konstantem Betrag des Diffu-
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sionsgradienten verstanden werden. Diese stellen somit einen Spezialfall des q-
Space-Imagings dar. Die Anzahl der Richtungen sei so groß, dass die Messdaten
theoretisch durch ein Zwei-Tensor-Modell beschrieben werden ko¨nnte (13 Para-
meter, 2× 6 fu¨r die Tensor-Elemente und einen fu¨r den Volumenanteil (Gewich-
tungsfaktor), also mindestens 13 Richtungen).
Die Unterscheidbarkeit von Faserbu¨ndeln innerhalb eines Voxels ha¨ngt da-
von ab, wie schnell zwischen ihnen ein Austausch von Wassermoleku¨len erfolgt.
Im Grenzfall eines sehr schnellen Austausches, der z.B. bei zwei sich gegenseitig
durchdringende Faserbu¨ndel vorliegt (Diffusions-La¨nge gro¨ßer als typischer Ab-
stand zwischen verschiedenen Faserbu¨ndeln), ist eine Unterscheidung nicht mehr
mo¨glich; fu¨r die Beschreibung des Diffusionsverhaltens reicht dann ein einziger
effektiver Diffusionstensor, der eine Art Mittelwert der Diffusionstensoren der
Einzel-Kompartimente darstellt.
Im Grenzfall eines langsamen Austausches ko¨nnen die verschiedenen Kompar-
timente als voneinander unabha¨ngig betrachtet werden: Das gemessene Signal ist
dann eine gewichtete Summe der Beitra¨ge der Kompartimente. Im folgenden soll
dieser Grenzfall am Beispiel von Voxeln mit zwei Kompartimenten na¨her unter-
sucht werden.
Das Mess-Signal eines Voxels sei beschrieben durch:
S ∝ f exp(−b (φ, θ) : D1) + (1 − f) exp(−b (φ, θ) : D2) , (4.66)
wobei f den Volumenanteil von Kompartiment 1 angibt und D1, D2 die Diffu-
sionstensoren der beiden Kompartimente . Die zugeho¨rigen Diffusionsellipsoide
[150] seien ursprungs-zentriert und deren Hauptachsen sollen mit den Koordina-
tenachsen u¨bereinstimmen. Letzteres bedeutet, dass nur zueinander orthogonale
oder parallele Faserbu¨ndel beru¨cksicht werden. Diese Einschra¨nkung ließe sich
durch Anwendung einer (linearen) Hauptachsentransformation auf eine der bei-
den Ellipsoide beseitigen. Aufgrund der Wahl der Hauptachsen gilt somit:
S ∝ f exp
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2
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2
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z
))
,
wobei b den skalaren b-Faktor angibt, λ1i die Eigenwerte des ersten Tensors, λ
2
i die
Eigenwerte des zweiten Tensors (der Index i = 1 . . . 3 entspricht hier den Rich-
tungen x, y, z) und gx, gy und gz die Elemente des normierten Richtungsvektors
des Diffusionsgradienten.
Fu¨r ein besseres Versta¨ndnis von Partial-Voluming und speziell von Gleichung
4.66 ist eine drei-dimensionale Visualisierung hilfreich. Die fu¨r verschiedene Gra-
134
dientenrichtungen gemessenen oder berechneten Signal-Werte lassen sich am ge-
eignetsten als Signal-“Spha¨roide” darstellen.
Fu¨r die Beschreibung spha¨roider Objekte sind Polarkoordinaten-Darstellungen
besonders geeignet. So gilt im Fall von Ellipsoiden mit
x (φ, θ) = cosφ sinθ , (4.68)
y (φ, θ) = sinφ sinθ , (4.69)
z (φ, θ) = cosθ , (4.70)
der Polarkoordinaten-Repra¨sentation der Einheitskugel (x2 + y2 + z2 = 1), fu¨r
den Abstand eines Oberfla¨chenpunktes vom Ursprung:
R (φ, θ) =
[(
x
Dx0
)
+
(
y
Dy0
)
+
(
z
Dz0
)]− 12
. (4.71)
Dieses folgt aus: (
R · x
Dx0
)2
+
(
R · y
Dy0
)2
+
(
R · z
Dz0
)2
= 1 . (4.72)
Die Signal-Spha¨roide haben i.a. eine von einem Ellipsoiden abweichende Form,
auch im Fall eines einzelnen Kompartiments, der als erstes betrachtet werden soll.
Das Mess-Signal ist dann gegeben durch Gleichung 3.126. Dargestellt werden
kann das Mess-Signal sowohl direkt als auch in logarithmierter Form. Als Bei-
spiel soll der Diffusionstensor mit den Eigenwerten [mm2/s] λ1 = λ2 = 0.001 und
λ3 = 0.002 betrachtet werden. Der zugeho¨rige Diffusions-Ellipsoid ist in Abb.
4.6 gezeigt. Die entsprechenden Signal-Spha¨roide sind in Abb. 4.7 und Abb. 4.8
(logarithmiert) dargestellt.
Da diese Form der Visualisierung relativ neu ist, wurden fu¨r Verifikations-
zwecke auch 2D-Plots zu den Spha¨roiden erstellt. Hierfu¨r wurde ein Diffusions-
Tensor mit den Eigenwerten [mm2/s] λ1 = λ3 = 0.001 und λ2 = 0.002 gewa¨hlt.
Der zu Abb. 4.6 korrespondierende Plot ist in Abb. 4.9 dargestellt. Abbildungen
4.10 und 4.11 entsprechen Abb. 4.7 bzw. Abb. 4.8.
Um einen Diffusions-Spha¨roid darstellen zu ko¨nnen, mu¨ssen Annahmen u¨ber
das zugrundeliegende Diffusionsverhalten (Anzahl von Kompartimenten, Aus-
tauschraten etc.) gemacht werden. Bei Signal-Spha¨roiden hingegen handelt es sich
um eine direkte Repra¨sentation der Messwerte. Abweichungen von einer homo-
genen, anisotropen Diffusion ko¨nnten durch einen Vergleich der Signal-Spha¨roide
mit dem fu¨r den jeweiligen effektiven (d.h. dem die Messdaten best-mo¨glich be-
schreibenden) Diffusionstensor berechneten Spha¨roiden bestimmt werden.
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Der Signal-Spha¨roid fu¨r ein Voxel mit zwei Kompartimenten ist in Abb. 4.12
gezeigt.
Fu¨r D1 wurden die bereits zuvor verwenden Eigenwerte [mm2/s] λ11 = λ
1
2 =
0.001 und λ13 = 0.002 gewa¨hlt. Die Festlegung von D2 erfolgte durch die Wahl
folgender Eigenwerte: λ21 = 0.003 und λ
2
2 = λ
2
3 = 0.001.
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Abbildung 4.6: Diffusionsellipsoid (Amplitude: a.u.) zum Diffusions-Tensor mit
folgenden Eigenwerten (in mm2/s) : λ1 = λ2 = 0.001 und λ3 = 0.002.
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Abbildung 4.7: Diffusions-Messignal als Funktion der Diffusions-
Gradientenrichtung, das sich im Fall einer Diffusionsausbreitung gema¨ß
Abb. 4.6 ergeben wu¨rde. Zu beachten ist die Eindellung am oberen ‘Pol’ des
Spha¨roids (analog auf der Gegenseite). Intuitiv ko¨nnte man erwarten, dass
dieser Spha¨roid durch die Berechnung von exp(−bD) erhalten wird, wobei b
den skalaren b-Faktor bezeichnet und D den Diffusionskoeffizienten auf dem
Diffusionsellipsoiden. Tatsa¨chlich erfolgt die Berechnung aber gema¨ß Gleichung
4.67 (mit f = 1).
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Abbildung 4.8: Wie Abb. 4.7, jedoch Darstellung des logarithmierten Mess-
Signals. Auch die Berechnung dieses Spha¨roids basiert auf Gleichung 4.67 (mit
f = 1).
137
–0.002
–0.001
0
0.001
0.002
–0.002 –0.001 0.001 0.002
Abbildung 4.9: Schnitt durch einen Diffusionsellipsoiden (Eigenwerte [mm2/s] :
λ1 = λ3 = 0.001 und λ2 = 0.002) mit der x-y-Ebene als Schnittebene (Amplitude
in willku¨rlichen Einheiten).
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Abbildung 4.10: Diffusions-Messignal fu¨r den Diffusionstensor aus Abb. 4.9 als
Funktion der Gradientenrichtung, analog zu Abb. 4.7.
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Abbildung 4.11: Wie Abb. 4.10, jedoch Darstellung des logarithmierten Mess-
Signals.
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Abbildung 4.12: Signal-‘Spha¨roid’ eines Voxels mit zwei verschiedenen Diffusions-
Kompartimenten, der das Mess-Signal als Funktion der Gradientenrichtung dar-
stellt (analog zu Abb. 4.7). Das eine Kompartiment ist gegeben durch den Dif-
fusionsellipsoid aus Abb. 4.6, das andere durch einen Tensor mit den folgenden
Eigenwerten [mm2/s]: λ1 = 0.003 und λ2 = λ3 = 0.001. Der Volumenanteil der
beiden Kompartimente betra¨gt 50%. .
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Fu¨r die im Rahmen dieser Promotion durchgefu¨hrte MAD-Messung wur-
den die Gradientenrichtungen so gewa¨hlt, dass die Richtungs-Winkel φ und θ
in Schritten gleicher Gro¨ße variiert wurden (22.5
◦
). Die genaue Festlegung der
Gradienten ist ersichtlich aus dem Pseudocode in Tabelle 6 und der mit einem
entsprechenden Programm berechneten Gradiententabelle 7 (Anhang D). In Abb.
4.13 sind die Gradienten-Vektoren als Punkte auf einer Halbkugel dargestellt. Wie
zu erkennen, wa¨chst die Abtastungs-Dichte mit Anna¨herung an die Pole. Bei
weiteren MAD-Messungen sollte eine gleichma¨ßigere Abtastung der MAD-Kugel
gewa¨hlt werden (um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Orientierung
der Diffusions-Tensoren im allgemeinen nicht a-priori bekannt ist).
Aufgrund von Limitierungen des NUMARIS-Betriebssystem von Siemens wur-
den die Messungen blockweise durchgefu¨hrt und Messdaten off-line zu einem ein-
zigen Datensatz zusammengefu¨gt. Ein Block besteht aus 4 × 10 Datensa¨tzen,
wobei sich erstere Zahl auf die Anzahl der Diffusionsgewichtungen bezieht und
letztere auf die Anzahl der Wiederholungen. Eine Diffusionsgewichtung erfolgte
mit b = 0 und drei mit b = 1000mm2/s sowie drei verschiedenen Gradientenrich-
tungen. Im Post-Processing erfolgte eine Mittelung u¨ber die 10 Wiederholungen,
wobei die Probandenbewegung als vernachla¨ssigbar betrachtet wurde (keine Be-
wegungskorrektur).
Fu¨r das Zusammenfu¨gen der Einzelblo¨cke zu einem Gesamtdatensatz erfolg-
te jedoch eine Bewegungskorrektur (mit der Software SPM99 [275]), um Un-
terschiede in der Kopfposition zwischen verschiedenen Messungen (Sessions) zu
kompensieren (die Messzeit betrug mit den Latenzzeiten fu¨r die Bildrekonstruk-
tion insgesamt ca. 8 Stunden). Es wurden Rigid-Body-Bewegungsparameter (3
Translations-, 3 Rotationsfreiheitsgrade) fu¨r die b = 0-Datensa¨tze berechnet, die
in Abb. 4.14 graphisch dargestellt sind. Mit diesen Parametern erfolgte dann eine
Korrektur der b = 0 und der b = 1000-Datensa¨tze5.
Aufgrund der mit der Bewegungskorrektur von (diffusionsgewichteten) MR-
Bildern verbundenen Schwierigkeiten wa¨re es wu¨nschenswert, gerade bei den lan-
ge dauernden MAD-Messungen Kopfbewegungen des Probanden von vornherein
zu vermeiden oder zu reduzieren. Eine Mo¨glichkeit zur Kopf-Fixierung stellt die
Verwendung von ausha¨rtendem Kunststoff-Schaum dar, mit dem z.B. zwei an
die Kopfform angepasste Schalen modelliert werden ko¨nnten, die sich (bei einem
5In einigen Fa¨llen schlug die Bewegungskorrektur fehl. Es wurde dann der be-
troffene Datensatz durch einen mo¨glichst a¨hnlichen ersetzt. Der Datensatz zu dem
Gradient (10.5, 10.5,14.8492) durch den Datzensatz fu¨r (17.9246, 7.4246,8.0364).
Die weiteren Ersetzungen: (−5.6826, 13.7189,14.8492) → (−5.6826, 5.6826,19,4015),
(−14.8492, 14.8492,0) → (−17.9246, 7.4246,8.0364), (−13.7189, 5.6825, 14.8492) →
(−8.0364, 0, 19.4014), (−19.4015,−8.0364,0) → (−13.7189,−13.7189,8.0364) und
(10.5,−10.5, 14.8492)→ (7.4246,−3.0754, 19.4015).
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Probanden) in mehreren Sessions verwenden ließen.
Fu¨r die gemessenen Daten erfolgte mittels Gleichung 3.130 die Berechnung
eines optimal angepassten Diffusions-Tensors. Aus diesem Tensor wurden dann
simulierte Messdaten ermittelt und deren Abweichung von den realen Messda-
ten bestimmt (euklidische Abstandsnorm, Normierung bezu¨glich der gemessenen
Daten). Bilder des so erhaltenen relativen (DT-)Fehlers sind in Abb. 4.16 darge-
stellt. Die Fehler sind im Bereich der Ventrikel am gro¨ßten. Eine Ursache hierfu¨r
ist, dass die Liquor-Stro¨mung zwischen den einzelnen Messungen stark variieren
kann und wahrscheinlich auch, dass sich das Liquor in der Diffusivita¨t stark von
der GM und WM unterscheidet.
Sich auf Abb. 4.16 beziehende DT-Fehler-Histogramme sind in Abbildung
4.17 und 4.18 gezeigt. Wie zu erkennen, liegt das Fehler-Maximum fu¨r die DT-
Anpassung, die praktisch die Gesamtheit aller Gradientenrichtungen (die ersten
64 von 66) beru¨cksichtigt, ho¨her als bei der (fu¨r Testzwecke durchgefu¨hrten) An-
passung, die nur die ersten 12 (siehe Tab. 6 und Tab. 7 im Anhang D) Gradien-
tenrichtungen beru¨cksichtigt (10% vs. 7%) Dieses la¨sst sich damit erkla¨ren, dass
(bei Partial-Voluming) die (Ein-)Tensor-Beschreibung um so besser wird, je klei-
ner der Raumwinkelbereich auf der MAD-Kugel und damit dass sich der Fehler
mit der Anzahl der Diffusion-Gradientenrichtungen reduziert (null bei Messung
mit sechs Richtungen).
Zur Interpretation der experimentellen Ergebnisse erfolgte die Durchfu¨hrung
von theoretischen Modellrechnungen. Hierfu¨r wurde angenommen, dass ein Vo-
xel aus zwei Diffusions-Kompartimenten mit einem Volumenanteil von jeweils
50% besteht, zwischen denen kein Austausch stattfindet und die durch je einen
(zeitunabha¨ngigen) Diffusionstensor beschrieben werden. Die Diffusionsellipsoide
sollen u¨ber einen gemeinsamen Satz von Hauptachsen verfu¨gen. Als Eigenwer-
te wurden nur die Zahlenwerte 0.001 und 0.002mm2/s zugelassen. Unter diesen
Annahmen gibt es insgesamt 64 mo¨gliche Diffusionsmodelle (Kombinationen der
6 Eigenwerte: 26). Wenn die Kombinationen ausgelassen werden, die sich durch
einen Diffusions-Tensor exakt beschreiben lassen, ergeben sich jedoch nur 8, sich
nicht-trivial unterscheidende Kombinationen, wie durch geometrische U¨berlegun-
gen herausgefunden werden kann. Alle anderen lassen sich durch Rotation des
Diffusionsellsoiden-Paars oder Vertauschung der beiden Diffusionsellipsoide auf
diese zuru¨ckfu¨hren.
Eine Auflistung aller 8 Mo¨glichkeiten ist in Tabelle 5 angegeben, zusammen
mit den relativen Fehlern bei einer Beschreibung des Tensorpaars durch einen
einzigen Tensor. Fu¨r die Berechnung der Fehler fanden Gleichung 3.130 und die
in Abb. 4.13 wiedergebene Abstastung der MAD-Kugel Anwendung. Die resul-
tierende Werte bewegen sich im Bereich von 1 − 3%. Sie sind zu vergleichen mit
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den experimentell ermittelten Fehler-Erwartungswerten von 7% bzw. 10%.
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Abbildung 4.13: Wahl des Diffusionsgradienten bei der MAD-Messung. Der
Koordinaten-Ursprung gibt zusammen mit den gezeigten Punkten die Raumrich-
tungen an, in denen der Diffusionsgradient angelegt wurde. Die Koordinaten der
Punkte, die der Sta¨rke des x-, y- und z-Gradienten entsprechen, sind in Tabelle
7 angegeben.
Kombinations-Typ Eigenwerte des Eigenwerte des Rel. Fehler
1. Tensors [0.001mm2/s] 2. Tensors [0.001mm2/s] [dim.los]
λ11 λ
1
2 λ
1
3 λ
2
1 λ
2
2 λ
2
3
1 1 2 2 2 2 2 0.0102
2 1 2 2 2 1 2 0.0314
3 2 2 2 1 1 2 0.0081
4 1 2 2 1 1 2 0.0092
5 1 1 2 2 2 1 0.0356
6 2 1 2 1 1 1 0.0096
7 2 1 1 1 1 2 0.0249
8 1 1 2 1 1 1 0.0086
Tabelle 5. Auflistung der 8 elementaren Kombinationsmo¨glichkeiten von zwei
Diffusionstensoren, die u¨ber gemeinsame Hauptachsen verfu¨gen und fu¨r deren
Eigenwerte nur zwei verschiedene Zahlenwerte zugelassen werden. Fu¨r jede Kom-
bination ist der relative Fehler einer Approximation durch einen einzigen, optimal
angepassten Tensor angegeben (fu¨r die Gradientenrichtungen aus Abb. 4.13).
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Abbildung 4.14: Parameter der Bewegungskorrektur fu¨r die 22 Einzel-Datensa¨tze
(jeweils 3 Richtungen, siehe Text).
4.3.5 Experimentelle Modellsysteme
Fu¨r Validierungszwecke reicht es, Diffusionsmessungen an geeigneten Nervenfaser-
Modellsystemen durchzufu¨hren. Im einfachsten Fall dienen Modellsysteme da-
zu, die Funktion von Puls-Sequenzen zu u¨berpru¨fen. MR-Testobjekte fu¨r diesen
Zweck werden als Phantome bezeichnet. Dieser Begriff soll hier aber fu¨r Modell-
systeme allgemein verwendet werden.
Mit realistischeren Modellen ist es auch mo¨glich, Fragen der Messempfindlich-
keit zu beantworten und die Auswertemethodik zu ‘kalibrieren’ (fu¨r die Anwen-
dung theoretischer Modelle etc.). Letzteres setzt voraus, dass die Mikrostruktur
unabha¨ngig von den MR-Diffusionsmessungen bestimmt werden kann.
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Abbildung 4.15: Anisotropie-Map zu den MAD-Daten (64 Richtungen). Als Maß
fu¨r die Anisotropie diente der RA(Relative-Anisotropy)-Index. Darstellung analog
zur Abbildung 4.5.
Ein naheliegender Zugang besteht in der Verwendung von biologischem Pro-
benmaterial, das nach einer MR-Messung histologisch untersuchen werden kann.
Praktikabler ist aber in vielen Fa¨llen der Einsatz von (besta¨ndigeren) einfa-
cheren organischen oder anorganischen Materialien.
Bei den im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Phantomen kamen vor allem
zwei Materialien zum Einsatz: Glas- und Polymer-Fasern.
• Glasfasern
Da sich die Suszeptibilita¨t von Glas und Wasser deutlich unterscheidet,
sollte anstelle von Wasser Aceton als Diffusionsmedium verwendet wer-
den [291]. Die Verwendbarkeit von Glasfasern wird dadurch weiter einge-
schra¨nkt, das die Oberfla¨che von (reinem) Glas aufgrund von nicht gepaar-
ten Elektronen (siehe Abb. 4.19) paramagnetisch ist.
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Versuchsweise wurden Messungen an Glasfasern durchgefu¨hrt, die von der
Firma Vetrotex zur Verfu¨gung gestellt worden waren. Hierbei besta¨tigte
sich die erwartete relaxationsbedingte Signalda¨mpfung.
Die verwendeten Fasern weisen die folgende Glaszusammensetzung auf:
53,4% SiO2, 14,4% Al2O3, 23,2% CaO, 7,65% B2O3 0,45% NaO, 0,27% K2O,
0,18% FeO, 0,35% MgO, 0,14% TiO 0,003 % CrO, 0,16% SrO, 0,3% SO3.
• Polymer-Fasern
Hierbei kommen vor allem Kevlar-Fasern in Frage, die sich durch eine beson-
ders große Reissfestigkeit auszeichnen. Alternative Polymere, die in Fasern
vorliegen ko¨nnen, sind Polyethylen und “Plexiglas” (PMMA: Polymethyl-
methacrylat).
Die bei der Promotion verwendeten Polymerfasern tragen die Bezeichnung
“22F18”. Das bedeutet, dass das Faserbu¨ndel aus 18 Filamenten besteht
und bei einer La¨nge von 10km ein Gewicht von 22g aufweist.
• Mineral-Fasern
• Zeolithe
• Photonische Kristalle
Hiermit sind nur die Kristalle gemeint, die Hohl-Kana¨le aufweisen.
Einzelfasern werden zu Bu¨ndeln kombiniert, deren minimale Durchmesser der
ra¨umlichen Auflo¨sung von MR-Bildgebungssequenzen entsprechen sollte.
Um zu untersuchen, wie sich Unterschiede in der Gro¨ßenskalierung der Mikro-
geometrie (z.B. Faserdurchmesser) eines Phantoms auf das Ergebnis von Diffu-
sionsmessungen auswirken, ist es mo¨glich, Messungen an verschiedenen Phanto-
men mit unterschiedlichen Geometriegro¨ßen durch Messungen an einem einzigen
Phantom mit einer einzigen Geometriegro¨ße zu ersetzen, bei dem verschiede-
ne Fu¨llmedien verwendet werden oder die Diffusivita¨t des Fu¨llmediums durch
eine A¨nderung seiner Temperatur variiert wird. Die Verwendung eines einzelnen
Phantoms ist hinreichend, da eine A¨nderung des Diffusionskoeffizienten bei fester
Geometrie-Skalierung a¨quivalent ist zu einer A¨nderung des Geometrie-Skalierung
bei festem Diffusionskoeffizienten (Skaleninvarianz der Diffusion).
Eine Messung mit variabler Temperatur kann z.B. dadurch erfolgen, dass
das Phantom außerhalb des Scanners auf eine hohe Temperatur erhitzt (bis
an den Siedepunkt des Fu¨llmediums, also in der Regel Wasser) und danach im
Scanner platziert wird. Wa¨hrend des Abku¨hlprozesses und der einhergehenden
Reduktion des Diffusionskoeffizienten (siehe Gleichung 4.1) erfolgt dann in be-
stimmten zeitlichen Absta¨nden (typischerweise einige Minuten) die Akquisition
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der diffusionsgewichteten Bilddatensa¨tze. Es ist im Prinzip eine mo¨glichst hohe
Anfangstemperatur wu¨nschenswert, da dies zu einer schnellen Temperatura¨nde-
rung und somit einer schnellen A¨nderung des Diffusionskoeffizienten fu¨hrt (die
Temperatur-Abklingkonstante betrug bei dem vollsta¨ndig mit Wasser gefu¨llten
2l-Kugelphantom etwa 2 Stunden). Allerdings intensivieren sich mit zunehmen-
der Temperatur Stro¨mungen und Turbulenzen im Phantom, die die eigentlich
interessierende Diffusion dominieren ko¨nnen. Bei einer Temperatur von 70
◦
C war
dies fast fu¨r die gesamte obere Phantomha¨lfte der Fall.
Wenn der Diffusionskoeffizient durch einen Austausch des Diffusionsmediums
gea¨ndert werden soll, bietet sich die Verwendung von Glyzerin an, das eine deut-
lich ho¨here Viskosita¨t als Wasser besitzt. So betra¨gt die dynamische Viskosita¨t
(η) von Wasser 1mPa · s, die von Glyzerin hingegen 1480mPa · s (jeweils bei
20
◦
C) [292]. Die entsprechenden Werte fu¨r die kinematische Viskosita¨t lauten
ν = 1mm2/s fu¨r Wasser und ν = 1170mm2/s fu¨r Glyzerin (ebenfalls bei einer
Temperatur von jeweils 20
◦
C). Um Medien mit verschiedenen Diffusionskoeffizi-
enten zu realisieren, ko¨nnen Mischungen von Glyzerin und Wasser zum Einsatz
kommen.
Nachfolgend werden Auswertungsergebnisse zu einer Messungen an einem Po-
lymerfaserbu¨ndel beschrieben, bei der Modelle aus [215] zugrundegelegt wurden.
Es wird angenommen, dass der Diffusionkoeffizient innerhalb der Polymerfa-
sern den Wert null aufweist. Damit gilt fu¨r den transversalen ADC in der SP-
Na¨herung (Gleichung 4.14) (lz = az →∞)
ADCSP,t = (a− l)DEa/(−la+ a2 + l2) . (4.73)
Fu¨r den longitudinalen ADC gilt sowohl in der SP- als auch der PS-Na¨herung
(Gleichung 4.17)
ADCPS,l = fDI + (1− f)DE = (1 − f)DE , (4.74)
wobei f = l2/a2 den Volumenanteil der Fasern bezeichnet und DE den Diffusi-
onskoeffizienten fu¨r freie Diffusion.
Fu¨r eine ROI in einem Bereich mit isotroper Diffusion ergaben sich die fol-
genden Eigenwerte:
λ1,iso = 2.23e − 9m2/s (4.75)
λ2,iso = 2.15e − 9m2/s (4.76)
λ3,iso = 2.13e − 9m2/s , (4.77)
und fu¨r die ROI innerhalb des Faserbu¨ndels (siehe Abbn. 4.20 und 4.21)
λ1,aniso = 2.02e− 9m2/s (4.78)
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λ2,aniso = 1.52e− 9m2/s (4.79)
λ3,aniso = 1.43e− 9m2/s , (4.80)
womit ADCl = 2.02− 9m2/s und ADCt = (λ1 + λ2)/2 = 1.48 − 9m2/s.
Fu¨r DE wurde der Wert λ1,iso und der Mittelwert λ¯ = (λ1,iso + λ2,iso + λ3,iso) =
2.17e − 9m2/s gewa¨hlt. Aus Formel 4.74 folgt fu¨r den Volumenanteil f = 0.069
(λ¯) bzw. f = 0.094 (λ1,iso). Als Breite einer ’Gitterzelle’ ergibt sich a = 39µm
bzw. a = 45µm.
Bei Auswertung der SP-Formel fu¨r ADCt (Gleichung 4.73) ergibt sich, wenn
fu¨r den Faserdurchmesser l = 12µm angenommen wird, f = 0.23 (DE = λ¯) und
a = 25µm sowie f = 0.25 (DE = λ1,iso) und a = 24µm.
Die PS-Na¨herung fu¨rADCt ist hier nicht anwendbar, da der GrenzfallDC → 0
auf die nicht-physikalische (da negative) Lo¨sung −lyDE/ay fu¨hrt.
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Abbildung 4.16: Darstellung des relativen Fehlers bei der Beschreibung der MAD-
Daten (64 Richtungen) durch Diffusionstensoren. Ho¨here Intensita¨ten entspre-
chen gro¨ßeren relativen Fehlern. Diese (DT-)Fehler bezieht sich auf den Unter-
schied zwischen den gemessenen und ku¨nstlichen Daten, die aus einer simulier-
ten Messung an einem optimal an die realen Messdaten angepassten Diffusions-
Tensor gewonnen wurden. Die Abbildung zeigt eine auffallendene Korrespondenz
zwischen dem relativen Fehler und dem Anisotropie-Index, eine Art GM/WM-
Segmentierung: In Gebieten mit hoher Anisotropie (siehe Abbildung 4.15) ist
auch der relative Fehler erho¨ht.
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Abbildung 4.17: Histogramme des relativen DT-Fehlers bei der Beschreibung
der MAD-Daten durch Diffusions-Tensoren (fu¨r Darstellungszwecke wurden die
Ha¨ufigkeitswerte durch Linien miteinander verbunden). Ein Histogramm bezieht
sich auf den Fall, dass fu¨r die Tensor-Anpassung nur die ersten 12 Messwerte
verwendet wurden, das zweite auf die Verwendung der ersten 64 (der ingesamt 66
Messwerte). Das obere Ende des dargestellte Abszissenbereichs wurde festgelegt
durch den gro¨ßten auftretenden Fehler (ca. 97%).
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Abbildung 4.18: Vergro¨ßerung der Histogramm-Peaks aus Abb. 4.17.
149
Abbildung 4.19: In SiO2-Kristallen ist jedes Silizium-Atom an vier Sauerstoff-
Atome gebunden und jedes Sauerstoff-Atom verbindet zwei Silizium-Atome. Die-
se Kristalle lassen sich beschreiben durch ein Geru¨st von SiO4-Tetraedern, wobei
jede Tetraederecke zwei Tetraedern gemeinsam geho¨rt (die Linien repra¨sentie-
ren die Tetraeder-Kanten). An der Kristalloberfla¨che befinden sich ungepaarte
Elektronen, die eine Verringerung des NMR-Signals bewirken [293]. SiO2 ist der
Hauptbestandteil der bei den Phantom-Messungen verwendeten Glasfasern.
Abbildung 4.20: Axiale MR-Aufnahme des Anisotropie-Phantoms mit eingezeich-
neter ROI1. Dargestellt ist ein Schnitt durch den isotropen Teil des Phantoms,
d.h. ein Bereich ohne Faserstruktur.
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Abbildung 4.21: Axiale MR-Aufnahme des Anisotropie-Phantoms mit eingezeich-
neter ROI2.
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Kapitel 5
Algorithmen fu¨r
Konnektivita¨ts-Rekonstruktion
5.1 Visualisierung von DT-MRI-Daten
Da ein Diffusionstensor in der Regel u¨ber sechs voneinander unabha¨ngige Eintra¨ge
verfu¨gt, gibt es vielfa¨ltige Mo¨glichkeiten, diese Informationen zu visualisieren. Ein
vorrangiges Ziel und große Schwierigkeit bei der Entwicklung grafischer Repra¨sen-
tationen ist es, den Informationsgehalt auf das ’Wesentliche’ zu beschra¨nken.
Die wohl einfachste Visualisierungs-Methode besteht darin, den Winkel, den
der dominante Eigenvektor (Eigenvektor zum gro¨ßten Eigenwert) oder dessen
Projektion auf die Bildebene mit einem vorgegebenen Richtungsvektor einschließt,
fu¨r die Farbgebung eines Pixels zu verwenden [269, 294, 295]. Der Winkel wu¨rde
dabei z.B. als Intensita¨tswert oder als ein Farbpaletten-Index verwendet.
Eine Farbgebung kann auch dadurch erfolgen, dass der (normierte) dominan-
te Eigenvektor einen Punkt auf der Oberfla¨che einer Halbkugel (Richtung des
dominanten Eigenvektors ist nicht definiert) auswa¨hlt, auf die der zur Verfu¨ng
stehende Farbraum oder eine Teilmenge davon projiziert wird (siehe Abb. 5.1).
Eine sehr gebra¨uchliche Darstellung von DTI-Daten sind Plots des dominan-
ten Eigenvektors, wie sie in Abb. 5.2 und 5.2 gezeigt sind.
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Abbildung 5.1: Farb-Darstellung eines DT-Vektorfelds (im oberen Teil). Die Far-
be entspricht der jeweiligen Richtung des dominanten Eigenvektors [295]. Unter
den Gehirnbildern ist eine Aufsicht auf die zugeho¨rige Farbhemispha¨re wiederge-
geben (siehe Text). Beim linken Gehirnbild bedeutet eine bla¨uliche Fa¨rbung bei-
spielsweise, dass die Faserbahnen prima¨r senkrecht zur Bildebene (z-Richtung)
verlaufen. Eine ro¨tliche Fa¨rbung weist auf einen Verlauf in der xz-Ebene hin
(x-Richtung: Zeilenorientierung).
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Abbildung 5.2: Aufsicht auf ein DT-Vektorfeld. Dargestellt sind die dominan-
ten Eigenvektoren von Diffusions-Tensoren einer axialen Gehirnschicht, wobei
die La¨nge der Vektoren konstant gewa¨hlt wurde. Der Betrag der Eigenvektoren
ist durch die Farbe kodiert. Gezeigt sind nur die Eigenvektoren zu Diffusions-
Tensoren mit einer bestimmten Mindest-Anisotropie (RA ≥ 0.1). Der grau um-
randete Bereich ist in Abb. 5.3 vergro¨ßert dargestellt.
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Abbildung 5.3: Ausschnittsvergro¨ßerung zu Abb. 5.2. Zu sehen sind zwei Fa-
serbu¨ndel (mit einem v-fo¨rmigen Verlauf) des vorderen Teils der Capsula interna.
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5.2 Fiber-Tracking
Bei gewo¨hnlichen (anatomischen) MR-Bildern kann anhand der Pixel-Intensita¨ts-
werte eine geometrische Abgrenzung verschiedener Hirnbereiche vorgenommen
werden, insbesondere eine Unterteilung in GM und WM. Dieser als Segmentie-
rung bezeichnete Vorgang la¨sst sich manuell, automatisch [296] oder semiauto-
matisch [297] durchfu¨hren. Zu den voll-automatischen Verfahren ist anzumerken,
dass sie zum gegenwa¨rtigen Zeitpunkt aufgrund verschiedener Ursachen (z.B.
unzureichender Kontrast zwischen der WM und der GM) fu¨r einen praktischen
Einsatz kaum geeignet sind.
Mit DT-Daten ist es mo¨glich eine weitergehende Segmentierung zu betreiben
[298], mit der verschiedene Faserbu¨ndel im Gehirn identifiziert werden ko¨nnen.
Aufgrund der großen bei DT-MRI anfallenden Datenmengen ist bei der Bestim-
mung des Verlaufs von Faserbu¨ndeln, dem Fiber-Tracking, eine Automatisierung
noch wu¨nschenswerter als bei der konventionellen Segmentierung. Daher sollen im
folgenden die zur Zeit verfu¨gbaren, konkurrierenden Tracking-Algorithmen kurz
vorgestellt werden.
Den aufgelisteten Verfahren haben folgendes Vorgehen gemein: Aus den Ei-
genvektoren, die zu den gro¨ßten Eigenwerten der Diffusionstensoren geho¨ren, im
folgenden dominante Eigenvektoren genannt, wird ein zwei- oder dreidimensiona-
les Vektorfeld (entsprechend single-slice/multi-slice-DT-MRI-Datensa¨tzen) gebil-
det (s. Abb. 5.2 und Abb. 5.3). Dieses wird dann fu¨r das Verfolgen von Nerven-
stra¨ngen verwendet (“Streamline”-Ansatz). Die grundlegende Idee dabei ist, dass
die dominanten Eigenvektoren entlang von Nervenstra¨ngen deren lokale Richtung
angeben.
Eine Schwierigkeit dieses Ansatzes besteht in einem evtl. vorzeitigen Abbruch
der Trajektorienberechnung. Mo¨gliche Gru¨nde hierfu¨r sind, dass sich das Vor-
zeichen zwischen zwei aufeinanderfolgenden (dominanten) Eigenvektoren einer
Trajektorie a¨ndert (aufgrund des axialen Charakters der Eigenvektoren) oder
dass eine artifizielle 90
◦
-Richtungsa¨nderung auftritt. Letztere kommt zustande,
wenn sich der gro¨ßte und der zweitgro¨ßte Eigenwert so wenig unterscheiden,
dass sich ihre Reihenfolge unter dem Einfluss von Rauschen vertauscht. Da mit
den Eigenwerten auch die zugeho¨rigen Eigenvektoren vertauscht werden und die
Eigenvektoren zueinander orthogonal sind, treten 90
◦
-Richtungsa¨nderungen auf
[153]. Erwa¨hnt sei, dass zur Vermeidung von vorzeitigen Abbru¨chen sogenann-
te Regularisierungs-Verfahren fu¨r DT-Vektorfelder entwickelt wurden, die eine
gewisse Stetigkeit bzw. Glattheit dieser Felder gewa¨hrleisten sollen [299].
• Konstante Schrittweite
Das in [300] beschriebene Verfahren sieht vor, dass fu¨r jedes Voxel (in-
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Abbildung 5.4: Aus einem DT-Vektorfeld mit der AVS-Software (AVS: Advanced
Visualization System) berechnete Stromlinien. Die Berechnung beruht auf dem
Lo¨sen der in Gleichung 5.1 angegebenen (gewo¨hnlichen) Differential-Gleichung,
wofu¨r von AVS das Runge-Kutta-Verfahren verwendet wird. Die Gleichung wurde
fu¨r je einen Anfangspunkt pro Voxel gelo¨st.
nerhalb einer Startregion) mit der Berechnung einer Trajektorie begonnen
wird. Entlang der Richtung des dominanten Eigenvektors erfolgt eine li-
neare Extrapolation u¨ber eine (konstante) La¨nge, die der Ha¨lfte der Voxel-
Kantena¨nge entspricht (kubische Voxel vorausgesetzt). Die Trajektorienbe-
rechnung wird abgebrochen, wenn ein Maß fu¨r die Anisotropie unter einen
vorgegebenen Schwellwert fa¨llt.
• Winkel-Schwellwert
Bei dem in [301] beschriebene Ansatz wird u¨berpru¨ft, ob zwei benachbarte
Voxel zum selben Faserbu¨ndel geho¨ren. Dazu werden folgende Kriterien an-
gewendet: Der Winkel zwischen den dominanten Eigenvektoren der beiden
Voxel muss unterhalb eines vorgegebenen Limits liegen (typischerweise 20
◦
).
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Zusa¨tzlich wird gefordert, dass der Winkel zwischen der Verbindungsgera-
den beider Voxel (die durch die Voxel-Mittelpunkte verlaufen) und deren
dominanten Eigenvektoren jeweils unterhalb eines vorgegebenen Schwell-
wertes liegt (typischerweise 30
◦
).
• FACT
Die FACT-Methode (FACT: Fiber Assignment by Continuous Tracking)
[302, 303] beschreibt die Trajektorie innerhalb eines Voxel durch eine Gera-
de, deren Richtung durch den dominanten Eigenvektor gegeben ist. Der
Startpunkt der Geraden des na¨chsten Voxels definiert sich durch einen
Schnitt der Geraden des aktuellen Voxels mit der Oberfla¨che dieses Vo-
xels. Das Fiber-Tracking fu¨r einen Faserstrang wird abgebrochen, wenn der
Mittelwert der Skalarprodukte zwischen dem dominanten Eigenvektor des
aktuellen Voxels mit den dominanten Eigenvektoren der drei na¨chsten Vo-
xel unter 0.75 fa¨llt (es werden normierte Eigenvektoren vorausgesetzt).
• Konnektivita¨ts-Klassifikation
In [304] wird ein Segmentierungsverfahren beschrieben, das Cluster von mit-
einander verbundenen Voxeln ermittelt. Fu¨r das Verfahren wird angenom-
men, dass der Faserverlauf lokal (zwischen zwei Voxeln) einem Kreisbogen
folgt. Aus den Mittelpunktskoordinaten beider Voxel und dem Eigenvektor
einer der beiden Voxel, der als Tangentenvektor gewa¨hlt wird, la¨sst sich der
Tangentenvektor fu¨r das zweite Voxel berechnen. Der Winkel, den dieser
mit dem Eigenvektor dieses Voxels einschließt (in Abb. 5.5 mit ξ bezeich-
net), und der berechnete Kru¨mmungsradius bestimmen, ob die zwei Voxel
miteinander verbunden sind. Dies ist der Fall, wenn ξ kleiner als 45
◦
und
der Kru¨mmungsradius kleiner ist als das 1.306-fache des Voxelabstands,
was einer maximalen Kru¨mmung von 45
◦
zwischen benachbarten Voxeln
entspricht.
Diese beiden Konnektivita¨tskriterien werden auf alle Voxelpaare angewen-
det, die von einem gegebenen Voxel und seinen 26 Nachbar-Voxeln (in
3D) gebildet werden. Auf diese Weise wird sukzessiv die Konnektivita¨t
jedes einzelnen Voxels untersucht. Zusammenha¨ngende Voxel werden einer
gemeinsamen Klasse zugeordnet. Wenn eine Konnektivita¨t zwischen Vo-
xeln erkannt wird, die zu zwei verschiedenen Klassen geho¨ren, erfolgt eine
Neuklassifizierung aller Voxel einer Klasse. Damit wird erreicht, dass die
Konnektivita¨tsbestimmung unabha¨ngig von der Reihenfolge ist in der die
Voxel durchlaufen werden. Diese Re-Klassifizierung ko¨nnte bei einer Im-
plementierung des Verfahrens als zellula¨rer Automat (auf Parallelrechnern)
als Synchronisations-Mechanismus zwischen verschiedenen Recheneinheiten
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dienen.
Abbildung 5.5: Grafische Darstellung zur Veranschaulichung des Konnektivita¨ts-
Algorithmus von Jones et. al. [304]. Dargestellt sind die Zentren A, B zweier Voxel
und die dominanten Eigenvektoren A und B. Wenn A ein Tangentenvektor
eines durch die Punkte A und B verlaufenden Kreisbogens ist, dann sind der
Mittelpunkt des Bogens (C), der Kru¨mmungsradius (R) und die Richtung des
Tangentenvektors am Punkt B (tb) eindeutig definiert. Der Kru¨mmungsradius
und der Winkel zwischen B und tb (ξ) werden vom Algorithmus verwendet, um
festzustellen, ob die zu A und B geho¨rigen Voxel miteinander verbunden sind
(reproduziert aus [304]).
• Streamline-Differentialgleichungs-Ansatz
Zur Visualisierung von aero- oder hydrodynamischen Stro¨mungsfeldern wer-
den mit der Differential-Gleichung (DGL)
∂~x (~x, t)
∂t
= ~v (~x) (5.1)
Stromlinien (“streamlines”) berechnet. In obiger Gleichung bezeichnet ~x (t)
eine Trajektorie und ~v (~x) das Geschwindigkeitsfeld. Es liegt nahe, eine
Streamline-Berechnung auch auf DT-Vektorfelder anzuwenden [305].
‘Pseudo’-Geschwindigkeitsfelder ko¨nnten dadurch definiert werden, dass je-
der dominante Eigenvektor (normiert) mit einer Geschwindigkeitskonstan-
ten skaliert wird. Eine alternative Definition besteht darin, jeden dominan-
ten Eigenvektor (normiert) mit seinem zugeho¨rigen Eigenvektor zu multi-
plizieren.
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Da Diffusion und Geschwindigkeit unterschiedliche Dimension haben, er-
scheint die Anwendung der Streamline-DGL auf Diffusions-(Tensor-)Daten
aus physikalischer Sicht als wenig sinnvoll. Entsprechende Ergebnisse, die
von mir mit den Eigenwert-skalierten Eigenvektoren erzielt wurden (s. Abb.
5.4), machten jedoch einen recht vielversprechenden Eindruck. Dieses gilt
weniger bei er Wahl eines konstanten Geschwindigkeitsbetrags. Wie in [305]
aber gezeigt wurde, wird das Verfolgen la¨ngerer Faserbu¨ndel durch die
begrenzte numerische Stabilita¨t beim Lo¨sen der Differential-Gleichung er-
schwert.
Fu¨r die Trajektorienberechnung erfolgte eine Vereinheitlichung des Eigen-
vektor-Vorzeichens z.B. dadurch, dass das Vorzeichen der Eigenvektoren
gewechselt wurde, wenn die x-Komponente ein negatives Vorzeichen auf-
wies (Links-rechts-Ausrichtung der Eigenvektoren).
Als Startpunkte fu¨r die Trajektorienberechnung dienten die Punkte eines
(regula¨ren) 2D- oder 3D-Gitters. Ein 2D-Gitter wurde so gewa¨hlt, dass es
sich auf der Gehirn-Symmetrie-Ebene zwischen den beiden Gehirnha¨lften
befand.
Ergebnisse einer anderen (externen) Arbeitsgruppe, von der der Streamline-
DGL Ansatz intensiver weiterverfolgt wurde, sind in [305, 306] beschrieben
worden.
Ein Nachteil der genannten Verfahren ist, dass nur ein Teil der durch den
Diffusions-Tensor zur Verfu¨gung gestellten Information verwendet wird. Ein An-
satz, der fu¨r die Trajektorienberechnung die gesamte Information des Diffusions-
Tensors nutzt, wurde in [307] vorgestellt: Zuna¨chst wird mit dem Diffusionstensor
eine Richtungsablenkung definiert,
−→vout = D · −→vin , (5.2)
wobei −→vin die urspru¨ngliche Richtung angibt. Mit dieser la¨sst sich dann die Aus-
breitungs-Richtung wie folgt berechnen:
−−→vprop = (1− a) · −→vin + a · −→vout . (5.3)
Hierbei stellt a einen Gewichtungsfaktor dar, fu¨r den ein Wertebereich von 0.1
bis 0.6 vorgeschlagen wurde.
Die vorstehend beschriebenen Verfahren sind i.a. nicht in der Lage, den Verlauf
von sich aufspaltenden und zusammenlaufenden Nervenbahnen korrekt zu rekon-
struieren. Die auf der Level-Set-Theorie basierende “Fast marching”-Methode
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[308] hingegen kann, zumindest prinzipiell, mit Verzweigungen umgehen. Die
Grundiee besteht darin, ausgehend von einer Startregion eine (geschlossene) Front-
Linie ‘wachsen’ zu lassen. Bei Anwendung dieses, auch fu¨r verschiedene andere
Zwecke einsetzbaren Verfahrens auf Diffusionstensordaten wird die Geschwindig-
keit an jedem Punkt der Front als eine Funktion der lokalen Anisotropie und
Richtung des dominanten Eigenvektors gewa¨hlt [308].
Aufgrund von Parallelen zum Diffusionssimulations-Ansatz (siehe unten) soll
an dieser Stelle na¨her auf den Einsatz der Fast-Marching-Methode eingegangen
werden.
Die Ausbreitung der Front la¨sst sich durch eine ‘Ankunftszeit’ T = T (x, y, z)
beschreiben, die die Zeitdauer fu¨r die Ausbreitung der Front von einem Start-
punkt zu einem beliebigen anderen Punkt angibt. Fu¨r jeden Frontpunkt sind die
Ankunftszeit T und die Geschwindigkeit der Front, F , wie folgt verknu¨pft:
|∇T | = 1, T = 0 auf Γ , (5.4)
wobei Γ die Front in ihrer Anfangsposition beschreibt. Wenn die Geschwindigkeit
F nur von der Position abha¨ngt, wie es beim Tracking-Verfahren der Fall ist,
reduziert sich 5.4 auf die sogenannte “Eikonal”-Gleichung.
Fu¨r F wurde in [309] die Funktion
F (~r) =
(∣∣∣∣~1 (~r) · ~n (~r) + ~1 (−→r′ ) · ~n (~r)∣∣∣∣)α FAβ (5.5)
vorgeschlagen, wobei α und β zwei Gewichtungsindizes und ~1 den dominanten
Eigenvektor bezeichnet, FA fu¨r den fraktionalen Anisotropie-Index steht (siehe
Seite 80), ~r die Position eines Voxel, das im na¨chsten Iterationsschritt belegt
werden wird, und
−→
~r′ die Position eines benachbarten Voxels angibt, das bereits
von der Front u¨berquert worden ist. Durch das Auftreten von FA bzw. einer Po-
tenz von FA als Faktor in Gleichung 5.5 wird die Front in Gebieten mit schneller
isotroper Diffusion abgebremst, die in der Regel keinen Bestandteil von Nerven-
fasern darstellen.
Die in [308] vorgestellten Ergebnisse wurden mit folgender, vereinfachten Form
von F erhalten:
F (~r) = FA |~1 (~r) · ~n (~r)| (5.6)
Die Wachstumsgeschwindigkeit an einem Punkt der Front entspricht dieser For-
mel nach also dem Produkt aus dem FA-Index und dem Betrag des Skalarpro-
dukts zwischen dem zu diesem Punkt geho¨rigen Front-Normalenvektor und do-
minanten Eigenvektor.
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Durch die Fast-Marching-Methode [310] erha¨lt man dann eine Karte fu¨r die
Ankunftszeit T (“Time-of-arrival”-Map). Aus dieser la¨sst sich die gesuchte Tra-
jektorie durch ein Gradientenabstiegsverfahren berechnen. Hierzu werden vom
gewu¨nschten Zielpunkt aus Schritte entlang der durch ∇T (neu auszuwerten
nach jedem Schritt) gegebenen Geraden in Richtung des Startpunktes unternom-
men. Die Schrittla¨nge sollte etwa der La¨ngendimension eines Voxels entsprechen.
Der Gradientenabstieg kann auch na¨herungsweise dadurch erfolgen, dass immer
das Voxel ausgewa¨hlt wird, das die gro¨ßte Na¨he zum na¨chsten berechneten ‘Ab-
stiegspunkt’ aufweist. Da die Trajektorien fu¨r verschiedene Zielpunkte in eine
gemeinsame Trajektorie mu¨nden ko¨nnen, kommt es in diesen Fa¨llen aus Sicht
des Startpunkts zu einer Aufspaltung der Trajektorie (die Detektion einer Auf-
spaltung ist ein Merkmal, dass nur wenige Tracking-Verfahren aufweisen).
Die Bestimmung der neuroanatomischen Plausibilita¨t einer gefundenen Tra-
jektorie (fu¨r jedes beliebiges Punkt-Paar kann eine Trajektorie berechnet wer-
den), erfolgt unter Verwendung einer sogenannten ‘Gu¨te’-Metrik. In [311] wur-
den hierfu¨r die folgenden beiden, an Invivo-Datensa¨tzen erprobten Definitionen
vorgeschlagen (siehe auch [312]):
Das erste Maß,
φ1 (γ) = min
τ
F (γ (τ )) (5.7)
= min
τ
1
|∇T | (γ (τ )) ,
lehnt sich eng an das Verfahren fu¨r die eigentliche Trajektorienberechnung an.
Beim zweiten Maß,
φ2 (γ) = max
τ
(1− |~w (γ (τ )) · 1 (γ (τ ))|) , (5.8)
ist das Entscheidende die Abweichung zwischen dem Tangentenvektor ~w und dem
dominanten Eigenvektor ~1. Eine Gemeinsamkeit zwischen beiden Maßen besteht
darin, dass sie sich auf die ‘Worst-Case’-Stelle einer Trajektorie beziehen. Eine
Bewertung aus neuroanatomischer Sicht ergab, dass das Maß φ2 gegenu¨ber φ1 zu
bevorzugen ist. Fu¨r eine Darstellung der Trajektorien werden schließlich jene mit
dem gro¨ßten Wert von φ ausgewa¨hlt (z.B. die ‘besten’ 1%). Fu¨r die Darstellung ei-
ner Konnektivita¨tsmatrix (Wahrscheinlichkeit fu¨r eine Verbindung zwischen zwei
Punkten, also der Werte von φi) ist diese Schwellwertbildung hingegen nicht not-
wendig.
Fiber-Tracking gema¨ß der Fast-Marching-Methode unterscheidet sich von den
“Streamline”-Ansa¨tzen darin, dass ein Stu¨ck der Trajektorie nicht unabha¨ngig
vom vorangegangenen berechnet wird, sondern der gesamte Trajektorien-Verlauf
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zwischen zwei Punkten simultan optimiert wird (durch die Berechnung des Time-
of-Arrival-Map). Der Vorteil, der sich hieraus ergibt ist eine geringere Sto¨ranfa¨llig-
keit gegenu¨ber Rauschen.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Fast-Marching-Methode wei-
testgehend der Methode zur Berechnung global optimaler Trajektorien von Tsitis-
klis [313] entsprechen soll [314]. Beide Optimierungs-Algorithmen, die sich durch
eine sehr hohe Effizienz auszeichnen (Komplexita¨t O(n log n), n: Anzahl der Git-
terpunkte bzw. Voxel) sind fu¨r eine Anwendung auf skalare Felder ausgelegt (da-
her die Definition einer skalaren Geschwindigkeit F ). Eine Erweiterung dieser
Algorithmen fu¨r die Verarbeitung von Vektor-Feldern ist jedoch allem Anschein
nach nicht mo¨glich. Alternativen in Form einer Optimierung von Parametern ei-
ner Ansatzfunktion oder eine kombinatorische Optimierung wa¨ren dagegen sehr
rechenintensiv.
Die Berechnung global optimaler Trajektorien ist auch das Ziel des Pfad-
Integral-Ansatzes fu¨r Fiber-Tracking [315], der in analoger Weise Gu¨ltigkeit hat
fu¨r die Berechnung der Konfiguration von Polymeren in einem Potential. Fu¨r die
Anwendung dieses Ansatzes ist die Bestimmung mehrerer Potential-Funktionen
erforderlich. Die damit verbundenen Schwierigkeiten sind offenbar der Grund,
dass bislang keine Implementierung dieses Fiber-Tracking-Ansatzes vorhanden
ist (dem aktuellen Literaturstand zur Folge). Eine weitere Methode mit einem
globalen Ansatz stellt die in dem Abstract [316] beschriebene “Erwartungs-Max-
imierung” dar, auf die hier jedoch nicht weiter eingegangen werden soll.
Wie die Zusammenstellung der Arbeiten zum Fiber-Tracking zeigen, unter-
liegt dieses Gebiet momentan einer intensiven Weiterentwicklung. Grund sind die
Nachteile der bekannten Verfahren, die zum Entwurf neuer Methoden oder einer
Verbesserung der vorhandenen fu¨hren.
Der Hauptnachteil der “Fast-Marching”-Methode, die als bisheriger Favorit
gelten kann, besteht in der Willku¨rlichkeit bei der Festlegung von F bzw. seiner
Parameter, von φ und der Auswahl der ‘besten’ Trajektorien.
Nachfolgend soll ein neuartiger Ansatz beschrieben werden, der entwickelt
worden ist in der Absicht, die Nachteile der bekannten Verfahren zu vermeiden
und gleichzeitg ihre Vorzu¨ge zu vereinen.
Es sei aber an dieser Stelle vorausgeschickt, dass es auch fu¨r Verfahren nach
dem neuen Ansatz schwierig ist, zwischen sich kreuzenden und sich ‘ku¨ssenden’
Faserbahnen zu unterscheiden, wie in Abbildung 5.6 dargestellt.
163
Abbildung 5.6: Unterscheidung zwischen den beiden Fa¨llen von sich ‘ku¨ssenden’
und sich kreuzenden Faserbahnen. Die Mittelung der Eigenvektor-Richtung auf-
grund des Partial-Volumings kann dazu fu¨hren, dass beim Fiber-Tracking sich
kreuzende Faserbahnen durch zwei sich ‘ku¨ssende’ Faserbahnen beschrieben wer-
den. Umgekehrt kann es passieren, dass sich ‘ku¨ssende’ Bahnen durch sich kreu-
zende Bahnen beschrieben werden, wenn abrupte A¨nderungen im Verlauf einer
Faserbahn vom Fiber-Tracking-Verfahren nicht erkannt werden.
Lo¨sen der Diffusionsgleichung
Die Grundidee besteht in der Anwendung der Diffusions-Differential-Gleichungen
(Gl.3.15-3.17). Mit diesen Gleichungen und den aus den Messdaten berechneten
Diffusionstensoren erfolgt die Simulation der Diffusions-Ausbreitung eines ‘virtu-
ellen’ Konzentrations-Peaks, der an dem Punkt platziert wird, dessen Konnek-
tivita¨t untersucht werden soll (siehe Abbildung 5.7). Diese Grund-Idee wurde
von mir in zwei Abstracts (s. Publikations-Liste) beschrieben. Eine Darlegung
meiner nachstehend vorgestellten Erweiterungen der Idee erfolgte bereits in einer
Patentanmeldung. Zwischenzeitlich hat sich offenbar eine andere Arbeitsgruppe
unabha¨ngig von mir u¨berlegt, dass Diffusionssimulationen fu¨r Fiber-Tracking ge-
nutzt werden ko¨nnen [317].
Festzustellen ist, dass sich die fu¨r das Fiber-Tracking simulierte Diffusion von
der realen, gemessenen Diffusion in der La¨ngenskala unterscheidet: Die mit MR-
Messungen zuga¨ngliche Diffusion erstreckt sich bei der Untersuchung von Wasser
(aufgrund der T2-Relaxation) maximal u¨ber ca. 1mm (bei Feldsta¨rken um 1.5T),
wohingegen die simulierte Diffusion La¨ngen von mehreren cm u¨berbru¨cken kann.
Fu¨r das eigentliche Fiber-Tracking wird dann die Ausbreitung der Konzen-
trations-Isolinien oder -Isofla¨chen wa¨hrend des simulierten Diffusionsprozesses
verfolgt. In jedem Simulationsschritt ist ein neuer, gegenu¨ber dem vorangegan-
genen Schritt kleinerer Konzentrationswert fu¨r die Ermittlung der Isolinien bzw.
-fla¨chen festzulegen. Dieser Wert kann beispielsweise so gewa¨hlt werden, dass er
immer einen konstanten Bruchteil der augenblicklichen Maximal-Konzentration
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Abbildung 5.7: Ergebnis einer Diffusionsausbreitungs-Berechnung fu¨r einen An-
fangspeak im Corpus Callosum.
betra¨gt.
Der Trajektorien-Verlaufs kann dann durch Verbinden der am weitesten vom
Ort des Anfangspeaks entfernten Punkte auf den Isolinien bzw. -fla¨chen bestimmt
werden.
Die Isolinien bzw. -fla¨chen ko¨nnen auch so festgelegt werden, dass sie Punk-
te mit derselben Kru¨mmung der Konzentrationsfunktion verbinden, (und nicht
Punkte gleicher Konzentration). Die Kru¨mmung ist in in diesem Fall definiert
durch
kc = (gradC)
T H (C) gradC , (5.9)
wobei H die Hesse-Matrix zur Konzentrationsfunktion C bezeichnet (Hij =
∂2C/∂xi∂xj) und im zweidimensionalen Fall speziell gilt:
~aT0 = (∂C/∂x1, ∂C/∂x2) /
√
(∂C/∂x1)
2 + (∂C/∂x2)
2 (5.10)
H =
((
∂2C/∂x1
2, ∂2C/∂x1x2
)
,
(
∂2C/∂x1x2, ∂
2C/∂x2
2
))
(5.11)
kc = ~a
T
0H~a0 . (5.12)
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An den Stellen, an denen C la¨ngs der Gradientenrichtung einen Wendepunkt auf-
weist, verschwindet kc.
Zu beachten ist, dass die Diffusionsausbreitung des (virtuellen) Konzentrati-
onspeaks sich nicht auf die Faserstrukturen beschra¨nkt, sondern auch ‘Abku¨rzun-
gen’ durch Gebiete mit schneller isotroper Diffusion nehmen kann. Fu¨r die Berech-
nung ausgedehnterer Trajektorien sind daher die Diffusionskoeffizienten in diesen
Gebieten auf einen kleineren Wert zu setzen. Anstelle einer bina¨ren Modifkatio-
nen der Diffusionskoeffizienten kann auch eine Gewichtung der Diffusionstensoren
mit einem Anisotropie-Index erfolgen (ggf. nach Normierung der Diffusionsten-
soren).
Die Trajektorienberechnung kann auch in a¨hnlicher Weise wie bei der Fast-
Marching-Methode erfolgen - durch Anwendung eines Gradientenabstiegsverfah-
rens auf eine Time-of-Arrival-Map. Letztere la¨sst sich dadurch erhalten, dass fu¨r
alle Punkte der individuelle Zeitpunkt ermittelt wird, zu dem sie von der Isolinie
(die fortwa¨hrend an niedrigere Konzentrationswerte angepasst wird) u¨berquert
werden.
Anstelle eine Trajektorie in einem ‘Rutsch’ zu berechnen, wie in Abb. 5.8
symbolisch dargestellt, ist es auch mo¨glich, nach der Ermittlung eines Trajekt-
orienteilstu¨cks eine neue Ausbreitungsberechnung zu starten (siehe Abb. 5.9).
Zur Erkennung einer Aufspaltung eines Faserbu¨ndels ist es zweckma¨ßig, fu¨r
die Isolinien oder Isofla¨chen Kru¨mmungen zu berechnen. Wa¨hrend in Gebieten
mit homogener Diffusion die Kru¨mmung immer negative Werte aufweist, sind an
Verweigungspunkten Vorzeichenwechsel der Kru¨mmung zu erwarten (siehe Abb.
5.10). Das Integral u¨ber die Bereiche mit positiver Kru¨mmung kann als ein Maß
fu¨r die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Aufspaltung betrachtet werden.
Die Kru¨mmung einer in karthesischen Koordinaten beschriebenen Isolinie
y (x) ist gegebenen durch
k =
d2y/dx2[
1 + (dy/dx)2
]3/2 . (5.13)
Im Fall einer Isofla¨che, die durch eine Funktion z (x, y) beschrieben sei, erfolgt
die Berechnung von zwei sog. ”Hauptkru¨mmungsradien”, die die zu einer Fla¨che
geho¨rigen Radien mit dem minimalen und dem maximalen Wert angeben [318].
Die Ebenen, in der die ’Kru¨mmungskreise’ liegen, stehen senkrecht zu einander.
Die Hauptkru¨mmungsradien ergeben sich als Lo¨sungen der folgenden quadra-
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tischen Gleichung:(
rt− s2
)
R2 + h
[
2pqs−
(
1 + p2
)
t−
(
1 + q2
)
r
]
R+ h4 = 0 (5.14)
mit
p = ∂z/∂x , (5.15)
q = ∂z/∂y , (5.16)
r = ∂2z/∂x2 , (5.17)
s = ∂2z/∂x∂y , (5.18)
t = ∂2z/∂y2 (5.19)
und wobei
h =
√
1 + p2 + q2 . (5.20)
Aus den beiden Kru¨mmungsradien erfolgt dann gema¨ß der Formel
K =
1
2
(1/R1 + 1/R2) (5.21)
die Berechnung einer mittleren Kru¨mmung.
Abbildung 5.8: Ausbreitung eines (virtuellen) Konzentrationspeaks in einem Fa-
serbu¨ndel.
Abbildung 5.9: Diffusionssimulationen bei einem sich aufspaltenden Faserbu¨ndel.
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Abbildung 5.10: Zu Abb. 5.9 geho¨rige idealisierte Konzentrationsisolinien und
abgeleitete Kru¨mmungslinien. A: Halbellipse als Isolinie, B: zugeho¨rige Kurven-
kru¨mmung als Funktion von x. Aus der Halbellipse in A wurde durch Multiplika-
tion mit der Funktion aus Teilbild C die unter D gezeigte Kurve generiert, die eine
idealisierte Isolinie fu¨r eine Diffusionsausbreitung an einem Verzweigungspunkt
darstellt. Die zugeho¨rige Kru¨mmungsfunktion ist aus Teilbild E ersichtlich.
Ein Hauptvorteil des beschriebenen Ansatzes ist, dass er auf einer physika-
lischen Simulation beruht, die keine Festlegung von willku¨rlichen Parametern
erfordert. Wie erwa¨hnt ist aber fu¨r die Berechnung von la¨ngeren Trajektorien-
abschnitten eine (mehr oder weniger) willku¨rliche Modifikation der Diffusions-
tensoren vorzunehmen. Dieses ist vermeidbar, wenn die Berechnung der Diffu-
sionsausbreitung auf ein kleines Gebiet um den Anfangspeak beschra¨nkt wird.
Dieses ist z.B. hinreichend, um fu¨r einen Punkt eine Wahrscheinlichkeit dafu¨r
zu berechnen, dass in diesem Punkt eine Faserbu¨ndelaufspaltung auftritt. Diese
Information ko¨nnten dann beispielsweise bei Verfahren genutzt werden, die fu¨r
Aufspaltungen nicht sensitiv sind (“Streamline”-Methoden).
Die erla¨uterten Schwierigkeiten des “Streamline”-Ansatzes entfallen beim Dif-
fusionssimulations-Ansatzes, da bei diesem eine Eigenvektor-Zerlegung des Dif-
fusions-Tensors nicht erforderlich ist. Hierdurch und den Umstand, dass die volle
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Information des Diffusionstensors genutzt wird, ist eine gro¨ßere Robustheit bei
niedrigen SNR-Werten zu erwarten.
Bei der Implementierung entsprechender Tracking-Verfahren kann auf vorhan-
dene Programme fu¨r die Simulation von Diffusionsprozessen, wie z.B. das kom-
merziellen Pakete “Diffpack” (http://www.numerical-objects.com) oder “Femlab”
(http://www.femlab.com) zuru¨ckgegriffen werden.
Wie in [319] vorgeschlagen, la¨sst sich Fiber-Tracking auch dadurch realisieren,
dass die DT-Daten fu¨r eine Monte-Carlo-Simulation (“random walker” model)
genutzt werden. Dieses entspricht aber im Prinzip dem Lo¨sen der Diffusionsglei-
chung.
Die Definition der Start- und Endpunkte von Trajektorien ko¨nnen z.B. auf
der Basis von anatomischen Wissen manuell gewa¨hlt werden oder anhand von
fMRI-Aktivierungskarten.
Eine mo¨gliche zuku¨nftige Entwicklung betrifft die Nutzung von Konnekti-
via¨tsmodellen, die durch Variation von Modellparametern an einen gegebenen
DT-Datensatz angepasst werden. Die Aufstellung der Modelle ko¨nnte sowohl auf
der Basis von Invivo- als auch Post-mortem-Daten erfolgen.
Genutzt werden ko¨nnten beispielsweise die Probabilty-Maps aus dem C&O-
Vogt-Institut (Universita¨t Du¨sseldorf), die fu¨r die etwa 10 gro¨ßten Faserstruktu-
ren die Wahrscheinlichkeit angeben, dass ein Punkt zu einer von ihnen geho¨rt. Ge-
wonnen wurden die Probability-Maps aus segmentierten und in ein gemeinsames
Referenzhirn transformierten Schnittbildern von 10 Post-mortem-Gehirnen [182].
Ein erster Ansatz, diese Daten mit DT-MRI-Daten zu kombinieren, ko¨nnte darin
bestehen, zu untersuchen, welchen Grad an Koha¨renz die Orientierung der domi-
nanten Eigenvektoren innerhalb der in den Probabilty-Maps eingetragenen Faser-
strukturen aufweist (Unterschieden nach den verschiedenen Wahrscheinlichkeits-
Leveln 0, 10, . . . 90, 100%).
Die fu¨r den FEM-Trackingansatz erforderliche Diffusionssimulation wurde un-
ter ”FEMLAB” implementiert und erfolgreich getestet. Eine Implementierung
von darauf basierenden Trackingverfahren steht zur Zeit noch aus.
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5.3 fMRI
In diesem Unterkapitel sollen Verfahren beschrieben werden, die es erlauben,
fMRI-Daten Konnektivita¨tsinformationen zu gewinnen, und sich vollkommen un-
abha¨ngig von DT-MRI einsetzen lassen. Allerdings gibt es auch ein Potential fu¨r
die Kombination von fMRI und DT-MRI zur Untersuchung neuronaler Konnek-
tivita¨t, das bislang kaum beachtet worden ist [272].
Die mittels Fiber-Tracking erhaltenen Konnektivita¨ts-Informationen ko¨nn-
ten z.B. bei der Modellierung funktionaler Prozesse (insbesondere Structural-
Equation-Modeling (SEM1)), einem fu¨r die Auswertung von fMRI-Daten an Be-
deutung gewinnenden Ansatz, genutzt werden. In bisherigen SEM-Studien [321,
322, 323] (siehe Abschnitt 5.3.2) wurden u¨berwiegend von Post-mortem-Affenhirn-
en stammende anatomische Konnektivita¨ts-Informationen zugrunde gelegt.
Fu¨r die Grundlagen von fMRI sei auf [1], [324] und [325] sowie die darin
enthaltenen Referenzen verwiesen.
5.3.1 Analyse von Ruhezustands-Fluktuationen
Eine Mo¨glichkeit, mit fMRI Konnektivita¨ts-Informationen zu erhalten, besteht in
der Untersuchung der Aktivita¨tsschwankungen im Ruhezustand, bzw. der damit
verbundenen A¨nderungen des BOLD-Signals. In [327] wurde dafu¨r die Berech-
nung der Korrelation zwischen den fMRI-Signalen aus verschiedenen Hirnarealen
vorgeschlagen. Dieser Ansatz beru¨cksichtigt jedoch nicht, dass die ha¨modyna-
mische Response in verschiedenen Arealen unterschiedlich ausfa¨llt. Hierfu¨r wa¨re
die Verwendung einer Referenzvektor-Optimierung (siehe Beschreibung des ECO-
Verfahrens) erforderlich.
Die genannte Arbeit basiert auf fMRI-Messungen, bei denen nur eine Schicht
verwendet wurde, um eine hohe zeitliche Auflo¨sung der funktionalen Datensa¨tze
zu erreichen (0.1s). Wie in [328] gezeigt worden ist, kann die zeitliche Auflo¨sung
aber soweit reduziert werden, dass sich auch Volumendatensa¨tze (z.B. mit 16
Schichten) akquirieren lassen.
Die Berechnung der Korrelationen zwischen den Zeitreihen einzelner Voxel
fu¨hrt im allgemeinsten Fall zu einem 6-dimensionalen Datenfeld. Die U¨berpru¨fung
der statistischen Signifikanz von Korrelationen in diesen Datenfeldern war Gegen-
stand von [329] und [330].
1SEM wird auch als Abku¨rzung fu¨r Structural-Equation-Model verwendet.
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5.3.2 Structural-Equation-Modeling
Die wesentliche Idee von SEM besteht darin, die Aktivierung in einer Region als
Linear-Kombination der Aktivierung in anderen, mit ihr vernetzten Regionen zu
beschreiben. Die Entwicklung des SEM erfolgte allerdings unabha¨ngig von funk-
tionaler Bildgebung als Analyse-,Werkzeug’ fu¨r allgemeine stochastische Prozesse.
Ein umfassender U¨berblick u¨ber SEM wird in [331] und [332] gegeben. In
letztgenannter Publikation erfolgt zudem ein Vergleich von SEM mit Large-scale-
neural-modeling [333].
Neurowissenschaftliche Arbeiten, die sich SEM zu Nutze machen, sind mo-
mentan noch rar. In einer dieser Arbeiten [323] wurde gezeigt, dass die neuronale
Verarbeitung im Gehirn davon abha¨ngt, u¨ber welche Modalita¨t Informationen
dargeboten werden (akustisch, visuell). Demnach gibt es im Gehirn kein “Verar-
beitungsmodul”, das unabha¨ngig vom “Eingabemodul” arbeitet, wie es bei einer
computer-gestu¨tzten Informationsverarbeitung u¨blich ist.
In einer weiteren Arbeit [334], in der PET-Messungen durchgefu¨hrt wurden,
konnten mit SEM funktionale A¨nderungen infolge einer pharmazeutischen Ma-
nipulation der Aufmerksamkeit von Probanden nachgewiesen werden (was mit
einer herko¨mmlichen Auswertung nicht mo¨glich war).
Im folgenden soll eine kurze Einfu¨hrung in SEM gegeben werden, die im we-
sentlichen auf [331] basiert:
Die Beziehung zwischen zwei Hirnarealen kann beschrieben werden durch ei-
ne lineare Abha¨ngigkeit der Varianz der einen Region von der Varianz in einer
anderen:
Y = α+ βy·xX + ψ , (5.22)
wobei die “Varianzen” X und Y ein Maß fu¨r die neuronale Aktivierung sind. Bei
ihnen kann es sich z.B. um fMRI-Zeireihen handeln. In Gleichung 5.22 beschreibt
βy·x die Sta¨rke des Einflusses von X auf Y , α einen konstanten Offset und ψ den
Anteil der Varianz, der nicht durch X bestimmt ist. Die Gro¨ße βx·y la¨sst sich
direkt als Co-Varianz von X und Y berechnen [331].
Gleichung 5.22 stellt auch das “Allgemeine Linare Modell” (engl. General Li-
near Model) dar, das die Grundlage fu¨r fast alle konventionellen statistischen
Tests bildet (t-Test, Korrelationsberechnung etc.).
Fu¨r den Fall, dass eine Region von mehr als einer anderen Region beeinflusst
wird, la¨sst sich Gleichung 5.22 leicht erweitern. Bei einer Abha¨ngigkeit der Region
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von zwei anderen Regionen (X,Z) gilt z.B.:
Y = α + βy·xX + βy·zZ + ψ (5.23)
In der Matrix-Darstellung, die die Grundlage des “Structural Equation Mode-
lings” bildet, lautet diese Gleichung (zusa¨tzlich wird angenommen, dass Z von
X abha¨ngt):  XZ
Y
 =
 0 0 0βz·x 0 0
βy·x βy·z 0

 XZ
Y
+
 ψxψz
ψy
 (5.24)
Die Nullen der Matrix, die mit β bezeichnet werden soll, repra¨sentieren nicht-
existierende Verbindungen. Gleichung 5.24 la¨sst sich auch, wie in Abb. 5.11 ge-
zeigt, graphisch repra¨sentieren.
Abbildung 5.11: Graphische Darstellung des durch Gleichung 5.24 beschriebenen
Konnektivita¨ts-Modells. Die Kreise symbolisieren die gemessenen Varianzen der
Regionen X, Y und Z. Die Linien mit einer Pfeilspitze repra¨sentieren die Pfade
fu¨r die gegenseitige Beeinflussung der Varianzen dieser Regionen.
Zusa¨tzlich zur Aktivierung von anderen Regionen tragen weitere Faktoren
zur Aktivierung einer bestimmten Region bei, wie z.B. die an einen Probanden
gestellte Aufgabe. Die Wirkung einer durch ein Paradigma A beschriebenen ex-
perimentellen Manipulation (die ebenfalls mit A bezeichnet werden soll) auf Y
stellt sich im Rahmen des Allgemeinen Linearen Modells (Gleichung 5.22) wie
folgt dar:
Y = α+ βy·aA+ ψ . (5.25)
Der Koeffizient βy·a ist ein Maß fu¨r die Abha¨ngigkeit der Aktivierung von der
experimentellen Manipulation A.
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An dieser Stelle sollen einige terminologische Aspekte gekla¨rt werden. Mit
Funktionaler Konnektivita¨t ist gemeint, dass zwei verschiedene neuronale Ein-
heiten eine korrelierte Aktivierung aufweisen. Dabei wird keine Aussage daru¨ber
gemacht, wie die Korrelation zustandekommt. Effektive Konnektivita¨t kann defi-
niert werden als der Einfluss, den eine neuronale Einheit auf eine andere hat. Ein
anatomisches Modell gibt Aufschluss daru¨ber, ob zwei beliebige Areale mitein-
ander verbunden sind oder nicht. Mit dem anatomischen Modell wird festgelegt,
welche Pfad-Koeffzienten auf Null fixiert werden ko¨nnen.
Eine mathematische Implementierung von SEM wird im Unterabschnitt 5.3.2
beschrieben. Die Grundidee dieser Implementierung besteht darin, mit einem Op-
timierungsverfahren aus einer Kovarianz-Matrix der gemessenen Aktivierungsda-
ten Ru¨ckschlu¨sse auf die Pfadkoeffizienten zwischen verschiedenen neuronalen
Einheiten zu ziehen.
Da fu¨r jede der beiden Verbindungsrichtungen zwischen zwei neuronalen Ein-
heiten ein eigener Pfad-Koeffizient vorgesehen werden kann, ist es mo¨glich, asym-
metrische Beziehungen zwischen zwei neuronalen Einheiten zu erkennen. Dieses
wa¨re mit einer paarweisen Korrelationsberechnung nicht mo¨glich, da diese sym-
metrisch ist (ρ
(
~a,~b
)
= ρ
(
~b,~a
)
).
Zu den wesentlichsten residuellen Einflu¨ssen za¨hlen die von neuronalen Ein-
heiten außerhalb des Modells, die bedingt sind durch die beschra¨nkte Gro¨ße der
SEMs.
Eine bislang in der Literatur noch nicht in Erwa¨gung gezogene Erweiterung
fu¨r SEMs besteht in der Beru¨cksichtigung von Zeitverzo¨gerungen. Anstelle von
Gleichung 5.22 wu¨rde dann z.B. gelten:
Y (t) = α + βy·xX (t−∆t) + ψ , (5.26)
wobei δt die “Signallaufzeit” (diese du¨rfte maßgeblich davon abha¨ngen, wie lange
eine neuronale Einheit die Weitergabe eines Signals an andere Einheiten verzo¨gert)
zwischen den zwei betrachteten neuronalen Einheiten bezeichnet.
Mathematische Implementierung
Die nachfolgende Beschreibung ist gro¨ßtenteils dem Paper von Bu¨chel und Friston
entnommen [321]. Angemerkt sei, dass es sich bei den in [331] als Co-Varianzen
bezeichneten β-Variablen in Wirklichkeit um die gesuchten Pfad-Koeffizienten
handelt (in [321] in der Matrix B zusammengefasst).
Die gemessene Co-Varianz-Matrix (Varianz-Kovarianz-Struktur der beobach-
teten Variablen) sei mit S und die “implizierte”, also die sich aus der Modellierung
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ergebende Co-Varianz-Matrix mit Σ bezeichnet. Fu¨r S gilt:
S = (1/ (N − 1))XTX , (5.27)
wobei X eine N × p-Matrix mit Aktivierungs-Intensita¨ten (Abweichungen vom
Mittelwert) von p Variablen und N Beobachtungen pro Variable ist. Die Matrix
S ist symmetrisch, wobei ihre Diagonal-Elemente die Varianzen und die Off-
Diagonal-Elemente die Co-Varianzen repra¨sentieren.
Es soll ein Modell betrachtet werden, bei dem sich die Elemente der Matrix
X auf folgende Weise aus einem Satz unabha¨ngiger Variablen Z ableiten:
XI = XB + Z , (5.28)
wobei B eine Matrix von unidirektionalen Pfad-Koeffizienten ist und I die Ein-
heitsmatrix der Dimension p. Gleichung 5.28 wird so umgeformt, dass X nur noch
auf einer Seite des Gleichheitszeichen steht:
X = Z (I−B)−1 . (5.29)
Damit ergibt sich (unter Vernachla¨ssigung der Vorfaktors 1/ (N − 1)) fu¨r das
Modell folgende Varianz-Co-Varianz-Struktur:
Σ = XTX =
(
Z (I−B)−1
)T (
Z (I−B)−1
)
(5.30)
=
(
(I −B)−1
)
C ((I −B)) , (5.31)
mit C = ZTZ.
Beim Auftreten von asymmetrischen Verbindungen (also praktisch immer) ist
B nicht symmetrisch. C (Varianz-Co-Varianz-Struktur von Z) ist eine Diagonal-
Matrix und entha¨lt die Rest-Varianzen. Die freien Parameter der Matrizen B
und C werden durch Minimierung einer von S und Σ abha¨ngenden Differenz-
Funktion gescha¨tzt. Fu¨r diese ist im Kontext des SEM nach [321] folgende, als
Maximum-Likelihood-Funktion bezeichnete Funktion am gebra¨uchlichsten:
FML = log |Σ|+ tr
(
SΣ−1
)
− log |S| − p . (5.32)
Hierbei bezeichnet tr () die Spur der als Argument angegebenen Matrix und p die
Anzahl der freien Parameter.
Die Bestimmung dieser Parameter erfolgt mit einem geeigneten Optimierungs-
verfahren.
Wenn den Daten keine mehrdimensionale Normalverteilung zugrundeliegt, ist
die in Gleichung 5.32 gegebene Differenz-Funktion nur noch bedingt geeignet. In
[321] wird eine gewichtete Least-Square-Funktion angegeben, die in diesen Fa¨llen
verwendet werden sollte.
174
Kapitel 6
Verwendung von
Oberfla¨chengradientenspulen
Die von MR-Ganzko¨rper-Scannern maximal unterstu¨tzte Gradientensta¨rke be-
tra¨gt typischerweise zwischen 15 und 40mT/m und liegt damit deutlich un-
ter den bei NMR-Spektrometern erreichbaren Werten von gro¨ßenordnungsma¨ßig
1T/m. Grund fu¨r diese Diskrepanz ist, dass die Leistungsaufnahme der Gradi-
entenversta¨rker um den Faktor α5 anwa¨chst, wenn der Radius um den Faktor
α zunimmt [341]. Dieses Skalierungsverhalten erkla¨rt sich wie folgt: 1) Das Vo-
lumen skaliert mit α3, (2) das B-Feld an a¨quivalenten Punkten muss um den
Faktor α steigen, um dieselbe Gradientensta¨rke aufrechtzuerhalten, und 3) die
B2-Abha¨ngigkeit der Energiedichte.
Die Gradienten-Schaltzeiten betragen bei MR-Scannern typischerweise zwi-
schen 150 und 1000µs. Beim MR-Vision-Scanner wird die maximale Gradien-
tensta¨rke von 25mT/m fru¨hestens nach 300µs erreicht. Bei Kopfgradientenspulen,
mit einem gegenu¨ber Ganzko¨rpergradientenspulen deutlich geringeren Bohrungs-
durchmesser, betra¨gt die maximal erreichbare Gradientensta¨rke etwa 70mT/m,
wobei sich Gradienten mit dieser Sta¨rke in minimal ca. 250µs schalten lassen [341].
In [342] wurde eine Studie zur Diffusionsbildgebung am menschlichen Gehirn
unter Verwendung einer (nicht geschirmten), wassergeku¨hlten Kopfgradienten-
spule vorgestellt. Deren technische Daten waren wie folgt:
• max. Gradientensta¨rke: 45mT/m
• Anstiegszeit: 150µs (fu¨r 45mT/m)
• b-Faktor: max. 2200s/mm2
• La¨nge: 35cm
• Innendurchmesser: 33cm .
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Die Kopfgradientenspule wurde sowohl fu¨r die Erzeugung der Diffusionsgradi-
enten als auch fu¨r die Bildkodierung (Single-Shot-EPI) verwendet. Die Bild-
auflo¨sung betrug 256 × 256 bei einer Voxelgro¨ße von 1 × 1.2 × 5mm3. Jedes
diffusionsgewichtete Bild wurde erhalten durch Mittelung von 80 Einzelbildern.
In der Studie wurde festgestellt, dass der 180
◦
-Puls (der ST-Pra¨paration) zu
einem eigenen FID-Signal fu¨hrte. Zur Vermeidung von dadurch bedingten Bild-
artefakten, wird vorgeschlagen, dieses Signal aus dem k-Raum ‘herauszuschieben’.
Durch die Verwendung von Oberfla¨chengradientenspulen [343, 344] wa¨re es
mo¨glich, bei MR-Scannern a¨hnlich hohe Gradientensta¨rken zu erzielen wie bei
NMR-Spektrometern. Dadurch, dass diese Spulen nur einen Teil der Oberfla¨che
des ‘Untersuchungsobjekts’ abdecken, kann die Feldausdehnung deutlich geringer
ausfallen als z.B. bei Ganzko¨rpergradientenspulen, die es vollsta¨ndig umschließen.
Dieses bietet den Vorteil, dass sich ho¨here Gradientensta¨rken und gro¨ßere “Slew-
Rates” erreichen lassen, bevor (periphere) Nervenstimulationen auftreten [345].
Die Nutzung von Oberfla¨chengradientenspulen fu¨r die Akquisition von Bil-
dern ist in [343] beschrieben worden. Die bessere Gradientenperformace wu¨rde
es erlauben, auch auf Hochfeld-Scannern (mit B0 > 1.5T) trotz der schnelleren
T ∗2 -Relaxation auf die gewohnte Weise funktionale Gehirnbildgebung mit EPI
durchzufu¨hren, allerdings auf Kosten des FoV.
Außer fu¨r Bildkodierung ko¨nnen Oberfla¨chengradienten- Spulen auch zur Ge-
nerierung der Diffusionsgewichtung genutzt werden. Der erzielbare Sensitivita¨ts-
Gewinn bei Diffusions-Messungen mit Gradientenspulen, die einen gegenu¨ber
Ganzko¨rpergradientenspulen deutlich reduziertem Durchmesser aufweisen, ist in
einer Arbeit zur Brustbildgebung [346] (Effizienz der dort beschriebenen Gradien-
ten-Spule: 3.3mT/m/A) demonstriert worden. Bei einer Diffusions-EPI-Messung
mit b = 1000s/mm2 konnte eine Verdopplung des SNR der ADC-Maps erzielt
werden. Diese ergab sich bei Vergleich zweier Messungen mit der Brustgradien-
tenspule, von denen eine zur Simulation der Leistung der Ganzko¨rpergradienten-
spule mit TE = 80ms und G = 22mT/m und die andere mit TE = 46ms und
G = 88mT/m aufgenommen wurde.
Fu¨r weiterfu¨hrende Information zum Bau von dedizierten Hochleistungs-Gra-
dientenspulen sei auf [337] bis [340] verwiesen.
Bei Diffusionsmessungen sind mehrere Szenarien fu¨r die Verwendung von
Oberfla¨chengradientenspulen denkbar, die sich danach richten, wie Bildgebung
(I) und Diffusionsgewichtung (DW) auf verschiedene Spulen verteilt werden: 1)
DW und I erfolgt mit einem einzigen Gradientensystem, 2) Verwendung zweier se-
parater Oberfla¨chengradientenspulen (je eine fu¨r DW und I) und 3) Verwendung
einer DW-Oberfla¨chengradientenspule in Kombination mit einem bestehenden
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Ganzko¨rper-Gradientensystem (fu¨r I).
Von diesen drei Fa¨llen la¨sst sich der letzte am einfachsten realisieren, da es aus-
reicht, mit einer einzigen Spule ein Gradientenfeld zu erzeugen (siehe Abschnitt
6.2). Hierfu¨r prinzipiell geeignet wa¨ren Gera¨te fu¨r Transcranial Mangnetic Stimu-
lation (TMS), deren Funktion und eigentlicher Zweck im folgenden Unterkapitel
beschrieben werden soll.
6.1 Transcranial Magnetic Stimulation
Bei TMS erfolgt eine Reizung von Gehirn-Neuronen durch das kurzfristige Er-
zeugen von starken Magnetfeldern in Kopfna¨he [347]. Dieses ist eine wesentlich
schonendere Methode als die im klinischen Umfeld lange Zeit angewandte und
immer noch im Einsatz befindliche, schwere Verbrennungen verursachende Elek-
trokonvulsion, bei der hohe elektrische Spannungen direkt am Kopf angelegt wer-
den (“Elektroschock-Therapie”).
In [348] sind mo¨gliche, von TMS ausgehende Gesundheitsrisiken untersucht
worden. Die Studie, bei der auch recht hohe Stimulationsraten von 20Hz verwen-
det wurden (Stimulationen mit bis zu 1Hz du¨rfen nach den geltenden Richtlinien
u¨ber eine unbegrenzte Zeit erfolgen, Raten oberhalb von 10Hz sind bei Patienten
nicht zula¨ssig), erbrachte keine Hinweise auf eine Scha¨digung der Gehirn-Struktur
oder -Funktion. Die bei einem Workshop zur Sicherheit von TMS aufgestellten
Richtlinien fu¨r die Anwendung von rTMS (repetitive TMS) sind in [349] zusam-
mengefasst worden.
In Zusammenhang mit MR-Bildgebung sind Magnetostimulationseffekte be-
reits intensiv untersucht worden [350]. Die Frequenzabha¨ngigkeit der fu¨r eine
Stimulation minimal erforderlichen Magnetfeld-Amplitude Bthr ist im Fall eines
zeitlich sinusfo¨rmig variierenden Magnetfelds B (t) durch folgendes, “grundlegen-
des Gesetz der Magneto-Stimulation” [350] gegeben:
Bthr = Bmin (1 + fchron/f) . (6.1)
Bmin ist die asymptotische Magnetfeldsta¨rke fu¨r unendlich hohe Frequenzen; fchron
gibt an, wie schnell der Grenzwert Bmin erreicht wird. Aus einem Fit von Glei-
chung 6.1 an experimentell ermittelte Stimulationsschwellwerte fu¨r die Magneto-
stimulation eines Handgelenks wurde folgender Zusammenhang zwischen f und
Bthr gefunden [350]:
Bthr = 103mT (1 + 913Hz/f) . (6.2)
Die Funktionsweise von z.zt. u¨blichen TMS-Gera¨ten sei anhand einer Demon-
strationsschaltung zur Erzeugung sogenannter “bi-phasischer” (genauer: bipola-
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Abbildung 6.1: Oben (a): Prinzipieller Aufbau eines transkraniellen Magnet-
Stimulators, unten (b): Typischer Zeitverlauf des Spulenstroms und seiner A¨nde-
rungsrate.
rer) Pulse erla¨utert (Abbildung 6.1a).
Diese basiert auf einem, um eine Diode (D) und einen Thyristor (S) erga¨nzten,
geda¨mpften Schwingkreis (harmonischer Oszillator). Der Thyristor wird leitend,
wenn die Spannung am Kondensator C einen bestimmten Wert u¨berschreitet. Es
fließt dann ein Strom u¨ber die Spule L und den Widerstand R. Die Diode D sorgt
dafu¨r, dass fu¨r die negative Halbwelle des Stroms I (Abb. 6.1b) der Thyristor
u¨berbru¨ckt wird.
Aus Abb. 6.1b, die den I(t)-Verlauf einer typischen TMS-Spule zeigt, ist er-
sichtlich, dass wa¨hrend des 300µs langen Pulses Stromsta¨rken von bis zu 5000A´
und Stroma¨nderungsraten von bis zu 150MA´/s auftreten. Erst mit der Verfu¨gbar-
keit geeigneter Hochleistungs-Thyristoren seit etwa 1985 ist die Entwicklung von
heute gebra¨uchlichen TMS-Gera¨ten (siehe Abb. 6.3) mo¨glich geworden.
Die wichtigsten technischen Daten des fu¨r diese Arbeit verwendeten TMS-
Gera¨ts lauten wie folgt (ein monophasiger Puls ist ein Puls mit linearem Anstieg
und exponentiellem Abfall):
• Magnetgradient: 30 − 40kTesla/s
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Abbildung 6.2: Stromcharakteristik bei dem hier verwendeten TMS-Gera¨t. Mit
einem 300MHz-Oszilloskop wurde die Spannung u¨ber einer Pickup-Spule in un-
mittelbarer Na¨he der TMS-Spule infolge eines TMS-Pulses gemessen (beide Spu-
len haben ungefa¨hr denselben Durchmesser). Der Zeitverlauf dieser Spannung, die
der Zeitableitung des Stroms in der TMS-Spule entspricht, ist als durchgezoge-
ne Linie dargestellt. Durch numerische Integration wurde hieraus der Zeitverlauf
des TMS-Strompulses berechnet (gestrichelte Linie). Diese Kurven zeigen eine
gute qualitative U¨bereinstimmung mit denen aus Abb. 6.1. Allerdings scheint die
zweite Halbwelle des TMS-Strompulses eine gro¨ßere Amplitude aufzuweisen als
die erste (ein Hinweis, dass die TMS-Schaltung in Wirklichkeit komplizierter ist
als in Abb. 6.1 dargestellt).
• Impulsdauer biphasisch: 200µs
• Impulsdauer monophasisch: 600µs
• Wiederholrate: 15pps, 100% Leistung, 30pps, 80% Leistung
• Anzahl der Puls-Wiederholungen vor Spulenu¨berhitzung: > 500
• Leistungsaufnahme: 40W Bereitschaft, 2300W max.
• Gewicht: 28kg
Die u¨blicherweise verwendeten Ring- und Schmetterlingsspulen weisen un-
terschiedliche Feldgeometrien auf (Abbn. 6.4-6.7), wobei die Feldgeometrie der
Schmetterlingsspulen stark vom Abstand zur Spule abha¨ngt. In einem bestimm-
ten Abstands-Bereich u¨berlagern sich die Felder der beiden Spulenha¨lften kon-
struktiv zu einem scharfen Maximum (Abb. 6.5). Schmetterlingsspulen ermo¨gli-
chen daher eine sta¨rker “fokussierte” Stimulation bestimmter Gehirnregionen als
Ringspulen.
Die Ausmessung des Feldes einer TMS-Spule mittels MR-Bildgebung ist in
[351] beschrieben worden. Dazu ließ man einen schwachen Gleichstrom durch die
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Abbildung 6.3: Foto eines kommerziellen TMS-Gera¨tes mit zugeho¨rigen TMS-
Spulen (Ring- und “Schmetterlings”-Spule).
untersuchte TMS-Spule fließen und nahm dabei von der Spule Phasenbilder auf,
aus denen die Feldgeometrie berechnet wurde. Referenz [351] zur Folge ergeben
sich die von TMS-Strompulsen hervorgerufenen Felder aus den gemessenen DC-
Feldern durch einfache lineare Skalierung.
Die durch TMS im Gehirn induzierten elektrischen Felder lassen sich mit in
[352] beschriebenen numerischen Berechnungsverfahren vorhersagen. Die Bere-
chung von elektrischen Feldern im Gehirn bei TMS war auch Gegenstand von
[353]. Die Gu¨te eines analytischen Modells fu¨r die Feldberechnung ist in [354]
untersucht worden.
Die Wirkungsweise von TMS ist bis jetzt nicht genau verstanden. Aus der be-
obachteten Verzo¨gerung zwischen TMS-Puls und Reizweiterleitung in der Gro¨ßen-
ordnung einiger Millisekunden wird geschlossen, dass die Stimulation auf indirek-
te Weise erfolgt. Dieses geht hervor aus einem Review-Artikel zu den biologischen
Wirkmechanismen von TMS [355].
Eine der Hauptanwendungen von TMS ist bislang die Kartierung des Motor-
Kortex. Dazu werden mit der TMS-Spule an mehreren Stellen in der Umgebung
des vermuteten Sitzes des Motor-Kortex Stimulationen durchgefu¨hrt (die unter-
halb der Wahrnehmungsschwelle liegen ko¨nnen) und mit Elektromyographie die
von den Muskeln hervorgerufenen elektrische Potentiale gemessen (z.B. an den
Ha¨nden).
Neuere Entwicklungen haben eine Kombination von TMS und fMRI zum Ge-
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Abbildung 6.4: Berechnetes Feld einer ringfo¨rmigen TMS-Spule [364]
genstand [356, 357]. Ein Hauptziel dabei ist, die durch einen TMS-Puls her-
vorgerufene ha¨modynamische Response-Funktion zu messen. Mit diesem Wissen
ko¨nnte bei fMRI-Messungen mit einer gro¨ßeren Genauigkeit auf den Zeitpunkt
des Einsetzens von neuronaler Aktivierung geschlossen werden. Wird na¨mlich eine
Aktivierung u¨ber einen Sinnesreiz ausgelo¨st, verzo¨gert sich die neuronale Aktivie-
rung um die fu¨r die Weiterleitung und Vorverarbeitung des Reizes erforderliche
Zeit.
Eine genauere Bestimmung des Aktivierungsbeginns wu¨rde auch Fortschritte
bei der Bestimmung der Reihenfolge des Einsetzens von Aktivierung in verschie-
denen Hirnarealen erlauben. Ergebnisse auf diesem als “mental chronometry”
[358] bekannten Gebiet sind u.a. nu¨tzlich fu¨r die Untersuchung des Informations-
flusses zwischen verschiedenen Hirnarealen.
Eine alternative Methode zur Untersuchung des Zusammenhangs von elek-
trischer Aktivierung und Blutfluss besteht darin, vom Gehirn des Probanden
wa¨hrend einer fMRI-Messung EEG-Signale abzuleiten. Die Einschra¨nkungen bei
dieser Methode bestehen darin, dass EEG-Signale ein schlechtes SNR aufwei-
sen, nur eine recht ungenaue Quellen-Lokalisation erlauben und dass durch das
Schalten der Gradienten starke Sto¨rsignale in den Elektroden und ihren Anschlus-
skabeln induziert werden.
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Abbildung 6.5: Berechnetes Feld einer Butterfly-TMS-Spule [364]. Als Abstand
zur TMS-Spule wurde 1.1cm gewa¨hlt.
6.2 Verwendung von separaten Diffusions-Gra-
dienten-Spulen fu¨r DWI
Fu¨r Messungen mit starken Diffusions-Gradienten gibt es mindestens zwei Gru¨nde:
Zum einen lassen sich wesentlich ho¨here b-Faktoren erzielen, und damit sehr lang-
same Diffusionsprozesse untersuchen. Zum anderen kann ein bestimmter Wert des
b-Faktors in ku¨rzerer Zeit erreicht werden. Damit wird es mo¨glich, die Entwick-
lung des Diffusionsverhaltens ausgehend von einer anfa¨nglich freien Diffusion mit
zunehmender Diffusionszeit zu beobachten, was z.B. eine Anwendung der Porous-
Media-Theorie fu¨r den Limit kurzer Diffusionszeiten (siehe Abschnitt 4.2.3) er-
lauben wu¨rde.
Die Erzeugung starker Gradientenpulse la¨sst sich technisch auf verschiedene
Weisen realisieren: Eine sehr einfache Mo¨glichkeit besteht darin, wie im Fall von
TMS einen Kondensator aufzuladen und dann u¨ber die Gradientenspule schlagar-
tig zu entladen. Wesentlich aufwa¨ndiger wa¨re die Verwendung von (leistungsfa¨hi-
gen) Gradientenversta¨rkern. Dieses ha¨tte jedoch den Vorteil, dass die Form der
Gradientenpulse relativ frei gewa¨hlt werden ko¨nnte und dass eine hohe Repro-
duzierbarkeit der Pulse gegeben wa¨re, auch dann, wenn sie schnell aufeinander
folgen.
Als Diffusions-Gradientenspule ließe sich bereits existierende Hardware, wie
z.B. TMS-Spulen oder sogenannte “Kicker-Magneten” entweder direkt oder nach
Modifikationen verwenden. Kicker-Magneten sind Magneten die in Teilchen-Be-
schleunigern fu¨r die schnelle Umlenkung von Teilchenstrahlen verwendet wer-
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Abbildung 6.6: Berechnetes Feld einer Butterfly-TMS-Spule fu¨r einen Abstand
von 1.6cm zur TMS-Spule [364], sonst analog zu 6.5.
den (typische Leistungsdaten: Feldsta¨rke von 1T bei maximaler Schaltrate von
1MHz).
Zu den bereits in Unterkapitel 3.4 beschriebenen Artefakt-Quellen kommen
beim Einsatz von Diffusions-Gradientenspulen Verzerrungen des HF-Feldes.
Bei der Verwendung eines TMS-Gera¨ts fu¨r MR-Messungen sind zur Vermei-
dung von Artefakten MR-kompatible TMS-Spulen erforderlich und es empfiehlt
sich ggf. der Einbau zusa¨tzlicher HF-Filter in das TMS-Gera¨t.
Werden sehr starke Diffusions-Gradienten verwendet ( 100mT/m) kann bei
der Berechnung der Diffusionskoeffizienten der Maxwell-Effekt nicht mehr ver-
nachla¨ssigt werden und es muss, wie in Abschnitt 3.4.7 beschrieben, ein orts-
abha¨ngiger b-Faktor eingefu¨hrt werden.
6.3 Detektion elektrischer neuronaler Aktivie-
rung?
In einer Arbeit [359] wurden mo¨gliche biophysikalische Mechanismen von Ner-
venzellen beschrieben, die es erlauben ko¨nnten, elektrische neuronale Aktivierung
direkt mittels Diffusions-Bildgebung zu messen. Als Grundlage dieser Mechanis-
men werden Konformationsa¨nderung von Makromoleku¨len angegeben.
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Abbildung 6.7: Feld einer Butterfly-TMS-Spule im Abstand von 2.1cm, sonst
analog zu Abb. 6.5 und Abb. 6.6 [364].
Eine zuna¨chst gefundene experimentelle Besta¨tigung fu¨r die Detektierbarkeit
neuronaler Aktivierung erwies sich in einem spa¨teren Experiment [360] aufgrund
eines methodischen Fehlers als hinfa¨llig: Die Experimentatoren waren bei ihrer
vermeintlichen Diffusions-Messung auch sensitiv fu¨r Perfusion1.
Eine im Zusammenhang mit den genannten Arbeiten interessanter Effekt wur-
de in [362] beschrieben. Dieser besteht darin, dass das Anlegen einer (Gleich-)
Spannung an eine Probe zu einer Erho¨hung des gemessenen Diffusionskoeffizien-
ten fu¨hrt. Voraussetzung ist lediglich, dass die Probe in Wassser gelo¨ste Ionen
aufweist. Durch die angelegte Spannung bewegen sich diese Ionen und mit ihnen
die sie umgebenden Hydrathu¨llen. Die Bewegung der Hydrathu¨llen manifestiert
sich dann in einer Erho¨hung des gemessenen ADC. In [362] wurde gezeigt, dass
ein Strom von wenigen mA den ADC um eine Gro¨ßenordnung steigern kann (in-
vitro und in-vivo).
Diese Arbeit gibt Anlass zur Hoffnung, dass sich mit hinreichend empfind-
lichen Diffusionsmessungen, d.h. hinreichend starken Gradienten die elektrische
Aktivierung doch mittels MRI direkt nachweisen lassen wird.
Evtl. werden sich elektrische Felda¨nderung auch anhand der durch sie her-
vorgerufenen B-Feld-A¨nderung nachweisen lassen ko¨nnen [363]. In der genannten
Arbeit wurde bei einer SE-SShot-EPI-Messung an einem speziellen Phantom ei-
ne Empfindlichkeit von 200pT erreicht. Zum Vergleich: An der Scha¨deloberfla¨che
1Bei einer auf MT basierende Messung mit einem ansonsten gleichen Setup [361] gelang
ebenfalls kein Nachweis elektrischer Aktivierung.
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betragen die Felda¨nderungen etwa 1e − 13T, in der Na¨he der Nervenbahnen im
Gehirn aber etwa 1e − 10 . . . 1e− 9T (bei einem Durchmesser von ca. 2mm).
6.4 TMS-Diffusions-Experimente
Zuna¨chst wurde untersucht, welche Effekte die Anwesenheit der vom Hersteller
als “MR-kompatibel” bezeichneten TMS-Spule im Scanner auf MR-Messungen
hat (siehe Abb. 6.10). Dazu wurde ein mit 2l Wasser gefu¨lltes Glaskugel-Phantom
im Scanner platziert. Desweiteren wurde ein Styropor-Klotz in den Scanner bis zu
dem Phantom vorgeschoben, an dem die TMS-Spule mit Klebeband fixiert wur-
de. Wie Abb. 6.10 zeigt, sind die akquirierten Bilder weitestgehend artefaktfrei,
abgesehen von einer Intensita¨tsabnahme in den Schichten, die sich in unmittel-
barer Na¨he der TMS-Spule befinden. Das ist keine Selbstversta¨ndlichkeit: Eine
andere Arbeitsgruppe (FIL, London) ist bei fMRI mit simultaner TMS darauf
angewiesen, nach jeder Stimulation die TMS-Spule aus dem Scanner zu ziehen.
Zur Durchfu¨hrung von Diffusionsmessungen mit TMS wurde das TMS-Gera¨t
an eine Trigger-Leitung des MR-Tomographen angeschlossen. Vorhandene EPI-
Sequenzen wurden um einen Triggerpuls erga¨nzt, durch den kurz nach dem
(90
◦
-)Anregungspuls ein TMS-Puls generiert wird. Bei der verwendeten TMS-
Hardware (MagPro, Dantec, Da¨nemark) besteht der Puls aus zwei unmittelbar
aufeinanderfolgenden Einzelpulsen mit a¨hnlicher Form, aber umgekehrtem Vor-
zeichen. Die Dauer dieses bipolaren Pulses betra¨gt nach Herstellerangabe, wie
weiter oben aufgefu¨hrt, etwa 280µs.
Ergebnisse von TMS-Diffusionsmessungen sind in Abbn. 6.11-6.13 gezeigt. Bei
den Messungen wurde die Pulsamplitude (u¨ber die initiale Pulssteilheit) und der
Abstand zwischen TMS-Puls und Bildkodierung variiert. Andere Parameter, wie
der Abstand der beiden Einzelpulse und die Pulsform, sind fest vorgegeben. Fu¨r
den Zweck, fu¨r den die TMS-Gera¨te konzipiert wurden (Nervenstimulation) ist
dies unerheblich, nicht aber bei Diffusionsmessungen. Dadurch kommt nur eine
stark limitierte Anzahl von Experiment-Arten in Frage.
Die Abbn. 6.11-6.13 zeigen nur diffusionsgewichtete Bilder. Um Diffusionsko-
effizienten zu bestimmen, muss die Feldgeometrie der TMS-Spule bekannt sein.
Diese Information la¨sst sich nicht durch Messungen mit verschiedenen b-Faktoren
ersetzen, von denen nur ihr Verha¨ltnis zueinander gegeben ist (was technisch re-
lativ leicht durch eine A¨nderung des Stromflusses realisierbar wa¨re).
Die Messung der Feldgeometrie sollte zweckma¨ßigerweise wie in Abschnitt
6.1 beschrieben erfolgen. Alternativ ko¨nnen TMS-Diffusions-Messungen selbst
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zur Feldmessung verwendet werden. Dies setzt die Verfu¨gbarkeit eines ‘Eich-
Phantoms’ mit bekannten Diffusions-Eigenschaften, beispielsweise ein Wasserkugel-
Phantom, voraus. Weitere Methoden fu¨r Feldmessungen wurden bereits im Ab-
schnitt 3.4.3 angegeben. An dieser Stelle sei noch erwa¨hnt, dass sich auch T 22 -
Messungen fu¨r das Field-Mapping eignen.
Ein Vergleich von Abbn. 6.11-6.13 mit Abbn. 6.5-6.7 zeigt eine qualitative
U¨bereinstimmung der Felda¨nderung mit zunehmendem Abstand von der Spule.
Zu beru¨cksichtigen ist, dass die Abbn. 6.5-6.7 gezeigten Felder nicht speziell fu¨r
die Geometrie der verwendeten Spule berechnet, sondern der Referenz [364] ent-
nommen wurden.
Ergebnisse einer ‘funktionalen’ TMS-Diffusionsmessung sind in Abbn. 6.14-
6.15 gezeigt. Bei der Erstellung von ROI-Zeitreihen ist zu beachten, dass nur u¨ber
Voxel mit a¨hnlichem b-Faktor gemittelt werden sollte.
Bei einem Einfluss der neuronalen Aktivierung auf die Diffusionsmessung
wu¨rde man erwarten, dass eine Aktivierungszunahme zu einer schnelleren Si-
gnala¨nderung fu¨hrt als bei BOLD-fMRI. Dieser Unterschied ko¨nnte auch fu¨r eine
Diskriminierung beider Effekte verwendet werden. Fu¨r die Datenauswertung wur-
den daher Korrelationsberechnungen mit zwei verschiedenen Referenzfunktionen
durchgefu¨hrt. Eine entsprach direkt und die andere, die die ha¨modynamische Re-
sponse modellieren soll, der um 3s verzo¨gerten Design-Funktion.
Wie die Korrelationsmaps in Abbn. 6.14-6.15 zeigen, tritt in den diffusionsge-
wichteten Gebieten jedoch keine statistisch signifikante stimulus-korrelierte Ak-
tivierung auf.
Bei einer neuen Messung dieser Art sollten zwei A¨nderungen vorgenommen
werden: 1) Bessere Abdeckung der relevanten Hirnareale (hier Motor-Cortex) 2)
schwa¨chere Gradientenpulse, z.B. durch Vergro¨ßerung des Abstands der TMS-
Spule vom Gehirn, zur Erho¨hung des SNR.
Eine große Schwierigkeit bei Diffusions-Messungen mit bipolaren Gradienten-
pulsen sind die hohen Anforderungen an den Grad der U¨bereinstimmung zwischen
Dephasierungs- und Rephasierungspuls, wie in Abschnitt 3.2.2 erla¨utert.
Da TMS-Gera¨te nicht fu¨r die hohen Anforderungen von Diffusions-Messungen
konzipiert wurden, sind sie fu¨r diese nur eingeschra¨nkt verwendbar. Das ist z.B.
in Abb. 6.11 zu erkennen: Die gemessene Diffusionsgewichtung entspra¨che einer
Gradientensta¨rke von 100T/m. Bei exakt ‘gematchten’ Gradientenpulsen (und
ohne Eddy-Current-Felder) sollte sie aber lediglich 1T/m betragen (gema¨ß den
technischen Spezifikationen des TMS-Gera¨ts).
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Fu¨r die Durchfu¨hrung von Diffusionsmessungen mit Oberfla¨chengradienten-
spulen erscheint der Einsatz dedizierter Hardware daher unvermeidlich.
Abbildung 6.8: Ro¨ntgenaufnahme der verwendeten TMS-Spule in der Draufsicht
(gegenu¨ber Ro¨ntgenfilm invertierter Kontrast). Der Durchmesser der innersten
Windung betra¨gt real jeweils 30mm.
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Abbildung 6.9: Ro¨ntgenaufnahme der verwendeten TMS-Spule in der Seitenan-
sicht (ebenfalls mit invertiertem Kontrast). Wie zu erkennen, ist die Spule zwei-
lagig gewickelt. Die Ro¨ntgenaufnahmen wurden freundlicherweise zur Verfu¨gung
gestellt von Dr. Lars Kemna.
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Abbildung 6.10: Einfluss des TMS-Setups auf EPI-Bildgebung am Beispiel ei-
nes Wasser-Phantom. Wie zu erkennen, fu¨hrt die bloße Anwesenheit der (MR-
kompatiblen) TMS-Spule im Magneten und des (eingeschalteten) TMS-Gera¨ts im
Scannerraum zu keinen nennenswerten Artefakten. Es ist lediglich eine Signalab-
nahme in Schichten in unmittelbarer Na¨he der TMS-Spule (Schichtbilder in der
ersten Zeile) zu beobachten. In dieser und den folgenden drei Abbildungen sind
jeweils alle 16, mit einer EPI-Messung aufgenommenen Schichtbilder dargestellt.
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Abbildung 6.11: EPI-Bilder vom Wasser-Phantom mit TMS-
Diffusionsgewichtung. Kurz nach dem HF-Anregungspuls (2ms) wird ein
biphasischer TMS-Puls erzeugt, der eine Diffusions-Gewichtung verursacht.
Nach dem TMS-Puls wird eine Wartezeit eingelegt (hier: 10ms), damit Eddy-
Currents und Reststro¨me in der TMS-Spule abklingen ko¨nnen. Darauf folgt die
EPI-Bildkodierung. Am TMS-Gera¨t wurde fu¨r die initiale Pulssteilheit ein Wert
(aus dem niedrigsten Skalenbereich) von I˙0 = 7A/µs eingestellt.
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Abbildung 6.12: Zu Abb. 6.11 analoge Ergebnisse fu¨r I˙0 = 15A/µs. Sa¨mtliche
Bilder weisen deutlich mehr Artefakte auf. Durch eine Verla¨ngerung der Warte-
periode auf 20ms konnten diese aber erheblich reduziert werden.
191
Abbildung 6.13: Diese Bilder wurden mit einer anderen Sequenz aufgenommen als
die in Abbn. 6.10-6.12 gezeigten. Bei dieser Sequenz wird fu¨r die Phasenkorrektur
vor der eigentlichen Bildkodierung ein Referenzscan der mittleren k-Raum-Zeile
(ky = 0) akquiriert, fu¨r die eine Signalanregung mit einem kleinen Flipwinkel (et-
wa 10
◦
) erfolgt. Die Ansteuerung des TMS-Gera¨ts erfolgte wie bei der Akquisition
der in Abb. 6.11 dargestellten Schicht-Bilder.
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Abbildung 6.14: Korrelationsmap zu einer ‘funktionalen’ Diffusionsmessung. Die
gezeigten Ergebnisse stammen aus einer motorischen Stimulations-Studie, bei
der der Proband mit dem Daumen beidha¨ndig nacheinander die u¨brigen Finger
seiner Hand zu beru¨hren hatte (“bi-manuale Finger-Oppositions-Aufgabe”). Die
Design-Funktion war: 2 off - 5 on - 5 off - 5 on - 5 off - 5 on - 5 off. Bei allen vier
gezeigten Korrelationsmaps sind nur solche Korrelationskoeffizienten dargestellt,
die gro¨ßer als 0.3 sind. a) Messung ohne TMS-Puls, Referenzfunktion = Design-
Funktion. b) Messung mit TMS-Puls, Referenzfunktion = Design-Funktion. c)
Kein TMS-Puls. Als Referenzfunktion wurde die um 2 TR (= 4.6s) verschobene
Design-Funktion verwendet. d) wie c), aber mit TMS-Puls.
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Abbildung 6.15: Komplementa¨re Korrelationsmaps zu Abb. 6.14 mit Darstellung
negativer Korrelationskoeffizienten (< −0.3).
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Kapitel 7
Zusammenfassung und Ausblick
Gegenstand meiner Promotion waren der Entwurf, die Implementierung und die
Erprobung von Verfahren fu¨r die Diffusions-Tensor-Bildgebung. Hierzu za¨hlte
Pulssequenz-Programmierung ebenso wie die Entwicklung von Auswertungs-Pro-
grammen.
Einen Schwerpunkt der Arbeit stellten die Verfahren zur nicht-invasiven Be-
stimmung des Verlaufs von neuronalen Faserbahnen im lebenden menschlichen
Gehirn dar (“Fiber-Tracking”). Diese Verfahren beruhen auf der seit 1994 verfu¨g-
baren Diffusions-Tensor-Bildgebung. Mit diesem Bildgebungsverfahren lassen sich
nun Informationen u¨ber die anatomische Konnektivita¨t des menschlichen Ge-
hirns gewinnen, wie sie zuvor nur durch invasive Studien an Gehirnen von Tieren
(hauptsa¨chlich Affen, Ratten und Katzen) erhalten worden waren.
Im Rahmen der Promotion wurden die bestehenden Verfahren fu¨r das Fiber-
Tracking beschrieben und evaluiert. Ferner erfolgte die Entwicklung neuer Me-
thoden sowie eines vo¨llig neuartigen Ansatzes, dessen Grundbestandteil, die Be-
rechnung der Diffusionsausbreitung fu¨r die gemessenen Diffusionstensor-Daten
(siehe Abschnitt 5.2), von mir bereits implementiert worden ist. Eine besonders
interessante Anwendung bestu¨nde darin, fu¨r jedes Voxel eines Datensatzes eine
Wahrscheinlichkeit dafu¨r zu berechnen, dass in seiner unmittelbaren Umgebung
eine Faserbu¨ndelaufspaltung vorliegt. Diese Information ko¨nnte dann von einfa-
chen Verfahren, wie z.B. Streamline-Methoden, genutzt werden, die Aufspaltun-
gen normalerweise nicht erkennen ko¨nnen. Hierbei ließe sich die Diffusionssimu-
lation auf ein aus wenigen Voxeln bestehendes Volumen beschra¨nken (Vorteile:
keine Modifikation von Diffusionstensoren erforderlich, kurze Rechenzeit, einfa-
chere Implementierung).
Desweiteren erfolgte von mir (in 1999) die Implementierung eines inzwischen
von einer anderen Arbeitsgruppe (in 2000) publizierten Streamline-Verfahrens,
das auf dem Lo¨sen der Differentialgleichung x˙ = v (x) beruht. Dieses Verfahren
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bietet sich vor allem dafu¨r an, den Verlauf von Teilabschnitten eines Faserbu¨ndels
zu bestimmen.
Im Rahmen der Promotion durchgefu¨hrte Diffusionsmessungen haben nahe-
gelegt, dass der gemessene Diffusionskoeffizient von der gewa¨hlten Voxelgro¨ße
abha¨ngt. Durch numerische und analytische Rechnungen sowie experimentel-
le Untersuchungen konnte dieser Effekt fuer homogene Diffusionsmedien ausge-
schlossen werden (homogen innerhalb von Voxeln). Der Fall von inhomogenen
Medien ließe sich anhand der angegebenen Ergebnisse sto¨rungstheoretisch be-
handeln.
Ein weiteres Teil-Projekt bestand in der Durchfu¨hrung und Auswertung einer
MAD(Multi-Angle-Diffusion) -Messung, mit der Partial-Voluming im mensch-
lichen Gehirn untersucht wurde. Diese ergaben, dass das Partial-Voluming im
Durchschnitt in der weissen Hirnsubstanz ausgepra¨gter ist als in der grauen.
Die vorliegende Dissertation zeigt auch auf, welche Vorteile mit der Verwen-
dung sta¨rkerer Gradientenfelder bei MR-Diffusions-Bildgebung am menschlichen
Gehirn verbunden sind. Diese Vorteile betreffen sowohl die Untersuchung der mi-
kroskopischen Gehirnstruktur als auch die Gehirnfunktion.
Es wurde ausgefu¨hrt, dass sich die momentan erreichbaren Gradientensta¨rken
von Ganzko¨rper-Gradientensystemen aus physiologischen Gru¨nden nicht mehr
wesentlich steigern lassen. Fu¨r deutlichere Steigerungen wird der Einsatz von
(noch zu konstruierenden) Oberfla¨chengradientenspulen empfohlen.
Eine offene Frage besteht darin, ob mit Diffusionsmessungen, die von derarti-
gen Spulen Gebrauch machen, die elektrische Aktivita¨t der Neuronen beobachtet
werden ko¨nnte. Eine in diesem Zusammenhang interessante Entdeckung ist, dass
sich durch das Anlegen einer elektrischen Spannung an eine Probe der gemesse-
ne apparente Diffusionskoeffizient beeinflussen la¨sst (siehe Unterkapitel 6.2 und
[362]).
Eine weitere durch diese Arbeit aufgeworfene Frage besteht darin, in wieweit
sich die in der letzten Zeit entwickelten Netzwerktheorien neuronale Konnekti-
vita¨tsdaten anwenden lassen. Ersten, von mir durchgefu¨hrten Auswertungen zur
Folge scheint sich die in [46] beschriebene Theorie zwar fu¨r eine Anwendung
auf makroskopische Verbindungen (zwischen Hirnarealen) nur bedingt zu eignen.
Aussichtsreich dagegen erscheint die Analyse der Konnektivita¨t einzelner Neuro-
ne (die fu¨r den Fadenwurm c.elegans vollsta¨ndig bekannt ist [8]).
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Kapitel 9
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Phys. St. Wiese, 13. Oktober 1998
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Neuroplastizita¨t’, 27. November 1999
• Berufungskolloquium IME: Prof.Dr. K. Herholz: ’Geda¨chtnis - Geda¨cht-
nissto¨rungen - Demenz’, 27. November 1999
• Berufungskolloquium IME: Prof.Dr. J. Rauschecker: ’Parallel-Verarbeitung
im auditorischen Cortex von Primaten’, 27. November 1999
• IME-Kolloquium: H. Herzog: Neuere Entwicklungen in der PET-Gera¨teent-
wicklung, 1. Dezember 1999
• Prof. H. Bergman, Jerusalem: ’Information processing in the basal ganglia
of normal and parkinsonian primates - a multilple neuron recording and
modeling study’, 10. Dezember 1999
• IME-Kolloquium: Frau PD Dr. Timmann: Die Bedeutung des Kleinhirns
fu¨r assoziative Lernvorga¨nge, 15. Dezember 1999
• IME-Kolloquium: Prof. Markowitsch: Geda¨chtnis und Geda¨chtnissto¨run-
gen: Organische und psychische Korrelate, 12. Januar 2000
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• IME-Kolloquium: Dr. L. Kemna: CO2 - Globaler CBF und Aktivierungen,
26. Januar 2000
• IME-Kolloquium: Dr. K. Specht: Klinische Perspektiven der fMRI, 9. Fe-
bruar 2000
• IME-Kolloquium: Dr. K. Ziemons: Vorstellung der M-FIBRe Datenbank,
16. Februar 2000
• IME-Kolloquium: Dr. U. Habel: fMRI bei emotionalen Reaktionen psych-
iatrischer Patienten, 8. Ma¨rz 2000
• IME-Kolloquium: T. Sinnemann: MEG-Untersuchungen zur Erkennung des
emotionalen Gesichtsausdrucks bei schizophrenen Patienten, 22. Ma¨rz 2000
• IME-Kolloquium: Dr. A. Bauer: Rezeptor Imaging I: Grundlagen und me-
thodische Voraussetzungen, 5. April 2000
• IME-Kolloquium: J. Wolber: Optisch polarisierte 129Xe NMR: biomedizi-
nische Anwendung in vitro und in vivo, 18. April 2000
• Vortrag in der ZB des FZJ: Prof. Dr. med. K. Zilles: Was macht eigentlich
das IME?, 4. Mai 2000
• IME-Kolloquium: P. Morosan: Architektonisches Brain Mapping - Der au-
ditorische Kortex, 17. Mai 2000
• IME-Kolloquium: ’Episodic Memory and Evolution of Culture’ by Prof. E.
Tulving (Toronto/Canada), 18. Mai 2000
• IME Kolloquium: Dipl.-Ing. Gudrun Wagenknecht ’Individueller Regione-
natlas: Konzept - Methodik - Ausblick’, 24. Mai 2000
• IME-Kolloquium: Dr. S. Appelt. History and physics of hyperpolarized rare
gases, 31. Mai 2000
• IME-Kolloquium: Dr. med. A. Thiel ’Strategie zur Analyse von ’Single-
Subject’ PET- und fMRI-Aktivierungsstudien, 7. Juni 2000
• IME-Kolloquium: Prof. Dr. Peter Falkai: ’Neurobiologie psychotischer Pro-
dromi’, 27. Juni 2000
• O¨ffentliche Vortra¨ge im Rahmen der 4. Sitzung des Biomedizinischen Bei-
rats des FZJ, 29. August 2000
• Vortrag im ICG-7 des FZJ: Dr. Thomas Baumann von der TU Muenchen,
’Fluss- und Diffusionsmessungen im poro¨sen Medium mit Magnetresonanz-
tomographie (MRT)’, 31. August 2000
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• IME-Kolloquium: B.Maedler (Kanada): Diffusionstensor-Analyse und Re-
laxationsverteilungen von Wasser im menschlichen Gehirn-Vorgehensweise
und was man dabei falsch machen kann, 19. September 2000
• IME-Vortrag: Dr. Christane M. Thiel: GABAerge und cholinerge Modulie-
rung von Repetition Priming, 11. Oktober 2000
• IME-Kolloquium: Prof. Dr. R.J. Seitz: Postischa¨mische Reorganisation, 25.
Oktober 2000
• IME-Kolloquium: Dr. Kevin Dolan (St. Louis, USA), New Techniques for
Generating Surrogate Data, 6. Dezember 2000
• IME-Kolloquium: Prof. Kettenmann, Glial cells as important elements in
the nervous system, 13. Dezember 2000
• Drei Vortra¨ge im Rahmen des Bioinformatik-Kolloquiums, FZJ, 15. Dezem-
ber 2000
• IME-Kolloquium: Prof. Dr. C. Kirschbaum, ‘Hippocampus, kognitive Lei-
stungen, Hormone - Ein Projektvorschlag und seine Hintergru¨nde, 24. Ja-
nuar 2001
• IME-Kolloquium: Dr. C. Dohle, ‘Trennung visueller und kina¨sthetischer
Ru¨ckkopplung bei der Bewegungskontrolle’, 7. Februar 2001
• IME-Vortrag: Andreas Hess (Leibniz-Institut fu¨r Neurobiologie), Ist der
BOLD-Effekt ein Blut-Volumeneffekt? Eine Kombinationsstudie von opti-
scher Registrierung und fMRI, 14. Februar 2001
• Vortrag (ZEL): Dr. U. Katscher (Phillips), ‘Low field MR for clinical Over-
hauser imaging’, 21. Februar 2001
• IME-Seminar: C. Hesse (University of Birmingham), The role of temporal
derivatives in kinesthetic perception of movement, 30. Ma¨rz 2001
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- Patente -
• “ECO (Enforced-Convergence Optimization”, Verfahren fu¨r nicht-lineare
Optimierung, (“Verfahren zur Erfassung und Auswertung von Messdaten
und zur Durchfu¨hrung des Verfahrens geeigneter Computer sowie Logik-
baustein”, Patentschrift DE 1999 23 588 C2), angemeldet im April 1999,
Offenlegung im November 2000
• Verfahren fu¨r die Rekonstruktion neuronaler Konnektivita¨t, angemeldet im
Ma¨rz 2001
Anmerkung: Eine vollsta¨ndige Publikations- und Vortragsliste (mit Eintra¨gen aus
der Zeit vor meiner Promotion) ist unter
http://ime-web.ime.kfa-juelich.de/ime www/nmr/german/homepages/gembris/
publications.html
abrufbar.
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Anhang A
Abku¨rzungen
Die folgende Auflistung beinhaltet Erla¨uterungen zu einigen der im Hauptteil der
Arbeit verwendeten Abku¨rzungen. Sie stellt eine Erweiterung und U¨berarbeitung
der in [1] vero¨ffentlichten Liste dar. Eine umfassendere Zusammenstellung von Be-
schreibungen zu den im MR-Umfeld gebra¨uchlichen Abku¨rzungen und Begriffen
findet sich auf dem WWW-Server des IME:
http://ime-web.ime.kfa-juelich.de/ime www/nmr/nmr.html
Abku¨rzungen
AIR Automated Image Registration: Auswertungspaket fu¨r
fMRI mit frei verfu¨gbarem C-Quelltext. Bewegungskor-
rektur in verschiedenen Varianten. Weitere Infos und Regi-
strierung: http://bishopw.loni.ucla.edu/AIR3/index.html
ANALYZETM Kommerzielles, von der Majo-Klinik entwickel-
tes Programm fu¨r die biomedizinische Bildgebung.
(http://www.mayo.edu/bir)
ATM Asynchronous Transfer Mode: Standard fu¨r schnelle Da-
tenu¨bertragung zwischen Computern, vorzugsweise u¨ber
Glasfaserverbindungen. Es sind Datenu¨bertragungsraten
zwischen 155 und 622MBit/s spezifiziert; zu ATM gibt es
zwei Konkurrenz-Standards (Fast-Ethernet (100MBit/s)
und Gigabit-Ethernet (1000MBit/s))
AVS Application Visualization System: 3D-
Visualisierungspaket. Fu¨r DT-Bildgebung relevant
sind die Mo¨glichkeiten der Visualisierung von Vektorfel-
dern und der Berechnung von Streamlines. Weitere Infos
unter: www.avs.com.
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Abku¨rzungen
B0 Statisches Magnetfeld, das durch den supraleitenden Ma-
gneten des Scanners erzeugt wird. B0-Achse := z-Achse.
B1 Magnetischer Anteil der eingestrahlten HF-Pulse
BGP Bipolar Gradient Pulse. Bezeichnet zwei aufeinanderfol-
gende, formgleiche Pulse mit umgekehrten Vorzeichen.
Mit zwei formgleichen BGPs, die asmmetrisch um einen
180
◦
-Refokussierungspuls angeordnet sind, kann eine Dif-
fusionsgewichtung erzielt werden, bei der der Misch-
term aus angelegtem Gradient und Hintergrundgradient
(z.B. Suszeptibilita¨tsgradient) fast vollsta¨ndig verschwin-
det. Durch Vergleich mit einer→PGSE-Messung kann so
die Sta¨rke des Hintergrundgradienten ermittelt werden.
BOLD Blood Oxygen Level Dependent (meistens gefolgt von ef-
fect oder contrast) Dieser Effekt ist die Grundlage von
fMRI. Nach der neuronalen Aktivierung wird mehr sau-
erstoffreiches Blut (mit mehr Oxyha¨moglobin und weni-
ger Deoxyha¨moglobin) zu den Neuronen transportiert. Die
plausibelste Erkla¨rung fu¨r diesen Vorgang ist, daß die
Sauerstoffaufnahme ein diffusionslimitierter Prozess ist.
Die Zunahme des Blutflusses entspra¨che einer Zunahme
des Diffusionsgradienten. Die Abnahme des (paramagne-
tischen) Deoxyha¨moglobin-Anteils fu¨hrt zu einem Signal-
anstieg (Verlangsamung des Relaxationsprozesses).
CNR Contrast-to-Noise Ratio
CPMG Carr Purcell Meiboom Gill, Bezeichnung fu¨r eine (NMR-)
Sequenz mit in zeitlich konstantem Abstand aufeinander-
folgenden 180
◦
-Pulsen zur Bestimmung von T2 und des
Diffusionskoeffizienten (durch Anlegen eines konstanten
Gradienten) in einer einzigen Messung (d.h. mit nur ei-
ner Signalanregung). Zwischen dem (90
◦
-)Anregungspuls
und den 180
◦
-Pulsen besteht eine Phasenverschiebung von
90
◦
.
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Abku¨rzungen
CSI Chemical Shift Imaging: Spektroskopisches Bildgebungs-
verfahren, bei dem fu¨r eine bestimmte Anzahl von k-
Raum-Punkten (bei abgeschalteten Gradienten) Relaxa-
tionskurven aufgezeichnet werden. Jeder k-Raum-Punkt
wird einzeln vom Zentrum des k-Raums aus angesteu-
ert. Diese Methode ist etwa ein bis zwei Gro¨ßenordnun-
gen langsamer als → PEPSI (Faktor N bei einer N ×N -
Matrix), liefert aber ein um etwa denselben Faktor besse-
res SNR.
CRAZED Correlated spectroscopy Revamped by Asymmetric Z gra-
dient Echo Detection.
DT-MRI Diffusion Tensor → MRI
DWI Diffusion Weighted Imaging
ECG Elektrocardiography. Siehe → EKG.
EEG Elektroenzephalographie. Aufzeichung von elektrischen
Signalen, die durch Hirnaktivierung entstehen. Es sind
EEG-Gera¨te verfu¨gbar, die Messungen in MR-Scannern
erlauben.
EKG Elektrokardiographie. Die Messung des Herzschlages wird
zur Triggerung von MR-Scans herangezogen (
”
ECG-
gating“). Bei Messungen am Gehirn nicht unbedingt erfor-
derlich, da dort der Blutfluss konstant, d.h. weitestgehend
vom Herzschlag entkoppelt ist.
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Abku¨rzungen
EPI Echo Planar Imaging: Zur Zeit schnellste MRI-
Meßmethode. Bei EPI wird jede Schicht nur einmal
mit einem HF-Puls angeregt und der (zwei-dimensionale)
k-Raum gema¨ß folgenden Schemas abgetastet:
------>
∧<------
---o-->∧
∧<------
------>∧
”
o“ steht fu¨r den Ursprung im K-Raum, von dem aus
in einem Initialisierungschritt die linke untere Ecke im
k-Raum-(Quadrat) angesteuert wird. Jede Schicht wird
mehrmals mit verschiedenem Phasiergradienten aufge-
nommen, um sukzessiv die ho¨heren Orts-Frequenzanteile
zu messen. Rephasierung wie bei FLASH durch Gradien-
tenechos.
FFT Fast Fourier Transformation: Schnelle Fourier-
Transformation fu¨r Datensa¨tze mit n = 2m (m=0,1,2,3..)
Elementen. Rechenaufwand O(n log n) anstelle von
O(n*n) bei diskreter Fourier-Transformation (DFT).
FID Free Induction Decay, transversale Magnetisierung nach
einem Anregungspuls. Die Wahl des Flip-Winkels rich-
tet sich nach der →TR-Zeit. Fu¨r großes TR ist ein Flip-
Winkel von 90◦ optimal.
FIRE Functional Imaging in REal Time. Im Forschungszentrum
Ju¨lich entwickelte Software fu¨r die Verarbeitung funktio-
naler MR-Daten in Echtzeit.
FLASH Fast Low Angle Shot, die Spins werden um einen Win-
kel << 90◦ (typisch: 3◦) ausgelenkt. Da fu¨r das Ausle-
sen jeder k-Raum-Zeile eine neue HF-Anregung erfolgt,
ist FLASH langsamer als EPI, aber auch leiser, da kein
Polarita¨tswechsel des Readoutgradienten erforderlich ist.
FLASH wird u¨blicherweise wie EPI mit GEs kombiniert,
was in einer (fu¨r fMRI erforderlichen) T2
∗-Empfindlichkeit
resultiert.
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Abku¨rzungen
fMRI Functional MRI: Methodik, um mittels MRI Gehirnakti-
vierung sichtbar zu machen. Basiert zur Zeit im wesent-
lichen auf dem → BOLD-Effekt und → EPI. Kombiniert
eine gute ra¨umliche (verglichen mit → MEG) mit einer
guten zeitlichen (verglichen mit → PET) Auflo¨sung.
FoV Field of View, Gro¨ße der Gehirnschicht, die mit MRI ab-
gebildet wird
GRASE GRadient- and Spin-Echo.
HBM Human Brain Mapping, Name einer bedeutenden Kon-
ferenz, dessen Abstracts als Supplement der Zeitschrift
“NeuroImage” vero¨ffentlicht werden, und Name eines be-
kannten Journals zu (funktionaler) Gehirn-Bildgebung.
ISMRM International Society for Magnetic Resonance in Medicine.
Veranstaltet ja¨hrlich eine große Konferenz u¨ber medizini-
sche MR-Bildgebung.
iDQC intermolecular Double Quantum Coherence. Spezialfall
von →iMQC.
iMQC intermolecular Multi Quantum Coherence.
IVIM Intra-Voxel Incoherent Motion.
MEG Magnetenzephalographie. Messung der Magnetfelder, die
durch Gehirnaktivita¨t entstehen. Mit dieser Information
erfolgt eine Rekonstruktion der elektrischen Stro¨me im
Gehirn.
MPI Message Passing Interface: Software-Plattform fu¨r verteil-
tes Rechnen. Public Domain Software.
MR Magnetic Resonance
MRI Magnetic Resonance Imaging
MRM Magnetic Resonance in Medicine (Journal).
MRS Magnetic Resonance Spectroscopy
MT Magnetization Transfer
NEX Number of Excitations. Anzahl der fu¨r eine Bildkodierung
erforderlichen Signal-Anregungen.
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Abku¨rzungen
NMR Nuclear Magnetic Resonance. Eigentlich Unterbegriff von
MR, da MR neben NMR auch Elektronen-Spin-Resonanz
(ESR) umfasst. Da diese fu¨r med. Bildgebung keine Be-
deutung hat und aus Marketing-U¨berlegungen (“Nucle-
ar”) wird bei med. Bildgebung “MR” als Synonym fu¨r
“NMR” verwendet.
OGSE Oscillating-Gradient Spin-Echo. Bezeichung fu¨r eine Spin-
Echo-Sequenz, bei der vor und nach dem 180
◦
-Puls oszil-
lierende Gradienten-Felder geschaltet werden. Ein Vorteil
von OGSE gegenu¨ber →PGSE liegt in einer Verringerung
von den durch das Schalten der Gradienten verursachten
Eddy-Currents.
paradigma Eine Zahlenreihe oder ein Diagramm, aus dem ersichtlich
ist, wann der Proband eine bestimmte Aufgabe (
”
task“)
ausfu¨hren soll.
Pargen SIEMENS-Bezeichnung: Parameter Generator. Dient zur
Programmierung von Sequenzen
PEPSI Proton Echo Planar Spectroscopic Imaging. Die auf P.
Mansfield zuru¨ckgehende Sequenz fu¨r schnelle spektrosko-
pische Bildgebung erlaubt die Akquisition eines spektro-
skopischen Datensatzes einer Schicht mit einer ra¨umlichen
Auflo¨sung von 64× 64 und 1024 Zeitpunkten in nur etwa
einer Minute. Nachteil der Methode gegenu¨ber → ist das
reduzierte → SNR.
PET Positronen-Emissions-Tomographie. Ein Verfahren zur
Detektierung neuronaler Aktivierung, das auf der Injek-
tion radioaktiver Tracer basiert (typischerweise Moleku¨le
mit 15O-Isotopen). Die ra¨umliche Aufo¨sung entspricht et-
wa der von fMRI; die zeitliche Auflo¨sung betra¨gt un-
gefa¨hr eine Minute. Neurorezeptorstudien sind bislang
ausschließlich mit PET und SPECT mo¨glich.
PFG Pulsed-Field-Gradient. Gepulster Feld-Gradient; Bezeich-
nung fu¨r die bei Diffusions-Messungen mit der Stejskal-
Tanner- oder einen a¨hnlichen Methode verwendeten
Diffusions-Gradienten.
PGSE Pulsed-Gradient Spin Echo. Bezeichung fu¨r eine Spin-
Echo-Sequenz mit einem (Stejskal-Tanner) oder mehreren
um den 180
◦
-Puls symmetrisch angeordneten Paaren von
Gradienten-Pulsen (→OGSE).
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Abku¨rzungen
RARE Rapid Acquisition with Relaxation Enhancement.
RF RadioFrequency = Hochfrequenz (HF)
ROI Region Of Interest: Region in einem Schnittbild des Ge-
hirns, u¨ber die eine Mittelung von MR-Signalen erfolgt.
sinc sin(x)/x, Fouriertransformierte einer Rechteckfunktion.
Die sinc-Funktion hat gro¨ßtes Maximum bei x=0 und lo-
kale Maxima, deren Ho¨he mit x→ ±∞ monoton fa¨llt.
SNR Signal-to-Noise-Ratio
SPECT Single Photon Emission Spectroscopy. Verbunden mit der
Infusion radioaktiver Marker, typischerweise schweres Xe-
Isotop.
SPM Statistical Parametric Mapping: wichtiges Auswertungs-
Paket fu¨r fMRI. Seine Entwicklung wurde und wird
im wesentlichen von Karl Friston aus London getragen.
SPM umfasst Bewegungsdetektion (Alignment), Bewe-
gungskorrektur (Resclicing) und Transformation in den
Talairach-Raum. Letzteres erlaubt den Vergleich der Ge-
hirne verschiedener Probanden. Diese Transformation hat
den gro¨ßten Anteil an der Rechenzeit (gesamte Re-
chenzeit fu¨r die Datensa¨tze einer Probanden-Messung: 8
Stunden auf einer SUN Ultra Sparc 1). Als Datenfor-
mat dient das → ANALYZE(tm)-format. weitere infos:
http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm
SPIO Super Paramagnetic Iron Oxide: Partikel aus diesem Ma-
trial finden Verwendung als MR-Kontrastmittel (→ Gd-
DTPA).
SPL Signal-Processing-Language (von SIEMENS). Damit wird
die Signal-Verarbeitung des Scanners programmiert.
215
Abku¨rzungen
STEAM Stimulated Echo Acquisition Mode. Pulssequenz beste-
hend aus drei aufeinanderfolgenden 90
◦
-Pulsen. Mit dem
ersten Puls erfolgt eine Signalanregung und mit dem zwei-
ten wird die transversale als longitudinale Magnetisie-
rung ,gespeichert’. Der dritte Puls konvertiert die longi-
tudinale Magnetisierung wieder in eine transversale Ma-
gnetisierung. Zwischen dem 2. und 3. Puls relaxiert die
Magnetisierung mit der (relativ langen) Zeitkonstanten
T1, was z.B. Diffusionsmessungen mit la¨ngeren Diffusi-
onszeiten erlaubt. Ein Nachteil der Methode ist, dass die
Magnetisierungs-Konvertierung (durch den 2. Puls) ver-
glichen mit einer Spinecho-Messung zu einer Signalreduk-
tion um 50% fu¨hrt.
STRAFI STRAy-Field-Imaging. Nutzung des Streufeldes eines
Magneten (z.B. eines NMR-Spektrometers) fu¨r MR-
Bildgebung. Die gebra¨uchliche Vorgehensweise ist, fu¨r
verschiedene Orientierungen der Probe im Streufeld 1D-
Projektionen aufzunehmen und aus diesen durch Anwen-
dung der Projection-Reconstruction-Methode zwei- oder
dreidimensionale Bilddatensa¨tze zu generieren.
TE Echozeit
TR Repetitionszeit. a) Zeit zwischen zwei HF-
Anregungspulsen, b) Zeit zwischen zwei (3D-)Datensatz-
Akquisitionen
TMS Transcranial Magnetic Stimulation: Methode zur Reizung
von Neuronen durch das kurzfristige Erzeugen von starken
Magnetfeldern in Kopfna¨he (Stromsta¨rken in den Spulen
bis zu 8000 Ampere).
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Abku¨rzungen
Turbo-PEPSI Spektroskopische Pulssequenz. Trotz der Namensa¨hnlich-
keit bestehen zu → PEPSI deutliche Unterschiede. Funk-
tionsprinzip: Es erfolgt eine einzige HF-Anregung und
dann ein mehrfacher EPI-Readout. Daraus resultiert eine
gro¨bere Abtastung des Relaxationsverlaufs als bei PEPSI
(typischerweise maximal nur 12 Echozeitpunkte), womit
nach Fouriertransformation praktisch nur der Wasserpeak
zu identifizieren ist. Durch Fitting einer monoexponenti-
ell abfallenden Funktion an den gemessenen Relaxations-
zeitverlauf, la¨sst sich T2
∗ und die Anfangsamplitude S0
berechnet. Die fu¨r → fMRI relevante, Information ist in
T2
∗ enthalten. Bei EPI kann bei einem Signalanstieg nicht
zwischen einem Anstieg von S0 (wird als vernachla¨ssigbar
klein angenommen) oder T2
∗ unterschieden werden. Durch
eine geeignete Verarbeitung der aufgenommenen Echobil-
der la¨sst sich eine Verbesserung des → CNR erzielen.
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Anhang B
Abstracts
B.1 Diffusion-Tensor Magnetic-Resonance Ima-
ging (DT-MRI): Tracking fiber bundles by
solving differential equations
D. Gembris, H. Schumacher, L. Kemna, S. Wiese, D. Suter
Institute of Medicine, Research Center Juelich GmbH, D-52425 Julich, Germany;
Institute of Applied Mathematics, Research Center Juelich;
Department of Physics, University of Dortmund, D-44221 Dortmund, Germany
Introduction
Diffusion-tensor imaging provides information about the local orientation of ner-
ve fibers in the brain. Recently, dedicated algorithms have been described (1,2,3)
which allow an automated tracking of nerve fibers utilizing this information. Here,
we propose an alternative approach which is based on the application of stream-
line computations used for the study of fluid dynamics and introduce the idea of
fiber tracking based on solving the diffusion equation.
Method
Diffusion weighted echo-planar images have been acquired on a Siemens Ma-
gnetom Vision 1.5T scanner applying diffusion gradients along 6 different di-
rections, together with a set of echo-planar images without diffusion weighting
(resolution: 128 x 96 (interpolated to 256 x 256), number of slices: 8, voxel size:
1.8 × 2.5 × 5mm3, TR=5s, b=1000s/mm2). For improved SNR, measurements
were repeated 6 times and the acquired data sets were averaged after motion cor-
rection using SPM99b. In order to distinguish between ’real’ diffusion and liquor
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flow, a separate measurement with an inversion recovery period for T1-weighting
(TIR=3s), but otherwise the same acquisition parameters and the same slice ori-
entation has been performed to create a liquor map by subtracting the IR- from
the non-IR-weighted images for ’masking’ the averaged image data sets. From the-
se masked data sets, a diffusion tensor was calculated for each non-background
voxel. Directional information of the fiber bundles was obtained by building a 3D
vector field from the eigenvectors of all tensors belonging to the largest eigenva-
lues, the norm of each eigenvector chosen as its corresponding eigenvalue. Due
to the steadiness of these vector fields in the vicinity of fiber bundles, they can
be interpreted as flow fields. Fiber tracking was performed on these by solving
ordinary differential equations which were defined by the proportionality bet-
ween the local velocity and the (position dependent) main diffusion eigenvector.
Trajectories were computed in both, forward and backward direction using the
implementation of the Runge Kutta method of 4th order provided by the AVS
software package (Advanced Visualization System, www.avs.com). For this com-
putation, only vectors with an anisotropy index (which we defined by the ratio
of the largest to the intermediate eigenvalue) larger than 2 were considered.
Results
In our maps of diffusion anisotropy the genu and the splenium of the corpus
callosum as well as the optic radiation, the major forceps and even association
fiber bundles were clearly discernible. Typically, the calculations of the trajec-
tories were started from the points of a grid with dimensions 128 x 128 x 8,
resulting in a computation time in the order of minutes on a SGI Onxy2 work-
station. Preliminary results of the the trajectory computations are shown in Fig.1.
Discussion
With our measurements we could identify several of the major fiber bundles,
which were described by continuous trajectories using the presented fiber-tracking
approach. This is based on an established mathematical method for the compu-
tation of stream lines, for which well tested implementations exist. A further
advantage of our fiber-tracking approach is potentially an improved robustness
against a decrease in SNR. This is subject of further investigation, which will
include a comparison with other methods (1, 2, 3). For validation purposes, we
also plan to perform studies on fiber phantoms with known geometry of the mi-
crostructure. Other, more physically oriented methods are conceivable which are
based on solving the diffusion partial differential equations for DT data sets to
simulate the spreading of water molecules in the brain utilizing the full informa-
tion of the diffusion tensor. This approach, however, has the drawback of higher
computational demands. A further development step will be the combination of
data obtained by DT imaging and fMRI which could easily be achieved by choo-
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sing only those voxels as orgin of the fiber bundle trajectories which are inside
activated areas.
1. C. Poupon, J.-F. Mangin, M. Pachot-Clouart, F. Poupon, J. Regis, V. Frouin,
I. Bloch, D. LeBihan, NeuroImage 7 (4), S701 (1998)
2. K.D. Jones, A. Simmons, S.C.R. Williams, M.A. Horsfield, Magn. Reson. Med.,
42, 37-41 (1999)
3. S. Mori, B. J. Crain, V.P. Chacko, and P.C.M. van Zijl, Ann. Neurol., 45(2),
265-270 (1999)
Corresponding author: Daniel Gembris (D.Gembris@fz-juelich.de)
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B.2 Solving the Diffusion Equation for Fiber
Tracking in the Living Human Brain
D. Gembris1, H. Schumacher2, D. Suter3
1 Institute of Medicine and 2 Central Institute for Applied Mathematics, Research
Center Ju¨lich GmbH, D-52425 Ju¨lich, Germany; 3 Institute of Physics, University
of Dortmund, D-44221 Dortmund, Germany
Introduction:
Diffusion-tensor imaging provides information about the local orientation of
nerve fibers in the brain. Several algorithms have been developed recently to au-
tomatically determine the course of fiber bundles from this information (1-9).
Here, we propose a novel approach, which is directly based on a physical simula-
tion and thereby avoids some problems of the known techniques.
Methods:
The fundamental idea of our approach is to simulate the spreading of a ‘virtu-
al’ concentration peak over the brain due to diffusion. This process is governed,
in the case of anisotropic diffusion, by the diffusion equation
∂C
∂t
=
∑N
i,j=1Dij
∂C
∂xixj
(1)
where C denotes the concentration and Dij the tensor components. This equation
was solved using the FEM (Finite Element Method) software package “femlab”
(www.femlab.com). For the actual fiber tracking, the initial concentration peak is
set into the start region and one traces the spreading of computed concentration
iso-lines or iso-surfaces. The course of a fiber bundle is assumed to be given by the
path along which diffusion is fastest. Since water does not only diffuse within fiber
bundles, but also into the space between them, it is suggested to set the diffusion
tensor to zero in the diffusion simulation for all voxels with a diffusion anisotropy
index below a certain threshold. For our simulation we employed diffusion tensor
data obtained from averaging six sets of diffusion weighted echo-planar images
(Siemens Magnetom Vision 1.5T, diffusion weighting: gradients along 6 different
directions and one unweighted data set, resolution: 128×96, number of slices: 16,
FoV: (240mm)2, slice thickness: 5mm, TR = 5s, b = 1000s/mm
2). The resolution
of the (interpolated) diffusion tensor data sets was 128× 128× 43 corresponding
to an isotropic voxel size of (1.8mm)3.
Results:
Diffusion simulations were run for both a 2D (N = 2) and a 3D (N = 3) data
set. A result for a 2D grid with 128×128 knots (one knot for each voxel) is shown
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in the figure together with a map of the relative-anisotropy index (RA > 0.1) of
the employed diffusion tensor data. The computation times for the FEM com-
putations were on the order of minutes for a PC equipped with a Pentium III
clocked at 700MHz and with 512MB RAM. In particular, a 3D simulation (initial
peak descriped by a Gaussian function with a standard deviation of 2) using a
mesh with 19651 knots generated by a Delaunay algorithm and 20 time steps was
completed within 4 minutes.
Discussion:
The presented fiber-tracking approach makes use of the full information con-
tained in the diffusion tensor and does not rely on the steadiness of its main
eigenvectors along a trajectory (unlike other methods). Performing the necessary
diffusion simulations over the whole brain with sufficient accuracy and tolerable
computation times would involve the use of a multigrid-solver (the one currently
offered by femlab is only suited for stationary problems). An extension of our ap-
proach, which deserves closer investigation, is to determine the course of a fiber
bundle from a series of simulations for overlapping computation volumes covering
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only small parts of the brain.
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Introduction:
MR diffusion imaging provides information about brain structure and function
on a microscopic level. Diffusion-tensor imaging in particular allows to determine
the anisotropy of water diffusion and hence the local orientation of nerve fiber
bundles. To study of neuronal connectivity it is desirable to derive the (conti-
nuous) course of these fiber bundles from the (discrete) diffusion tensor data. For
this purpose several algorithms have been developed recently (1-9). We describe
here a novel approach based on a physical simulation which combines advantages
of the existing techniques while avoiding some of their problems (e.g. the choice
of arbitrary parameters).
Methods:
The measured diffusion tensor data are used to compute the spreading of
a ‘virtual’ (water) concentration peak in the brain according to the following
diffusion equation
∂C
∂t
=
3∑
i,j=1
Dij
∂2C
∂xi∂xj
(B.1)
where C denotes the concentration and Dij the tensor components. Due to the
spatial heterogenity of Dij analytical solutions can not be obtained for the above
partial differential equation and a finite element method (FEM) was used instead.
We found the software package “femlab” (www.femlab.com) suited for our pur-
poses. The actual fiber tracking is performed by placing the initial concentration
distribution (peak) into a start region, e.g. near a cortical area, and analyzing
how the iso-lines or iso-surfaces of the concentration distribution evolve over time.
It is assumed that the course of a fiber bundle is determined by the path along
which the iso-line/-surface grows fastest. To restrict the diffusing water to the
fiber bundles the diffusion tensor is set to zero in regions with a negligibly low
diffusion anisotropy, specified in terms of the Fractional Anisotropy (FA) index
in our case. Diffusion tensor data were acquired on a Magnetom Vison 1.5T using
diffusion-weighted single-shot EPI.
Results:
The main component of our method, the computation of the concentration has
been implemented and applied to both 2D and 3D data sets. On a PC equipped
with a Pentium III clocked at 700MHz and with 512MB RAM the computations
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typically needed several minutes to complete, e.g. 4 minutes for a 3D simulation
with about 20000 knots and 20 time points.
Discussion:
Two major advantages of our fiber tracking approach are that the full infor-
mation contained in the diffusion tensors (of the fiber tracts) is used and that it
accounts for the inherent sign ambiguity of each eigenvector (10). This ambiguity
can cause failures of the known methods. Instead of tracing the spreading of a
single concentration peak it might computationally be more effective to perform
this computation separately for overlapping subvolumes of the brain.
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Anhang C
Functional Imaging in REal-Time
(FIRE)
Gegenstand des FIRE-Projekts, das ein wesentlicher Bestandteil meiner Diplom-
arbeit [1] war, ist der Transfer, die Verarbeitung und Visualisierung von fMRI-
Daten in Echtzeit. Durch den Review-Prozess zu einem Paper u¨ber dieses Projekt,
der sich in meine Promotion hinein erstreckte, wurde die Entwicklung eines neu-
artigen Verfahrens fu¨r nicht-lineare Optimierung angestoßen, das im ersten Un-
terkapitel beschrieben wird und das zwischenzeitlich patentiert worden ist [365].
Ein weiteres Teilprojekt betraf die Portierung der FIRE-Software auf Linux
und die Anbindung an eine Software fu¨r 3D-Volumen-Visualisierung.
C.1 Nicht-lineare Optimierung
Zur Durchfu¨hrung der in [2] beschriebenen Referenzvektor-Optimierung gilt es,
das (globale) Minimum folgender Kostenfunktion zu finden (Eq.[13] in [2]):
E = | ~xS − α~rS (ωj)|2 (C.1)
Als Optimierungsverfahren wurde die Methode der konjugierten Gradienten ver-
wendet. Dieses reduziert ein n-dimensionales Optimierungsproblem auf die Mini-
mierung einer Kostenfunktion entlang von geraden Linien im Suchraum, auf soge-
nannte “Liniensuchen”. Sie erfordern die Berechnung der ersten und zweiten Ab-
leitungen obiger Kostenfunktion entlang der Suchrichtung. In der gegenwa¨rtigen
Implementierung werden die Ableitungen numerisch u¨ber Differenzen-Quotienten
berechnet.
Die Entwicklung eines Liniensuch-Algorithmus’, der auch dann zuverla¨ssig
und schnell arbeitet, wenn eine Zeitreihe nicht dem angenommenen Response-
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Modell entspricht, erwies sich als eine der Hauptaufgaben des FIRE-Projekts. Der
neue Suchalgorithmus, von mir ECO (Enforced-Convergence Optimization) ge-
nannt, basiert wie das etablierte Marquard-Verfahren [167] auf der Kombination
der Gradienten-Abstiegs- und der Newton-Methode. Bei der Newton-Methode,
welche eine sehr gute Konvergenz nahe eines Minimums aufweist (“quadrati-
sche Konvergenz”) wird die Schrittweite der Liniensuche mit einer Division der
ersten durch die zweite Ableitung an einem Punkt der Linien bestimmt. Klei-
ne Werte der zweiten Ableitungen sind daher eine “ergiebige” Quelle numeri-
scher Instabilita¨ten. ECO vermeidet sie durch eine Beschra¨nkung des Parame-
terraums (z.B. a ∈ [0.1..10] und b ∈ [−10..10] und durch explizite Auswertung
der Kostenfunktion, um solche Schritte auszuschließen, die zu einer Verschlechte-
rung des Optimierungsergebnisses (verglichen mit dem aktuellen Ergebnis) fu¨hren
wu¨rden. Die Newton-Iteration wird abgebrochen, wenn eine bestimmte Genauig-
keit (hier 0.001s) oder die maximale Anzahl von Iterationen erreicht ist. Fu¨r den
zweidimensionalen Fall ist das Flussdiagramm von ECO in Abb. C.1 dargestellt;
es kann leicht auf ho¨herdimensionale Optimierungsprobleme verallgemeinert wer-
den.
Im Fall des Gradientenabstiegs werden Schritte mit a¨quidistanter Schrittweite
(fu¨r die RVO ist 0.5s ein geeigneter Wert) durchgefu¨hrt.
Die Methode ist als Teil der Referenzvektor-Optimierung verifiziert worden
- siehe dazu Abb. C.2. Diese zeigt die fu¨r einen Testdatensatz erhaltenen Opti-
mierungsergebnisse (Startwerte: a=3, b=0). Der Datensatz ist unter Verwendung
einer linear-exponentiellen Response-Funktion erzeugt worden, wobei die Para-
meter aus dem Intervall 0.1..6 (a) und 0..6 (b) gewa¨hlt wurden. Der Korrelati-
onskoeffizient liegt fast u¨berall nahe bei 1, was anzeigt, dass das Optimierungs-
verfahren jene Parameterwerte korrekt ermittelt hat, die fu¨r die Generierung der
Testdaten verwendet wurden. In der rechten unteren Ecke des Parameterraums
la¨uft die Optimierung in ein lokales Minimum (fu¨r die gegebenen Anfangswerte),
wodurch Korrelationskoeffizienten deutlich kleiner als 1 erzielt werden.
Obwohl die Optimierung nicht generell in dem, dem Startpunkt na¨chstgelege-
nen Minimum “steckenbleibt”, gibt es keine Garantie, dass wirklich das globale
Minimum gefunden wird. Eine Mo¨glichkeit, mit den lokalen Minima umzuge-
hen, deren Ha¨ufigkeit zunimmt, wenn die Modellfunktion die gemessenen Daten
schlecht beschreibt, z.B. wenn sie zu verrauscht sind, besteht darin, die Opti-
mierung fu¨r verschiedene Anfangswerte “parallel” durchzufu¨hren (Methode des
mehrfachen Neustarts). Vor geraumer Zeit sind auch robuste Verfahren fu¨r glo-
bale Optimierung vorgeschlagen worden, z.B. von Gorse et. al. [366] und Barhen
et. al. [367]. Anstelle die Ableitungen von Gleichung C.1 numerisch zu berech-
nen, ist es auch mo¨glich, analytische Ausdru¨cke fu¨r sie zu finden (welche am
effektivsten mit Hilfe von Computer-Algebra-Systemen, wie z.B. Maple, erhalten
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werden ko¨nnen, die die ermittelten Ausdru¨cke direkt in C-Sourcecode umzusetzen
vermo¨gen.). Dieses wu¨rde die erforderliche Rechenzeit deutlich reduzieren.
C.2 Volumen-Visualisierung unter Linux
Eine andere Weiterentwicklung im Rahmen des FIRE-Projekts bestand in der
Linux-Portierung der Client-Komponente. Diese Komponente, die die Echtzeit-
Datenauswertung beinhaltet, ist urspru¨nglich fu¨r das Solaris-Betriebssystem ge-
schrieben worden. Eine Linux-Version des FIRE-Clients wu¨rde es erlauben, an-
stelle von Sun-Workstations wesentlich preiswertere PCs zu verwenden. Bis zum
Ende der Promotion war die Portierung so weit fortgeschritten, dass eine Off-
line-Verarbeitung von fMRI-Daten mo¨glich ist.
Mit diesem Teilprojekt, Gegenstand des zweiten Unterkapitels, war eine Mit-
arbeit von mir an der Anbindung der Visualisierungssoftware “VGStudio” der
Firma “Volume-Graphics” (VG) [368] an FIRE verbunden. Bei VGStudio han-
delt es sich um eines der z.Z. schnellsten Rendering-Programme im PC-Bereich.
Fu¨r die U¨bergabe der Daten des FIRE-Client an VGStudio erwies sich als der
einzig gangbare Weg der Datenaustausch u¨ber eine Datei, die beim Starten von
VGStudio eingelesen wird. Dies macht fu¨r jeden Bild-Update einem Neustart von
VGStudio erforderlich, der jedoch nur etwa 1s dauert, so dass eine den Bedu¨rf-
nissen von fMRI (Akquisition eines neuen Datensatzes alle 1− 4s) entsprechende
Echtzeit-Visualisierung dennoch mo¨glich ist.
Ergebnisse einer Visualisierung funktionaler Daten mit VGStudio sind in
Abbn. C.3 und C.4 gezeigt.
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Abbildung C.1: Flussdiagramm des ECO-Algorithmus fu¨r des Fall eines zweidi-
mensionalen Optimierungsproblems.
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Abbildung C.2: Ergebnisse des ECO-Verfahrens fu¨r ein Optimimierungsproblem
mit bekannter Lo¨sung.
Abbildung C.3: Ein in ‘Echtzeit’ berechneter und visualisierter funktionaler Da-
tensatz. Die gezeigte Aktivierung ergab sich bei einem visuellen Stimulations-
Experiment, fu¨r das von sechs aufeinanderfolgenden Schichten EPI-Bilder
mit einer Auflo¨sung von 128 × 128 akquiriert wurden. Die Aktivierungs-
Berechnung (Korrelationsanalyse) erfolgte mit der FIRE-Software, die Volumen-
Visualisierung mit dem Programm “Volume-Graphics”.
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Abbildung C.4: Ein in ‘Echtzeit’ berechneter und visualisierter funktionaler Da-
tensatz. Diese Darstellung unterscheidet sich von der aus Abb. C.3 im verwende-
ten Rendering-Algorithmus.
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Anhang D
MAD-Messungen
delphi := 22.5;
k := 0 :
for i from 0 to 15 do
for j from 1 to 4 do
if((k mod 3) = 0) then printf (′′\n′′); fi :
k := k + 1 :
gx := evalf(21 ∗ sin(2 ∗ Pi ∗ j ∗ delphi/360) ∗ cos(2 ∗ Pi ∗ i ∗ delphi/360)) :
gy := evalf(21 ∗ sin(2 ∗ Pi ∗ j ∗ delphi/360) ∗ sin(2 ∗ Pi ∗ i ∗ delphi/360)) :
gz := evalf(21 ∗ cos(2 ∗ Pi ∗ j ∗ delphi/360)) :
printf(′′%8f,%8f,%8f\n′′, gx, gy, gz);
od;
od;
Tabelle 6. Maple-Code, mit dem die in Tab.7 angegebenen Gradientensta¨rken
berechnet wurden.
(8.036352, 0.000000, 19.401470) (14.849242, 0.000000, 14.849242) (19.401470, 0.000000, 8.036352)
(21.000000, 0.000000, 0.000000) (7.424621, 3.075379, 19.401470) (13.718911, 5.682559, 14.849242)
(17.924621, 7.424621, 8.036352) (19.401470, 8.036352, 0.000000) (5.682559, 5.682559, 19.401470)
(10.500000, 10.500000, 14.849242) (13.718911, 13.718911, 8.036352) (14.849242, 14.849242, 0.000000)
(3.075379, 7.424621, 19.401470) (5.682559, 13.718911, 14.849242) (7.424621, 17.924621, 8.036352)
(8.036352, 19.401470, 0.000000) (0.000000, 8.036352, 19.401470) (0.000000, 14.849242, 14.849242)
(0.000000, 19.401470, 8.036352) (0.000000, 21.000000, 0.000000) (-3.075379, 7.424621, 19.401470)
(-5.682559, 13.718911, 14.849242) (-7.424621, 17.924621, 8.036352) (-8.036352, 19.401470, 0.000000)
(-5.682559, 5.682559, 19.401470) (-10.500000, 10.500000, 14.849242) (-13.718911, 13.718911, 8.036352)
(-14.849242, 14.849242, 0.000000) (-7.424621, 3.075379, 19.401470) (-13.718911, 5.682559, 14.849242)
(-17.924621, 7.424621, 8.036352) (-19.401470, 8.036352, 0.000000) (-8.036352, 0.000000, 19.401400)
(-14.849242, 0.000000, 14.849242) (-19.401470, 0.000000, 8.036352) (-21.000000, 0.000000, 0.000000)
(-7.424621, -3.075379, 19.401470) (-13.718911, -5.682559, 14.849242) (-17.924621, -7.424621, 8.036352)
(-19.401470, -8.036352, 0.000000) (-5.682559, -5.682559, 19.401470) (-10.500000, -10.500000, 14.849242)
(-13.718911, -13.718911, 8.036352) (-14.849242, -14.849242, 0.000000) (-3.075379, -7.424621, 19.401470)
(-5.682559, -13.718911, 14.849242) (-7.424621, -17.924621, 8.036352) (-8.036352, -19.401470, 0.000000)
(0.000000, -8.036352, 19.401470) (0.000000, -14.849242, 14.849242) (0.000000, -19.401470, 8.036352)
(0.000000, -21.000000, 0.000000) (3.075379, -7.424621, 19.401470) (5.682559, -13.718911, 14.849242)
(7.424621, -17.924621, 8.036352) (8.036352, -19.401470, 0.000000) (5.682559, -5.682559, 19.401470)
(10.500000, -10.500000, 14.849242) (13.718911, -13.718911, 8.036352) (14.849242, -14.849242, 0.000000)
(7.424621, -3.075379, 19.401470) (13.718911, -5.682559, 14.849242) (17.924621, -7.424621, 8.036352)
(19.401470, -8.036352, 0.000000)
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Tabelle 7. Gradientenrichtungen bei den in Abschnitt 4.3.4 beschriebenen MAD
(Multi-Angle-Diffusion)-Messungen. Jede der 22 Zeilen repra¨sentiert eine Mes-
sung, die aus der Akquisition dreier diffusionsgewichteter MR-Datensa¨tze besteht.
Aufgrund von Beschra¨nkungen bei der Pulssequenzprogrammierung des Magne-
tom Vision Scanners (Betriebssystem: Numaris V3.1) war es nicht mo¨glich, die
Akquisition aller Datensa¨tze in einer Messung durchzufu¨hren. Praktisch heißt
dies, dass nacheinander 22 Pulssequenzen geladen und gestartet werden mussten.
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Anhang E
MT-Messungen
Der Zweck dieser Messungen bestand darin, herauszufinden, ob bzw. welche
zusa¨tzliche Informationen u¨ber die Struktur der WM gegenu¨ber Diffusionsmes-
sungen erhalten werden ko¨nnen. Die Bearbeitung dieser Fragestellung geht zuru¨ck
auf einen Wunsch von Prof. Zilles.
Von einem Probanden (mir selbst) wurden mit einer (hochauflo¨senden) Turbo-
Spin-Echo und einer GE-EPI-Sequenz MT-gewichtete axiale Gehirnbilder akqui-
riert. Diese Bilder und aus ihnen durch Nachverarbeitung erhaltene Bilder sind
in Abbn. E.1 bis E.12 dargestellt.
Wie sich herausstellte, zeigen die mit der hochauflo¨senden Sequenz gewonne-
nen MT-Differenz-Maps u¨ber ausgedehnte Gebiete in der weissen Hirnsubstanz
a¨hnliche Messwerte. Diese beobachtete Homogenita¨t legt nahe, dass MT fu¨r die
Untersuchung neuronaler Konnektivita¨t einzelner, gesunder Probanden nur von
begrenztem Nutzen sind. Dieses deckt sich mit quantitativen Ergebnissen aus
[182].
Die aus EPI-Bildern gewonnnen MT-Maps zeigen einen anderen, offenbar
sta¨rkeren Kontrast. Ein Teil des Kontrastunterschieds ko¨nnte jedoch auf eine
differierende Intensita¨ts-Skalierung zuru¨ckgefu¨hrt werden.
Vor einer weitergehenden Beurteilung des Potenzials von MT-Messung wa¨re
es erforderlich, eine weitergehende Erkla¨rung fu¨r den beobachteten Kontrastun-
terschied zu finden.
Eine Option fu¨r weitergehende Untersuchungen wu¨rde in der Durchfu¨hrung
spektroskopischer MT-Messungen bestehen.
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Abbildung E.1: Anatomische Bilder eines menschlichen Gehirns von vier be-
nachbarten Schichten (parallele, coronal geneigte axiale Schnittebenen) in Ho¨he
des Corpus Callosum. Die Bild-Akquisition erfolgte mit einer Turbo-Spin-Echo-
Sequenz (TE: 22ms, Matrix-Gro¨ße: 250×256, FOV: 230mm, Schichtdicke: 3mm,
Anzahl der Schichten: 22).
Abbildung E.2: Anatomische Bilder, die mit derselben Schicht-Positionierung und
denselben Messparametern aufgenommen wurden wie die in Abb. E.1. Der Unter-
schied besteht in der zusa¨tzlichen Einstrahlung von HF-Pulsen zur Generierung
einer Magnetization-Transfer(MT)-Gewichtung. Je sta¨rker der MT-Effekt desto
gro¨ßer die Signalabnahme.
Abbildung E.3: MT-Differenzbilder aus der Subtraktion der MT-gewichteten Bil-
der zu TE = 22 (Abb. E.2) von den entsprechenden Bildern ohne MT-Gewichtung
(Abb. E.1). Die Subtraktion bezog sich auf die Intensita¨tswerte und erfolgte vo-
xelweise. Ho¨here Bildintensita¨ten entsprechen hier einem sta¨rkeren MT-Effekt.
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Abbildung E.4: Anatomische Bilder ohne MT-Gewichtung. Diese wurden unter
denselben Messbedingungen akquiriert wie die in Abb. E.1, jedoch mit TE =
90ms.
Abbildung E.5:
Zu Abb. E.2 analoge Darstellung (Unterschied: TE = 90ms).
Abbildung E.6: Zu Abb. E.3 analoge Darstellung (Unterschied: TE = 90ms).
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Abbildung E.7: EPI-Bilder ohne MT-Gewichtung. Die vier gezeigten Bilder stam-
men von vier benachbarten (axialen) Schichten und wurden generiert durch Mitte-
lung von 10 nicht-bewegungskorrigierten EPI-Datensa¨tzen (Auflo¨sung: 96× 128,
FOV: 380mm, Schichtdicke: 6mm, TE = 91ms, Flip-Winkel: 90
◦
, Anzahl der
Schichten: 15, TR = 3s).
Abbildung E.8: MT-gewichtete EPI-Bilder. Diese wurden bis auf die MT-
Gewichtung unter denselben Messbedingungen aufgenommen, wie die in Abb.
E.7 gezeigten.
Abbildung E.9: MT-Differenzbilder, die sich durch Subtraktion der Bilder aus
Abb. E.8 von denen aus Abb. E.7 ergeben haben.
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Abbildung E.10: EPI-Bilder wie in Abb. E.7. Vor einer Mittelung der Bilder
wurden diese jedoch bewegungskorrigiert (mit SPM99 [275], Korrektur basierend
auf 3D-Rigid-Body-Transformation).
Abbildung E.11: EPI-Bilder analog zu Abb. E.8. Auch in diesem Fall erfolgte vor
einer Mittelung der Einzelbilder eine Bewegungskorrektur (s. Abb. E.10).
Abbildung E.12: EPI-MT-Differenzbilder analog zu Abb. E.9. Es wurden die in
Abb. E.10 gezeigten Bilder von denen aus Abb. E.11 subtrahiert.
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ADC, 75, 98, 120, 124, 125, 184
ADC, Abnahme des, 124
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ADC, transversaler, 146
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Aktivierung, 15
Algorithmen, 12
Anfangstemperatur, 146
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Anisotropie, fraktionale, 80
Anisotropie, Grad der, 124
Anisotropie, maximale, 124
Anisotropie, relative, 80
Ankunftszeit, 161
Ansatzfunktion, 109
Anschwellen, 124, 125
Apfel, 122
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Artefakt-Quelle, 183
Artefakte, 53, 183
Assoziationsbahn, 14
Auflo¨sung, 14
Auflo¨sung, ho¨here, 14
Auflo¨sung, maximale, 13
Auflo¨sung, ra¨umliche, 11
Aufspaltung, 162, 166
Ausstu¨lpung, 14
Austausch, 134
Autokorrelationsfunktion, 36
Automat, zellula¨rer, 158
Axon-Myelierung, 17, 125
Axone, 11, 17
Axone, Durchmesser der, 17
Axone, unmyelierte, 17
b-Faktor, 29
b-Faktor, optimaler, 54
b-Faktor, ortsabha¨ngiger, 183
b-Faktor-Abha¨ngigkeit, 99
B-Feld-A¨nderung, 184
b-Tensor, 78
Behandlungen, chemische, 13
Betrachtungsweise, quantenmechani-
sche, 10
Bewusstsein, 10
Bildauflo¨sung, 176
Bilddatensa¨tze, diffusionsgewichtete,
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Bilder, Bewegungskorrektur von dif-
fusionsgewichteten, 65
Bilder, diffusionsgewichtete, 52, 63
Bildgebungsgradient, 72
Bildkodierung, 176
Bloch-Torrey-Gleichung, 28
Blutfluss-Regulation, 12
Blutgefa¨ße, 17
Bohrungsdurchmesser, 175
BOLD-Effekt, 12, 74
BOLD-fMRI, 87
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Booster, 37
Broca-Areal, 11
Brodmann, 16
Brustbildgebung, 176
c.elegans, 10
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Cerebro-Spinal-Fluid, 14
Cholin, 87, 100
CJD, 123
Cluster, neuronale, 15
CoCoMac-Datenbank, 15
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concomitant fields, 41
Constraints, 11
Corpus Callosum, 14, 124, 165, 235
Cortex, 14
Cortex, visueller, 14, 15
Cortexareal, 15
CPMG, 59
CPMG-Sequenz, 30, 119
Creutzfeldt-Jacob, 123
Cryo-Schichtbilder, 14
CSF, 14, 63, 118
CSF-Artefakte, 71
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Cyro-Sectioning, 13
Dantec, 185
Daten, statistische, 18
Daten, technische, 175
Datenu¨bertragung, Geschwindigkeit der,
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Datenbank, 15
DC-Feld, 180
Depolarisation, 11
Details, mikroskopische, 17
Dichte-Funktion, 36
Diffusion, 57, 71, 77, 101, 125
Diffusion, anisotrope, 11, 27, 77, 78,
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Diffusion, freie, 71
Diffusion, gehinderte, 99
Diffusion, schnelle, 55
Diffusion, simulierte, 164
Diffusion-Tensor Imaging, 77
Diffusions-Anisotropie, 23, 110, 123–
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Diffusions-Barriere, 98
Diffusions-Gewichtungs-Periode, 37
Diffusions-Gewichtungs-Phase, 79
Diffusions-Gleichung, 27
Diffusions-Gradient, 183
Diffusions-Gradientenpuls, 37
Diffusions-Gradientenspule, 183
Diffusions-Hinderung, 123
Diffusions-Koeffizient, 37, 77, 124
Diffusions-Messung, 1, 31, 60, 123
Diffusions-MR-Messung, 12
Diffusions-MRI, 76
Diffusions-NMR, 76
Diffusions-Spektroskopie, 87
Diffusions-Tensor, 25, 133
Diffusions-Tensor-Bildgebung, 52, 133
Diffusions-Tensor-Messung, 56
Diffusions-Tensor-MR-Bildgebung, 16
Diffusions-Term, 27
Diffusionsanisotropie, 125–127
Diffusionsbildgebung, 17
Diffusionsbildgebung, Verzerrung, 60
Diffusionsdauer, 35
Diffusionsellipsoid, 134
Diffusionsgewichtung, 30, 72, 73
Diffusionsgewichtung, isotrope, 79
Diffusionsgewichtung, Messung ohne,
77
Diffusionsgleichung, 164
Diffusionsgradient, 71, 86, 134, 176
Diffusionsgradient, Richtung, 86
Diffusionskoeffizient, 26, 30, 54, 117,
125
Diffusionskoeffizient, extrazellula¨rer,
124
Diffusionskoeffizient, intrazellula¨rer, 124
Diffusionskoeffizient, longitudinaler, 127
Diffusionskoeffizient, mittlerer, 124
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Diffusionskoeffizient, transversaler, 125,
127
Diffusionskoeffizient, Wasser, 96
Diffusionskoeffizient, Zeitabha¨ngigkeit
des, 106
Diffusionskoeffizienten, Berechnung der,
183
Diffusionsla¨nge, 24
Diffusionsmedium, 146
Diffusionsmessung, 23, 39, 185
Diffusionsmessung, Empfindlichkeit ei-
ner, 37
Diffusionsmessungen, Anwendung von,
12
Diffusionspropagator, 112
Diffusionsprozesse, langsame, 182
Diffusionssimulation, 164, 167, 169
Diffusionssimulations-Ansatz, 161, 168
Diffusionstensor, 11, 26, 77, 85, 134
Diffusionstensor, Elemente des, 78
Diffusionstensor, Spur des, 78, 79
Diffusionstensor-Bildgebung, 86
Diffusionstensordaten, 161
Diffusionsverhalten, 133
Diffusionszeit, 24, 106, 123–125, 182
Diffusionszeit, kurze, 37
Diffusionszeiten, lange, 35, 36
Diffusivita¨t, intrazellula¨re, 124
Diffusivita¨t, mittlere, 125
DQC-Bildgebung, 90
DT-Bildgebung, 133
DT-Messungen, Resultate von, 123
DT-MRI, 156
DT-MRI-Daten, 128, 169
DT-MRI-Studie, 127
Durchla¨ssigkeit, 98
Dynamik, 10
Echo, nicht-lineares stimuliertes, 39
Echo-Planar-Bildgebung, 37
Eddy-Current-Artefakte, 60
Eddy-Current-Felder, 64
EEG, 1
EEG-Signal, 181
Eigenmoden-Ansatz, 111
Eigenvektor, dominanter, 156–158, 161,
169
Eigenvektoren, dominante, 156
Eigenwert, 134, 156
Eikonal-Gleichung, 161
Einbuchtung, 14
Einfa¨rbung, 13
Einheit, funktionale, 17
Einheitskugel, Polarkoordinaten-Repra¨sen-
tation der, 135
Einstein-Formel, 26
Elektrode, 181
Elektrokonvulsion, 177
Elektronenmikroskopie, 13
Elektrophysiologie, 15
Elementarprozesse, 15
Elemente des Diffusionstensors, 78
Ellipsoid, 133–135
Empfindlichkeit, 184
Entropie, 16
Entwicklung, 127
Entwicklungsphase, 127
EPI, 56, 57
EPI-Bilder, 58
EPI-Readout, 58
EPI-Sequenz, 37
EPSI, 87
Erdo¨l-Industrie, 100
Ergebnisse, experimentelle, 123
Erho¨hung, artifizielle, 53
Erkrankung, 123
Erwartungs-Maximierung, 163
Erythrozyt, 102, 122
Fa¨rbetechnik, 16
FA, 80
FA-Index, 133
Fadenwurm, 10, 196
Faktoren, genetische, 18
Faser-Dichte, 17
Faser-Durchmesser, 17
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Faserbu¨ndel, 11, 14, 127, 166
Faserbu¨ndel, myelierte, 16
Faserbu¨ndel, orthogonale, 134
Faserbu¨ndel, parallele, 134
Faserbu¨ndelaufspaltung, 168
Faserbahnen, sich ku¨ssende, 163
Faserstruktur, 169
Fast-Marching-Methode, 161, 166
Fehler, statistischer, 53, 74
Fehler, systematischer, 74
Fehlerfortpflanzung, 52
Feld, inhomogenes, 77
Felda¨nderung, 184, 185
Felda¨nderung, elektrische, 184
Feldberechnung, 180
Feldsta¨rke, 183
Fiber-Tracking, 156, 158, 163, 164
Field-Mapping, 186
FIRE, 1, 2, 226
FIRE-Projekt, 2, 12
FLASH-Readout, 58
Flip-Winkel, 57
fMRI, 10
FoV, 176
Front, 161
Front, Geschwindigkeit der, 161
Front-Linie, 161
Frontpunkt, 161
Ganzko¨rpergradientenspule, 175, 176
Gasphase, 88
Geburt, 127
Gehirn, 10
Gehirn, erwachsenes menschliches, 17
Gehirn, lebendes, 11
Gehirn, menschliches, 11
Gehirn, Organisation des, 11
Gehirn-Gewebe, 13
Gehirn-Kartierung, 10
Gehirn-Parzellierungs-Schemata, 15
Gehirn-Struktur, makroskopische, 14
Gehirnaktivita¨t, simulierte, 16
Gehirnbilder, 58
Gehirnbildgebung, anatomische, 1
Gehirnbildgebung, funktionale, 1, 88
Gehirngewebe, Klassifikation von, 14
Genu, 14
Geometrie, fraktale, 114
Geometrie, stochastische, 23
Geometrie-Skalierung, 145
Gerade, 158, 162
Geschwindigkeit, 98, 161
Geschwindigkeits-Korrelations-Funktion,
26, 27
Geschwindigkeits-Korrelations-Zeit, 27
Gewebe, 127
Gewebe, neuronales, 115
Gewebe, pflanzliches, 123
Gewundenheit, 124
Gitter-Anisotropie-Index, 81
Glaskugel-Phantom, 185
Gleichstrom, schwacher, 179
Gleichung, quadratische, 167
Glyzerin, 146
GM, 14, 17, 99, 115, 123, 125, 141,
156
GM-Volumen, 127
Gradienten, leistungsfa¨hige, 123
Gradienten-Oszillationen, sinusfo¨rmi-
ge, 36
Gradienten-Schaltzeit, 175
Gradientenabstiegsverfahren, 162
Gradientenfelder, Eddy-Current-bedingte,
60
Gradientenfelder, oszillierende, 36
Gradientenpulse, Reproduzierbarkeit
der, 37
Gradientenspule, 22, 23, 37, 40, 42,
43, 57, 176
Gradientensta¨rke, 76
Gradientensta¨rke, maximale, 175
Gradientenversta¨rker, 37
Gradientenversta¨rker, Leistungsaufnah-
me, 175
GRASE, 57
Gray Matter, 14
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Grundlagen, neurobiologische, 12, 13
Grundlagen, physikalische und metho-
dische, 12
Gruppe, 126
Gwebe, gesundes, 125
Gyri, 14
Haupt-Kompartiment, 14
Hauptachse, 134
Hauptachsentransformation, 134
HF-Empfangsversta¨rker, 69
HF-Feld, Verzerrungen des, 183
HF-Filter, 183
HF-Spule, 39, 88
Hintergrund-Gradient, 37, 72
Hintergrundgradient, 72
Hirnareale, 10, 17, 196
Hirnareale, makroskopische, 15
Hirnsubstanz, graue, 11, 14
Hirnsubstanz, weisse, 11, 12, 14
Hirnverletzung, 124
Histogramm, 15
Hochfeld-Scanner, 176
Hohlra¨ume, 14
Hydrathu¨lle, 184
Hyperbel, 54
Ikosaeder, 133
Information, mikroskopische, 18
Informationen, anatomische, 13
Informationsu¨bertragung, parallele, 11
Informationsfluss, 181
Informationsverarbeitung, neuronale,
11
Inversionsproblem, 23
invivo, 17, 18
Invivo-Gehirnbildgebung, 77
Invivo-Messung, 11
Invivo/post-mortem-Vergleich, 123
Ion, 184
Isofla¨che, 133, 164–166
Isolator, elektrischer, 17
Isolinie, 164–166, 168
IVIM-Modell, 115
iZQC, 91
Kante, 88
Kartierung, 17
Kartierung, funktionale, 10, 18
Kartierung, nicht-invasive, 17
Katze, 15
Kickermagnet, 182
Knoten, 16
Kobalt(II)-Chlorid, 16
Koha¨renz, 169
Komissurenbahn, 14
Kompartiment, 134, 135
Komplexita¨t, funktionale, 16
Konnektivita¨t, 196
Konnektivita¨t, anatomische, 11
Konnektivita¨t, neuronale, 10, 15
Konnektivita¨t, Rekonstruktion neu-
ronaler, 1, 12
Konnektivita¨ts-Information, 11
Konnektivita¨ts-Matrix, 15
Konnektivita¨tsdaten, 15
Konnektivita¨tsdaten, neuroanatomi-
sche, 16
Konnektivita¨tsmatrix, 15, 162
Konnektivita¨tsmodell, 169
Kontrastversta¨rkung, 16
Kontroll-Gruppe, 127
Konzentrationswert, 166
Koordinatenachse, 134
Kopf-Fixierung, 140
Kopf-Orientierung, 79
Kopfgradientenspule, 175, 176
Korrektur, 53
Korrelationen, anatomisch-funktionale,
13
Kovarianz-Matrix, 173
Kru¨mmung, 166
Kru¨mmungsradius, 167
Kreatin, 100
Kugelphantom, 146
Kunststoff-Ku¨gelchen, 122
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La¨sion, 11
Laktat, 87
Laktat-Konzentration, 87
Larmor-Frequenz, 28
Lasermikroskopie, konfokale, 13
Leistungen, kognitive, 13
Level-Set-Theorie, 160
Lichtmikroskopie, 13
Line-Scan-Methode, 58
Liniensuche, 226
Ma¨use-Gehirn, 123
Mo¨hre, 123
MAD, 133
MAD-Messung, 133
Magnet-Stimulation, transkranielle, 11
Magnetfeld, inhomogenes statisches,
77
Magnetisierung, 111
Magnetisierung, longitudinale, 71
Magnetisierung, transversale, 28, 30
Magnetization-Transfer, 12
Magnitudenbilder, 53
Maispflanze, 122
Makaken-Affe, 15
Makaken-Gehirn, 15
Mangan, 16
Maxima, 71
Maxwell-Effekt, 183
Maxwelleffekt, 69
Maxwellgleichungen, 41
Medien, anisotrope, 25
Medulla, 126
MEG-Daten, 127
MEG-Signal, 127
Membran, 123
Mensch, 11
mental chronometry, 181
Merkmale, mikrostrukturelle, 1
Messsignal, 36
Metaboliten-Signal, 87
Methode, elektrophysiologische, 15
Methodik, Defizit in der neuroanato-
mischen, 11
Mikrodynamik, 2, 12
Mikrostruktur, 2, 12, 17
Minima, 71
Mischterm, 73, 75
Mischterme, 52
Mitra, 106
Modell, analytisches, 180
Modell, anatomisches, 173
Modellannahme, 13
Modelle, funktionale, 13
Modellparameter, 169
Molekularbewegung, Brown‘sche, 22
MONET-Effekt, 97
Monte-Carlo-Simulation, 78, 97, 100,
101, 106, 109, 169
Motor-Cortex, 14, 180
MQC, 90
MQC-Messung, 92
MR-Bilder, Differenzbild von diffusi-
onsgewichteten, 60, 61
MR-Bildgebung, 179
MR-Diffusions-Bildgebung, 12
MR-Diffusionsbildgebung, 17
MR-Diffusionsmessmethode, 28
MR-Diffusionsmessung, 26
MR-Echtzeitbildgebung, funktionale,
1
MR-kompatibel, 183, 185
MR-Messung, 17, 183
MR-Sequenz, anatomische, 16
MR-Vision-Scanner, 175
MShot, 55
Multi-Angle-Diffusion, 133
Mutual Information, 64
Mutual-Information-Maß, 64
myeliert, 16, 17
Myelierung, 127
Myelinscheide, 17
Myokard-Gewebe, 123
N-Acetylaspartat, 100
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Na¨herungsformel, 106
Nervenbahn, 14, 16, 185
Nervenfaser-Bu¨ndel, 11
Nervenfaserbu¨ndel, 14, 16
Nervenfasern, 17, 18
Nervenfasern, du¨nnste, 13
Nervenfasern, unmyelierte, 123
Nervenfasern, Verlauf einzelner, 2
Nervenimpulse, 127
Nervenstimulation, 176
Nervenstrang, 156
Netz-Topologie, 15
Netze, neuronale, 16
Netzwerk, Konnektivita¨t eines neuro-
nalen, 10
Netzwerke, ku¨nstliche neuronale, 11
Netzwerke, stochastische, 16
Neuroanatomie, Untersuchungsmetho-
den der, 13
Neurone, 123
Neurone, Struktur einzelner, 15
Neutronen-Zerfall, 24
Neutronenstreuung, 24
NMR-MOUSE, 77
NMR-Parameter, 119
NMR-Spektrometer, 70, 76
Nucleus Centralis, 14
Oberfla¨chengradientenspule, 2, 12, 39,
52, 95, 175–177
Objective Relational Transformation,
15
OGSE, 36
Optimierung, 11
Optimierung, Vefahren zur nicht-linearen,
2
Optimierungskonzept, 17
Optimierungsverfahren, 226
ORT, 15
orthogonal, 134
Packungsdichte, 17
Partial-Voluming, 99, 133, 134
Pedunculus Cerebrus, 126
perfundiert, 115
Perfusion, 184
Permanent-Magnet, 77
Permeabilita¨t, 124
Permeabilita¨ts-Koeffizient, 98
PET, 10
PET-Messungen, 17
PGSE, 31
PGSE-Messung, 110
Phantom, 145, 146
Phased-Array-Spule, 1
Phasenkorrektur, 40, 45, 58, 60, 192
Phasenkorrektur-Verfahren, 60
Phosphokreatin, 87
Phospholipide, 17
Phosphor-Kreatin, 100
Physik, klassische, 10
Pickup-Spule, 179
Point-Spread-Function, 55
Polymere, 163
Polymerfaserbu¨ndel, 146
Polymerfasern, 146
Pons, 126
Porous-Media-Theorie, 122, 123
Post-mortem-Gehirn, 169
Post-mortem-Studie, 13, 16
Preemphasis, 40
Probability-Map, 169
Probability-Maps, 169
Proband, 126
Projection-Reconstruction-Methode, 58,
76
Projektionsbahn, 14
Propagator, 24–26, 35, 100, 109, 133
Propagator, gemittelter, 26, 35
Propagator-Formalismus, 24
PS-Na¨herung, 146
PSF, 55, 56
Puls, bipolar, 185
Puls, monophasischer, 178
Pulsed-Gradient-Spin-Echo, 31
Pulssequenz, 78
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Purcell, 30
Pyramidal-Trakt, 126
q-Space, 23, 36
q-Space-Formalismus, 26
q-Space-Imaging, 23, 26, 35, 36, 100,
106, 109–111, 115, 123, 134
q-Space-Messung, 123
Quellen-Lokalisation, 181
Ru¨ckenmarksverletzung, 125
RA, 80
Radiatio Optica, 14
random walker, 169
Random-Walk, 114
RARE, 56, 57
Ratte, 125, 127
Ratten-Gehirn, 127
Rattenhirn, 123
Raum, extrazellula¨rer, 120, 124
Raum, intrazellula¨rer, 120
Rauschen, 53, 63, 69, 78, 156, 163
Rauschen, Gauss-verteiltes, 53
Rauschen, nicht-Gauss-verteiltes, 53
Rechnerentwicklung, Fortschritte der,
14
Referenzhirn, 169
Referenzvektor-Optimierung, 226
Regularisierungs-Verfahren, 156
Reizweiterleitung, 180
Relaystation, 14
Resonanz, kernmagnetische, 11
Resonanzfrequenz, 77
Review-Paper, 12
Richtung, 133, 134
Richtung, longitudinale, 125
Richtungs-Anisotropie, 100
Richtungsa¨nderung, 156
Ringspule, 179
ROI, 78
ROI-Zeitreihe, 186
rTMS, 177
RTOP, 35
S/V-Map, 123
Scha¨deloberfla¨che, 184
Schichten, du¨nne, 13
Schizophrenie, 127
Schlaganfall, 124, 127
Schlaganfall-Diagnostik, 12
Schmetterlingsspule, 179
Schnitt, axialer, 14
Schnittbilder, 169
Schnittprobe, 13
Schwankung, interindividuelle, 17
Segmentierung, 156
Sehnerv, 127
Sekunda¨rfelder, 41
Selbstdiffusion, 25
Selbstdiffusionskoeffizient, 25
Selbstdiffusionstensor, 26, 27
Sellerie, 123
Session, 140
Siedepunkt, 145
Signal-Spha¨roid, 135
Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis, 78, 87
Signalabnahme, diffusions-bedingte, 72
Signale, sensorische, 14
Simulation, 31, 101, 105, 164, 169
Simulation, physikalische, 168
Single-File-Diffusion, 115
Single-Shot-Trace-Messung, 79
Skaleninvarianz, 145
Skalierungsverhalten, 175
Small-World, 16
Snapshot-FLASH, 58
SNR, 30, 34, 53, 58, 87, 90, 176
SNR-Wert, 169
SP-Na¨herung, 146
Spalt, 10
Speicheranforderung, 14
Speicherung, digitale, 14
Spin-Diffusion, 22
Spin-Tagging, 71
Splenium, 14
Sprache, 11
Spule, 176–179, 186
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Spulengeometrie, 43
SShot, 55, 58
SShot-EPI, 56
SShot-Sequenz, 56
SShot-STEAM, 58
Sto¨ranfa¨lligkeit, 163
staining, 13
Staining-Methode, 16
Startpunkt, 161
STEAM, 38, 58, 59, 108
STEAM-Diffusions-Bildgebung, 58
STEAM-Pra¨paration, 58
STEAM-Sequenz, 39, 65
Stejskal-Tanner-Methode, 31
Stejskal-Tanner-Sequenz, 74
Stickstoff, flu¨ssiger, 13
Stimulation, 180
Stimulations-Paradigma, 17
stimulieren, elektrisch, 15
Stro¨me, elektrische, 128
Stro¨mung, 71, 146
STRAFI, 76, 77
Streamline-Ansatz, 168
Streamline-Berechnung, 159
Streckung, 127
Streufeld, 76
Struktur, anatomische, 1
Strukturen, anatomische, 14
Sub-Diffusion, 114
Substanz, weisse, 17
Sulci, 14
Super-Diffusion, 114
Supraleiter-Magnet, 76
Suspension, 122
Suszeptibilita¨ts-Unterschiede, ra¨umli-
che, 72
Suszeptibilita¨tsartefakte, 58
Synapsen, chemische, 10
Synapsen, elektrische, 10
System, biologisches, 12
Systemzustand, 124
Teilchen-Beschleuniger, 182
Teilchenstrahl, 182
Temperatur, 145, 146
Temperatur-Abklingkonstante, 146
Temperatura¨nderung, 146
Temperaturgradient, 70
Tensor, 133, 134
Thalamus, 14
Tiere, 11
Time-of-Arrival-Map, 166
TMS, 11, 128, 177, 182
TMS-Diffusionsmessung, 185
TMS-Gera¨t, 95, 178, 183, 185
TMS-Puls, 179, 180, 185
TMS-Schaltung, 179
TMS-Spule, 2, 123, 178–180, 183, 185
TMS-Strompuls, 180
Tomatenpflanze, 122
Topologie, hierarchische, 16
Tracer, 15, 16
Tracer, chemischer, 15
Tracer-Untersuchung, 15
Tracking-Algorithmus, 156
Tracking-Verfahren, 161, 162
Trajektorie, 111, 156–159, 162, 163,
166, 169
Trajektorien-Verlauf, 162, 165
Trajektorienberechnung, 157, 160, 162,
166
Trajektorienberechnung, Abbruch der,
156
Trigger-Leitung, 185
Triggerpuls, 185
Tumor, 123, 127
Turbulenz, 146
U-Fasern, 14
Ultra-Mikrotom, 13
Untersuchung, elektronen-mikroskopische,
127
Vakuuole, 123
Varianz, 78, 133
Vektoren, polare, 78
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Ventrikel, 14
Verarbeitung, digitale, 14
Verarbeitungsschritt, 13
Verbindungen, interhemispha¨rische, 14
Verbindungen, intrahemispha¨rische, 14
Verbindungen, makroskopische, 196
Verbindungen, synaptische, 11
Verhaltensa¨nderung, 11
Verlauf, ra¨umlicher, 14
Vernetzung, neuronale, 11
Vernetzungsgrad, 15
Versta¨rkungsprozesse, nicht-lineare, 11
Viskosita¨t, 146
Viskosita¨t, dynamische, 146
Viskosita¨t, kinematische, 146
Visualisierung, 134, 135
Volume-Ratio, 80
Volumenanteil, 17
Volumenanteil, zellula¨rer, 125
Vorzeichen, 156
Vorzeichenwechsel, 166
Voxel, 133, 157, 158
Voxel-Substruktur, 133
Voxelgro¨ße, 176
Voxelkantenla¨nge, 18
VR, 80
Wa¨rmeausbreitung, 101
Wachstums-Regulation, 18
Wachstumsprozesse, 18
Wahrscheinlichkeit, 168, 169
Wahrscheinlichkeits-Level, 169
Wasser, 14, 145, 146
Wasser, freies, 126
Wasser, gebundenes, 126
Wasser-Diffusion, 11, 124
Wasserkonzentration, Abnahme der,
126
Wassermoleku¨le, 22
White Matter, 14
WM, 14, 17, 99, 125–127, 141, 156,
234
WM-Volumen, 17
x-Richtung, 41, 57, 64, 70, 91, 92, 104,
131, 153
Xenon, 88
Xenon, hyperpolarisiertes, 88
y-Richtung, 41, 42, 57, 70, 91, 92, 131
z-Gradient, 42
z-Richtung, 41, 42, 45, 57, 70–73, 113,
153
Zellableitung, 15
Zelldurchmesser, mittlerer, 122
Zellmembran, 11, 125
Zero-Quantum-Coherences, 12
ZQC, 90, 91
ZQC-Bildgebung, 91
ZQC-Sequenz, 91
ZQC-Signal, 91
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